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SERVICING SAFETY SUMMARY 

FOR QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY 



Do Not Service Alone 

Do not perform internal service or adjustment of this prod- 
uct unless another person capable of rendering first aid and 
resuscitation is present. 

Use Care When Servicing With Power On 

Dangerous voltages exist at several points in this product. 
To avoid personal injury, do not touch exposed connections 
and components while power is on. 

Disconnect power before removing protective panels, sol- 
dering, or replacing components. 

Power Source 

This product is intended to operate from a power source 
that will not apply more than '250 volts rms between the 
supply conductors or between either supply conductor and 
ground. A protective ground connection by way of the 
grounding conductor in the power cord is essential for safe 
operation. 

TERMS 



In This Manual 

CAUTION statements identify conditions or practices that 
could result in damage to the equipment or other property. 

WARNING statements identify conditions or practices that 
could result in personal injury or loss of life. 



As Marked on Equipment 

CAUTION indicates a personal injury hazard not immediate- 
ly accessible as one reads the marking, or a hazard to prop- 
erty including the equipment itself. 

DANGER indicates a personal injury hazard immediately ac- 
cessible as one reads the marking. 



SYMBOLS 



In This Manual 




This symbol indicates where applicable cau- 
tionary or other information is to be found. 



As Marked on Equipment 






DANGER— High voltage. 




Protective ground (earth) terminal. 




ATTENTION — refer to manual. 



Power Source 

This product is intended to operate from a power source 
that will not apply more than 250 volts rms between the 
supply conductors or between either supply conductor and 
ground. A protective ground connection by way of the 
grounding conductor in the power cord is essential for safe 
operation. 



Grounding the Product 

This product is grounded through the grounding conductor 
of the power cord. To avoid electrical shock, plug the power 
cord into a properly wired receptacle before connecting to 
the product Input or output terminals. A protective ground 
connection by way of the grounding conductor in the power 
cord is essential for safe operation. 



Danger Arising From Loss of Ground 

Upon loss of the protective-ground connection, all accessi- 
ble conductive parts (including knobs and controls that may 
appear to be Insulating) can render an electric shock. 
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Use the Proper Power Cord 

Use only the power cord and connector specified for yoor 
product. 



Use only a power cord that is in good condition. 



For detailed information on power cords and connectors, 
see the General Information and Specifications section in 
Volume 1 of the 496/496P Service manual. 



Refer cord and connector changes to qualified service 
personnel. 



Use the Proper Fuse 

To avoid fire hazard, use only the fuse specified in the parts 
list for your product, and which is identical in type, voltage 
rating, and current rating. 



Refer fuse replacement to qualified service personnel. 



Do Not Operate in Explosive Atmospheres 

To avoid explosion, do not operate this product in an atmo- 
sphere of explosive gases unless it has been specifically 
certified for such operation. 
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The 496/496P Spectrum Analyzer. 
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REPLACEABLE 
ELECTRICAL PARTS 

PARTS ORDERING INFORMATION 



Replacement parts are available from or through your local 
Tektronix, Inc. Field Office or representative. 

Changes to Tektronix instruments are sometimes made to 
accommodate improved components as they become available, 
and to give you the benefit of the latest circuit improvements 
developed in our engineering department It is therefore impor- 
tant, when ordering parts, to include the following information in 
your order; Part number, instrument type or number, serial 
number, and modification number if applicable. 

If a part you have ordered has been replaced with a new or 
improved part, your local Tektronix, Inc. Field Office or represen- 
tative will contact you concerning any change in part number. 

Char^ge information, if any, is located at the rear of this 
manual. 

LIST OF ASSEMBLIES 

A list of assemblies can be found at the beginning of the 
Electrical Paris List. The assemblies are listed in numerical order. 
When the complete component number of a part is known, this list 
will identify the assembly in which the part is located. 



Only the circuit number will appear on the diagrams and 
circuit board illustrations. Each diagram and circuit board 
illustration is clearly marked with the assembly number. 
Assembly numbers are also marked on the mechanical exploded 
views located in the Mechanical Parts List. The component 
number is obtained by adding the assembly number prefix to the 
circuit number. 

The Electrical Paris List is divided and arranged by 
assemblies in numerical sequence (e g., assembly A1 with its 
subassemblies and parts, precedes assembly A2 with its sub- 
assemblies and parts). 

Chassis-mounted parts have no assembly number prefix 
and are located at the end of the Electrical Parts List. 



TEKTRONIX PART NO. (column two of the 
Electrical Parts List) 

Indicates part number to be used when ordering replace- 
ment part from Tektronix. 



CROSS INDEX-MFR. CODE NUMBER TO 
MANUFACTURER 

The Mfr. Code Number to Manufacturer index for the 
Electrical Paris List is located immediately after this page. The 
Cross Index provides codes, names and addresses of manufac- 
turers of components listed in the Electrical Parts List, 

ABBREVIATIONS 

Abbreviations conform to American National Standard Y1 . 1 . 



COMPONENT NUMBER (column one of the 
Electrical Parts List) 



A numbering method has been used to identify assemblies, 
subassemblies and parts. Examples of this numbering method 
and typical expansions are illustrated by the following; 



Example a. 

A23R1234 
Assembly number^ 



component number 

^ RlW 

Circuit number 



Read: Resistor 1234 of Assembly 23 



Example b. 



A23A2R1234 
Assembly 
number 



component number 
A23 A2 R1234 



Read: Resistor 1234 of Subassembly 2 of Assembly 23 



SERIAL/MODEL NO. (columns three and four 
of the Electrical Parts List) 

Column three (3) indicates the serial nurr^ber at which the 
part was first used. Column four (4) indicatesthe serial number at 
which the part was removed. No serial number entered indicates 
part is good for all serial numbers. 



NAME & DESCRIPTION (column five of the 
Electrical Parts List) 

In the Parts List, an Item Name is separated from the 
description by a colon (;). Because of space limitations, an Item 
Name may sometimes appear as incomplete. For further Item 
Name identification, the U.S. Federal Cataloging Handbook H6-1 
can be utilized where possible. 



MFR. CODE (column six of the Electrical Parts 
List) 

Indicates the code number of the actual manufacturer of the 
part. (Code to name and address cross reference can be found 
immediately after this page.) 



MFR. PART NUMBER (column seven of the 
Electrical Parts List) 

Indicates actual manufacturers part number. 



@ 
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Mfr. Code 



OOOAX 

OOOFJ 

OOOLI 

00779 

00853 

01121 

01281 

01295 

02111 

02114 

02735 

03508 

04222 

04713 

05397 

06665 

07088 

07263 

06806 

12954 

12969 

14433 

14552 

14752 

14936 

15238 

15454 

15801 

16179 

17540 

17856 

18203 

18324 

18612 

19396 

20932 

21377 

22229 

22526 

24211 

24355 

24546 

25403 

26805 

27012 

27014 

27264 

32293 

32997 

33095 

33096 
34335 



CROSS INDEX— MFR. CODE NUMBER TO MANUFACTURER 
Manufacturer Address 



BUEHLER PRODUCTS INC. 

MARCOM SWITCHES INC. 

TOPTRON CORP 
AMP, INC. 

SANGAMO ELECTRIC CO., S. CAROLINA DIV, 
ALLEN-BRADLEY COMPANY 

TRW ELECTRONIC COMPONENTS. SEMICONDUCTOR 
OPERATIONS 

TEXAS INSTRUMENTS. INC., SEMICONDUCTOR 
GROUP 

SPECTROL ELECTRONICS CORPORATION 

FERROXCUBE CORPORATION 

RCA CORPORATION. SOLID STATE DIVISION 

GENERAL ELECTRIC COMPANY. SEMI-CONDUCTOR 

PRODUCTS DEPARTMENT 

AVX CERAMICS, DIVISION OF AVX CORP. 

MOTOROLA, INC.. SEMICONDUCTOR PROD. DIV. 

UNION CARBIDE CORPORATION. MATERIALS 

SYSTEMS DIVISION 

PRECISION MONOLITHICS INC. 

KELVIN ELECTRIC COMPANY 
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR. A DIV. OF 
FAIRCHILD CAMERA AND INSTRUMENT CORP. 
GENERAL ELECTRIC CO.. MINIATURE 
LAMP PRODUCTS DEPARTMENT 
SIEMENS CORPORATION, COMPONENTS GROUP 
UNITRODE CORPORATION 
ITT SEMICONDUCTORS 

MICRO SEMICONDUCTOR CORP. 

ELECTRO CUBE INC. 

GENERAL INSTRUMENT CORP., SEMICONDUCTOR 
PRODUCTS GROUP 

ITT SEMICONDUCTORS. A DIVISION OF INTER 
national TELEPHONE AND TELEGRAPH CORP. 
RODAN INDUSTRIES, INC. 

FENWAL ELECTRONICS, DIV. OF KIDDE WALTER 
AND CO., INC. 

OMNI SPECTRA. INC. 

ALPHA INDUSTRIES, INC. 

SILICONIX, INC. 

ENGELMANN MICROWAVE CO. 

SIGNETICS CORP. 

VISHAY RESISTOR PRODUCTS DIV. 

VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. 

ILLINOIS TOOL WORKS. INC. PAKTRON DIV. 

EMCON DIV OF ILLINOIS TOOL WORKS INC. 

CIR-O-TEK INC. 

SOLITRON DEVICES. INC., 

SEMICONDUCTOR GROUP 
BERG ELECTRONICS. INC. 

GRIQSBY-BARTON INC. 

ANALOG DEVICES INC. 

CORNING GLASS WORKS, ELECTRONIC 
COMPONENTS DIVISION 

AMPEREX ELECTRONIC CORP.. SEMICONDUCTOR 
AND MICROCIRCUITS DIV. 

OMNI SPECTRA INC., 

MICROWAVE CONNECTOR DiV. 

MICRO DEVICES, CORPORATION 
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. 

MOLEX PRODUCTS CO. 

INTERSIL. INC. 

BOURNS, INC., TRIMPOT PRODUCTS DIV. 
SPECTRUM CONTROL, INC. 

COLORADO CRYSTAL CORPORATION 
ADVANCED MICRO DEVICES 



PO BOX A,HIGHWAY 70 EAST 

67 ALBANY STREET 

P O BOX 3608 
P O BOX 128 

1201 2ND STREET SOUTH 
14520 AVIATION BLVD. 

P O BOX 5012, 13500 N CENTRAL 
EXPRESSWAY 
17070 EAST GALE AVENUE 
PO BOX 359, MARION ROAD 
ROUTE 202 

ELECTRONICS PARK 
P O BOX 867, 19TH AVE. SOUTH 
5005 E MCDOWELL RD,PO BOX 20923 

11901 MADISON AVENUE 
1500 SPACE PARK DR. 

5907 NOBLE AVENUE 

464 ELLIS STREET 

NELA PARK 

8700 E THOMAS RD, P O BOX 1390 

580 PLEASANT STREET 

3301 ELECTRONICS WAY 

P 0 BOX 3049 

2830 E FAIRVIEW ST. 

1710 S. DEL MAR AVE. 

P.O. BOX 600,600 W. JOHN ST. 

P.O. BOX 168, 500 BROADWAY 
2905 BLUE STAR ST. 

63 FOUNTAIN ST. 

24600 HALLWOOD CT. 

20 SYLVAN RD. 

2201 LAURELWOOD DRIVE 
SKYLINE DR. 

811 E. ARGUES 

68 LINCOLN HWY 

900 FOLLIN LANE, SE 

11620 SORRENTO VALLEY RD 
P O BOX 81542 
10504 WHEATLEY ST. 

8808 BALBOA AVENUE 

YOUK EXPRESSWAY 

3800 INDUSTRIAL DRIVE 

RT 1 INDUSTRIAL PK,P O BOX 280 

550 HIGH STREET 

PROVIDENCE PIKE 

140 FOURTH AVE 
1881 SOUTHLAND BLVD. 

2900 SEMICONDUCTOR DR. 

5224 KATRINE AVE. 

10900 N. TANTAU AVE, 

1200 COLUMBIA AVE. 

152 E MAIN STREET 
2303 W 8TH STREET 

901 THOMPSON PL, 



City, State, Zip 

KINGSTON. NC 28501 
CAZENOVIA, N.Y. 13035 
TOKYO, JAPAN 
HARRISBURG, PA 17105 
PICKENS, SC 29671 
MILWAUKEE, Wl 53204 
LAWNDALE, CA 90260 



DALLAS, TX 75222 
CITY OF INDUSTRY, CA 91745 
SAUGERTIES. NY 12477 
SOMERVILLE, NY 08876 

SYRACUSE. NY 13201 
myrtle BEACH, SC 29577 
PHOENIX. AZ 85036 

CLEVELAND, OH 44101 
SANTA CLARA. CA 95050 
VAN NUYS. CA 91411 

MOUNTAIN VIEW. CA 94042 

CLEVELAND, OH 44112 
SCOTTSDALE. AZ 85252 
WATERTOWN. MA 02172 

WEST PALM BEACH. FL 33402 
SANTA ANA. CA 92704 
SAN GABRIEL. CA 91776 

HICKSV1LLE, NY 11802 

LAWRENCE, MA 01841 
ANAHEIM. CA 92806 

FRAMINGHAM. MA 01701 
FARMINGTON. Ml 48024 
WOBURN, MA 01801 
SANTA CUVRA, CA 95054 
MONTVILLE. NJ 07045 
SUNNYVALE, CA 94086 

MALVERN. PA 19355 
VIENNA, VA 22180 

SAN DIEGO. CA 92121 
KINGSTON. MD 20795 

SAN DIEGO OPERS. CA 92123 
NEW CUMBERLAND. PA 17070 
ROLLING MEADOWS. IL 60008 
NORWOOD. MA 02062 

BRADFORD, PA 16701 

SLATERSVILLE. Rl 02876 

WALTHAM. MA 02164 
DAYTON. OHIO 45439 
SANTA CLARA. CA 95051 
DOWNERS GROVE. IL 60515 
CUPERTINO. CA 95014 
RIVERSIDE, CA 92507 
FAIRVIEW, PA 16415 
LOVELAND. CO 80537 
SUNNYVALE, CA 94086 
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CROSS INDEX— MFR. CODE NUMBER TO MANUFACTURER 



Mfr. Code 


Manufacturer 


Address 


City. State, Zip 


34371 


HARRIS SEMICONDUCTOR, DIV. OF 






50434 

50438 

50558 

51642 

51984 


HARRIS CORPORATION 
HEWLETT-PACKARD COMPANY 
HEWLETT-PACKARD CO., DATA SYSTEMS DIV. 
ELECTRONIC CONCEPTS, INC. 

CENTRE ENGINEERING INC. 

NEC AMERICA INC. RADIO AND 


P. 0. BOX 883 
640 PAGE MILL ROAD 
11000 WOLFE RD. 

526 INDUSTRIAL WAY WEST 
2820 E COLLEGE AVENUE 


MELBOURNE, FL 32901 
PALO ALTO, CA 94304 
CUPERTINO. CA 95074 
EATONTOWN. NJ 07724 
STATE COLLEGE, PA 16801 


53184 

54473 

55680 

56289 

57668 

59660 

59821 


TRANSMISSION DIV. 

XCITON CORPORATION 

MATSUSHITA ELECTRIC. CORP. OF AMERICA 

NICHICON/AMERICA/CORP. 

SPRAGUE ELECTRIC CO. 

R-OHM CORP. 

TUSONIX INC. 

CENTRALAB INC 

SUB NORTH AMERICAN PHILIPS CORP 


2990 TELESTAR CT. SUITE 212 
5 HEMLOCK STREET 
1 PANASONIC WAY 
6435 N PROESEL AVENUE 
87 MARSHALL ST. 

16931 MILLIKEN AVE. 

2155 N FORBES BLVO 
7158 MERCHANT AVE 


FALLS CHURCH. VA 22042 
LATHAM, NY 12110 
SECAUCUS. NJ 07094 
CHICAGO, IL 60645 
NORTH ADAMS, MA 01247 
IRVINE, CA 92713 
TUCSON. AZ 85705 
EL PASO. TX 79915 


71034 

71400 


BLILEY ELECTRIC CO, 

BUSSMAN MFG.. DIVISION OF MCGRAW- 


2545 W. GRANDVIEW BLVO. 


ERIE, PA 16512 


72982 

73138 

73899 

74276 

74970 

75042 


EDISON CO. 

ERIE technological PRODUCTS, INC. 
BECKMAN INSTRUMENTS. INC., HELIPOT DIV. 
JFO ELECTRONICS COMPONENTS CORP. 
SIGNALITE DIV., GENERAL INSTRUMENT CORP. 
JOHNSON, E. F., CO. 

TRW ELECTRONIC COMPONENTS, IRC FIXED 


2536 W. UNIVERSITY ST. 
644 W. 12TH ST. 

2500 HARBOR BLVD. 
PINETREE ROAD 
1933 HECK AVE. 

299 10TH AVE. S. W. 


ST. LOUIS, MO 63107 
ERIE. PA 16512 
FULLERTON, CA 92634 
OXFORD, NC 27565 
NEPTUNE, NJ 07753 
WASECA, MN 56093 


75378 

75915 

76493 


RESISTORS, PHILADELPHIA DIVISION 
CTS KNIGHTS, INC. 

LITTELFUSE, INC. 

BELL INDUSTRIES, INC., 


401 N. BROAD ST. 

400 REIMANN AVE. 

800 E. NORTHWEST HWY 


PHILADELPHIA, PA 19108 
SANDWICH. IL 60548 
DES PLAINES. IL 60016 


78488 

80009 

80031 

83891 

84411 

87034 


MILLER. J. W., DIV. 

STACKPOLE CARBON CO. 

TEKTRONIX, INC. 

ELECTRA-MIDLAND CORP., MEPCO DIV. 

PIEZO MFG. CORP. 

TRW ELECTRONIC COMPONENTS, TRW CAPACITORS 
ILLUMINATED PRODUCTS INC., A SUB OF 


19070 REYES AVE., P O BOX 5825 

P O BOX 500 
22 COLUMBIA ROAD 
P. O. BOX 5644 
112 W. FIRST ST. 


COMPTON, CA 90224 
ST. MARYS. PA 15857 
BEAVERTON. OR 97077 
MORRISTOWN. NJ 07960 
FORT LAUDERDALE. FL 33309 
OG ALLALA. NE 69153 


90201 

91293 
91637 
95348 
CODE 96 


OAK INDUSTRIES, INC. 

MALLORY CAPACITOR CO., DIV. OF 
P. R. MALLORY AND CO., INC. 
JOHANSON MFG. COMPANY 
DALE ELECTRONICS. INC. 

GORDOS CORPORATION 
733 NOT FOUND 


2620 SUSAN ST. PO BOX 11930 

3029 E. WASHINGTON STREET 

P. 0- BOX 372 

P 0 BOX 329 

P. 0. BOX 609 

250 GLEN WOOD AVENUE 


SANTA ANA, CA 92711 

INDIANAPOLIS. IN 46206 
BOONTON, NJ 07005 
COLUMBUS, NE 68601 
BLOOMFIELD, NJ 07003 


95348 
96291 
CODE CA 


GORDOS CORPORATION 
SEALECTRO CORP. 

P., NOT FOUND 


250 GLENWOOD AVENUE 
225 HOYT 


BLOOMFIELD. NJ 07003 
MAMARONECK, NY 10544 


98291 


SEALECTRO CORP. 


225 HOYT 


MAMARONECK, NY 10544 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Mode! No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AT10 


119-1007-02 


B010100 


B010289 


ATTENUATOR,VAR:0-60DB IN 10DB STEPS 


80009 


119-1007-02 


AT10 


— 






{492 ONLY) 






AT10 


119-1007-04 


B010290 


B010409 


ATTENUATOR,VAR:0-60DB IN 10DB STEPS 


80009 


119-1007-04 


AT10 


— 






(492 ONLY) 






AT10 


119-1007-00 


B010410 




ATTENUATOR,VAR:0-60DB IN 10DB STEPS 


80009 


119-1007-00 


AT10 


— 






(492 ONLY) 






AT10 


119-1007-02 


B010100 


B010289 


ATTENUATOR,VAR:0-60DB IN 10DB STEPS 


80009 


119-1007-02 


AT10 


— 






(149P ONLY) 






AT10 


119-1007-04 


B010290 


B010439 


ATTENUATOR,VAR:0-60DB IN lODB STEPS 


80009 


1 19-1007-04 


AT10 


— 






(149P ONLY) 






AT10 


119-1007-P«; 


B010440 




ATTENUATOR,VAR:0.60DB IN 1006 STEPS 


80009 


119-1007-04 


AT10 


06 






(149P ONLY) 






ATI 2 


015-1053-00 






ATTENUATOR,FXD:3DB 


26805 


2082-4182-03 


ATI 3 


015-1024-00 






ATTENUATOR, FXD:0-2 GHZ.SMA 


18203 


A7505 


AT133 


119-1493-00 






VAR LOAD ASSY: 


80009 


119-1493-00 


ATI 33 








(496 ONLY) 






A12 


119-1353-00 






FIRST MIXER AS: 


80009 


119-1353-00 


"AI^AI 


155-0232-01 






MICR0CIRUIT,LI:DUAL DIODE 


80009 


1 55-0232-00 ~j 



A13 


119-1019-00 






POWER DIV ASSY: 


80009 


119-1019-00 


A16 


119-1360-01 






OSCILLATOR :2.0 TO 6.1GHZ.W/CAN 


80009 


119-1360-01 


A16A1 


670-5540-00 






CKT BOARD ASSY:1ST L.O. INTERFACE 


80009 


670-5540-00 


A18 


119-1096-00 


B010100 


B010109 


SEC CONV ASSY:2072MHZ 


80009 


119-1096-00 


A18 


— 






(492 ONLY) 






A18 


119-1096-01 


B010110 


BB01045 


SEC CONV ASSY:2072MHZ 


80009 


119-1096-01 


A18 









(492 ONLY) 






A18 


119-1096-02 


B010459 




SEC CONV ASSY: 


80009 


119-1096-01 


A18 








(492 ONLY) 






A18 


119-1096-00 


B010100 


B010109 


SEC CONV ASSY:2072MHZ 


80009 


119-1096-00 


A18 


— 






(492P ONLY} 






A18 


119-1096-01 


B010110 


B010495 


SEC CONV ASSY:2072MHZ 


80009 


119-1096-01 


A18 









(492P ONLY) 






A16 


119-1096-02 


B010104 


96 


SEC CONV ASSY: 


80009 


119-1096-02 


A18 


— 






(492P ONLY) 






A18A1 








(REPLACEABLE AS A UNIT WITH A18) 






A22 


650-0266-00 


B010100 


B010316 


PH LOCK 2ND LO: 


80009 


650-0266-00 


A22 


650-0266-01 


B010317 




PH LOCK 2ND LO: 


80009 


650-0266-01 


A22A1 


670-7077-00 


B010100 


B010355 


CKT BOARD ASSY:16-20MHZ PHASELOCK 


80009 


670-7077-00 


A22A1 


670-7077-01 


B010356 




CKT BOARD ASSY:1 6-20MHZ PHASELOCK 


80009 


670-7077-01 


A22A2 


119-1412-00 


B010100 


B010316 


PH LOCK LO CONT: 


80009 


119-1412-00 


A22A2 


119-1412-01 


B010317 




PH LOCK LO CONT: 


80009 


119-1412-01 


A22A2A1 


670-7075-00 


B010100 


B010316 


CKT BOARD ASSY:2182MH2 MICROSTRIP OSC 


80009 


670-7075-00 


A22A2A1 


670-7075-01 


B010317 




CKT BOARD ASSY:2182MHZ MICROSTRIP OSC 


80009 


670-7075-01 


A22A2A2 


670-7076-00 






CKT BOARD ASSY:220MHZ REFERENCE 


80009 


670-7076-00 


A22A2A3 


670-7079-00 






CKT BOARD ASSY:2200MHZ REFERENCE MIXER 


80009 


670-7079-00 


A24 


119-1010-00 






HYBRID CKT ASSY: PHASE GATE DETECTOR 


80009 


119-1010-00 


A24A1 


670-5957-00 






CKT BOARD ASSY:PHASE GATE INPUT 


80009 


670-5957-00 


A28 


670-5561-01 






CKT BOARD ASSY:MAIN MOTHER 


80009 


670-5561-01 


A30 


621-0486-00 






POWER SPLY ASSY: 


80009 


621-0486-00 


A30 








(496 ONLY) 






A30 


621-0484-00 






POWER SPLY ASSY: 


80009 


621-0484-00 


A30 


— 






(496 & OPTION 30,31,32 ONLY) 






A30 


621-0487-00 






POWER SPLY ASSY: 


80009 


621-0487-00 


A30 


— 






(496P ONLY) 






A30 


621-0489-00 






MODULAR ASSY:HIGH VOLTAGE 


80009 


621-0489-00 


A30 









(496P OPTION 30,31 .32 ONLY) 
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Tektronix Serial/Modef No. 
Component No. Part No. Eff Dscont 



A30A1 


670-5564-01 


B010100 


B010129 


A30A1 


670-5564-02 


B010296 




A30A2 


670-5933-00 


BOlOtOO 


B010128 


A30A2 


670-7226-00 


B010129 




A30A57 


670-5556-00 






A30A57 


— 






A30A76 


670-5558-01 






A32 


119-1015-00 






A32A1 


670-5525-00 


B010100 


B010109 


A32A1 


670-5525-01 


B010110 




A34 


119-1023-01 






A34A1 


670-5526-02 






A34A2 


670-6204-00 






A38 


670-7141-00 






A40 


670-6956-00 






A44 


670-6955-00 


B010100 


BO 10264 


A44 


670-6955-01 


B010265 


B010449 


A44 


670-6955-01 


B010450 




A46 


670-5547-01 


6010100 


B010399 


A46 


670-5547-02 


B010400 


B010469 


A46 


670-5547-03 


B010470 




A46A1 


670-7939-00 


B010400 


B010413 


A46A1 


670-7939-01 


B010414 




A46A3 


670-7939-00 


B010400 


B010413 


A46A3 


670-7939-01 


B010414 




A48 


670-5550-01 






A A50 


119-1069-01 


8010100 


B010109 


illASQ 


119-1069-02 


B010110 




A50A1 


670-5519-00 






A50A2 


670-5520-02 






A50A3 


670-5522-01 






A50A4 


670-5521-05 






A50A5 


670-5524-00 


B010100 


B010109 


A50A5 


670-5524-01 


B010110 




A51 


670-5523-01 






A54 


670-6957-00 


B010100 


B010519 


A54 


670-6957091 


B010520 




A54 


670-6958-00 


B010100 


B010519 


A54 








A54 


670-6957-01 


B010520 




A54 


— 






A56 


670-5543-01 






A56 








A56A1 


670-7060-00 






A56A1 


— 






A58 


670-5542-00 


B010100 


B010109 


A58 


670-5542-01 


B010110 




A60 


670-5555-00 


B010100 


B010264 


A60 


670-5555-01 


B010265 




A61 


670-5554-00 


6010100 


B010960 


A61 


670-5554-02 


8010361 




A62 


670-5548-01 






A64 


670-5553-00 






A66 


670-5544-00 






A68 


644-0141-02 










Mfr 

Name & Description Code 



CKT BOARD ASSYiMAIN POWER SUPPLY 80009 

CKT BOARD ASSY:MAIN POWER SUPPLY 80009 

CKT BOARD ASSY:FAN DRIVE 80009 

CKT BOARD ASSY:FAN DRIVE 80009 

CKT BOARD ASSY:GPIB INTERFACE 80009 

(496P ONLY) 

CKT BOARD ASSY:ACCESSORIES INTERFACE 80009 

FILTER, AMPL: 1 1 0M HZ 80009 

CKT BOARD ASSY: 1 1 0 I.F. AMPLIFIER 80009 

CKT BOARD ASSY:1 10 I.F. AMPLIFIER 80009 

OSC/MIXER ASSY:100MHZ 80009 

CKT BOARD ASSY:110 MIXER/OSC 80009 

CKT BOARD ASSY:100MHZ L70 REGULATOR 80009 

CKT BOAR D ASS Y : FRONT PAN EL 80009 

CKT BOARD ASSYrVIDEO PROCESSOR 80009 

CKT BOARD ASSY: 1ST LO DRIVER 80009 

CKT BOARD ASSY:1ST LO DRIVER 80009 

CKT BOARD ASSY: 1ST LO DRIVER 80009 

CKT BOARD ASSY:CENTER FREQ CONTROL 80009 

CKT BOARD ASSY:CENTER FREQ CONTROL 80009 

CKT BOARD ASSY:CENTER FREQ CONTROL 80009 

CKT BOARD ASSY: INTER FACE 80009 

CKT BOARD ASSYHNTERFACE 80009 

CKT BOARD ASSYilNTERFACE 80009 

CKT BOARD ASSY: INTER FACE 80009 

CKT BOARD ASSY: SPAN ATTENUATOR 80009 

PHASE LOCK ASSY: SYNTHESIZER 80009 

PHASE LOCK ASSY: SYNTHESIZER 80009 

CKT BOARD ASSY: SYNTHESIZER 80009 

CKT BOARD ASSY: STROBE DRIVER 80009 

CKT BOARD ASSY:OFFSET MIXER 80009 

CKT BOARD ASSY:ERROR AMPLIFIER 80009 

CKT BOARD ASSY: CONTROLLED OSC 80009 

CKT BOARD ASSY:CONTROLLED OSC 80009 

CKT BOARD ASSY: PHASE LOCK CONTROL 80009 

CKT BOARD ASSYiMEMORY 80009 

CKT BOARD ASSY:MEMORY 80009 

CKT BOARD ASSY:MEMORY 80009 

(496P ONLY) 

CKT BOARD ASSY:MEMORY 80009 

(496P ONLY) 

CKT BOARD ASSY:GPIB 80009 

(496P ONLY) 

CKT BOARD ASSY:GPIB EXTENDER 80009 

(496P ONLY. NO ELECTRICAL PARTS) 

CKT BOARD ASSYrPROCESSOR 80009 

CKT BOARD ASSYrPROCESSOR 80009 

CKT BOARD ASSYrDiGiTAL STORAGE INTFC 80009 

CKT BOARD ASSY: DIGITAL STORAGE INTFC 80009 

CKT BOARD ASSY:DIGITAL STORAGE 80009 

CKT BOARD ASSY: DIGITAL STORAGE 80009 

CKT BOARD ASSY: LOG AMP. 80009 

CKT BOARD ASSY: DEFLECTION AMPS 80009 

CKT BOARD ASSY:CRT READOUT 80009 

VAR RESOLN KIT: #2 80009 



Mfr Part Number 



670-5564-01 

670-5564-02 

670-5933-00 

670-7226-00 

670-5556-00 

670-5558-01 

119-1015-00 

670-5525-00 

670-5525-01 

119-1023-01 

670-5526-02 

670-6204-00 

670-7141-00 

670-6956-00 

670-6955-00 

670-6955-01 

670-6955-01 

670-5547-01 

670-5547-02 

670-5547-03 

670-7939-00 

670-7939-01 

670-7939-00 

670-7939-01 
670-5550-01 
119-1 069-01 
119-1069-02 
670-5519-00 
670-5520-02 

670-5522-01 

670-5521-05 

670-5524-00 

670-5524-01 

670-5523-01 

670-6957-00 

670-6957-01 

670-6958.00 

670-6958-01 

670-5543-01 



670-7060-00 

670-5542-00 

670-5542-01 

670-5555-00 

670-5555-01 

670-5554-00 

670-5554-02 

670-5548-01 

670-5553-00 

670-5544-00 

644-0141-02 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Sehaf/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Ccxje 


Mfr Part Number 


A68A1 


670-5536-02 






CKT BOARD ASSY:#2 VR MOTHER 


80009 


670-5536-02 


A68A2 


670-5534-04 


B010100 


B010364 


CKT BOARD ASSY:2ND FILTER SELECT 


80009 


670-5534-04 


A68A2 









(XTALS NOT INCLUDED WITH THIS CKT BD) 






A68A2 


670-5534-05 


B010365 


BO 10469 


CKT BOARD ASSY:2ND FILTER SELECT 


80009 


670-5534-05 


A68A2 









(XTALS NOT INCLUDED WITH THIS CKT BD) 






A68A2 


670-5534-06 


B010470 




CKT BOARD ASSY:: 2ND FILTER SELECT 


80009 


670-5534-06 


A68A2 








(XTALS NOT INCLUDED WITH THIS CKT BD) 






A68A3 


670-5533-02 






CKT BOARD ASSY:BAND LEVELING 


80009 


670-5533-02 


A68A4 


670-5535-01 






CKT BOARD ASSY:POST V.R. AMPLIFIER 


80009 


670-5535-01 


A69 


644-0140-02 






VAR RESOLN KIT: 


80009 


644-0140-02 


A69 









(NO ELECTRICAL PARTS) 






A69A1 


670-5528-02 






'CKT BOARD ASSY:#1 VR MOTHER 


80009 


670-5528-02 


A69A2 


670-5529-01 






CKT BOARD ASSYiV.R. INPUT 


80009 


670-5529-01 


A69A3 


670-5530-03 


B010100 


B010469 


CKT BOARD ASSY:1ST FILTER SELECT 


80009 


670-5530-03 


A69A3 









(XTALS NOT INCLUDED WITH THIS CKT BD) 






A69A3 


670-5530-04 


B010470 




CKT BOARD ASSY:: 1ST FILTER SELECT 


80009 


670-5534-04 


A69A3 









(XTALS NOT INCLUDED WITH THIS CKT BD) 






A69A4 


670-5531-03 


B010100 


B010365 


CKT BOARD ASSY:10DB GAIN STEPS 


80009 


670-5531-03 


A69A4 


670-5531-04 


BO 10366 




CKT BOARD ASSY:10DB GAIN STEPS 


80009 


670-5531-04 


A69A5 


670-5532-03 






CKT BOARD ASSY:20DB GAIN STEPS 


80009 


670-5532-03 


A70 


670-5557-01 


B010100 


B010280 


CKT BOARD ASSYiZ AXIS 


80009 


670-5557-01 


A70 


670-5557-02 


B010281 




CKT BOARD ASSY:Z AXIS 


80009 


670-5557-02 


A72 


670-5549-01 


B010100 


B010451 


CKT BOARD ASSY: SWEEP 


80009 


670-5549-01 


A72 


670-5549-02 


B010452 




CKT BOARD ASSY:: SWEEP 


80009 


670-5549-02 


A74 


670-5559-00 


B010100 


B010217 


CKT BOARD ASSY:HIGH VOLTAGE 


80009 


670-5559-00 


A74 


670-5559-00 


B010100 


BO 1021 7 


CKT BOARD ASSY:HIGH VOLTAGE 


80009 


670-5559-00 


A74 


670-5559-01 


B010218 


B010365 


CKT BOARD ASSY:HIGH VQLTAGE 


80009 


670-5559-01 


A74 


670-5559-03 


BO 10366 




CKT BOARD ASSY:HIGH VOLTAGE 


80009 


670-5559-03 


A74A1 


119-1159-01 






CKT BOARD ASSY:HIGH VOLTAGE 


80009 


119-1159-01 


A77 


670-5746-00 


B010100 


B010324 


CKT BOARD ASSY:CRT GRATICULE LIGHT 


80009 


670-5746-00 


A77 


670-5746-01 


B010325 




CKT BOARD ASSY:CRT GRATICULE LIGHT 


80009 


670-5746-01 
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Component No. 
A16 

A16C1013 



At6A1 

A16A1C1012 

A16A1C1014 

A16A1C1016 

A16A1K1015 

A16A1L1011 

A16A1R1011 

A16A1VR1010 

A16A1VR1018 

A16AtVR10l9 



A18 

A18 

A18 

A18 

A18 

A18 

A18 

A18 

A18 

A18W140 

A18W222 

A18W222 

A18W222 

A18W222 

A18W222 

A18W222 



Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dsqont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


119-1360-01 

290-0778-00 




OSCILLATOR:2.0 TO 6.1GHZ,W/CAN 
CAP.,FXO,ELCTLT:1UF, +50-10%, 50V 


80009 

54473 


119-1360-01 

ECE-A50N1 



670-5540-00 


CKT BOARD ASSY: 1ST L.O. rNTERFACE 


80009 


670-5540-00 


290-0326-02 


CAP.,FXD,ELCTLT:820UF,10%,6V 


56289 


109D827X9006F2 


290-0326-02 


CAP..FXD.ELCTLT:820UF,10%,6V 


56289 


109D827X9006F2 


290-0529-00 


CAP.,FXD.ELCTLT:47UF,20%,20V 


05397 


T362C476M020AS 


148-0076-00 


RE1_AY.REED;1 FORM A,5V,0.25A,100V 


95348 


FBI -1447 


108-0205-00 


B010170 COIL,RF:1MH 


76493 


8209 


315-0100-00 


B010100 B010169 RES..FXD,CMPSN:10 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1005 


152-0590-00 


SEMICONO DEViCE:ZENER,18V.5% AT 7MA 


04713 


SZG35014K2 


152-0304-00 


SEMICONDOEVICE:2ENER,0.4W,20V,5% 


15238 


25411 


152-0304-00 


SEMtCOND DEVICE:ZENER,0.4W.20V.S% 


15238 


Z5411 



119-1096-00 


B010100 


B010109 


SEC CONV ASSY:2072MHZ 


80009 


119-1096-00 


119-1096-01 


B010110 


6010458 


SEC CONV ASSY;2072MHZ 


80009 


119-1096-01 


— 






(496 ONLY) 






119-1096-01 


B010110 


B010495 


SEC CONV ASSY:2072MHZ 


80009 


119-1096-01 


— 






(496P ONLY) 






119-1096-02 


B010458 




SEC CONV ASSY: 


80009 


119-1096-02 


— — — 






(496 ONLY) 






119-1096-02 


B010496 




SEC CONV ASSY: 


80009 


119-1096-02 


— 






(496P ONLY) 






175-2199-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX, 13.04 INCH LONG 


80009 


175-2199-00 


175-3849-00 


B010100 


B010109 


CABLE ASSY.RF:50 OHM COAX.5.53 L 


80009 


175-3849-00 


— 






(496 ONLY) 






175-3849-01 


B010110 




CABLE ASSY.RF:50 OHM COAX,4.85 L 


80009 


175-3849-01 


— 






(496 ONLY) 






175-3849-01 






CABLE ASSY,RF:50 014M COAX, 4.85 L 


80009 


175-3849-01 


— 






(496P ONLY) 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/ Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A22 


650-0266-00 


B010100 


B010316 


PH LOCK 2ND LO: 


80009 


650-0266-00 


A22 


650-0266-01 


B010317 




PH LOCK 2ND LO: 


80009 


650-0266-01 


A22C220 


281-0720-00 






CAP., FXD.CER Dl : 1 750PF, + 80-20%, 250V 


72982 


1214-001 


A22C221 


281-0720-00 






CAP.. FXD.CER Dl : 1 750PF, + 80-20%,250V 


72982 


1214-001 


A22C222 


281-0720-00 






CAP. , FXD.CER Dl : 1 750PF, + 80-20%, 250 V 


72982 


1214-001 


A22C223 


261-0720-00 






CAP. . FXD.C ER Dl : 1 750PF, + 80-20%,250V 


72982 


1214-001 


A22C224 


261-0720-00 






CAP..FXD.CER DI:1750PF, + 80-20%,250V 


72982 


1214-001 


A22C226 


281-0720-00 






CAP. . FXD.C ER Dl : 1 750PF, + 80-20%,260 V 


72982 


1214-001 


A22C227 


281-0720-00 






CAP., FXD.CER DI:1750PF, + 80-20%,250V 


72982 


1214-001 


A22R224 


321-0189-00 






RES..FXD.FILM:909 OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G909R0F 



A22A1 


670-7077-00 


B010100 


B010355 


CKT BOARD ASSY:16-20MHZ PHASELOCK 


80009 


670-7077-00 


A22A1 


670-7077-01 


B010356 




CKT BOARD ASSY:16-20MHZ PHASELOCK 


80009 


670-7077-01 


A22A1C1012 


290-0517-00 






CAP..FXD.ELCTLT:6.8UF.20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C1017 


283-0201-00 






CAP.. FXD.CER DI:27PF,10%,200V 


51642 


W1 50-200 X7R270K 


A22A1C1019 


290-0517-00 






CAP..FXD.ELCTLT:6.8UF.20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C1026 


283-0051-00 






CAP.. FXD.CER DI:0.0033UF.5%.100V 


56289 


1C20C0G332Jt00B 


A22A1C1027 


290-0517-00 






CAP..FXD,ELCTLT:6.8UF,20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C1028 


283-0108-00 






CAP..FXD.CER DI:220PF,10%,200V 


56289 


1C10C0G221K200B 


A22A1C1029 


283-0051-00 






CAP..FXD.CER DI:0.0033UF,5%.1 OOV 


56289 


1C20C0G332J100B 


A22A1C1031 


283-0108-00 






CAP.. FXD.CER DI;220PF,10%,200V 


56289 


1C10C0G221K200B 


A22A1C1033 


290-0517-00 






CAP..FXD,ELCTLT:6.8UF.20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C1034 


290-0517-00 






CAP..FXD,ELCTLT:6.8UF,20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C1038 


283-0339-00 






CAP.. FXD.CER DI:0.22UF,10%,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C1044 


283-0339-00 






CAP., FXD.CER DI:0.22UF.10%.50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C1046 


283-0108-00 






CAP.. FXD.CER DI:220PF,10%,200V 


56289 


1C10C0G221K200B 


A22A1C1047 


283-0339-00 






CAP., FXD.CER DI:0.22UF.10%,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C1073 


290-0517-00 






CAP..FXD.ELCTLT:6.8UF,20%,35V 


56289 


196D685X003SKA1 


A22A1C1079 


290-0517-00 






CAP,.FXD.ELCTLT:6.8UF.20%.35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C1086 


283-0339-00 


B010356 




CAP.. FXD.CER DI:0.22UF.10%,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C1087 


283-0339-00 






CAP., FXD.CER DI:0.22UF.10%.50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C1086 


283-0339-00 






CAP.. FXD.CER DI:0.22UF.10%,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C2011 


290-0517-00 






CAP.,FXD.ELCTLT;6.8UF.20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C2012 


283-0339-00 






CAP.. FXD.CER DI:0.22UF.10%,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C2015 


290-0512-00 






CAP..FXD.ELGTLT:22UF,20%.15V 


56289 


196D226X0015KA1 


A22A1C2016 


283-0326-00 






CAP.. FXD.CER DI:0.082UF.10%.50V 


72982 


8121N075X7R0823K 


A22A1C2019 


290-0517-00 






CAP..FXD,ELCTLT:6.8UF.20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C2026 


283-0339-00 


B010100 


B010355 


CAP, .FXD.CER Dl:0.22UF.10%,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C2026 


283-0239-00 


B010356 




CAP.. FXD.CER DI:0.022UF.10%.50V 


72982 


8121N083X7R0223K 


A22A1C2030 


283-0204-00 






CAP.. FXD.CER DI:0.01UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A22A1C2040 


283-0330-00 






CAP.. FXD.CER DI:100PF,5%,50V 


51642 


150-050-NP0-101J 


A22A1C2041 


283-0339-00 


B010100 


B010355 


CAP..FXD.CER DI:0.22UF.10%.50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1C2041 


283-0239-00 


B010356 




CAP., FXD.CER DI:0.022UF,10%,50V 


72982 


8121N083X7R0223K 


A22A1C2043 


283-0330-00 






CAP^.FXD.CER DI:100PF,5%,50V 


51642 


150-050-NPO-101J 


A22A1C2046 


283-0024-00 






CAP„FXD.CER DI:0.1UF,-h80-20%,50V 


72982 


812tN083Z5U0104Z 


A22A1C2077 


290-0517-00 






CAP..FXD,ELCTLT:6.8UF,20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C2081 


290-0517-00 






CAP..FXD.ELCTLT;6.8UF.20%.36V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A1C2085 


283-0107-00 






CAP..FXD.CER DI:51PF,5%,200V 


96733 


R3017 


A22A1C2090 


283-0175-00 






CAP., FXD.CER Ol;10PF.5%,200V 


96733 


TDR43BY100DP 


A22A1C2091 


283-0197-00 






CAP..FXD.CER DI:470PF,5%.100V 


72982 


8121N075C0G0471J 


A22A1C2092 


283-0339-00 






CAP., FXD.CER DI:0.22UF.10%,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A22A1CR1019 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A22A1CR1086 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V.1 SOMA 


01295 


1N4152R 
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Replaceable Electrical Parts— 496/496P Service VoL2 



Component No. 



A22A1CR1087 

A22A1CR1088 

A22A1CR1089 

A22A1CR2012 

A22A1CR2014 

A22A1CR2015 

A22A1CR2019 

A22A1CR2048 

A22A1CR2084 

A22A1L1012 

A22A1L1022 

A22A1L1097 

A22A1L2027 

A22A1L2027 

A22A1L2038 

A22A1L2038 

A22A1Q1012 

A22A1Q1023 

A22A1Q1041 

A22A1Q1042 

A22A1Q1043 

A22A1Q1047 

A22A1Q2024 

A22A1Q2076 

A22A1Q2084 

A22A1Q2087 

A22A1Q2096 

A22A1R224 

A22A1R1011 

A22A1R1013 

A22A1R1014 

A22A1R1015 

A22A1R1016 

A22A1R1018 

A22A1R1019 

A22A1R1023 

A22A1R1024 

A22A1R1025 

A22A1R1026 

A22A1R1027 

A22A1R1028 

A22A1R1029 

A22A1R1031 

A22A1R1033 

A22A1R1034 

A22A1R1035 

A22A1R1037 

A22A1R1Q38 

A22A1R1039 

A22A1R1040 

A22A1R1042 

A22A1R1043 

A22A1R1046 

A22A1R1048 

A22A1R1051 



Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


152-0719-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.100PF.5%,30V 


80009 


152-0719-00 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILfCON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 






SEMICOND DEVJCE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 






SEMICOND OEVICE:SILICON.30V.1 SOMA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


120-0407-00 






XFMR,TOROID:5 TURNS SINGLE 


80009 


120-0407-00 


108-0440-00 






COlL,RF:8UH,TOROIDAL INDUCTOR 


80009 


108-0440-00 


108-0440-00 






COIL,RF:8UH,TOROIDAL INDUCTOR 


80009 


108-0440-00 


108-0440-00 


B010100 


B010355 


COIL, RF:8UH, TOROIDAL INDUCTOR 


80009 


108-0440-00 


120-0407-00 


B010356 




XFMR.TOROID:5 TURNS SINGLE 


80009 


120-0407-00 


108-0440-00 


B010100 


B010355 


COIL.RF:8UH, TOROIDAL INDUCTOR 


80009 


108-0440-00 


120-0407-00 


B010356 




XFMR.TOROID:5 TURNS SINGLE 


80009 


120-0407-00 


151-0103-00 






TRANSISTOR^SILICON.NPN 


80009 


151-0103-00 


151-0103-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0103-00 


151-0441-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


04713 


SRF501 


151-0441-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


04713 


SRF501 


151-0441-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


04713 


SRF501 


151-0301-00 






TRANSlSTOR:SlLlCON,PNP 


27014 


2N2907A 


161-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


151-1022-00 






TRANSISTOR:FET,N-CHAN,SI,F1782,TO-18 


17856 


FN1234 


151-0441-00 






TRANSlSTOR:SrUCON,NPN 


04713 


SRF501 


151-0441-00 






TRANSISTORiSILICON.NPN 


04713 


SRF501 


321-0189-00 






RES.,FXD,FILM:909 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G909R0F 


315-0471-00 






RES.,FXD,CMPSN;470 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4715 


315-0101-00 






RES..FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


315-0100-00 






RES..FXD.CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


321-0297-00 






RES. .FXD.FILM: 1 2-1 K OH M,1 %,0,1 25W 


91637 


MFF1816G12101F 


321-0262-00 






RES.,FXD.FILM:5.23KOHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G52300F 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN;100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


315-0470-00 






RES.,FXD.CMPSN:47 OHM,5%,0.2SW 


01121 


C84705 


315-0200-00 






RES.,FXD,CMPSN:20 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2005 


315-0390-00 






RES-,FXD,CMPSN:39 OHM,6%,0.25W 


01121 


CB3905 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


315-0302-00 






RES.,FXD,CMPSN:3K OHM,6%,0.25W 


01121 


CB3026 


315-0302-00 






RES..FXD.CMPSN:3K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB3025 


315-0102-00 






RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM.5%.0. 25W 


01121 


CB1015 


315-0102-00 






RES.pFXO.CMPSNrIK OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


321-0821-00 






R ES.,FXD,FI LM: 2. 1 2K OHM,1 %,0-1 25 W 


91637 


MFF1816Q21200F 


321-0217-00 






RES.,FXD,FILM:1.78K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G17800F 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%,0, 25W 


01121 


CB1015 


317-0200-00 






RES.,FXD,CMPSN:20 OHM.5%.0.12SW 


01121 


BB2005 


317-0161-00 






RES., FXD.CMPSN : 1 60 OH M,5%,0.1 25W 


01121 


BB1615 


317-0161-00 






RES.,FXD.CMPSN:160 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1615 


317-0511-00 






RES.,FXD,CMPSN:510 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB5115 


317-0391-00 






RES.,FXD,CMPSN:390 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB3915 


317-0111-00 






RES..FXD.CMPSN:110 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1115 


317-0820-00 






RES..FXD.CMPSN:82 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB8205 


317-0680-00 






RES.,FXD,CMPSN:68 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB6805 


321-0294-00 






R ES ,FXD,FILM : 1 1 .3K OHM. 1 %,0. 1 25W 


91637 


MFF1816G11301F 
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Replaceable Electrical Parts — 496/496P Service Vol.2 



Component No. 

A22A1R1052 

A22A1R1053 

A22A1R1054 

A22A1R1055 

A22A1R1056 

A22A1R1060 

A22 AIR 1061 
A22A1R1062 
A22A1R1063 
A22A1R1064 
A22A1R1065 
A22A1R1070 

A22A1R1072 

A22A1R1073 

A22A1R1074 

A22A1R1076 

A22A1R1079 

A22A1R1080 

A22A1R1081 

A22A1R1082 

A22A1R1083 

A22A1R1086 

A22A1R1097 

A22A1R2010 

A22A1R2011 

A22A1R2012 

A22A1R2013 

A22A1R2014 

A22A1R2015 

A22A1R2016 

A22A1R2017 

A22A1R2018 

A22A1R2019 

A22A1R2020 

A22A1R2025 

A22A1R2026 

A22A1R2027 

A22A1R2028 

A22A1R2030 

A22A1R2031 

A22A1R2032 

A22A1R2033 

A22A1R2034 
A22A1R2035 
A22A1R2037 
A22A1R2039 
A22A1R2041 
A22A1 R2CW2 

A22A1R2044 

A22A1R2045 

A22A1R2046 

A22A1R2049 

A22A1R2051 

A22A1R2052 

A22A1R2053 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No, Eff Dscont 

321-0319-00 

321-0340-00 

321-0361-00 

321-0387-00 

321-0437-00 

321-0437-00 

321-0391-00 

321-0368-00 

321-0353-00 

321-0341-00 

321-0331-00 

321-0289-00 

321-0222-00 

316-0470-00 

321-0201-00 

321-0302-00 

321-0289-00 

315-0471-00 

315-0470-00 

321-0335-00 

315-0432-00 

315-0471-00 B010356 ' 

315-0390-00 

321-1296-07 

321-1296-07 

315-0470-00 

315-0103-00 

315-0332-00 

315-0102-00 

321-0264-07 

321-1617-06 
315-0302-00 
315-0751-00 
315-01 52-00 
315-0240-00 

315-0270-00 B010356 

315-0102-00 

315-0152-00 

315-0102-00 

315-0152-00 

315-0131-00 

315-0102-00 

315-0911-00 

315-0152-00 

315-0152-00 

315-0270-00 B010356 

315-0161-00 

315-0391-00 

315-0161-00 

315-0102-00 

321-0205-00 

321-0289-00 

321-0329-00 

321-0326-00 

321-0323-00 



Name & Description 

RES.,FXD/ILM:20.5K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:34KOHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:56.2K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:105K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:348K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,FILM:348K OHM,1%,0.125W 

RES..FXO.FILM:115K OHM,1%,0.125K 
RES.,FXO,FILM:66.5K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXO.FILM:46.4K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,FILM:34.8KOHM,1%,0.125W 
RES-.FXD,FILM:27.4K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD.FILM:10K OHM,1%,0-125W 

RES.,FXD.FILM:2K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD.FtLM:1.2lK OHM,1%.0.1 25W 
RES.,FXD.FILM:13.7K OHM.1%.0.125W 
RES.,FXD.FILM:10K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD.CMPSN:47 OHM.5%.0.25W 
RES-.FXD.FILM:30.1K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:4.3K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 
RES-,FXD.CMPSN:39 OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,FILM:12K OHM,0.1%,0.125W 

RES.,FXD,FILM:12K OHM,0.1%.0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:3.3K OHM.57q. 0.25W 
RES..FXD.CMPSN:1K OHM.5%.0.25W 
RES..FXD.FILM:5.49K OHM,O1%.0.l25W 

RES.,FXD,FILM:5.85K OHM.0.25%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:3K OHM,S%,0.25W 
RES..FXD,CMPSNl750 OHM.5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:1.5K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:24 OHM,57o,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:27 OH M, 576,0. 25 W 

RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.576.0.25W 
RES-.FXD.CMPSN:1.5K OHM.57o,0.25W 
RES*.FXD,CMPSN:1K OHM.57o.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1.5K OHM,57c,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:130 OHM,57o,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.57 p,0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:910 OHM,5%>0.25W 
RES.,FXD.CMPSN;1.5K OHM,576,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1.5KOHM*57oA25W 
RES.,FXD,CMPSN:27 OHM,576.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:160 OHM,576,0.25W 
RES„FXO,CMPSN:390 OHM.576.0.25W 

RES.,FXO,CMPSN:160 OHM.57o,0.25W 
RES..FXO.CMPSN:1K OHM,57o,0.25W 
RES..FXD.FILM:1.33K OHM,17o,0.l25W 
RES..FXD.FILM:10K 0HM.17o.0.125W 
RES..FXD,FILM:26.1K OHM.17o,0.l25W 
RES..FXD,FlLM:24.3KOHM,17o,0.125W 

RES.,FXD.FILM:22.6K OHM,176,0.125W 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


91637 


MFF1816G20501F 


91637 


MFF1816G34001F 


91637 


MFF1816G56201F 


91637 


MFF1816G10502F 


91637 


MFF1816G34802F 


91637 


MFF1816G34802F 


91637 


MFF1816G11502F 


91637 


MFF1816G66501F 


91637 


MFF1816G46401F 


91637 


MFF1816G34801F 


91637 


MFF1816G27401F 


91637 


MFF1816G10001F 


91637 


MFF1816G20000F 


01121 


CB4705 


91637 


MFF1816G12100F 


91637 


MFF1816G13701F 


91637 


MFF1816G10001F 


01121 


CB4715 


01121 


CB4705 


91637 


CMF55116G30101F 


01121 


CB4325 


01121 


CB4715 


01121 


CB3905 


91637 


MFF1816C12001B 


91637 


MFF1816C12001B 


01121 


CB4705 


01121 


CB1035 


01121 


CB3325 


01121 


CB1025 


91637 


MFF1816C54900B 


91637 


MFF1816C58500C 


01121 


CB3025 


01121 


CB7515 


01121 


CB1525 


01121 


CB2405 


01121 


CB2705 


01121 


CB1025 


01121 


CB1525 


01121 


C01O25 


01121 


C81525 


01121 


CS1315 


01121 


CB1025 


01121 


CB9115 


01121 


CB1525 


01121 


CB1525 


01121 


CB2705 


01121 


CB1615 


01121 


CB3915 


01121 


CB1615 


01121 


CB1025 


91637 


MFF1816G13300F 


91637 


MFF1816G10001F 


91637 


MFF1816G26101F 


91637 


MFF1816G24301F 


91637 


MFF1816G22601F 
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Replaceable Electrical Parta — 496/496P Service Vol.2 




Tektronfx 
Part No. 



321-0319-00 

321-0316-00 

321-0313-00 

321-0309-00 

321-0306-00 

321-0303-00 

321-0299-00 

321-0296-00 

321-0293-00 

321-0289-00 

321-0289-00 

321-0285-09 

321-0239-00 

321-0239-00 

321-0239-00 

315-0101-00 

315-0562-00 

315-0103-00 



Serial/Mcxlel No. 

Eff Dscont Name & Description 

RES.,FXD,FILM:20.5K OHM.1%.0.125W 
RES.,FXD,FILM:19.1K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:17.8K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:16.2K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:15K OHM.17o.O,l25W 
RES„FXD,FILM:14K OHM.1%.0.125W 

RES.,FXD,FILM:12.7K OHM,1%,0.1 25W 
RES.,FXD,FiLM:11.8K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD.FtLM:11K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FJLM:10K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.F^LM:t0K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.FtLM:9.09K OHM.1%.0.125W 

RES..FXD,FJLM:3.01K OHM.1%,0.125W 
RES..FXD.FILM:3.01K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:3.01K OHM,1%,0.1 25W 
RES..FXD.CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 
RES..FXD,CMPSN:5.6K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 



m 

Code 



91637 

91637 

91637 

91637 

91637 

91637 

91637 

91637 

91637 

91637 

91637 

24546 

91637 

91637 

91637 

01121 

01121 

01121 



A22A1R2077 


321-0286-00 




RES..FXD.FILM:9.31KOHM,1%,0.125W 


91637 


A22A1R2060 


315-0101-00 




RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


A22A1R2082 


321-0275-00 




RES.,FXD.FILM:7.15K OHM,1%,0.125W 


91637 


A22A1R2083 


321-0367-00 




RES.,FXD.FILM:64.9K OHM,1%,0.125W 


91637 


A22A1R2084 


315-0202-00 




RES.,FXD.CMPSN:2K OHM,6%,0.25W 


01121 


A22A1R2085 


315-0105-00 




RES..FXD,CMPSN:1M OHM,5%,0.25W 


01121 


A22A1R2086 


315-0473-00 




RES..FXD,CMPSN:47K OHM,5%,0.25W 


01121 


A22A1R2087 


315-0102-00 




RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


A22A1R2088 


315-0102-00 




RES..FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


A22A1R2089 


315-0102-00 




RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


A22A1R2090 


321-0272-00 




RES. ,FXD.FILM:6.65K OHM,1 %,0.1 25 W 


91637 


A22A1R2092 


315-0101-00 




RES.,FXD,CMPSN;100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


A22A1R2093 


321-0272-00 




RES.,FXD,FILM:6.65KOHM,1%,0.125W 


91637 


A22A1R2097 


321-0047-00 


SOI 01 00 


B010355 RES.,FXD,FILM:30.1 OHM,1%.0.125W 


91637 


A22A1R2097 


321-0114-00 


B010356 


RES.,FXD,FILM:150 OHM,1%,0.125W 


91637 


A22A1T1091 


120-1386-00 




TRANSFORMER, RF:TOROID,3 WINDINGS 


80009 


A22A1T2092 


120-1392-00 




TRANSFORMER, RF:TOROID, 2 WINDINGS 


80009 


A22A1U1017 


156-0105-04 




MICROCIRCUIT, LhOPNL AMPL.SCREENED 


80009 


A22A1U1031 


156-1338-02 




MICROCIRCUIT.LLOPNL AMPL.SCREENED 


80009 


A22A1U1059 


156-1545-00 




MICROCIRCUIT.LIrDlODE ARRAY, 7 ISOL DIODES 


07263 


A22A1U1073 


156-1272-00 




MICROCIRCUIT.LhDUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 


18324 


A22A1U2016 


156-1272-00 




MICROCIRCUIT, LiiOUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 


18324 


A22A1U2031 


156-0230-02 




MICROCIRCUIT, DLDUAL D-TYPE M/S.FF,SCRN 


04713 


A22A1U2041 


156-0860-02 




MICROCIRCUIT, DLTRIPLE LINE RECEIVER,SCRN 


04713 



A22A1 U2059 
A22A1 U2072 
A22A1VR2021 
A22A1W2069 
A22A1W2081 



156-1545-00 

156-1272-00 

152-0486-00 

131-0566-00 

131-0566-00 



MICR0C1RCUIT,LI : DIODE ARR AY J ISOL DIODES 07263 

MICROCIRCUIT,LI:DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 18324 

SEMICOND DEVICE:ZENER,0.25W.6.2V.5% 80009 

BUS CONDUCTORiDUMMY RES.2.375,22 AWG 57668 

BUS CONDUCTOR:DUMMY RES, 2.375, 22 AWG 57668 



Mfr Part Number 



MFF1616G20501F 

MFF1816Q19101F 

MFF1816G17801F 

MFF1816G16201F 

MFF1616G1S001F 

MFF1816G14001F 

MFF1816G12701F 

MFF1816G11801F 

MFF1816G11001F 

MFF1816G10001F 

MFF1816G10001F 

NE55E9091F 

MFF1816G30100F 

MFF1816G30100F 

MFF1816G30100F 

CB1015 

CB5625 

CB1035 

MFF1816G93100F 

CB1015 

MFF1816G71500F 

MFF1816G64901F 

CB2025 

CB1055 

CB4735 

CB1025 

CB1025 

CB1025 

MFF1816G66500F 

CB1015 

MFF1816G6650OF 

MFF1816G30R10F 

MFF1816G150R0F 

120-1386-00 

120-1392-00 

156-0105-04 

156-1338-02 
FS12720M 
NE5532 FE-IIB 
NE5532 FE-IIB 
MC10131LD 
MC10116PD/LD 

FS12720M 
NE5532 FE-lie 
152-0486-00 
JWW-0200E0 
JWW-0200E0 
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Component No. 


Tektronix 
Part No, 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A22A2 


119-1412-00 


B010100 


B010316 


PH LOCK LO CONT: 


80009 


119-1412-00 


A22A2 


119-1412-01 


B010317 




PH LOCK LO CONT: 


80009 


119-1412-01 


A22A2C2200 


281-0825-00 






CAP. ,FXD,CER DhO.OOSUF, + 1 00-0%, 1 0OV 


33095 


51-726-008 


A22A2C2201 


281-0825-00 






CAP.,FXO,CER 01:0.005UF, + 100-0%, 100V 


33095 


51-726-008 


A22A2C2202 


281-0825-00 






CAP.,FXD,CER DL0.005UF, + 100-0%,100V 


33095 


51-726-008 


A22A2C2203 


281-0875-00 






CAP.,FXD,CER OL100PF,20%,200V 


33095 


54-713-001-101M 


A22A2C2204 


281-0875-00 






CAP.,FXD,CER DI:100PF,20%,200V 


33095 


54-713-001-101M 



A22A2A1 


670-7075-00 


B010100 


B010316 


CKT BOARD ASSY:2182MHZ MICROSTRIP OSC 


80009 


670-7075-00 


A22A2A1 


670-7075-01 


B010317 




CKT BOARD ASSY:2182MHZ MICROSTRIP OSC 


80009 


670-7075-01 


A22A2A1C1011 


283-0181-00 






CAP..FXD.CER DI:1.8PF,10%.100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C1013 


283-0220-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


72982 


8121N075X7R0103M 


A22A2A1C1014 


283-0181-00 






CAP..FXD.CER DI:1.8PF.10%.100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C1021 


283-0176-00 


B010317 




CAP.,FXD,CER D1 ;0-0022UF,20%,50V 


56289 


272C5 


A22A2A1C1031 


283-0181-00 






CAP..FXD.CER DI:1.8PF.10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C1033 


283-0181-00 






CAP.,FXD,CER DI:1.8PF,10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C2011 


283-0220-00 






CAP..FXD.CER DI:0.01UF.20%,50V 


72982 


8121N075X7R0103M 


A22A2A1C2012 


283-0181-00 






CAP.,FXD,CER DI:1.8PF.10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C2013 


283-0181-00 






CAP.,FXD,CER DI:1.8PF,10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C2014 


283-0176-00 


B010100 


B010316 


CAP.,FXD.CER D1:0.0022UF,20%.50V 


56289 


272C5 


A22A2A1C2021 


283-0220-00 


B010100 


B010316 


CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


72982 


8121N075X7R0103M 


A22A2A1C2023 


283-0181-00 






CAP..FXD.CER DI:1.8PF.10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C2024 


290-0517-00 






CAP..FXD.ELCTLT:6.8UF.20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A22A2A1C2025 


283-0181-00 






CAP.,FXD.CER DI;1.8PF,10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C2031 


283-0181-00 






CAP.,FXD.CER DI:1.8PF,10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A22A2A1C2032 


203-0220-00 






CAP..FXD.CER DI:0-01UF,20%,50V 


72982 


8121N075X7R0103M 


A22A2A1C2033 


283-0220-00 






CAP..FXD.CER 01:0.01 UF,2D%,50V 


72982 


8121N075X7R0103M 


A22A2A1CR1028 


152-0722-00 






SEMJCOND DEVICE:SILICON,1.5PF.45V 


17540 


DVH-6934-98 


A22A2A1CR2013 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A22A2A1CR2021 


152-0141-02 






SEMICONO DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A22A2A1CR2031 


152-0141-02 






S EMICON D DEV ICE : SI LICON ,30V, 1 SOM A 


01295 


1N4152R 


A22A2A1 L1011 


108-0682-00 






COIL,RF:66NH 


80009 


108-0682-00 


A22A2A1L1014 


108-0682-00 






COIL,RF:66NH 


80009 


108-0682-00 


A22A2A1L2011 


108-0682-00 






C0IL,RF:66NH 


00009 


108-0682-00 


A22A2A1L2013 


108-0682-00 






COIL.RF 66NH 


00009 


108-0682-00 


A22A2A1L2023 


108-0682-00 






COIL,RF:66NH 


80009 


108-0682-00 


A22A2A1L2025 


108-0682-00 






C0IL,RF:66NH 


80009 


108-0682-00 


A22A2A1L2031 


108-0682-00 






COIL,RF:66NH 


80009 


108-0682-00 


A22A2A1L2032 


108-0682-00 






COIL,RF,66NH 


80009 


108-0682-00 


A22A2A1L2033 


108-0682-00 






COIL,RF:66NH 


80009 


108-0682-00 


A22A2A1Q1011 


151-0689-00 






TRANSISTOR:SILlCON,NPN 


80009 


151-0689-00 


A22A2A1Q1021 


151-0630-00 






TRANSISTORiSIUCON.NPN 


80009 


151-0630-00 


A22A2A1Q1031 


151-0689-00 






TRANSISTOR:SIUCON,NPN 


80009 


151-0689.00 


A22A2A1Q2021 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SIUCON,PNP 


27014 


2N2907A 


A22A2A1R1011 


317-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%.0.125W 


01121 


BB1015 


A22A2A1R1012 


321-0134-00 






RES.,FXD,FILM:243 OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G243R0F 


A22A2A1R1013 


321-0216-00 






R ES.,FXD,FILM : 1 .74K OHM, 1 %,0. 1 25W 


91637 


MFF1816G17400F 


A22A2A1R1015 


317-0104-00 






RES.,FXD,CMPSN: 1 0OK OHM, 5%, 0.1 25W 


01121 


BB1045 


A22A2A1R1021 


317-0101-00 






R ES ., FXD,CM PSN : 1 00 OH M ,5%,0. 1 25W 


01121 


BB1015 


A22A2A1R1022 


317-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN;100 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1015 


A22A2A1R1023 


317-0240-00 






RES.,FXD,CMPSN:24 OHM,5%.0.125W 


01121 


BB2405 


A22A2A1R1024 


317-0131-00 






RES.,FXD,CMPSN:130 OHM,5%.0,125W 


01121 


B01315 


A22A2A1R1025 


317-0131-00 






R ES . , FXD,CM PSN : 1 30 OH M,5%,0. 1 25W 


01121 


BB1315 


A22A2A1R1026 


317-0181-00 






RES.,FXD,CMPSN:180 OHM.5%,0.125W 


01121 


BB1815 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A22A2A1R1027 


317-0121-00 






RES..FXD,CMPSN:120 OHM.5%,0.125W 


01121 


BB1215 


A22A2A1R1028 


317-0121-00 






RES.,FXD.CMPSN:120 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1215 


A22A2 AIR 1029 


317-0240-00 






RES..FXD.CMPSN:24 OHM,5%.0.125W 


01121 


BB24D5 


A22A2A1R1032 


317-0101-00 






RES-. FXD.CMPSN : 1 00 OH M,5%,0. 1 25W 


01121 


BB1015 


A22A2A1R1033 


317-0101-00 






RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0.1 25W 


01121 


BB1015 


A22A2A1R2013 


321-0250-00 






RES., FXD. FILM :3.92K OHM , 1 %,0. 1 25W 


91637 


MFF1816G39200F 


A22A2A1R2014 


317-0243-00 






RES. . FXD.CMPSN :24K OHM ,5%,0. 1 25 W 


01121 


BB2435 


A22A2A1R2015 


317-0472-00 






RES..FXD,CMPSN:4-7K OHM,5%Al25W 


01121 


BB4725 


A22A2A1R2016 


317-0622-00 






RES..FXD.CMPSN:6.2KOHM.5%,0-125W 


01121 


BB6225 


A22A2A1R2017 


317-0390-00 






RES.,FXD.CMPSN:39 OHM,5%.0.125W 


01121 


BB3905 


A22A2A1R2021 


317-0103-00 






RES.,FXD.CMPSN;10K OHM.5%.0.125W 


01121 


BB1035 


A22A2A1R2022 


317-0102-00 






RES..FXD,CMPSN:1K OHM.5%.0.125W 


01121 


BB1025 


A22A2A1R2023 


317-0390.00 






RES.,FXD.CMPSN:39 OHM.5%.0.125W 


01121 


BB3905 


A22A2A1R2024 


317-0151-00 






RES.,FXD,CMPSN:1 50 OHM,5%.0.125W 


01121 


BB1515 


A22A2A1R2025 


317-0101-00 






RES. ,FX D.CMPSN: 1 00 OHM,5%,0.1 25 W 


01121 


BB1015 


A22A2A1R2030 


317-0101-00 






RES. ,FX D.CMPSN: 1 00 OHM.5%.0.1 25 W 


01121 


BB1015 


A22A2A1R2031 


321-0265-00 






RES.,FXD.FILM:5.62K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G56200F 


A22A2A1R2032 


321-0932-00 






RES..FXD.FILM:2.5K OHM.1%.0.125W 


24546 


NA55D2501F 


A22A2A1R2033 


321-0149-00 






RES.,FXD,FILM:348 OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G348R0F 
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A22A2A2C2021 

A22A2A2C2023 

A22A2A2C2026 

A22A2A2C3015 

A22A2A2C3024 

A22A2A2CR2014 

A22A2A2L1025 

A22A2A2L1034 

A22A2A2Q1024 

A22A2A2Q2024 

A22A2A2R2018 

A22A2A2R2019 

A22A2A2R2021 

A22A2A2R2023 

A22A2A2R2032 

A22A2A2R2033 

A22A2A2R3014 

A22A2A2R3015 

A22A2A2R3016 

A22A2A2R3021 

A22A2A2R3025 

A22A2A2T2015 



283-0220-00 
283-0326-00 
283-01 08-00 
283-0158-00 
290-0517-00 
152-0153-04 

108-0436-00 

108-0733-00 

151-0441-00 

151-0441-00 

317-0330-00 

317-0431-00 

315-0122-00 

315-0821-00 

315-0331-00 

315-0331-00 

317-0301-00 

317-0360-00 

317-0360-00 

317-0301-00 

315-0470-00 

120-1393-00 



CKT BOARD ASSY:220MHZ REFERENCE 
CAP.,FXD,CER DI:7PF,5%,500V 
CAP..FXD.CER DI:30PF.10%.50V 
CAP..FXD.CER DI:22PF,5%.50V 
CA P . . FX D . CER Dl ; 1 0OOPF, -H 1 00-0%, 200 V 
CAP..FXD.CER DI;2.5PF,57o.50V 

CAP JXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.082UF.10%,50V 
CAP.,FXO,CER DI:220PF.10%,200V 
CAP.,FXD,CER DI:1PF,10%,50V 
CAP.,FXD,ELCTLT:6.8UF,20%,35V 
SEMICOND DEVICE:SW,SI.10V,10MAMA 

C01L.RF:FIXED.240NH 
C0IL.RF:113NH 
TRANSIST0R:SIL!C0N,NPN 
TRANSlSTOR:SILICON,NPN 
RES..FXD,CMPSN;33 OHM.5%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:430 OHM, 5%, 0.1 25W 

RES*,FXD.CMPSN:1 .2K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:820 OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:330 OHM,5%,0-25W 
RES.,FXD,CMPSN:330 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXO,CMPSN:300 OHM,5%,0.125W 
RES..FXD.CMPSN:36 OHM,5%.0.125W 

RES..FXD.CMPSN:36 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:300 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:47 OHM.5%.0.25W 
TRANSFORMER.RRBALUN 



A22A2A3 

A22A2A3C1013 

A22A2A3C1014 

A22A2A3C1015 

A22A2A3C1016 

A22A2A3CR1011 

A22A2A3CR1012 

A22A2A3L1013 

A22A2A3L1014 

A22A2A3L1015 



670-7079-00 

283-0107-00 

263-0108-00 

283-0108-00 

283-0139-00 

152-0322-00 

152-0322-00 

108-0182-00 

108-0182-00 

108-0182-00 



CKT BOARD ASSY:2200MHZ REFERENCE MIXER 
CAP..FXD.CER DI:51PF,5%.200V 
CAP..FXD.CER DI:220PF,10%.200V 
CAP..FXD,CER DI:220PF,10%.200V 
CAP.,FXD.CER DI:150PF.20%,50V 

SEMICOND DEVIC£:SILICON,15V,HOT CARRIER 

SEMICOND DEVICE:SILICON,l5V.HOT CARRIER 

COIL,RF:0.3UH 

COIL.RF:0.3UH 

COIL.RF:0.3UH 



A24A1 

A24A1C243 

A24A1C244 

A24A1CR243 



670-5957-00 

290-0309-00 

290-0309-00 

152-0664-00 



CKT BOARD ASSYPHASE GATE INPUT 
CAP.,FXD,ELCTLT:100UF,20%,25V 
CAP. ,FXD,ELCTLT: 1 0OUF.20% ,25 V 
SEMICOND OEVtCE:SW1TCHING,S!,70V 



A24A1CR244 



152-0664-00 



SEMICOND DEV1CE:SWITCHING,SI,70V 



A28 670-5561-01 

A28 W 1 038 1 98-4398-00 



CKT BOARD ASSY:MAIN MOTHER 
WIRE SET.ELEC: 



Mfr 



Code 


Mfr Part Number 


80009 


670-7076-00 


59660 


8111B065COHO709D 


72982 


8121-060COG0300K 


72982 


8111B061C0G220J 


96733 


R2670 


72982 


8101B057COK0295B 


72982 


8121N075X7R0103M 


72982 


8121N075X7R0823K 


56289 


1C10C0G221K200B 


51642 


100-050-NP0-109B 


56289 


196D685X0035KA1 


01295 


PG7032 


80009 


108-0436-00 


80009 


108-0733-00 


04713 


SRF501 


04713 


SRF501 


01121 


BB3305 


01121 


BB4315 


01121 


CB1225 


01121 


CB8215 


01121 


CB3315 


01121 


CB3315 


01121 


BB3015 


01121 


BB3605 


01121 


BB3605 


01121 


BB3015 


01121 


CB4705 


80009 


120-1393-00 



80009 


670-7079-00 


96733 


R3017 


56289 


1C10COG221K200B 


56289 


1C10C0G221 K200B 


51642 


W100-050-X5F151M 


50434 


5082-2672 


50434 


5082-2672 


80009 


108-0182-00 


80009 


108-0182-00 


80009 


108-0182-00 



80009 


670-5957-00 


56289 


109D107X0025F2 


56289 


109D107X0025F2 


50434 


5082-2800 


50434 


5082-2800 



80009 670-5561-01 

80009 1 98-4398-00 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/ Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Numbc 


A30 


621-0486-00 






POWER SPLY ASSY: 


80009 


621-0486-00 


A30 








(496 ONLY) 






A30 


621-0484-00 






POWER SPLY ASSY: 


80009 


621-0484-00 


A30 








(496 & OPTION 30,31,32 ONLY) 






A30 


621-0487-00 






POWER SPLY ASSY: 


80009 


621-0487-00 


A30 


— 






(496P ONLY) 






A30 


621-0489-00 






MODULAR ASSY:HIGH VOLTAGE 


80009 


621-0489-00 


A30 


- - 






(496P OPTION 30.31 ,32 ONLY) 






A30B100 


119-0830-01 






FAN.TUBEAXIAL:12VDC,2.4W.5250 RPM.47CFM 


OOOAX 


MODEL 69.11.53 


A30FL301 


119-1306-00 






FILTER, RFI:6A.250V.50-400H2 


56289 


6JX5431A 


A30FL302 


119-1390-00 






FILTER.RFLPOT CORE SET 


80009 


119-1390-00 


A30S300 


260-1931-00 






SWITCH, PRCN:SPST,NO,10(4)A.250V 


OOOFJ 


1005.0925 


A30S301 


260-1931-00 






SWITCH , PRCN:SPST,NO . 1 0(4)A.250V 


OOOFJ 


1005.0925 


A30S301 








(496P ONLY) 






A30W300 


198-3944-01 






WIRE SET, ELEC: 


80009 


198-3944-01 


A30W560 


175-3405-00 






CA ASSY,SP.ELEC:28.26 AWG.18.0 INCH LONG 


80009 


175-3405-00 


A30W560 


- - 






(496P ONLY) 






A30W620 


175-3619-01 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX. 16.0 L SEMI-RGD 


80009 


175-3619-01 



A30A1 


670-5564-01 


A30A1 


670-5564-02 


A30A1C1055 


290-0758-00 


A30A1C1063 


285-1089-00 


A30A1C1095 


285-1196-00 


A30A1C2024 


283-0330-00 


|a30A1C2030 


283-0238-00 


A30A1C2032 


283-0330-00 


A30A1C2033 


283-0177-00 


A30A1C2034 


283-0330-00 


A30A1C2035 


283-0156-00 


A30A1C2041 


290-0758-00 


A30A1C2043 


290-0800-00 


A30A1C2045 


290-0758-00 


A30A1C2053 


290-0758-00 


A30A1C2057 


290-0758-00 


A30A1C2096 


285-1196-00 


A30A1C3031 


283-0330-00 


A30A1C3033 


283-0177-00 


A30A1C3034 


283-0330-00 


A30A1C3035 


283-0330-00 


A30A1C3036 


283-0177-00 


A30A1C3037 


283-0177-00 


A30A1C3041 


290-0770-00 


A30A1C3051 


290-0771-00 


A30A1C3057 


290-0852-00 


A30A1C3064 


285-1196-00 


A30A1C3071 


285-0981-00 


A30A1C3074 


285-1040-00 


A30A1C3085 


285-1196-00 


A30A1C3089 


285-1196-00 


A30A1C4012 


290-0745-00 


A30A1C4014 


283-0111-00 


A30A1C4015 


283-0211-00 






B010100 B010295 CKT BOARD ASSY:MAIN POWER SUPPLY 

B010296 CKT BOARD ASSY:MAfN POWER SUPPLY 

C AP. ,FXD. ELCTLT: 2 .2U F. + 50-1 0%, 1 60 V 

CAP.,FXD,PLSTC:0*04UF.5%,900V 
CAP.,FXD.PAPER:0.01 UF,20%,250V 
CAP.,FXD,CER DP:100PF,5%.50V 
CAP..FXD.CER DI:0.01UF,10%.50V 
CAP..FXD,CER DI:100PF,5%.50V 
CAP..FXD,CER DI:1UF, + 80-20%,25V 

CAP..FXD.CER DI:100PF,5%.50V 
C AP. . FXD .CER Dl : 1 0OOPF, + 1 00-0%, 200V 
CAP, ,FXD,ELCTLT: 2 .2U F. -|- 50-1 0%. 1 60V 
CAP., FXD,ELCTLT:250UF,+ 100-10%, 20V 
C AP . , FX D, ELCTLT: 2,2 U F. -f- 50- 1 0%, 1 60 V 
CAP.,FXD,ELCTLT:2.2UF. + 50-1 0%,1 60V 

C AP. . FXD. ELCTLT : 2.2U F, + 50-1 0%, 1 60V 
C AP. , FX D, PAPER : 0.01 UF,20%,250V 
CAP..FXD.CER DI:100PF.5%,50V 
CAP„FXD,CER DI:1UF,-<-80-20%.25V 
CAP..FXD.CER DI:100PF,5%,50V 
CAP., FXD, CER DI:100PF,5%,50V 

CAP..FXD.CER DI:1UF, + 80-20%,25V 
CAP.,FXD.CER DI:1UF, + 80-20%.25V 
CAP.,FXD,ELCTLT: 1 0OUF, -i- 50-1 0%.25V 
C AP.,FXD,ELCTLT: 220U F. + 50-1 0%. 1 0VDC 
CAP..FXD,ELCTLT:1UF, + 75-l07c,350V 
CAP.,FXD,PAPER:0.01 UF,20%,250V 

CAP.,FXO,PLSTC:2.0UF,10%,400V 

CAP..FXD,PLSTC:0.0012UF.10%.4000V 

CAP.,FXD,PAPER:0.01UF,20%.250V 

CAP..FXDPAPER:0.01UF,20%,250V 

CAP..FXD.ELCTLT:22UF,-|-50.10%,25V 

CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 

CAP..FXD.CER DI:0.1UF,10%,200V 



80009 


670-5564-01 


80009 


670-5564-02 


56289 


502D227 


50558 


PA6-0787J 


84411 


PME271 Y510 


51642 


150-050-NPO-101J 


72982 


8121N075X7R0103K 


51642 


150-O50-NP0-1O1J 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


51642 


150-050-NP0-101J 


96733 


R2670 


56289 


502D227 


56289 


672D257H0200M5C 


56289 


502D227 


56289 


502D227 


56289 


502D227 


84411 


PME 271 Y 510 


51642 


150-050-NPO-101J 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


51642 


150-050.NP0.101J 


51642 


150-050-NP0-101J 


56289 


2C20Z5U105Z0258 


56289 


2C20Z5U105Z0258 


56289 


502D230 


56289 


502D231 


54473 


ECE-A2350V1 


84411 


PME 271 Y 510 


14752 


C-2585 


56289 


430P522 


84411 


PME 271 Y510 


84411 


PME 271 Y 510 


54473 


ECE-A25V22L 


56289 


273C11 


04222 


SR06C104KAA 
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Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A30A1C4016 


283-0111-00 






CAP.>FXD,CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 


56289 


273C1 1 


A30A1C4022 


290-0745-00 






C AP.,FXD, ELCTLT:22U F. + 50-1 0%,25V 


54473 


ECE-A25V22L 


A30A1C4023 


290-0942-00 






C AP.,FXD, ELCTLT: 1 0OUF, + 1 00-1 0%,25V 


56289 


672D107H025CG2C 


A30A1C4024 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A30A1C4032 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF.20%, 50V 


56289 


273C1 1 


A30A1C4033 


290-0770-00 






C AP . , FX D, ELCTLT : 1 0OU F, + 50-1 0%,25V 


56289 


502D230 


A30A1C4035 


290-0745-00 






CAP., FXD,ELCTLT:22UF, +50-10%, 25V 


54473 


ECE-A25V22L 


A30A1C4036 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER D(:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A30A1C4044 


290-0800-00 






CAP..FXD,ELCTLT:250UF, + 100-10%.20V 


56289 


672D257H0200M5C 


A30A1C4046 


290-0800-00 






CAP., FXD, ELCTLT:250UF, + 1 00-1 0%,20V 


56289 


672D257H0200M5C 


A30A1C4051 


290-0800-00 






CAP., FXD, ELCTLT:250UF, + 1 00-1 0%,20V 


56289 


672D257H0200M5C 


A30A1C4055 


290-0800-00 






C AP. . FXD, ELCTLT:250UF, + 100-1 0%,20 V 


56289 


672D257H0200M5C 


A30A1C4082 


283-0263-00 






CAP..FXD,CERDI: 0.0022U F,20%,3000 V 


59660 


828556Y5R0222M 


A30A1C5010 


283-0008-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,500V 


56289 


3C37X7R104M500B 


A30A1C5012 


290-0758-00 






CAP., FXD,ELCTLT:2.2UF, +50-10%, 160V 


56289 


502D227 


A30A1C5017 


283-0177-00 






CAP..FXD.CER DI:1UF, + 80-20%, 25V 


56289 


2C20Z5U1052025B 


A30A1C5018 


290-0800-00 






CAP. ,FXD.ELCTLT:250U F, + 1 00-1 0%,20V 


56289 


672D257H0200M5C 


A30A1C5021 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A30A1C5022 


290-0745-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:22UF, + 50-10%,25V 


54473 


ECE-A25V22L 


A30A1C5038 


285-0699-00 






CAP.,FXD,PLSTC:0.0047UF,1 0%.1 OOV 


56289 


410P110 


A30A1C5051 


290-0800-00 






CA P . , FX D, ELCTLT: 250U F, + 100-1 0%,20V 


56289 


672D257H0200M5C 


A30A1C5054 


290-0800-00 






CA P . ,FX D. ELCTLT: 250U F, + 100-1 0%,20V 


56289 


672D257H0200M5C 


A30A1C5071 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A30A1C5072 


290-0804-00 






CA P . , FX D. ELCTLT: 1 0U F, + 50- 1 0%,25V 


55680 


ULA1E100TEA 


A30A1C5082 


283-0263-00 






CAP . ,FX D.CER 01 : 0-0022U F, 20%, 3000V 


59660 


828556Y5R0222M 


A30A1C5084 


290-0114-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:47UF.20%,6V 


56289 


150D476X0006B2 


A30A1C5085 


290-0114-00 






CAP..FXD,ELCTLT:47UF,20%,6V 


56289 


150D476X0006B2 


A30AtC51t3 


283-0211-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,10%,200V 


04222 


SR06C104KAA 


A30A1C6010 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0-1 UF, 20%, 60V 


56289 


273C11 


A30A1C6019 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF, + 80-20%,25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A30A1C6025 


290-0523-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:2.2UF,20%,20V 


56289 


1960225X0020HA1 


A30A1C6039 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A30A1C6048 


283-0203-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A30A1C6053 


283-0203-00 






CAP.,FXD.CER DI;0.47UF,20%.50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A30A1C6055 


283-0620-00 






CAP.,FXD,MICA D:470PF,1%,300V 


00853 


D155F4771FO 


A30A1C6058 


283-0620-00 






CAP.,FXD.MICA D:470PF,1%,300V 


00853 


D155F4771FO 


A30A1C6059 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER 01:0-1 UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A30A1C6062 


283-0203-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A30A1C6068 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER 01:0-1 UF,20%, 50V 


56289 


273C11 


A30A1C6069 


283-0204-00 






CAP..FXO.CER 01:0-01 UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A30A1C6071 


283-0067-00 






CAP..FXO.CER OI:0.001UF,10%,200V 


59660 


835-51 5-Z5D0102K 


A30A1C6072 


283-0067-00 






CAP.,FXO,CER DI:0-001UF,10%,200V 


59660 


835-51 5-25D0102K 


A30A1C6101 


290-0829-00 






CAP. .FXD.ELCTLT: 750UF, + 1 00-1 0%,200V 


90201 


PFP751SR2J3P2 


A30A1C6111 


290-0829-00 






CAP. .FXO.ELCTLT: 750UF, + 1 00-1 0%, 200V 


90201 


PFP7S1SR2J3P2 


A30A1CR1022 


152-0400-00 






SEMICONO DEVICE:SILICON,400V,1A 


80009 


152-0400-00 


A30A1CR1034 


152-0400-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,1A 


80009 


152-0400-00 


A30A1CR1042 


152-0400-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,1A 


80009 


152-0400-00 


A30A1CR2027 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A30A1CR2Q28 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A30A1CR2035 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A30A1CR2061 


152-0661-00 






SEMICOND DEVICE:RECT.SI.600V.3A.FAST 


04713 


MR856 


A30A1CR2063 


152-0661-00 






SEMICOND DEVICE:RECT.SI.600V,3A,FAST 


04713 


MR856 


A30A1CR2065 


152-0661-00 






SEMICOND DEVICE:RECT.SI.600V,3A.FAST 


04713 


MR856 


A30A1CR2079 


152-0661-00 






SEMICOND DEVICE;RECT.SI,600V,3A,FAST 


04713 


MR856 


A30A1CR3027 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 
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A30A1CR3028 


152-0141-02 






A30A1CR3035 


152-0141-02 






A30A1CR3052 


152-0400-00 






A30A1CR3053 


152-0400-00 






A30A1CR3054 


152-0400-00 






A30A1CR3055 


152-0400-00 






A30A1CR3056 


152-0400-00 






A30A1CR3096 


152-0661-00 






A30A1CR3098 


152-0661-00 






A30A1CR4021 


152-0066-00 






A30A1CR4034 


152-0066-00 






A30A1CR4037 


152-0066-00 






A30A1CR4053 


152-0640-00 






A30A1CR4057 


152-0640-00 






A30A1CR4061 


152-0720-00 






A30A1CR4062 


152-0720-00 






A30A1CR4063 


152-0720-00 






A30A1CR4065 


152-0720-00 






A30A1CR4094 


152-0661-00 






A30A1CR4095 


152-0661-00 






A30A1CR5031 


152-0141-02 






A30A ICR 5052 


152-0721-00 






A30A1CR5055 


152-0742-00 






A30A1CR5062 


152-0721-00 






A30A1CR5065 


152-0742-00 






A30A1CR6014 


152-0141-02 






A30A1CR6015 


152-0141-02 






A30A1CR6016 


152-0066-00 






A30A1CR6018 


152-0141-02 






A30A1CR6047 


152-0141-02 






A30A1CR6049 


152-0141-02 






A30A1CR6052 


152-0141-02 






A30A1CR6053 


152-0141-02 






A30A1CR6055 


152-0141-02 






A30A1CR6061 


152-0141-02 






A30A1CR6071 


152-0400-00 






A30A1CR6072 


152-0141-02 






A30A1CR6073 


152-0400-00 






A30A1CR6074 


152-0141-02 






A30A1DS5112 


150-0035-00 






A30A1E1094 


119-0181-00 






A30A1E2095 


119-0181-00 






A30A1F1013 


159-0025-00 






A30A1F1017 


159-0021-00 






A30A1F1033 


159-0062-00 


B010100 


B010119 


A30A1F1033 


159-0213-00 


B010120 




A30A1F1035 


159-0052-00 






A30A1F2013 


169-0042-00 






A30A1F2013 









A30A1F2013 


159-0116-00 






A30A1F2013 


— 






A30A1F3038 


159-0116-00 


BO 101 00 


B010295 


A30A1F3038 


— 






A30A1F3038 


159-0122-00 


B010100 


B010294 


A30A1F3038 










Mfr 

Name & Description Code 



SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

SEMICONO DEVICE:SILICON,400V,1A 80009 

SEMICOND DEVICE:SILICON,400V.1A 80009 

SEMICOND DEV1CE:SILICON.400V.1A 80009 

SEMICOND DEVICE:S1LICON,400V,1A 80009 

SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,1A 80009 

SEMICOND DEVICE:RECT.SI,600V.3A.FAST 04713 

SEMICOND DEVICE:RECT,SI,600V.3A,FAST 04713 

SEMICOND DEVICE:SILICON.400VJ50MA 14433 

SEM ICOND DEVICE : SI LICON ,400V.750M A 1 4433 

SEMICOND DEVICE:SILICON,400VJ50MA 14433 

SEMICOND DEVICE:SILICON,35V,30A.DO-4 01281 

SEMICOND DEVlCE;SlLlCON.35V.30A,DO-4 01281 

SEMICOND DEVICE:SILICON,100V,7A 80009 

SEMICOND DEVICE:SILICON,100V.7A 80009 

SEMICOND DEV1CE:SILICON,100V,7A 80009 

SEMICOND OEVICE:SILICON,100V,7A 80009 

SEMICOND DEVICEiRECT, SI, 600V, 3A, FAST 04713 

SEMICOND DEVICE:RECT,St,600V,3A,FAST 04713 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:RECT.SI.100V,12A.FAST REC 25403 

SEMICOND DEVICE:RECT,SI,100V,12A 80009 

SEMICOND DEVICE:RECT,SI,100V,12A,FAST REC 25403 

SEMICOND DEVICE: RECT, SI , 1 00 V, 1 2 A 80009 

SEMICONO DEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

SEMICOND OEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE;SIUCON,400V,750MA 14433 

SEMICOND DEVICE:SIUCON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,1 SOMA 01295 

SEMICOND DEVICEiSILICON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 01 295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SIUCON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,1A 80009 

SEMICONO DEVICE:SILICON.30V,150MA 01295 

SEMICONO DEVICE:SILICON,400V.1A 80009 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

LAMP.GLOW:90V,0.3MA,AID-T,WIRE LD OOOLI 

ARSR.ELEC SURGE:230V,GAS FILLED 74276 

ARSR.ELEC SURQE:230V,GAS FILLED 74276 

FUSE.CARTRIDGE:3AG,0.5A, 250V, FAST-BLOW 71400 

FUSE,CARTRIDGE:3AG,2A.250V,FAST-BLOW 71400 

FUSE, CARTRIDGE:8AG,0.062A, 250V 71400 

FUSE,CARTRIDGE:0.062A,250V,FAST BLO 71400 

FUSE.CARTRIDGE:3AQ,0.125A,250V,FAST-BLOW 71400 

FUSE.CARTRIDGE:3AG,0.75A.250V, FAST-BLOW 71400 

(496 ONLY) 

FUSE,CARTRIDGE:1A,125V.0.4 SEC, 0.17 LEADS 75915 

(496P ONLY) 

FUSE,CARTRIDGE:1A.125V,0 4 SEC.0.17 LEADS 75915 

(496P ONLY) 

FUSE,CARTRIDGE:0.75A,125V,0.04 SEC 75915 



(496 ONLY) 



Mfr Part Number 



1N4152R 

1N4152R 

152-0400-00 

152-0400-00 

152-0400-00 

152-0400-00 

152-0400-00 

MR856 

MR856 

LG4016 

LG4016 

LQ4016 

SD-4101 

SD-4101 

152-0720-00 

152-0720-00 

152-0720-00 

152-0720-00 

MR856 

MR856 

1N4152R 

BYW30-100U 

152-0742-00 

BYW30-100U 

152-0742-00 

1N4152R 

1N4152R 

LG4016 

1N4152R 

1N4152R 

1N4152R 

1N4152R 

1N4152R 

1N4152R 

1N4152R 

152-0400-00 

1N4152R 

152-0400-00 

1N4152R 

JH005/3011JA 

CG230L 

CG230L 

AGC 1/2 
AGC2 
AGX1/16 
1/16A 
AGC 1/8 
AGC 3/4 



273001 

273001 

279.750 
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Component No. 


Part No. 


Eff Dscont 


Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 


A30A1F3038 


159-0128-00 


B010295 


FUSE.CARTRIDGE:2A.125V.5 SEC 


75915 


273002 


A30A1F3038 

A30A1J1091 


131-2250-00 




(496 ONLY) 

CONN,RCPT,ELEC:CKT BD,5 MALE 


27264 


09-61-1053 


A30A1L1051 


108-0960-00 




COIL.RF:FtXED,3.9MH TOROIDAL 


80009 


108-0960-00 


A30A1L1081 


108-1052-00 




COIL.RF:FrXED.580UH 


80009 


108-1052-00 


A30A1L2048 


108-0959-00 




COIL.RF:FIXED.150MH 


80009 


108-0959-00 


A30A1L3012 


108-0795-00 




COIL,RF:FIXED,2NH 


80009 


108-0795-00 


A30A1 L3043 


108-0959-00 




COIURF;FIXEDJ50MH 


80009 


108-0959-00 


A30A1 L3047 


108-0958-00 




COIURF:FIXED,50UH 


80009 


108-0958-00 


A30A1L3088 


108-0961-00 




COIURF:FIXED.140NH,TOROIDAL 


80009 


108-0961-00 


A30A1L4042 


108-0958-00 




COIURF:FIXED,50UH 


80009 


108-0958-00 


A30A1Q2021 


151-0625-00 




TRANSISTOR:SILICON.PNP 


03508 


D45H11 


A30A1Q2023 


151-0710-00 




TRANSISTORiSlLICON.NPN 


27014 


2N6715/92 PU01A 


A30A1Q2024 


151-0625-00 




TRANSISTOR:SILICON,PNP 


03508 


D45H11 


A30A1Q2031 


151-0302-00 




TRANSISTOR:SILICON.NPN 


07263 


S038487 


A30A1Q2061 


151-0703-00 




TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0703-00 


A30A1Q2071 


151-0703-00 




TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0703-00 


A3OA1Q3022 


151-0625-00 




TRANSIST0R:SILIC0N,PNP 


03508 


D45H11 


A3OA1Q3023 


151-0301-00 




TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A30A1Q5013 


151-0622-00 




TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


92PU51A 


A30A1Q5023 


151-0302-00 




TRANSISTORiSILICON.NPN 


07263 


S038487 


A30A1Q5032 


151-0301-00 




TRANSISTORiSILICON.PNP 


27014 


2N2907A 


A30A 106034 


151-0302-00 




TRANSISTOR:SILICON,NPN 


07263 


S038487 


A30A 106077 


151-0444-00 




TRANSISTOR:SILICON,NPN 


04713 


SPS797 


A30A 106078 


151-0444-00 




TRANSISTOR:SILICON,NPN 


04713 


SPS797 


A30A1R2015 


308-0463-00 




RES.,FXD,WW:0.3 OHM.1%.3W 


91637 


RS2B-KR3000F 


A30A1R2017 


308-0643-00 




RES..FXD.WW:0.1 OHM,3%,3W 


91637 


RS2B-ER1000H 


A30A1R2022 


315-0562-00 




RES.,FXD.CMPSN:5.6K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB5625 


A30A1R2025 


315-0122-00 




RES..FXD,CMPSN:1 .2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1225 


A30A1R2026 


321-0376-00 




RES.,FXD.FILM:80.6K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G80601F 


A30A1R2030 


315-0242-00 




RES.,FXD,CMPSN:2.4K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2425 


A30A1R2031 


307-0106-00 




RES.,FXD.CMPSN:4.7 OHM,5%,0,25W 


01121 


CB47G5 


A30A1R2032 


321-0193-00 




RES.,FXD,FILM:1K OHM.1%,0.1 25W 


91637 


MFF1816Q10000F 


A30A1 R2034 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A30A1R2035 


315-0621-00 




RES.,FXD,CMPSN:620 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB6215 


A30A1R2036 


321-0289-07 




RES..FXD.FILM;10K OHM,0,1%.0,125W 


91637 


MFF1816C10001B 


A30A1R2037 


321-0318-07 




RES.,FXD,FILM:20K OHM,0.1%,0.125W 


24546 


NE55E2002B 


A30A1R2038 


321-0340-00 




RES.,FXD,FILM:34K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G34001F 


A30A1R2039 


321-0315-00 




RES.,FXD,FILM:18.7K OHM,1%.0.125W 


91637 


CMF55-116G18701F 


A30A1R2057 


315-0105-00 




RES.,FXD.CMPSN:1M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1055 


A30A1R2073 


315-0105-00 




RES.,FXO.CMPSN:1M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1055 


A30A1R3019 


308-0463-00 




RES..FXO,WW:0.3 OHM,1%,3W 


91637 


RS2B-KR3000F 


A30A1R3021 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A30A1 R3022 


307-0106-00 




RES.,FXD,CMPSN;47 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB47G5 


A30A1R3023 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A30A1R3024 


301-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.50W 


01121 


EB1025 


A30A1R3025 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A30A1R3026 


315-0271-00 




RES..FXD.CMPSN:270 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2715 


A30A1R3028 


321-0344-00 




RES..FXD,FILM;37.4K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G37401F 


A30A1R3029 


307-0106-00 




RES.,FXD.CMPSN:47 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB47G5 


A30A1R3031 


321-0372-00 




RES..FXD,FILM:73.2K OHM.1%,0.1 25W 


91637 


MFF1816Q73201F 


A30A1R3032 


321-0193-00 




RES.,FXD,FILM:1K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10000F 


A30A1 R3033 


307-0106-00 




RES.,FXD,CMPSN:4.7 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB47Q5 


A30A1R3034 


321-0378-00 




RES.,FXD,F1LM:84.5K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G84501F 


A30A1R3036 


321-0193-00 




RES.,FXD.FILM:1K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10000F 
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Component No. 

A30A1R3037 

A30A1R3039 

A30A1R3084 

A30A1R3089 

A30A1R3091 

A30A1R4017 

A30A1R4018 

A30A1R4031 

A30A1R4083 

A30A1R4092 

A30A1R5014 

A30A1R5015 

A30A1R5016 

A30A1R5019 

A30A1R5033 

A30A1R5034 

A30A1R5035 

A30A1R5036 

A30A1R5039 

A30A1R5043 

A30A1R5047 

A30A1R5083 

A30A1R5086 

A30A1R5087 

A30A1R5111 

A30A1R6011 

A30A1R6013 

A30A1R6017 

A30A1R6019 

A30A1R6020 

A30A1H6021 
A30A1R6022 
A30A1R6023 
A30A1 R6024 
A30A1 R6028 
A30A1 R6029 

A30A1R6032 

A30A1R6033 

A30A1R6035 

A30A1R6037 

A30A1R6038 

A30A1R6041 

A30A1R6045 

A30A1R6046 

A30A1R6048 

A30A1R6052 

A30A1R6056 

A30A1R6057 

A30A1R6058 

A30A1R6061 

A30A1R6O63 

A30A1R6068 

A30A1R6O73 

A30A1R6074 

A30A1R6075 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eff Dscont 



321-0604-00 

321-0289-03 

303-0271-00 

301-0433-00 

303-0433-00 

301-0823-00 

301-0165-00 

315-0102-00 

315-0471-00 

308-0054-00 

321-0193-00 

321-0353-00 

307-0103-00 

315-0362-00 

315-0182-00 

315-0222-00 

315-0622-00 

321-0381-00 

301-0102-00 

315-0103-00 

321-0327-00 

307-0023-00 

307- 0023-00 

308- 0154-00 

301-0565-00 
321-0631-00 
307-0106-00 
307-0106-00 
321-0289-03 
321-01 83-00 

315-0361-00 

315-0103-00 

321-0227-00 

321-0289-03 

311-1564-00 

315-0151-00 

321-0317-00 

315-0103-00 

315-0105-00 

321-0816-00 

321-0299-00 

315-0512-00 

315-0103-00 

315-0820-00 

321-0327-00 

321-0250-00 

321-0337-00 

321-0321-00 

321-0286-00 

311-0644-00 

315-0205-00 

321-0230-00 

315-0122-00 

315-0103*00 

315-0122*00 



Name & Description 

RES.,FXD.FILM:30K OHM,0.25%,0.125W 
RES..FXD,FILM:10K OHM.0.25%,0.125W 
RES..FXD.CMPSN:270 OHM,5%,1 W 
RES..FXD,CMPSN:43K OHM,5%,0.50W 
RES..FXD.CMPSN:43K OHM,5%.1W 
RES..FXD,CMPSN:82K OHM,5%.0.50W 

RES.,FXD.CMPSN:1.6M OHM,5%,0.50W 
RES..FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,WW:10K OHM,5%,5W 
RES.,FXD,FILM:1K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.FILIVI:46.4K OHM,1%,0.125W 

RES..FXD.CMPSN:2.7 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:3.6K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN;T8K OHM,5%,0.25W 
RES-,FXD,CMPSN:2.2K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:6.2K OHM,5%,0.25W 
RES-.FXD,FILM:90.9K OHM.1 %,0.125W 

RES-,FXD.CMPSN:1K OHM.5%,0.50W 
RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES-,FXD,nLM:24.9K OHM,1%,0.125W 
RES-,FXD,CMPSN:4.7 OHMT0%,0.50W 
RES„FXD,CMPSN:4.7 OHM.1 0%,0.50W 
RES.,FXD.WW:25K OHM,5%.10W 

RES..FXD.CMPSN:5,6M OHM,5%,0.50W 
RES..FXD,FILM:12.5K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:4.7 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD,FILM:10K OHM,0.25%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:787 OHM.1%,0.1 25W 

RES.,FXD,CMPSN:360 OHM.57o,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES..FXD.FILM:2.26K OHM,1%,0.125W 
R£S..FXD,FILM:10K OHM.0.25%.0.1 25W 
RES..VAR,NONWIR:TRMR.500 OHM.0.5W 
RES.,FXD,CMPSN;150 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXO,FILM:19.6K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:1M OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM:5K OHM.1 %,0.125W 
RES..FXD,FILM : 1 2.7K OHM, 1 %,0.1 25W 
RES.,FXD,CMPSN:5.1K OHM.57o,0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:82 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM:24.9K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:3.92K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:31.6K 0HM.1%A125W 
RES.,FXD,FILM:21.5K OHM,1%,0.125W 

RES..FXD,FILM:9.31K OHM,1%,0.125W 
RES.,VAR.NONWIR:20K OHM.1 0%.0. BOW 
RES.,FXD,CMPSN:2M OHM.5%.0.25W 
RES..FXO,FlLM:2.43K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:1.2K OHM.57o.0.25W 
RES.,FXO,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 

RES.,FX0,CMPSN:1.2K OHM.5%,0.25W 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


91637 


MFF1816D30001C 


91637 


MFF1816010001C 


01121 


GB2715 


01121 


EB433S 


01121 


GB4335 


01121 


EB8235 


01121 


EB1655 


01121 


CB1025 


01121 


CB4715 


91637 


CW5-10001J 


91637 


MFF1816G10000F 


91637 


MFF181 6G46401F 


01121 


CB27G5 


01121 


CB3625 


01121 


CB1825 


01121 


CB2225 


01121 


CB6225 


91637 


MFF1816G90901F 


01121 


EB1025 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G24901F 


01121 


E847G1 


01121 


EB47G1 


91637 


H11205Z725001J 


01121 


EB5655 


91637 


MFF1816G12501F 


01121 


CB47G5 


01121 


CB47G5 


91637 


MFF1816D10001C 


91637 


MFF1816G787R0F 


01121 


CB3615 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G22600F 


91637 


MFF1616D10001C 


73138 


91-86-0 


01121 


CB1515 


91637 


MFF1816G19601F 


01121 


CB1035 


01121 


CB1055 


24546 


NA55D5001F 


91637 


MFF1816G12701F 


01121 


CB5125 


01121 


CB1035 


01121 


CB8205 


91637 


MFF1816G24901F 


91637 


MFF1816G39200F 


91637 


MFF1816G31601F 


91637 


MFF1816G21601F 


91637 


MFF1816G93100F 


73138 


82-34-1 


01121 


CB2055 


91637 


MFF1816G24300F 


01121 


CB1225 


01121 


CB1035 


01121 


CB1225 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A30A1R6076 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A30A1R6091 


308-0054-00 






RES.,FXD,WW:10K OHM,5%.5W 


91637 


CW5-10001J 


A30A1R6093 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A30A1RT2093 


307-0353-00 






RES.,FXD.FILM:5 OHM, 10%, DISC 


15454 


5DA5RO-K-270SS 


A30A1RT2097 


307-0353-00 






RES.,FXD,FILMi5 OHM, 10%. DISC 


15454 


5DA5RO-K-270SS 


A30A1RT3093 


307-0353-00 






RES.,FXD.FILM:5 OHM. 10%, DISC 


15454 


5DA5RO-K-270SS 


A30A1S2103 


159-0169-00 






FUSE, THERMAL:15A, 1200V, 104 DEG C 


27012 


421 8A1 


A30A1T2080 


120-1287-00 






TRANSF0RMER.RF:T0R0ID.2 WINDS 


60D09 


120-1287-00 


A30A1T4071 


120-1239-00 






XFMR.PWR,SDN&SU:HF 


80009 


120-1239-00 


A30A1T4084 


120-0640-00 






XFMR.TOROIO:18 TURNS, BIFILAR 


80009 


120-0640-00 


A30A1T6044 


120-1350-00 






TRANSF0RMER.RF:T0R0I0,2 WINDS 


80009 


120-1350-00 


A30A1T6081 


120-1234-00 






TRANSFORMER:BASE DRIVE 


80009 


120-1234-00 


A30A1 U2037 


156-0495-02 






MICROCIRCUIT.LhQUAD OPNL AMPL.SELECTED 


01295 


LM324J4 


A30A1 U3036 


156-0853-00 






MlCROCIRCUIT,U:OPERATIONAL AMPLIFIER, DUAL 


27014 


LM358N 


A30A1 U3093 


119-1168-00 






CAPACITOR-RES:0.1UF,20% & 22 OHM,10%,250V 


14752 


RG 1782-1 


A30A1U3103 


119-1168-00 






CAPACITOR-RES:0.1UF,207o & 22 OHM,10%,250V 


14752 


RG1782-1 


A30A1U6016 


156-0853-00 






MICROCIRCUIT, LLOPERATIONAL AMPLIFIER.DUAL 


27014 


LM358N 


A30A1U6036 


156-1126-01 






MICROCIRCUIT, LLVOLTAGE COMPARATOR.SEL 


01295 


LM31 1JG4 


A30A1U6043 


156-1162-00 






CPLR,OPTOELECTR;LED,2500V,8 DIP 


50438 


6N136 


A30A1U6046 


156-1225-00 






MICROClRCUIT.LIrDUAL COMPARATOR, 8 DIP 


27014 


LM393N 


A30A1U6053 


156-1408-00 






MICR0CIRCUIT.LI:TIMER,L0W POWER 


32293 


ICM75551 PA 


A30A1 U6059 


156-1408-00 






MICROCIRCUIT.LLTIMER.LOW POWER 


32293 


ICM75551PA 


A30A1 U6063 


156-0366-02 






MICR0CIRCU1T,DI:DUAL D FLIP-FLOP.CHK 


80009 


156-0366-02 


A30A1U6069 


156-0793-02 






MICROCIRCUlT.DhDUAL 4 INPUT NAND GATE 


80009 


156-0793-02 


A30A1VR5045 


152-0279-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,5.1V,5% 


04713 


SZG35010RL 


A30A1VR5073 


152-0149-00 






SEMICOND DEVIC£:ZENER.0.4W,10V.5% 


04713 


SZG35009K3 


A30A1VR6026 


152-0486-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER,0.25W,6.2V,5% 


80009 


152-0486-00 


A30A1W6043 


131-0566-00 






BUS CONDUCTOR: DUMMY RES.2.375,22 AWG 


57668 


JWW-0200E0 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


A30A2 


670-5933-00 


A30A2 


670-7266-00 


A30A2C1017 


283-0024-00 


A30A2C1018 


283-0198-00 


A30A2C1019 


283-0198-00 


A30A2C1026 


290-0523-00 


A30A2C1028 


290-0523-00 


A30A2C1032 


290-0804-00 


A30A2C1033 


290-0804-00 


A30A2C2012 


290-0804-00 


A30A2C2018 


283-0198-00 


A30A2C2028 


290-0523-00 


A30A2CR2040 


152-0066-00 


A30A2Q1010 


151-0521-00 


A30A2Q1018 


151-0188-00 


A30A2Q1020 


151-0188-00 


A30A2Q1025 


151-0302-00 


A30A2Q1038 


151-0302-00 


A30A2Q2020 


151-0188-00 


A30A2Q2030 


151-0302-00 


A30A2R1015 


315-0270-00 


A30A2R1017 


315-0101-00 


A30A2R1024 


315-0681-00 


A30A2R1026 


315-0681-00 


A30A2R1027 


315-0104-00 


A30A2R1028 


315-0163-00 


A30A2R1029 


315-0223-00 


A30A2R1031 


315-0473-00 


A30A2R1032 


315-0163-00 


A30A2R1033 


315-0393-00 


A30A2R1036 


315-0223-00 


A30A2R2014 


315-0333-00 


A30A2R2016 


315-0104-00 


A30A2R2019 


315-0104-00 


A30A2R2034 


315-0163-00 


A30A2R2035 


315-0681-00 


A30A2R2036 


315-0223-00 


A30A2R2039 


315-0361-00 


A30A2R2042 


315-0623-00 


A30A2RT2045 


307-0472-00 


A30A2VR1015 


152-0175-00 


A30A2VR2038 


152-0166-00 



Sehal/Model No. 

_Eff Dscont Name & Description 

B010100 B010128 CKT BOARD ASSYiFAN DRIVE 

B010129 CKT BOARD ASSYrFAN DRIVE 

CAP.,FXD,CER DI:0.1UF, + 80-20%, 50V 
CAP..FXD,CER DI:0.22UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.22UF,20%,50V 
CAP.,FXD,ELCTLT:2.2UF,20%,20V 

CAP.,FXD,ELCTLT:2.2UF,20%,20V 
CAP.,FXD,ELCTLT: 1 0UF, + 50-1 0%, 25 V 
CAP. .FXD.ELCTLT: 1 0UF, + 50-1 0%,25V 
CAP.,FXD,ELCTLT: 1 0UF, + 50-1 0%,25V 
CAP..FXD.CER DI:0.22UF,20%,50V 
CAP.,FXD,ELCTLT:2.2UF,20%,20V 

SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,750MA 

SCR:SI,MU-27 

TRANSISTOR:SILICON,PNP 

TRANSISTOR:SILICON,PNP 

TRANSISTOR:SILICON,NPN 

TRANSISTOR:SILICON,NPN 

TRANSISTOR:SILICON,PNP 
TRANSISTOR:SILICON,NPN 
RES.,FXD,CMPSN:27 OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:16K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:22K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:47K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:16K OHM,5%,0,25W 
RES.,FXD,CMPSN:39K OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:22K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN;33K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:16K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,CMPSN;22K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:360 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:62K OHM,5%,0.25W 
RES.,THERMAL:100K OHM, 5% DISC 
SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,5.6V,5% 
SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,6.2V,5% 



Mfr 

Ccxje 


Mfr Part Number 


80009 


670-5933-00 


80009 


670-7266-00 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


56289 


1C10Z5U223M050B 


56289 


1C10Z5U223M050B 


56289 


196D225X0020HA1 


56289 


196D225X0020HA1 


55680 


ULA1E100TEA 


55680 


ULA1E100TEA 


55680 


ULA1E100TEA 


56289 


1C10Z5U223M050B 


56289 


196D225X0020HA1 


14433 


LG4016 


03508 


C122B 


04713 


SPS6868K 


04713 


SPS6868K 


07263 


S038487 


07263 


S038487 


04713 


SPS6868K 


07263 


S038487 


01121 


CB2705 


01121 


CB1015 


01121 


CB6815 


01121 


CB6815 


01121 


CB1045 


01121 


CB1635 


01121 


CB2235 


01121 


CB4735 


01121 


CB1635 


01121 


CB3935 


01121 


CB2235 


01121 


CB3335 


01121 


CB1045 


01121 


CB1045 


01121 


CB1635 


01121 


CB6815 


01121 


CB2235 


01121 


CB3615 


01121 


CB6235 


15801 


JP51J5 


04713 


SZG35008 


04713 


SZ11738RL 
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Component No. 



A30A57 

A30A57 

A30A57C1011 

A30A57C1012 

A30A57C1013 

A30A57L1011 

A30A57R1011 

A30A57S1011 

A30A57U1011 

A30A57U1012 



A30A76 

A30A76C2012 

A30A76C2024 

A30A76C2036 

A30A76C2038 

A30A76CR1013 

A30A76R1013 

A30A76R2019 

A30A76R2038 

A30A76U2015 

A30A76U2025 

A30A76U2033 

A30A76U2038 



I 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eff Dscont 



Mfr 

Name & Description Code Mfr Part Number 



670-5556-00 



290-0524-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

108-0836-00 

317-0103-00 

260-1721-00 

156-1415-00 

156-1414-00 



670-5558-01 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

152-0322-00 

315-0202-00 

315-0103-00 

315-0472-00 

156-1111-02 

156-1111-02 



CKT BOARD ASSY:GPIB INTERFACE 
(496P ONLY) 


80009 


670-5556-00 


CAP.,FXD,ELCTLT:4.7UF,20%,10V 


90201 


TDC475M010EL 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


COIL,RF:14 UH TOROIDAL INDUCTOR 


80009 


108-0836-00 


RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1035 


SWITCH, ROCKER:8,SPST,125MA,30VDC 


00779 


435166-5 


MICROCIRCUIT, DhOCTAL GPIB XCVR MTG BUS 


01295 


SN75161A 


MICROCIRCUIT, DLOCTAL GPIB XCVR DATA BUS 


01295 


SN75160 



CKT BOARD ASSY:ACCESSORIES INTERFACE 


80009 


670-5558-01 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


SEMICOND DEVICE:SILICON,15V,HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2025 


RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


RES.,FXD,CMPSN:4.7K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4725 


MICROCIRCUIT,DI:OCTAL BUS TRANSCEIVERS 


01295 


SN74LS245JP3 


MICROCIRCUIT,DI:OCTAL BUS TRANSCEIVERS 


01295 


SN74LS245JP3 



156-1111-02 

156-0381-02 



MICROCIRCUIT, DhOCTAL BUS TRANSCEIVERS 01295 SN74LS245JP3 

MICROCIRCUIT, DI:QUAO 2-INP EXCL OR GATE 01295 SN74LS86 
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Tektronix Serial/Model No. Mfr 



Component No. 


Part No. Eff 


Dscont Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 


A32 


119-1015-00 


FILTER, AMPL110MHZ 


80009 


119-1015-00 


A32C321 


281-0825-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.005UF,-h100-0%,100V 


33095 


51-726-008 


A32C323 


281-0825-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.005UF,-h100-0%,100V 


33095 


51-726-008 


A32C325 


281-0165-00 


CAP., VAR, AIR DI:0.8-10PF,250V 


73899 


MVM-010W 


A32P320 


131-0938-00 


CONNECTOR,RCPT,:50 OHM MALE SNAP-ON 


98291 


051-043-0349 


A32P321 


131-0938-00 


CONNECTOR, RCPT,:50 OHM MALE SNAP-ON 


98291 


051-043-0349 


A32Q3018 


151-0650-00 


TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0650-00 



A32A1 


670-5525-00 


B010100 


B010109 


CKT BOARD ASSY:110 I.F. AMPLIFIER 


80009 


670-5525-00 


A32A1 


670-5525-01 


B010110 




CKT BOARD ASSYrIlO I.F. AMPLIFIER 


80009 


670-5525-01 


A32A1C1012 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C1022 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C2010 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C2012 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C2029 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1 02035 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A32A1C2036 


290-0574-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:47UF,10%,20V 


90201 


TDC476K020CL 


A32A1C2037 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C2047 


281-0164-00 






CAP.,VAR AIR DI:0.6-6PF.250V 


73899 


MVM-006W 


A32A1C2051 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A32A1C3032 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273011 


A32A1C3036 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C3043 


283-0204-00 






CAP..FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A32A1 03044 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C3045 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1 04020 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A32A1C4026 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1 04035 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A32A1C4036 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A32A1C4045 


283-0156-00 






CAP.,FXD,CER 01:1 006pF, -h 1 00-0%,200V 


96733 


R2670 


A32A1CR1029 


152-0579-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.100V.2.5A 


12969 


UM6601B 


A32A1CR3030 


152-0579-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,1 00V,2.5A 


12969 


UM6601B 


A32A1E3036 


276-0507-00 






SHIELDING BEAD,:FERRITE 


78488 


57-3443 


A32A1E4046 


276-0507-00 






SHIELDING BEAD,:FERRITE 


78488 


57-3443 


A32A1L1039 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A32A1L2044 


108-0956-00 






COIL,RF:FIXED,AIR COIL 


80009 


108-0956-00 


A32A1Q3018 


151-0650-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0650-00 


A32A1Q4037 


151-0650-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0650-00 


A32A1Q4053 


151-0650-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0650-00 


A32A1R1012 


301-0330-00 






RES..FXD,CMPSN:33 OHM,5%,0.50W 


01121 


EB3305 


A32A1R1015 


311-1281-00 






RES.,VAR,NONWIR:2.5K OHM,10%,0.5W 


32997 


3329W-L58-252 


A32A1R2014 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A32A1R2019 


315-0101-00 


B010100 


B010109 


RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A32A1R2019 


315-0511-00 


B010110 




RES.,FXD,CMPSN:510 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB6115 


A32A1R2028 


321-0277-00 


B010100 


B010109 


RES.,FXD,FILM:7.5K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G75000F 


A32A1R2028 


321-0210-00 


B010110 




RES.,FXD,FILM:1.5K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G15000F 


A32A1R2029 


321-0289-00 


B010110 




RES.,FXD,FILM:10K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A32A1R2030 


315-0101-00 






RES..FXD,CMPSN:100 OHM,5%.0. 25W 


01121 


CB1015 


A32A1R2032 


317-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB5105 


A32A1R2038 


317-0180-00 






RES.,FXD,CMPSN:18 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1805 


A32A1R2039 


317-0301-00 






RES.,FXD,CMPSN:300 OHM.5%.0.125W 


01121 


BB3015 


A32A1R2043 


317-0301-00 






RES.,FXD,CMPSN:300 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB3015 


A32A1R3014 


315-0202-00 






RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2025 
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Mfr Part Number 


A32A1R3029 


317-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB5105 


A32A1R3035 


321-0275-00 


B010100 


B010109 


RES.,FXD,FILM:7.15K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G71500F 


A32A1R3035 


321-0239-00 


B010110 




RES.,FXD,FILM:3.01KOHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A32A1R3042 


315-0271-00 






RES.,FXD,CMPSN:270 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2715 


A32A1R4012 


301-0330-00 






RES..FXD,CMPSN:33 OHM,5%,0.50W 


01121 


EB3305 


A32A1R4018 


315-0681-00 






RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB6815 


A32A1R4029 


307-0113-00 






RES.,FXD,CMPSN:5.1 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB51G5 


A32A1R4030 


315-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB2225 


A32A1R4032 


315-0681-00 






RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB6815 


A32A1R4038 


315-0101-00 






RES..FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A32A1R4039 


315-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2225 


A32A1R4043 


315-0221-00 






RES.,FXD,CMPSN:220 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2215 


A32A1R4047 


315-0681-00 






RES..FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB6815 


A32A1R4058 


315-0241-00 






RES.,FXD,CMPSN:240 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2415 


A32A1T2020 


120-0902-00 






XFMR,TOROID:5 TURNS, BIFILAR 


80009 


120-0902-00 


A32A1T3041 


120-1235-00 






TRANSFORMER, RF:BALUN,TD-367 


80009 


120-1235-00 


A32A1T3054 


120-1235-00 






TRANSFORMER, RF:BALUN,TD-367 


80009 


120-1235-00 
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A34 


119-1023-01 






OSC/MIXER ASSY:100MHZ 


80009 


119-1023-01 


A34C341 


281-0697^00 






CAP..FXD.CER DI:5000PF,-|- 100-0%,1 OOV 


80009 


281-0697-00 


A34C342 


281-0697-00 






CAP.,FXD,CER DI:5000PF, + 100-0%. 100V 


80009 


281-0697-00 


A34J1015 


131-0938-00 






CONNECTOR,RCPT,:50OHM MALE SNAP-ON 


98291 


051-043-0349 


A34J1023 


131-1972-00 






CONN,RCPT,ELEC:SNAP CATCH, RIGHT ANGLE 


98291 


51-047-0239 


A34J2012 


131-0938-00 






CONNECTOR,RCPT,:50 OHM MALE SNAP-ON 


98291 


051-043-0349 


A34J2013 


131-0938-00 






CONNECTOR,RCPT,:50 OHM MALE SNAP-ON 


98291 


051-043-0349 


A34J2058 


131-1972-00 






CONN,RCPT,ELEC:SNAP CATCH.RIGHT ANGLE 


98291 


51-047-0239 


A34J3057 


131-0938-00 






CONNECTOR, RCPT,: 50 OHM MALE SNAP-ON 


98291 


051-043-0349 


A34U1010 


156-0285-00 






MlCROClRCUiT,LI:VOLTAGE REGULATOR 


27014 


LM340T-12 


A34U2010 


156-0872-00 






MICROCIRCUIT,LI: VOLTAGE REGULATOR 


04713 


MC7912C 



A34A1 


670-5526-02 


CKT BOARD ASSY:110 MIXER/OSC 


80009 


670-5526-02 


A34A1C1016 


283-0156-00 


CAP.,FXD,CER Dl:1 OOOPF, -h 1 00-0%,200V 


96733 


R2670 


A34A1C1017 


283-0191-00 


CAP.,FXD,CER DI;0.022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C1023 


283-0156-00 


C AP.. FXD.CER Dl: 1 0OOPF, -f- 1 00-0%, 200V 


96733 


R2670 


A34A1C1024 


283-0191-00 


CAP..FXD,CER Dr:0.022UF.20%,50V 


72982 


8121N07525U0223M 


A34A1C1036 


283-0156-00 


CAP.,FXD,CER DhlOOOPF, + 100-0%, 200V 


96733 


R2670 


A34A1C1041 


283-0156-00 


CAP..FXD.CER DhlOOOPF, + 100-0%,200V 


96733 


R2670 


A34A1C1045 


283-0191-00 


CAP.,FXD,CER DI;0.022UF,20%.50V 


72982 


8121N07525U0223M 


A34A1C1056 


283-0204-00 


CAP..FXD.CER DI:0-01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A34A1C2012 


283-0166-00 


CAP. ,FXO ,CER Dl 1 1 0OOPF, + 1 00-0%, 200 V 


96733 


R2670 


A34A1C2013 


283-0156-00 


C AP.,FXD,CER Dl : 1 0OOPF, -|- 1 00-0%, 200V 


96733 


R2670 


A34A1C2021 


283-0191-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C2022 


283-0107*00 


CAP.,FXD,CER DL51PF,5%,200V 


96733 


R3017 


A34A1C2025 


283-0140-00 


CAP.,FXD,CER DI:4.7PF,5%,50V 


72982 


8101E003A479C 


A34A1C2026 


283-0168-00 


CAP.,FXD,CER DI:12PF,5%,100V 


72982 


8101B121COG0120J 


A34A1C2037 


283-010^00 


CAP., FXD.CER DI:51PF,5%,200V 


96733 


R3017 


A34A1C2041 


283-0156-00 


CAP..FXD.CER Dl:1 OOOPF, -M00-0%,200V 


96733 


R2670 


A34A1C3014 


283-0191-00 


CAP., FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C3019 


283-0191-00 


CAP . FXD.CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C3024 


283-0191-00 


CAP.. FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C3029 


281-0221-00 


CAP..VAR.CER Dl : 2-1 OPF, 100V 


59660 


513-013A2 0-10 


A34A1C3031 


281-0153-00 


CAP..VAR.AIR Df:1.7-10PF,250V 


74970 


187-0106-005 


A34A1C3039 


283-0191-00 


CAP..FXD,CER DI:0-022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C3046 


283-0191-00 


CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C3047 


283-0191-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C3056 


283-0191-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.022UF.20%.50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C3057 


283-0114-00 


CAP.,FXD,CER Dl :0.001 5U F,5%,200V 


59660 


805534Y5DO152J 


A34A1C3056 


281-0549-00 


CAP.,FXD,CER OI:68PF,10%.500V 


59660 


301-OOOU2J0680K 


A34A1C4011 


283-0191-00 


CAP., FXD.CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C4012 


283-0191-00 


CAP..FXD.CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


8121N075Z6U0223M 


A34A1C4021 


283-0191-00 


CAP„FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C4026 


283-0156-00 


CAP., FXD.CER Dl: 1 0OOPF, + 100-0%, 200V 


96733 


R2670 


A34A1C4027 


283-0156-00 


CAP.,FXD.CERDI:1 OOOPF, + 1 00-0%, 200V 


96733 


R2670 


A34A1C4028 


283-0191-00 


CAP., FXD.CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C4029 


283-0203-00 


CAP..FXD.CER DI;0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A34A1C4031 


290-0720-00 


CAP..FXD.ELCTLT:68UF.20%.15V 


56289 


1 960686X001 5PE3 


A34A1C4032 


283-0191-00 


CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C4043 


283-0191-00 


CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


8121N075Z5U0223M 


A34A1C4044 


290-0720-00 


CAP..FXD,ELCTLT:68UF.20%,15V 


56289 


196D686X0015PE3 


A34A1CR2054 


152-0715-00 


SEMICOND OEVICE:SCHOTTKY,SI.RING QUAD 


80009 


152-0715-00 


A34A1CR3045 


152-0269-00 


SEMICOND DEVICEiSILICON.VAR V CAP.,4V,33PF 


04713 


SMV1263 
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A34A1E2015 

A34A1E2016 

A34A1E3015 

A34A1E4018 

A34A1L1055 

A34A1L2029 

A34A1L3024 
A34AtL4024 
A34A1 L4055 
A34A1Q1031 
A34A1Q1048 
A34A1Q2015 

A34A1Q2016 

A34AtQ2031 

A34A1Q2036 

A34A1Q2046 

A34A1Q3015 

A34A1Q3041 

A34A1Q4018 

A34A1R1014 

A34A1R1015 

A34A1R1016 

A34A1R1018 

A34A1R1023 

A34A1R1025 

A34A1R1027 

A34A1R1028 

A34A1R1035 

A34A1R1042 

A34A1R1043 

A34A1R1045 
A34A1R2019 
A34A1 R2021 
A34A1 R2022 
A34A1R2023 
A34A1R2024 

A34A1R2025 

A34A1R2037 

A34A1R2038 

A34A1R2039 

A34A1R2041 

A34A1R2046 

A34A1R2049 

A34A1R2056 

A34A1R3011 

A34A1R3012 

A34A1R3015 

A34A1R3016 

A34A1R3017 

A34A1R3021 

A34A1R3028 

A34A1R3033 

A34A1R3039 

A34A1R3041 

A34A1R3042 



Tektronix Serral/Model No. 

Part No. Eff Dscont Name & Description 



276-0532-00 

276-0532-00 

276-0532-00 

276-0532-00 

108-0606-00 

108-1129-00 


SHIELDING BEAD,: 
SHIELDING BEAD,: 
SHIELDING BEAD,: 
SHIELDING BEAD,: 
COIL.RF:37NH 
COIURF:FIXED.100MH 


108-0965-00 

108-0598-00 

108-0311-00 

151-0282-00 

151-0446-00 

151-0282-00 


COIL,RF;FIXED,170NH 

COIL,RF:200UH 

COIL,RF:FIXED,153NH 

TRANSISTOR:SlLICON,NPN 

TRANSISTORrSILICON.NPN 

TRANSISTOR : SI LICON,NPN 


151-0282-00 

151-0282-00 

151-0446-00 

151-0446-00 

151-0282-00 

151-0282-00 


TRANSISTOR:SILICON,NPN 
TRANSISTOR:SILICON,NPN 
TRANSISTOR:SILICON.NPN 
TRANSISTOR:SfLICON.NPN 
TRANSISTORrSILICON.NPN 
TRANSISTOR : SI LICON.NPN 


151-0282-00 

317-0121-00 

317-0101-00 

317-0101-00 

321-0172-00 

317-0101-00 


TRANSISTORrSILICON.NPN 
RES. ,FX D.CMPSNr 1 20 OHM ,5%,0. 1 25W 
RES..FXO.CMPSN:100 OHM.5%.0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,57o,0.125W 
RES.,FXD,FILM:604 OHM.1%.0.125W 
RES..FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0,125W 


317-0470-00 

317-0101-00 

317-0680-00 

317-0100-00 

321-0155-00 

317-0201-00 


RES..FXD,CMPSNr47 OHM.5%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:S8 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.5%.0.125W 
RES.,FXD,FILM:402 OHM,1%,0.125W 
RES„FXD.CMPSN:200 OHM,5%,0.125W 


311-1261-00 

317-0470-00 

315-0102-00 

317-0101-00 

317-0101-00 

317-0101-00 


RES.,VAR.NONWIR:500 OHM.10%,0.50W 
RES..FXD.CMPSN:47 OHM,5%,0.125W 
RES..FXD,CMPSNr1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0.12SW 
RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0.125W 
RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0.125W 


317-0470-00 

315-0102-00 

315-0122-00 

315-0102-00 

301-0101-00 

315-0470-00 


RES..FXD,CMPSN:47 OHM,5%.0.125W 
RES.,FXO,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSNr1 .2K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0,50W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.57o.0.25W 


317-0240-00 

317-0510-00 

317-0101-00 

317-0101-00 

317-0470-00 

317-0101-00 


RES.,FXD.CMPSN:24 OHM,5%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.125W 
RES.>FXD,CMPSNr100 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,OT25W 
RES„FXD,CMPSN:47 OHM,5%.0.125W 
RES. . FXD.CMPSNr 1 00 OHM.5%.0. 1 25 W 


317-0101-00 

317-0201-00 

317-0103-00 

317-0103-00 

317-0100-00 

315-0242-00 


RES..FXO.CMPSN:100 OHM.5%,0.1 25W 
RES.,FXO,CMPSNr200 OHM.5%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.125W 
RES..FXD,CMP$N:10K OHM,5%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:10 OHM.5%.0.125W 
RES..FXD.CMPSNr2.4K OHM,5%.0.25W 


317-0680-00 


RES. .FXO ,CM PSN : 68 OH M, 5%,0. 1 25W 



Mfr 

CcMde 


Mfr Part Number 


02114 


56-590-65/4A6 


02114 


56-590-65/4A6 


02114 


56-590-65/4A6 


02114 


56-590-65/4A6 


80009 


108-0606-00 


80009 


108-1129-00 


60009 


108-0965-00 


80009 


108-0598-00 


80009 


108-0311-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0446-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0446-00 


80009 


151-0446-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0282-00 


01121 


BB1215 


01121 


BB1015 


01121 


BB1015 


91637 


MFF1816G604R0F 


01121 


BB1015 


01121 


BB4705 


01121 


BB1015 


01121 


BB6805 


01121 


BB1005 


91637 


MFF1816G402R0F 


01121 


BB2015 


32997 


3329P-L58-501 


01121 


BB4705 


01121 


CB1025 


01121 


BB1015 


01121 


BB1015 


01121 


BB1015 


01121 


BB4705 


01121 


CB1025 


01121 


CB1225 


01121 


CB1025 


01121 


EB1015 


01121 


CB4705 


01121 


BB2405 


01121 


BB5105 


01121 


BB1015 


01121 


BB1015 


01121 


BB4705 


01121 


BB1015 


01121 


BB1015 


01121 


BB2015 


01121 


6B1035 


01121 


6B1035 


01121 


BB1005 


01121 


CB2425 


01121 


BB6805 
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Component No. 



A34A1R3045 

A34A1R3046 

A34A1R3049 

A34A1R4012 

A34A1R4016 

A34A1R4018 

A34A1R4021 
A34A1R4022 
A34A1R4046 
A34A1R4055 
A34A1T1 053 
A34A1T2026 

A34A1T2041 

A34A1T3053 

A34A1Y3036 



A34A2 

A34A2C1010 

A34A2C2010 



Tektronix Serial/Model No. Mfr 

Part No. Eff Dscont Name & Description Code Mfr Part Number 



315-0102-00 

315-0331-00 

317-0240-00 

317-0470-00 

315-0102-00 

315-0102-00 

315-0102-00 

317-0470-00 

317-0201-00 

315-0100-00 

120-1113-00 

120-0902-00 

120-1113-00 

120-1236-00 

158-0236-00 



670-6204-00 

283-0203-00 

283-0203-00 



RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:330 OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:24 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.5%,0.125W 
RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:47 OHM.5%.0-t25W 
RES.,FXD,CMPSN:200 OHM,5%,0.125W 
RES„FXO.CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 
XFMR,RF:BALUN.TD-343 
XFMR.TOROID:5 TURNS, BIFILAR 

XFMR,RF:BALUN,TD-343 
XFMR,RF:BALUN.TD-368 
XTAL UNiT,QTZ:100MHZ,0.0057o, SERIES 



CKT BOARD ASSY:100MH2 UO REGULATOR 
CAP.,FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 
CAP..FXD.CER DI:0.47UF,20%,50V 



01121 CB1025 

01121 CB3315 

01121 BB2405 

01121 BB4705 

01121 CB1025 

01121 CB1025 

01121 CB1025 

01121 BB4705 

01121 BB2015 

01121 CB1005 

80009 120-1113-00 

80009 120-0902-00 

80009 120-1113-00 

80009 120-1236-00 

71034 BK-3 



80009 670-6204-00 

72982 81 31 M058Z5U0474M 

72982 8131 M058Z5U0474M 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A38 


670-7141-00 






CKT BOARD ASSY: FRONT PANEL 


80009 


670-7141-00 


A38C1011 


283-0204-00 






CAP..FXD,CER 01:0.01 UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A38C1013 


263-0730-00 






CAP.,FXD.MICA D:274PF.1%,500V 


00853 


D155F2740F0 


A38C1019 


2B3-0204-00 






CAP..FXD.CER 01:0.01 UF,2O%,50V 


96733 


R2676 


A38C1024 


283-0204-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF.20%, 50V 


96733 


R2676 


A38C1025 


290-0512-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:22UF.20%.15V 


56289 


196D226X0015KA1 


A38C1044 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A38C2025 


283-0204-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A38C4015 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF, + 80-20%,25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A38C4023 


290-0523-00 






CA P . ,FX D. ELCTLT: 2,2UF,20%,20V 


56289 


196D225X0020HA1 


A38C4026 


283-0032-00 






CAP.,FXD,CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


0831085Z5E00471J 


A38C4029 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 


96733 


R2676 


A38C4041 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A38C5021 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%.50V 


96733 


R2676 


A38C5028 


283-0204-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF,20%, 50V 


96733 


R2676 


A38C6091 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A38CR1026 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE: SILICON.30VT 50M A 


01295 


1N4162R 


A38CR2026 


152-0141-02 






SEMICOND DEV1CE:SILICON,30VT50MA 


01295 


1N4152R 


A38CR2027 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE : SILICON, 30VJ SOMA 


01295 


1N4152R 


A38CR4022 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICE:SILIC0N,15V,H0T CARRIER 


50434 


5082-2672 


A3BCR5022 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,15V,HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A38CR6029 


152-0141-02 






SEMICOND DEV1CE:S!LICON.30VT50MA 


01295 


1N4152R 


A38CR6032 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:S1LICON.30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A38CR6033 


152-0141-02 






SEMICOND DEV1CE:SILICON,30V>150MA 


01295 


1N4152R 


A38CR6034 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4162R 


A38CR6035 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A38CR6082 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A38DS1029 


150-0093-01 






LAMP,INCAND:5V,0.06A,0.05 MSCP.SEL 


87034 


9AS15 


A38DS1048 


150-1068-00 






LT EMITTING DlO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS1054 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A3BDS1121 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS2016 


150-1031-00 






LT EMITTING DlO;RED,650NM,40MA MAX 


53184 


XC209R 


A38DS2122 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS2123 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3036 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3037 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3038 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3043 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3044 


150-1068-00 






LT emitting DI0:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3045 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3046 


150-1068-00 






LT emitting DI0:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3047 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3048 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3052 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A30DS3O53 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3055 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3122 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS3123 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS4046 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38DS4052 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A380S4122 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A3BDS4123 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A30OS5O15 


150-1029-00 






LT EMITTING DIO:GREEN,565NM,35MA 


53184 


XC209G 


A380S5050 


150-1068-00 






LT EMITTING DlO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A380S512Q 


150-1068-00 






LT EMITTING DlO:RED 


50434 


HLMP-6320 
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Component No. 


Tektronix 
Part No, 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A38DS5124 


150-1031-00 






LT EMITTING DIO;RED,65QNM,40MA MAX 


53184 


XC209R 


A38DS6046 


150-1033-00 






LT EMITTING DIO:YELLOW,585NM.40MA MAX 


50434 


HLMP 1401 


A38DS6052 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A38L1021 


108-0598-00 






COIL,RF:200UH 


80009 


108-05984X) 


A38Q1031 


151-0629-00 






TRANSISTORrSILICON.NPN 


07263 


FPT110 


A38Q1037 


151-0629-00 






TRANSISTOR:SILICON.NPN 


07263 


FPT110 


A38Q6028 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A38R1014 


315-0472-00 






RES..FXD,CMPSN:4.7K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4725 


A38R1015 


315-0243-00 






RES..FXD.CMPSN:24K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2435 


A38R1022 


307-0106-00 






RES.,FXO,CMPSNr4.7 OHM,5%,0,25W 


01121 


CB47G5 


A38R1031 


315-0563-00 






RES..FXD,CMPSN:56K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5635 


A38R1037 


315-0563-00 






RES.,FXO,CMPSN:56K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB5635 


A38R1121 


311-2051-00 






RES.,VAR,NONWIR:10K OHM,20%,0.5W 


01121 


WRA1A048S102M 


A38R2014 


315-0221-00 






RES.,FXD.CMPSN:220 OHM,5%,0 25W 


01121 


CB2215 


A38R2021 


315-0221-00 






RES.,FXD,CMPSN:220 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2215 


A38R2045 


307-0594-00 






RES NTWK.FXD Fl:7,220 OHM,2%,1.0W 


91637 


CSP08G01221G 


A38R3039 


307-0499-00 






RES. ,FXD, FILM : 1 0OK OHM.5%,0. 1 25W 


91637 


MSP10A01104J 


A38R3128 


307-0594-00 






RES NTWK.FXD Fl:7,220 OHM,2%.1.0W 


91637 


CSP08G01221G 


A38R4026 


307-0106-00 






RES..FXO,CMPSN:4.7 OHM,5%,0-25W 


01121 


CB47G5 


A38R4028 


315-0104-00 






RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A38R4043 


311-2051-00 






RES.,VAR,NONWIR:10K OHM.20%,0.5W 


01121 


WRA1A048S102M 


A38R4050 


307-0594-00 






RES NTWK,FXO Fl:7,220 OHM,2%,1.0W 


91637 


CSP08G01221G 


A38R4120 


315-0221-00 






RES.,FXD.CMPSN:220 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2215 


A38R4121 


311-2051-00 






RES.,VAR,NONWIR:10K OHM,20%.0.5W 


01121 


WRA1A048S102M 


A38R5015 


315-0221-00 






RES..FXD,CMPSN;220 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2215 


A38R5022 


315-0153-00 






RES..FXD.CMPSN:15K OHM,5%,0-25W 


01121 


CB1535 


A3eR5028 


315-0153-00 






RES..FXD,CMPSN:15K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1535 


A38R6025 


315-0473-00 






RES„FXD,CMPSN:47K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4735 


A38R6028 


315-0202-00 






RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB2025 


A38R6029 


315-0472-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.7K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4725 


A38R6041 


315-0221-00 






RES..FXD.CMPSN:220 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2215 


A38R6042 


307-0594-00 






RES NTWK.FXD FI:7,22Q OHM.2%,1.0W 


91637 


CSP08G01221G 


A38R6047 


315-0472-00 






RES..FXD,CMPSN:4.7K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4725 


A38R6049 


311-2049-00 






RES..VAR.NONWIR:5K OHM.20%.0.5W 


01121 


WRA1A028S502M 


A38R6051 


311-2050-00 






RES..VAfl.NONWIR:1K OHM,20%.0-5W 


01121 


WRA1A028S102M 


A38R6056 


321-0187-00 






RES..FXD,FILMr866 OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G866R0F 


A38R6076 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN;10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A38R6082 


321-0198-00 






RES..FXD.FILM:1.13K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G11300F 


A38R6083 


321-0250-00 






RES.,FXD,F1LM:3,92K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G39200F 


A38R6104 


311-2052-00 






RES..VAR.NONWIR:20K OHM.20%.0-5W 


01121 


WRA1A028S203M 


A38R6106 


311-2052-00 






RES..VAR.NONWIRr20K OHM.20%,0.5W 


01121 


WRA1A028S203M 


A38S1048 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY: MOM ENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S1054 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S1121 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S2014 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


283-0020-01 


A38S2035 


263-0054-01 






SWITCH, ROTARYrOPTICAL 


80009 


263-0054-01 


A38S2035 


— 






(496P ONLY) 






A38S2056 


263-0020-02 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020-02 


A38S2122 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020^01 


A38S2123 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3036 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3037 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3D38 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3043 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3044 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSYiMOMENTARY 


60009 


263-0020-01 
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A38S3045 


263-0020-01 






SWITCH, PB ASSYiMOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3046 


263-0020-01 






SWITCH,PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3047 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3048 


263-0020-01 






SWITCH, PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3052 


263-0020-01 






SWITCH,PB ASSY:M0MENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3053 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY: MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3055 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:M0MENTARY 


60009 


263-0020-01 


A36S3122 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY: MOM ENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S3123 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S4046 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S4052 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S4122 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY: MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S4123 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S5050 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY: MOM ENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S5120 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY: MOM ENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38S6052 


263-0020-01 






SWITCH.PB ASSY:MOMENTARY 


80009 


263-0020-01 


A38U1011 


156-0402-03 






MiCROCIRCUIT.LhTIMER, TESTED 


80009 


156-0402-03 


A38U1047 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT.DhOCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS244NP3 


A38U2018 


156-0388-03 






MICROCIRCUIT, DhDUAL 0 FLIP-FLOP 


07263 


74LS74A 


A38U2045 


156-0651-02 






MlCROCIRCUIT.Dhe BIT PRL-OUT SER SHF RGTR 


01295 


SN74LS164 


A38U3012 


156-0382-02 






MICROCIRCUIT.OLQUAD 2-INP NANO GATE 


01295 


SN74LS00 


A38U3014 


156-0720-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX DRVR.4 TO 2 LINE 


01295 


SN74LS368 


A38U3030 


156-0651-02 






MICROCIRCUIT,DI:8 BIT PRL-OUT SER SHF RGTR 


01295 


SN74LS164 


A38U3039 


156-1153-00 






MICROCIRCUIT,DI:KEYBOARD ENCODER 


80009 


156-1153-00 


A38U4015 


156-0388-03 






MICROCIRCUIT, DhDUAL D FLIP-FLOP 


07263 


74LS74A 


A38U4020 


156-1207-00 






MICROCIRCUlT.LhVOLTAGE REGULATOR.-1 2V 


04713 


MC79L12ACG 


A38U4031 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT, DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A38U5025 


156-0876-00 






MICROCIRCUIT, OhHEX SCMITT TRIGGER 


80009 


156-0876-00 


A38U5045 


156-0651-02 






MICROCIRCUIT, Dl:8 BIT PRL-OUT SER SHF RGTR 


01295 


SN74LS164 


A38U6025 


156-0786-02 






MICROCIRCUIT,Dl:QUAD EXCLUSIVE OR GATE 


04713 


MC14070BCLD 


A38U6075 


156-0651-02 






MICROCIRCUIT,DI:8 BIT PRL-OUT SER SHF RGTR 


01295 


SN74LS164 


A38U6090 


156-1161-00 






MICROCIRCUlT.LhVOLTAGE REGULATOR 


27014 


LM317T 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A40 


670-6956-00 






CKT BOARD ASSY:VIDEO PROCESSOR 


80009 


670-6956-00 


A40C2016 


285-1066-00 






CAP.,FXD,PLSTC:1UF,2%,50V 


14752 


650B1A105G 


A40C2062 


283-0024-00 






C AP. . FXD.C ER Dl : 0, 1 U F, + 80-20% ,50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C2066 


283-0024-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF, + 80-20%,50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C2068 


283-0024-00 






CAP..FXD.CERDI:0.1UF. + 80-20% ,50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C2069 


283-0644-00 






CAP..FXD.MICA D:150PF,1%.500V 


00853 


D155F151F0 


A40C301 1 


283-0024-00 






CAP..FXD.CER Dl:0.1 UF. -F 80-20%,50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C3015 


283-0024-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UR+80-20%,50V 


72982 


8121N063Z5U0104Z 


A40C3020 


285-0597-00 






CAP.,FXD,FLSTC:0.001 UF.1 %,1 OOV 


14752 


41OB1B102F 


A40C3035 


283-0024-00 






CAP..FXD.CERDI:0.1UF*+ 80-20%, 50 V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C3037 


283-0024-00 






CAP.,FXD,CERDI:0.1UF,-F 80-20%, 50 V 


72982 


S121N083Z5U0104Z 


A40C3042 


290*0158-00 






CAP..FXD.ELCTLT:50UF. + 75-1 5%,25V 


56289 


109D606C7025F2 


A40C3048 


290-0261-00 






CAP..FX0.ELCTLT:6.8UF.1 0%,35V 


12954 


D6R8B35K1 


A40C3052 


290-0261-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:6.8UF,10%,35V 


12954 


D6R8B35K1 


A40C3056 


283-0024-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF, + 80-20%.50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C3067 


283-0024-00 






CAP.,FXD,CER DI;0-1UF, + 80-20%.50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C4011 


283-0024-00 






CAP..FXD.CER Dl:0.1 UF. + 80-20%,50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C4014 


283-0024-00 






CAP..FXD.CER DI;0-1UF, + 80-20%.50V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C4O61 


283-0024-00 






CAP.,FX0,CER DI:0.1 U F, + 80-20%, 50 V 


72982 


8121N083Z5U0104Z 


A40C4068 


283-0339-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.22UF.10%.50V 


72902 


8131N075W5R224K 


A40CR3026 


152-0664-00 






SEMICONO OEVICE:SWITCHING,SI,70V 


50434 


5082-2800 


A40CR4065 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A40L3052 


108-0881-00 






COIURF:FIXED,40.1UH 


80009 


108-0881-00 


A40L4053 


108-0881-00 






COIL,RF:FIXED,40.1UH 


80009 


108-0881-00 


A40R2O21 


321-0265-00 






RES.,FXD,FILM:5.62K OHM,t%.0.125W 


91637 


MFF1816G5620OF 


A40R2022 


321-0361-00 






RES..FXD,FILM;56.2K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G56201F 


A40R2O23 


321-0452-00 






RES.,FXD,FILM:499K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G49902F 


A40R2062 


315-0101-00 






RES-.FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A40R2063 


315-0101-00 






RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


C61015 


A40R2064 


321-0160-00 






RES-,FXD,FILM:453 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G453R0F 


A40R2065 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A40R2069 


315-0101-00 






RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A40R301 1 


321-0335-00 






RES.,FXD.RLM:30.1K OHM,1%,0.125W 


91637 


CMF55116G30101F 


A40R3012 


321-0289-00 






RES., FXO, FILM: 10K OHM,1%,0.1 25W 


91637 


MFF1816G10001F 


A40R3022 


315-0681-00 






RES.,FXD.CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB6815 


A40R3024 


315-0512-00 






RES..FXD,CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A40R3025 


315-0512-00 






RES.,FXD.CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A40R3028 


321-0330-00 






RES.,FXD,FILM:26.7K OHM.1%.0.1 25W 


91637 


MFF1816G26701F 


A40R3053 


315-0101-00 






RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A40R3058 


315-0152-00 






RES.,FXD,CMPSN:1.5K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1525 


A40R3059 


315-0101-00 






RES..FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A40R3064 


321-0209-00 






RES.,FXD.FILM:10K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A40R3067 


315-0104-00 






RES.,FXD.CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A40R3068 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A40R3069 


321-0342-00 






RES..FXD.FILM:35.7KOHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G35701F 


A40R401 1 


321-0289-00 






RES.,FXD.FILM:10K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A40R4012 


321-0289-00 






RES.,FXD,FILM:10K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A40R4013 


321-0335-00 






RES..FXD,FILM:30,1KOHM,1%,0.125W 


91637 


CMF55116G30101F 


A40R4014 


321-0335-00 






RES.,FXD,FILM:30.1KOHM,1%,0.125W 


91637 


CMF55116Q30101F 


A40R4015 


321-0325-00 






RES..FXD.FILM:23.7K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G23701F 


A40R4017 


321-0289-00 






RES.,FXD,FILM:10K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1616G10001F 


A40R4018 


321-0335-00 






RES..FXD.FILM:30.1K OHM,1%,0.125W 


91637 


CMF56116G30101F 


A40R4022 


315-0911-00 






RES-.FXD.CMPSN:910 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB9115 


A40R4023 


321-0318-00 






RES..FXO.FILM:20K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G20001F 


A40R4024 


321-0333-00 






RES..FXO.FILM:28.7K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G28701F 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Seriai/Modei No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A40R4025 


315-0104-00 






RES.,FXO,CMPSN:100K OHM,5%,0,25W 


01121 


CB1045 


A40R4046 


321-0289-00 






RES.,FXD,FILM:10K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A40R4061 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN;100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A40R4062 


321-0254-00 






R ES .,FXD,FILM :4.32K OHM, 1 %,0. 1 25W 


91637 


MFF1816G43200F 


A40R4063 


321-0304-00 






RES.,FXD,FILM;14.3K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G14301F 


A40R4064 


321-0201-00 






RES.,FXD,FILM;1.21KOHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G12100F 


A40R4065 


315-0106-00 






RES.,FXD,CMPSN:10M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1065 


A40R4066 


315-0101-00 






R£S.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A40R4067 


315-0122-00 






RES.,FXD,CMPSN:T2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1225 


A40R4066 


315-0104-00 






RES.,FXD.CMPSN:100K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A40U2015 


156-1211-00 






MICROCKT.INTFC:QUAD SPST S WITCH, 2NC,2NO 


80009 


156-1211-00 


A40U2066 


166-0770-00 






MICROCIRCUIT.LhOPERATfONAL AMPLIFIER 


27014 


LF356H 


A40U3015 


156-0570-00 






MICROCIRCUIT, LhDUAL HIGH SPEED COMPARATOR 


27014 


LM319H 


A40U3025 


156-1211-00 






MICROCKT,INTFC:QUAO SPST SWITCH,2NC,2NO 


80009 


156-1211-00 


A40U3035 


156-0913-02 






MiCROCiRCUIT.DIiOCTAL D FF,BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A40U3040 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT.DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A40U3062 


156-0770-00 






MICROCIRCUIT, LhOPERATlONAL AMPLIFIER 


27014 


LF356H 


A40U3063 


156-1211-00 






MICROCKT,INTFC:QUAD SPST SWITCH,2NC,2NO 


80009 


156-1211-00 


A40U3067 


156-1156-00 






MICROCIRCUITLLOPERATIONAL AMPLIFIER 


27014 


LF356N 


A40VR3011 


152-0514-00 






SEMICONO DEVICE:2ENER,0.4W,10V,1% 


80009 


152-0514-00 


A40VR4011 


152-0514-00 






SEMICONO DEVICE:ZENER,0.4W,10V,1% 


80009 


152-0514-00 


A40W3058 


131-0993-00 






BUS.CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100-01 
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# 



i 



W Tektronix 

Component No. Part No. 


Serfal/Mi 

Eff 


A44 


670-6955-00 


B010100 


A44 


670-6955-01 


B010265 


A44 


670-6955-02 


B010450 


A44C1011 


283-0203-00 




A44C1020 


283-0326-00 




A44C1029 


283-0326-00 




A44C2025 


290-0301-00 




A44C2026 


283-0326-00 




A44C2032 


283-0060-00 




A44C2042 


283-0065-00 


B010265 


A44C2043 


283-0213-00 


B010265 


A44C2044 


283-0198-00 




A44C2045 


283-0005-00 




A44C2046 


283-0060-00 




A44C2048 


283-0212-00 




A44C2050 


283-0195-00 




A44C2051 


283-0005-00 




A44C2054 


283-0060-00 




A44C3019 


283-0111-00 




A44C3034 


283-0111-00 




A44C3038 


290-0312-00 


B010100 


A44C3038 


290-0982-00 


B010450 


A44C3039 


290-0574-00 




A44C3045 


283-0177-00 




A44C3046 


290-0158-00 




k A44C3047 


290-0776-00 




1 A44C3048 


283-0191-00 




A44C3055 


290-0302-00 




A44C4014 


283-0111-00 




A44C4046 


290-0574-00 




A44C4055 


283-0077-00 




A44CR1052 


152-0141-02 




A44CR1053 


152-0141-02 




A44CR1054 


152-0141-02 




A44CR2024 


152-0141-02 




A44CR3031 


152-0141-02 




A44CR3044 


152-0323-00 




A44CR3047 


152-0333-00 




A44K3034 


148-0064-00 




A44L4038 


108-0881-00 




A44L4041 


108-0881-00 




A44Q2026 


151-1022-00 




A44Q2029 


151-0302-00 




A44Q2033 


151-1022-00 




A44Q2035 


151-0301-00 




A44Q2039 


151-0302-00 




A44Q2040 


151-1022-00 




A44Q2045 


151-0619-00 




A44Q2051 


151-0301-00 




A44Q2052 


151-0619-00 




A44Q3028 


151-0302-00 




A44Q3042 


151-1022-00 




A44Q3047 


151-1022-00 




A44Q3049 


151-0301-00 




A44R1020 


321-0001-00 





Dscont 



Name & Description 

CKT BOARD ASSY: 1ST LO DRIVER 
CKT BOARD ASSY: 1ST LO DRIVER 
CKT BOARD ASSY:1ST LO DRIVER 
CAP.,FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 
CAP.,FXD.CER DL0.082UF,10%,50V 
CAP..FXD.CER DI:0.082UF,10%,50V 

CAP. , FX D. ELCTLT: 1 0UF, 1 0%.20 V 
CAP.,FXD,CER DI:0.082UF,10%.50V 
CAP.,FXD,CER DL100PF,5%.200V 
CAP..FXD,CER 01:0.001 UF,5%.100V 
CAP..FXD.CER DI:300PF.5%.100V 
CAP.,FXD,CER DI:0.22UF,20%,50V 

CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, + 100-0%, 250V 
CAP.,FXD,CER OI:100PF,5%.200V 
CAP.,FXD,CER DI:2UF,20%,50V 
CAP .FXD.CER DI:680PF,5%,50V 
CAP.,FXD,CERDI:0.01UF,-|-1 00-0%,250 V 
CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%.200V 

CAP..FXD.CER DI:0.1UF.20%,50V 
CAP..FXD,CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 
CAP..FXD.ELCTLT:47UF.10%,35V 
CAP.,FXD,ELCTLT:47UF.10%,35V 
CAP.,FXD,ELCTLT:47UF,1 0%,20V 
CAP..FXD,CER DI:1UF,+80-20%,25V 

CAP. ,FXD.ELCTLT:50UF, + 75-1 5%, 25 V 
CAP.,FXD,ELCTLT:22UF, + 50-10%,10V 
CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 
CAP., FXD. ELCTLT: 1 0OUF. 1 0%.20V 
CAP..FXD.CER DI:0.tUF.20%,50V 
CAP..FXD,ELCTLT:47UF,1 0%.20V 

CAP.,FXD,CER DI:330PF,5%,500V 
SEMICOND DEVrCE:SILICON.30V.150MA 
SEMICOND DEVICE:SILICON.30V.1 50MA 
SEMJCONODEVICE;SILrCON,30V.150MA 
SEMICOND DEVICE;SILICON.30V,150MA 
SEMICOND DEVICE : SILICON, 30V. 1 SOMA 

SEMICOND DEVICE:SILICON,35V.0.1A 

SEMICOND DEVICE:SILICON,55V.200MA 

RELAY.REED:SPST 

COIL,RF:FIXED,40.1UH 

COIL,RF:FIXED,40.1UH 

TRANSISTOR:FET,N-CHAN,SI.F1782.TO-18 

TRANSlSTOR:SILICON,NPN 

TRANSISTOR:FET,N-CHAN,SI.F1782,TO-18 

TRANSISTOR:SILICON,PNP 

TRANSISTOR:SlLICON,NPN 

TRANSISTOR:FET.N-CHAN,SI,F1782.TO-18 

TRANSISTOR:SlLlCON,NPN,DUAL 

TRANSISTOR:SlLICON,PNP 

TRANSlSTOR:SILICON,NPN,DUAL 

TRANSISTOR:SILICON.NPN 

TRANSISTOR:FET.N-CHAN.SJ,F1782,TO-18 

TRANStSTOR:FET,N-CH AN.SI, FI 782,T0-1 8 

TRANSiSTORrSILICON.PNP 

RES.,FXD,FILM:10 OHM,1%.0.125W 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


80009 


670-6955-00 


80009 


670-8955-01 


80009 


670-6955-02 


72982 


8131M05825U0474M 


72982 


8121N075X7R0823K 


72982 


8121N075X7R0823K 


56289 


150D106X9020B2 


72982 


B121N075X7R0823K 


59660 


855-535U2J101J 


59660 


0835-591 Y5EO102J 


72982 


8121N130C0G0301J 


56289 


1C10Z5U223M050B 


72982 


8131N30025U0103P 


59660 


855-535U2Jl0lJ 


51642 


400-050-Z5U205M 


72982 


8121NO75COG0681J 


72982 


8131N300Z5U0103P 


59660 


855-535U2J101J 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


150D476X9035S2 


05397 


T110D476K035AS 


90201 


TDC476K020CL 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


56289 


109D506C7025F2 


55680 


ULA1A220TEA 


72982 


8121N075Z5U0223M 


12954 


D100020KI 


56289 


273C11 


90201 


TDC476K020CL 


59660 


831-500B331J 


01295 


1N4152R 


01295 


1N4152R 


01295 


1N4152R 


01295 


1N4152R 


01295 


1N4152R 


80009 


152-0323-00 


07263 


FDH-6012 


95348 


F81-1441 


80009 


108-0881-00 


80009 


108-0881-00 


17856 


FN1234 


07263 


S038487 


17856 


FN1234 


27014 


2N2907A 


07263 


S038487 


17856 


FN1234 


27014 


SL41341 


27014 


2N2907A 


27014 


SL41341 


07263 


S038487 


17856 


FN1234 


17856 


FN1234 


27014 


2N2907A 


75042 


CEAT0-10ROOF 



REV MAY 1983 



7-33 
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Tektronix Serial/Model No. Mfr 



Component No. 


Part No. 


Eff 


Oscont 


Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 


A44R1021 


315-0202-00 






RES..FXD.CMPSN:2K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB2025 


A44Rt027 


321-0286-00 






RES..FXD.FILM:9.31K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G93100F 


A44R1028 


321-0332-00 


B010100 


B010449 


RES.,FXD,FILM:28K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G28001F 


A44R1028 


321-0325-00 


B010450 




RES.,FXD,FILM:23.7K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G23701F 


A44R1028 


— 






(NOM VALUE. SELECTED) 






A44R1029 


321-0001-00 






RES.,FXD,FILM:10 OHM,1%,0.125W 


75042 


CEAT0-10R00F 


A44R1030 


317-0102-00 


B010450 




RES-,FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0,125W 


01121 


BB1025 


A44R1031 


311-2168-00 






RES.,VAR.NONWIR:TRMR,10K OHM,10%,0,5W 


18612 


1280 10K OHM 10% 


A44R1032 


311-2168-00 






RES.,VAR.NONWIR:TRMR.10K OHM,10%.0.5W 


18612 


1280 10K OHM 10% 


A44R1034 


311-2168-00 






RES„VAR.NONWIR:TRMR.10K OHM.10%.0.5W 


18612 


1280 10K OHM 10% 


A44R1035 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A44R1036 


315-0102-00 






RES..FXD.CMPSN:1K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A44R1037 


321-0373-00 






RES..FXD,FILM:75K OHM. 1%,0.125W 


91637 


MFF1816G75001F 


A44R1038 


321-0289-07 






RES.,FXD,FILM:10K OHM.0.1%,0.125W 


91637 


MFF1816C10001B 


A44R1039 


321-0273-00 






RES.,FXD,FILM:6.81K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G68100F 


A44R1040 


310-0707-00 






RES.FXD.WW:25 OHM,1.0%.6W 


80009 


310-0707-00 


A44R1041 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A44R1042 


321-0322-00 






RES.,FXD.FJLM:22.1K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G22101F 


A44R1043 


321-0322-00 






RES.,FXD.FILM:22.1K OHM.rA.0.1 25W 


91637 


MFF1816G22101F 


A44R1044 


321-0090-00 






RES..FXD.FILM:84.5 OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G84R50F 


A44R1045 


321-0207-00 






RES..FXD,FILM:1.4K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G14000F 


A44R1046 


321-0373-00 






RES..FXD.FILM:75K OHM, 1%,0.125W 


91637 


MFF1616G75001F 


A44R1047 


315-0472-00 






RES..FXD,CMPSW:4.7K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4725 


A44R1048 


315-0302-00 






RES.,FXD,CMPSN:3K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3025 


A44R1049 


321-0306-00 






RES..FXD,FILM;15K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G15001F 


A44R1050 


321-0306-00 






RES.,FXD,FILM;15K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G15001F 


A44R105t 


321-0306-00 






RES.,FXD,FILM:15K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G15001F 


A44R1052 


321-0373-00 






RES.,FXD,FILM:75K OHM, 1%.0.125W 


91637 


MFF1816G75001F 


A44R1053 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A44R1054 


315-0200-00 






RES.,FXD,CMPSN:20 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2005 


A44R1055 


321-0163-00 






RES.,FXD,FILM:487 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G487R0F 


A44R2026 


315-0472-00 






RES..FXD,CMPSN:4.7K 6hM,5%.0.25W 


01121 


CB4725 


A44R2027 


321-0896-03 






RES..FXD.FILM:9.8K OHM,0.25%*0.125W 


91637 


MFF1816D98000C 


A44R2028 


315-0474-00 






RES.,FXD,CMPSN:470K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4745 


A44R2029 


315-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5105 


A44R2030 


321-1328-01 






RES.,FXD,FILM:25.8K OHM.0.5%,0.125W 


91637 


MFF1816G25801D 


A44R2031 


321-0310-00 






RES.,FX0,FILM:16.5K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G16501F 


A44R2036 


325-0269-00 






RES.,FXD,FILM:22K OHM,1%,0.3W 


07088 


K747 22 K OHM 1% 


A44R2037 


325-0258-00 






RES-,FXD,RLM:5.62K OHM.0.25%,0.3W 


07088 


K747 5.62 K OHM 


A44R2041 


321-0314-00 






RES..FXD,FILM:18.2K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G18201F 


A44R2042 


321-0245-00 






RES., FXD, FILM :3.48K OH M,1 %,0. 1 25 W 


91637 


MFF1816G34800F 


A44R2043 


321-0377-00 






RES..FXD,FfLM:82.5KOHM,l7o,0.l25W 


91637 


MFF1816G82501F 


A44R2044 


315-0274-00 






RES.,FXD,CMPSN:270K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB2745 


A44R2051 


325-0326-00 






RES..FXD,FILM:2.67K OHM,0.5%,1PPM 


07088 


K747 2.67K OHM 


A44R2052 


325-0327-00 






RES.,FXO,FILM:4.72K OHM,0.5%,1PPM 


07088 


K747 472K OHM 


A44R2053 


321-0263-00 






RES.,FXD,FILM:5.36K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G53600F 


A44R2054 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A44R3011 


315-0274-00 






RES.,FXD,CMPSN:270K OHM,5%,0.25W 


01121 


CS2745 


A44R3012 


315-0203-00 






RES.,FXD.CMPSN:20K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2035 


A44R3026 


315-0912-00 






R£S.,FXD.CMPSN:9.1K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB9125 


A44R3031 


315-0562-00 






RES.,FXD.CMPSN:5.6K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5625 


A44R3040 


315-0154-00 






RES„FXD.CMPSN:150K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1545 


A44R3041 


315-0274-00 






RES..FXD,CMPSN:270K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2745 


A44R3042 


315-0104-00 






RES.,FXD.CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A44R3046 


315-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB2225 
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Tektronix Serial/Model No. 



Component No. 


Part No. 


Eff 


Dscont 


A44R3048 


315-0102-00 






A44R3049 


315-0123-00 






A44R3050 


315-0103-00 






A44R4012 


315-0473-00 






A44R4014 


315-0101-00 






A44R4015 


315-0101-00 






A44R4037 


315-0470-00 






A44R4038 


307-0103-00 






A44R4043 


307-0103-00 






A44R4044 


315-0470-00 






A44R4051 


315-0103-00 






A44R4052 


321-0233-00 






A44R4053 


321-0233-00 






A44R4054 


315-0100-00 






A44U1025 


156-0158-04 






A44U2032 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


A44U2032 


156-0512-03 


B010200 




A44U2043 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


A44U2043 


156-0512-03 


BO 10200 




A44U2052 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


A44U2052 


156-0512-03 


B010200 




A44U3014 


156-0411-02 






A44U4017 


156-0913-02 






A44U4034 


156-0469-02 






A44U4055 


156-0105-02 






A44VR1055 


152-0526-00 






A44VR3048 


152-0280-00 






A44W1021 


131-0566-00 






A44W2034 


131-0566-00 






A44W2045 


131-0566-00 







REV MAY 1983 



Mfr 

Name & Description Code 



RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 01121 

RES,.FXD,CMPSN:12K OHM,5%,0.25W 01121 

RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 01121 

RES.,FXD.CMPSN:47K OHM,5%,0.25W 01 121 

RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 01121 

RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 01121 

RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 01121 

RES.,FXD,CMPSN:2.7 OHM,5%,0.25W 01121 

RES..FXD.CMPSN:2.7 OHM,5%.0.25W 01121 

RES.,FXD.CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 01121 

RES..FXD.CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 01121 

RES..FXD,FILM:2.61K OHM,1%,0.125W 91637 

RES.,FXD,FILM:2.61K OHM,1%,0.125W 91637 

RES..FXD.CMPSN:10 OHM.57o.0.25W 01121 

M1CROCIRCUIT.LI:DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 01295 
MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 04713 

MICROCIRCUIT, LLOPERATIONAL AMPLIFIER 04713 

MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 04713 

MICROCIRCUIT, LLOPERATIONAL AMPLIFIER 04713 

MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 0471 3 

MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER 04713 

MICROCIRCUIT, LLQUAD COMPARATOR.SEL 04713 

MICROCIRCUIT.DLOCTAL D FF.BURN-IN 04713 

MICROCIRCUIT,DI:3/8 LINE DCDR 01295 

MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 01295 

SEMICOND DEVICE:ZEN£R.6.35V,1%,7.5MA 80009 

SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,6.2V,5% 80009 

BUS CONDUCTOR:DUMMY RES, 2-375,22 AWG 57668 

BUS CONDUCTOR: DUMMY RES,2.375,22 AWG 57668 

BUS CONDUCTOR:DUMMY BES,2-375,22 AWG 57668 



Mfr Part Numt>er 



CB1025 

CB1235 

CB1035 

CB4735 

CB1015 

CB1015 

CB4705 

CB27G5 

CB27G5 

CB4705 

CB1035 

MFF1816G26100F 

MFF1816G26100F 

CB1005 

N99320JG 

LM308J-8DS 

LM308J-8 

LM3O8J-0DS 

LM308J-8 

LM308J-8DS 

LM308J-8 

LM339JDS 

SN74LS377NDS 

SN74LS138NP3 

LM301AJG4 

152-0526-00 

152-0280-00 

JWW-0200EO 

JWW-0200EO 

JWW-0200E0 
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Tektronix Serial/Model No. 



Component No. 


Part No. 


Eft 


Dscont 


A46 


670-5547-01 


B0101Q0 


B010399 


A46 


670-5547-02 


B010400 




A46C1024 


283-0256-00 


B010105 




A46C1042 


283-0330-00 


B010105 


B010469 


A46C1043 


283-0330-00 


B010100 


B010469 


A46C1044 


283-0204-00 






A46C2031 


290-0536-00 






A46C2032 


290-0536-00 






A46C2033 


290-0536-00 






A46C2034 


290-0536-00 






A46C2035 


290-0536-00 






A46C2036 


290-0536-00 






A46C2044 


283-0204-00 






A46C2045 


283-0330-00 


B010100 


BO 10469 


A46C2046 


285-0894-00 






A46C3024 


283-0256-00 


B010105 




A46C3037 


283-0204-00 






A46C3038 


283-0330-00 


B010100 


B010469 


A46C3039 


283-0330-00 


B010105 


B010469 


A46C3043 


283-0204-00 






A46C3044 


283-0330-00 


B010100 


B010469 


A46C3045 


285-0894-00 






A46CR1045 


152-0323-00 






A46CR1046 


152-0323.00 






A46CR2042 


152-0141-02 






A46CR2044 


152-0141-02 






A46CR2045 


152-0141-02 






A46CR3042 


152-0141-02 






A46CR4041 


152-0323-00 






A46CR4042 


152-0323-00 






A46CR4044 


152-0141-02 






A46CR4045 


152-0141-02 






A46Q1039 


151-0302-00 






A46Q2042 


151-0301-00 






A46Q2043 


151-0302-00 






A46Q2044 


151-0301-00 






A46Q2046 


151-1012-00 






A46Q4046 


151-1012-00 






A46R1028 


311-1238-00 






A46R1031 


315-0102-00 






A46R1032 


311-1336-00 






A46R1038 


321-0378-00 


BOIOtOO 


0 BO 1039 


A46R1038 


321-0385-00 


B010400 




A46R1041 


321-0260-00 


B010100 


BO 10399 


A44R1041 


321-0193-00 


B010400 




A44R1043 


315-0101-00 






A46R1044 


321-0386-00 






A46R1045 


321-0260-00 






A46R1046 


321-0001-00 






A46R1047 


315-0512-00 






A46R1046 


321-0320-00 


BO 101 00 


B010399 


A46R1048 


321-0362-00 


B010400 




A46R2036 


315-0101-00 






A46R2037 


315-0101-00 






A46R2038 


315-0512-00 







Mfr 

Name & Description Code 

CKT BOARD ASSY:CENTER FREQ CONTROL 80009 

CKT BOARD ASSYrCENTER FREO CONTROL 80009 

CAP.,FXD,CER Dl : 1 30PF,5%, 1 0OV 51 642 

CAP.,FXD,CER Dl: 1 0OPF.5%.50V 51 642 

CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%.50V 51642 

CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 96733 

C AP. , FXD, ELCTLT: 1 0UF.20%.25 V 90201 

CAP.,FXD,ELCTLTr10UF,20%,25V 90201 

CAP. ,FX D, ELCTLT: 1 0UF.20%,25 V 90201 

CAP. ,FXO,ELCTLT; 1 0UF,20%,25V 90201 

CAP.,FXD,ELCTLT: 1 0UF,20%,25V 90201 

CAP.,FXD,ELCTLT:10UF.20%.25V 90201 

CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 96733 

CAP..FXD.CER DI:100PF.5%.50V 51642 

CAP..FXD.PLSTC:5UF,5%,50V 56289 

C AP. , FXD.CER Dl ; 1 30PF,5%, 100V 51 642 

CAP.,FXD.CERDI:0.01 UF,20%,50 V 96733 

CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 51642 

CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 51642 

CAP.,FXD,CER Di:0.01 UF,20%,50V 96733 

CAP.,FXD,CER Dl: 1 00PF,5%,50V 51 642 

CAP.TXD,PLSTC:5UF.5%.50V 56289 

SEMICOND DEVICE:SIUCON,35V,0.1A 00009 

SEMICOND DEVICE:SILICON,35V,0.1A 80009 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30VJ50MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON.30VT50MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 01295 

SEMICOND OEVICE:SILICON,35V,0.1A 80009 

SEMICOND DEVICE:SILICON.35V.0.1A 80009 

SEMICOND DEVlCE:SlLICOIil.30V,150MA 01295 

SEMICOND DEVICE: SILICON,30V,1 SOMA 01295 

TRANSISTOR:SlLlCON,NPN 07263 

TRANSiSTORiSILICON.PNP 27014 

TRANSISTOR:SILICON,NPN 07263 

TRANSIST0R:SILIC0N,PNP 27014 

TRANS!STOR:SIUCON.FE,NXHANNEL 22229 

TRANSISTOR:SILICON,FE,N-CHANNEL 22229 

RES.,VAR*NONWIR:5K OHM.10%,0-50W 73138 

RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 01121 

RES.,VAR.NONWIR:100K OHM,0.50W 021 1 1 

RES.,FXD.FILM:84.5K OHM,1%,0.125W 91637 

RES..FXD,FILM:100K OHM.1%.0.125W 91637 

RES.,FXD,FILM:4.99K OHM,1%,0.125W 91637 

RES.,FXD,FILM:1K OHM,1%.0.125W 91637 

RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 01121 

RES..FXO.FILM:100K OHM,1%,0.125W 91637 

RES.,FXD,FILM:4.99K OHM,1%.0.125W 91637 

RES..FXD,FILM:10 OHM,1%.0.125W 75042 

RES.TXD,CMPSN:5.1K OHM,5%.0.25W 01121 

RES,.FXD.FILM:21K OHM,1%,0.125W 91637 

RES.,FXD.FILM:57.6K OHM,1%,0.125W 91637 

RES.,FXD.CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 01121 

RES.,FXD.CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 01121 

RES.,FXD,CMPSN:5.1K OHM.5%,0.25W 01121 



Mfr Part Number 

670-5547-01 

670^5547-02 

200-1 00N1 5001 31J 

150-050-NP0-101J 

150-050-NP0.101J 

R2676 

TDC106M025FL 

TDC106M025FL 

TDC106M025FL 

TDC106M025FL 

TDC106M025FL 

TDC106M025FL 

R2676 

15O-O50-NP0-t0lJ 
LP66A1A505J002 
200-1 00N1 5001 31J 
R2676 

150-050-NP0-101J 

150.050-NP0-101J 

R2676 

150-050-NPO-101J 

LP66A1A505J002 

152-0323-00 

152-0323-00 

1N4152R 

1N4152R 

1N4152R 

1N4152R 

152-0323-00 

152-0323-00 

1N4152R 

1N4152R 

S038487 

2N2907A 

S038487 

2N2907A 

FI 585 

FI 585 

72-27-0 

CB1025 

43P104T672 

MFF1816G84501F 

MFF1816G10002F 

MFF1016G499OOF 

MFF1816G10000F 

CB1015 

MFF1816G10002F 

MFF1816G49900F 

CEATO-10R0OF 

CB5125 

MFF1816G21001F 

MFF1016G576O1F 

CB1015 

CB1015 

CB5125 
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Component No. 


Part No. 


Eff 


Dscont 


Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 


A46R2039 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4705 


A46R2040 


315-0512-00 






RES.,FXD,CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A46R2041 


315-0512-00 






RES.,FXD,CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


C05125 


A46R2042 


315-0512-00 






RES.,FXD.CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A46R2043 


321-0385-00 






RES.,FXD,FILM:100K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10002F 


A46R2044 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A46R2045 


315-0750-00 






RES-,FXD,CMPSN:75 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB7505 


A46R2046 


315-0301-00 






RES.,FXD,CMPSN:300 OHM,5%,0.25W 


01121 


C03O15 


A46R2047 


315-0301-00 






RES..FXD,CMPSN;300 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB3015 


A46R3031 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4705 


A46R3032 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4705 


A46R3033 


307-0106-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.7 OHM,5%,0,25W 


01121 


CB47G5 


A46R3034 


307-0106-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.7 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB47G5 


A46R3035 


307-0106-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.7 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB47G5 


A46R3036 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.5%A25W 


01121 


CB4705 


A46R3040 


311-1238-00 






RES..VAR.NONWIR:5K OHM,10%,0.50W 


73138 


72-27-0 


A46R3041 


315-0682-00 






RES.,FXD,CMPSN:6.8K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB6825 


A46R3042 


315-0682-00 






RES-.FXD.CMPSN:6.8K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB6825 


A46R3043 


315-0475-00 






RES.,FXO.CMPSN:4.7M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4755 


A46R3045 


315-0101-00 






RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A46R3046 


315-0750-00 






RES.,FXD,CMPSN:75 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB7505 


A46R3047 


315-0512-00 






RES..FXD,CMPSNr5.1 K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A46R4031 


321-0290-00 






RES.,FXD,FILM:10.2K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10201F 


A46R4037 


321-0260-00 


B010100 


B010399 


RES., FXD.FILM : 4.99K OH M,1 %.0. 1 25W 


91637 


MFF1816G49900F 


A46R4037 


321-0193-00 


B010400 




RES..FXD.FILM:1K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10000F 


A46R4038 


321-0356-00 


B010100 


B010399 


RES..FXD.FILM:49.9K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G49901F 


A46R4038 


321-0346-00 


B010400 




RES.,FXD.RLM:39.2K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G39201F 


A46R4039 


321-0320-00 


B010100 


B010399 


RES.,FXD.FILM:21K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G21001F 


A46R4039 


321-0362-00 


B010400 




RES..FXD.FILM:57.6K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G57601F 


A46R4040 


311-1241-00 






RES.,VAR,NONWIR:100K OHM,10%.0.5W 


32997 


3386X-T07-104 


A46R4041 


321-0001-00 






RES.,FXD,FILM:10 OHM.1%.0.125W 


75042 


CEAT0-10R00F 


A46R4042 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A46R4043 


321-0385-00 






RES.,FXD.RLM:100K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10002F 


A46R4044 


321-0260-00 






RES.,FXD,FILM:4.99K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G49900F 


A46R4045 


321-0385-00 






RES.,FXD,FILM:100K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816Q10002F 


A46R4046 


315-0475-00 






RES..FXD,CMPSN:4.7M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4755 


A46R4047 


315-0101-00 






RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A46R4048 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSN;10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A46R4049 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0-25W 


01121 


CB1025 


A46U1014 


156-0913-02 






MICROCIRCUrT,DI;OCTAL 0 FF.BURN-fN 


04713 


SN74LS377NDS 


A46U1016 


156-0913-02 






MICROCIRCUIT.DhOCTAL D FF.BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A46U1022 


156-0913-02 






MICROCIRCUIT, DI:OCTAL D FF, BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A4BU1024 


156-1184-00 


B010100 


B010399 


MICR0CIRCUIT,LI:12 BIT D/A CONVERTER 


27014 


DAC1200HCB 


A46U1030 


156-1184-00 


B010100 


B010399 


MICROCIRCUIT,LI:12 BIT D/A CONVERTER 


27014 


DAC1200HCB 


A46U1042 


156-1272-00 






MICROCIRCUIT, LhDUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 


18324 


NE5532 FE-IJB 


A46U1044 


156-0317-00 


B010100 


B010469 


microcircuit,li:Operational amplifier 


34371 


HA2-2625-5 


A46U1044 


156-1851-00 


B010470 




MICROCIRCUIT.LIiOPERATIONAL AMPL.SCREENED 


80009 


156-1851-00 


A48U2014 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT, DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A46U2016 


156-0916-02 






MICROClRCUIT,DI:8-2 INP 3-STATE BFR.BURN 


27014 


DM81LS97A 


A46U2022 


156-0913-02 






MICROCIRCUIT, DhOCTAL D FF,BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A46U2024 


156-0383-02 






MICR0CIRCU1T,DI:QUAD 2-INP NOR GATE 


01295 


SN74LS02 


A46U2026 


156-0383-02 






MICROCIRCUIT,DI:QUAO 2-INP NOR GATE 


01295 


SN74LS02 


A46U2044 


156-1126-01 






MICROCIRCUIT,LI: VOLTAGE COMPARATOR. SEL 


01295 


LM311JG4 


A46U2046 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


04713 


LM306J-8DS 


A46U2046 


156-0512-03 


B010200 


B010469 


MICROCIRCUIT.LIiOPERATIONAL AMPLIFIER 


04713 


LM308J-8 
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A46U2046 


156-1582-00 


B010470 




MICROCIRCUIT, LI:OPERATIONAL AMPL, SCREENED 


06665 


OP07203Z 


A46U3014 

A46U3016 

A46U3022 

A46U3024 


156-0913-02 

156^0913-02 

156-0913-02 

156-1184-00 


B010100 


B010399 


MICROCIRCUIT, DhOCTAL 0 FF, BURN-IN 
MlCROClRCUIT,DI:OCTAL D FF, BURN-IN 
MICROCIRCU1T,DI:OCTAL D FF.BURN-IN 
MICROCIRCUIT,U:12 BIT D/A CONVERTER 


04713 

04713 

04713 

27014 


SN74LS377NDS 

SN74LS377NOS 

SN74LS377NDS 

DAC1200HCB 


A46U3030 


156-1184-00 


B010100 


B010399 


MICR0CIRCUIT,LI:12 SIT D/A CONVERTER 


27014 


DAC1200HCB 


A46U3041 

A46U3042 


156-1272-00 

156-0317-00 


B010100 


B010469 


MICROCIRCUIT, LI:DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 
MlCROClRCUIT,LI:OPERATIONAL AMPLIFIER 


18324 

34371 


NE5532 FE-IIB 
HA2-2625-5 


A46U3042 


156-1851-00 


B010140 




MICROCIRCUIT, LhOPERATlONALAMPL.SCREENED 


80009 


156-1851-00 


A46U3045 

A46U3046 


156-1126-01 

156-0512-02 


B010100 


B010199 


MICROCIRCUIT, LLVOLTAGE COMPARATOR.SEL 
MICROCIRCUIT.LhOPERATlONAL AMPLIFIER.SEL 


01295 

04713 


LM311JG4 

LM308J-8DS 


A46U3046 


156-0512-03 


B010200 


B010469 


MICROCIRCUIT.LhOPERATIONAL AMPLIFIER 


04713 


LM308J-6 


A46U3046 


156-1582-00 


B010470 




MICROCIRCUIT,LI:OPERATIONAL AMPL.SCREENED 


06665 


OP07203Z 
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A46A1 

A46A1 

A46A1C1011 

A46A1C1014 

A46A1CR1016 

A46A1CR1017 

A46A1CR1018 

A46A1Q1018 

A46A1R1012 

A46A1R1014 

A46A1R1016 

A46A1R1018 

A46A1R1026 

A46A1U1012 

A46A1U1020 

A46A1U1026 

A46A3 

A46A3 



A46A3C3011 

A46A3C3014 

A46A3CR3016 

A46A3CR3017 

A46A3CR3018 

A46A3Q3018 

A46A3R3012 

A46A3R3014 

A46A3R3016 

A46A3R3018 

A46A3R3026 

A46A3U3012 

A46A3U3020 

A46A3U3026 
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670-7939-00 


B010399 


B010413 


CKT BOARD ASSY INTERFACE 


80009 


670-793^00 


670-7939-01 


B010414 




CKT BOARD ASSY: INTER FACE 


80009 


670-7939-01 


283-0330-00 


B010399 




CAP.,FXD,CER DI:100PF.5%,50V 


51642 


150.050-NPO-101J 


290-0135-00 


BO 10399 




CAP. , FXD, ELCTLT : 1 5U F,20%.20V 


56289 


150D156X0020B2 


152-0141-02 


BO 10399 




SEMICOND DEVICE:SILICON, 30V, 1 SOMA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 


B010399 




SEMICOND DEVlCE:SILrCON,30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 


B010399 




SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


151-0736-00 


B010399 




TRANSISTOR:SILICON,NPN 


04713 


SPS8317 


321-0193-00 


B010399 




RES.,FXD,FILM:1K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10000F 


321-0260-00 


B010399 




RES.,FXD,FILM:4.99K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G49900F 


321-0260-00 


6010399 




RES„FXD,FILM:4.99K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G49900F 


315-0200-00 


B010399 




RES..FXD.CMPSN:20 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2005 


317-0027-00 


B010414 




RES..FXD.CMPSN:2.7 OHM,5%.0.125W 


01121 


BB2R705 


156-0854-00 


B010399 




MlCROClRCUIT.LIrOPERATIONAL AMPLIFIER 


27014 


LM308AN 


156-1184-01 


B010399 




MICROCIRCUIT,LI:12 BIT D/A CONVERTER 


27014 


DAC1200HCD 


156-1184-02 


B010399 




MICROClRCUIT,LI:12 BIT D/A CONVERTER, SELEC 27014 


OBD 


670-7939-00 


B010399 


B010413 


CKT BOARD ASSYrINTERFACE 


80009 


670-7939-00 


670-7939-01 


B010414 




CKT BOARD ASSY: INTERFACE 


80009 


670-7939-01 



283-0330-00 


B010399 


CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 


51642 


150-050-NPO-101J 


290-0135-00 


B010399 


CAP., FXD, ELCTLT: 1 5UF,20%,20 V 


56289 


150D156X0020B2 


152-0141-02 


B010399 


SEMICOND DEVICE;SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


162-0141-02 


B01 0399 


SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


152-0141-02 


B010399 


SEMICON D DE VIC E : SI LICON .30 V. 1 SOM A 


01295 


1N4152R 


151-0736-00 


B010399 


TRANSISTOR : S 1 LICON , N PN 


04713 


SPS8317 


321-0193-00 


B010399 


RES.,FXO,FlLM:1K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10000F 


321-0260-00 


B010399 


RES.,FXD,FILM:4.99K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G49900F 


321-0260-00 


B010399 


RES.,FXO,FlLM:4.99K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G49900F 


321-0200-00 


B010399 


RES., FXD, FILM : 1 .1 8K OH M,1 %,0 .1 25W 


91637 


MFF1816G11800F 


317-0027-00 


6010414 


RES.,FXD,CMPSN:2.7 0HM,5%,0.125W 


01121 


BB2R705 


156-0854-00 


6010399 


MICROClRCUIT.LI:OPERATIONAL AMPLIFIER 


27014 


LM308AN 


156-1184-01 


B010399 


MICROCIRCUIT,LI:12 BIT D/A CONVERTER 


27014 


DAC1200HCD 


156-1184-02 


BO 10399 


MICROCIRCUIT,Lr:l2 BIT D/A CONVERTER, SELEC 


27014 


OBD 
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A48 


670-5550-01 






CKT BOARD ASSY:SPAN ATTENUATOR 


60009 


670-5550-01 


A48C1013 


283-0111-00 






CAP.TXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A48C1014 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 


56289 


273C1 1 


A48C1019 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C1023 


283-0111-00 






CAP.TXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C1024 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A48C1027 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C1029 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C1032 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.1 UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A48C1034 


283-0111-00 






CAP.TXD.CER 01:0.1 UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A48C1036 


290-0535-00 






C AP. . FXD . ELCTLT : 33U F,20%, 1 0V 


56289 


196D336X0010KA1 


A48C1058 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER 01:0.1 UF.20%, 50V 


56289 


273C11 


A48C2024 


283-0359-00 






CAP-.FXD.CER DI:1000PF,10%.200V 


72982 


8131N203C0G0102K 


A48C2026 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 


56289 


273C11 


A48C2035 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF.20%,50V 


56289 


273C11 


A48C2036 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER Df:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C2037 


283-0672-00 






CAP..FXD.MICA D:200PF,1%,500V 


00853 


D155F2010F0 


A48C2042 


281-0525-00 






CAP..FXD,CER Di:470PF,-|-/-94PF.500V 


04222 


7001-1364 


A48C2044 


281-0523-00 






CAP.,FXD,CER DI:100PF,-|-/-20PF.500V 


72982 


301-OOOU2MO1O1M 


A48C2050 


283-0330-00 






CAP.,FXD,CER PI:100PF,5%,50V 


51642 


150-050-NP0-101J 


A48C2052 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C3031 


283-0111-00 






CAP.JXD.CER DI:0,1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C3032 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0,1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C4035 


283-0111-00 






CAP.JXD.CER DI:0,1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C4038 


290-0158-00 






CAP„FXD,ELCTLT:50UF, +75-1 5%,25V 


56289 


109D506C7025F2 


A48C4056 


290-0574-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:47UF,10%,20V 


90201 


TDC476K020CL 


A48C5013 


283-0107-00 






CAP.,FXD,CER 01:51 PF,5%,200V 


96733 


R3017 


A48C5018 


283-0111-00 






CAP.^FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A48C5038 


290-0158-00 






CAP.,FXD, ELCTLT :50UF. + 75-1 5%,25 V 


56289 


109D506C7025F2 


A48C5048 


290-0574-00 






CAP.,FXD.ELCTLT:47UF.10%.20V 


90201 


TDC476K020CL 


A48C5055 


290-0722-00 






C AP. ,FXD. ELCTLT: 1 0OU F.20%, 1 0V 


56289 


19601 07X001 0PE3 


A48CR1049 


152-0141-02 






SEMICOND OEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR1051 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR1056 


162-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR1061 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR2051 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR2053 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR3056 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILIC0N, 30V, 1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A48CR4056 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR4062 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR4068 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48CR4069 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A48K3065 


148-0079-00 






RELAY, REED:200 OHM,5V 


24211 


GB-832A-20 


A48K3075 


148-0079-00 






RELAY,REED:200 OHM,5V 


24211 


GB-832A-20 


A48K4055 


148-0064-00 






RELAY, REED:SPST 


95348 


F8M441 


A48K4062 


148-0064-00 






REU\Y.REED:SPST 


95348 


F81-1441 


A48K4072 


148-0079-00 






RELAY,REED:200 OHM,5V 


24211 


GB-832A-20 


A48L4048 


108-0881-00 






COIL,RF:FIXED.40.1UH 


80009 


108-0881-00 


A48L4053 


108.0417-01 






COIL.RF:FIXED.110UH 


80009 


108-0417-01 


A48L4055 


108-0881-00 






COIL.RF:FIXED.40.1UH 


80009 


108-0881-00 


A48Q2023 


151-0301-00 






TRANSlSTOR:SlLlCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A48Q2025 


151-1022-00 






TRANSISTOR : FET.N-CH AN. SI, FI 782,T0-1 8 


17856 


FN1234 


A48Q2028 


151-1022-00 






TRANSISTOR : FET.N-CH AN. SI,F1 782,T0-1 8 


17856 


FN1234 


A48Q2062 


151-0390-00 






TRANSISTOR : SILICON, NPN 


04713 


SPS3414 


A48Q3056 


151-0391-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


60009 


151-0391-00 
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A48R1013 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1014 


315-0103-00 




RES..FXO.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1019 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1023 


315-0103-00 




RES.,FXD.CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1024 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSNr10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1027 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1032 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1033 


315-0472-00 




RES.,FXD,CMPSN:4.7KOHM.5%,0.25W 


01121 


CB4725 


A48R1034 


315-0103-00 




RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A48R1046 


315-0106-00 




RES.,FXD,CMPSN:10M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1065 


A48R1052 


315-0431-00 




RES.,FXD,CMPSN:430 OHM,5%*0,25W 


01121 


CB4315 


A48R1054 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.26W 


01121 


CB1025 


A48R1056 


321-0222-00 




RES.,FXD.FILM:2K OHM,1%,0,125W 


91637 


MFF1816G20000F 


A48R1058 


315-0300-00 




RES.,FXD.CMPSN:30 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3005 


A48R1059 


315-0300-00 




RES.,FXD,CMPSN;30 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3005 


A48R1063 


311-1336-00 




RES.,VAR,NONWIR:100K OHM.0.50W 


02111 


43P104T672 


A48R1065 


311-1339-00 




RES.,VAR,NONWlR:5K OHM,10%.0.50W 


73138 


89-131-1 


A48R1067 


311-1339-00 




RES.,VAR.NONWIR:5KOHM.1 0%,0.50W 


73138 


89-131-1 


A48R1071 


311-1339-00 




RES.,VAR,NONWIR:5K OHM.10%,0.50W 


73138 


89-131-1 


A48R1077 


321-0001-00 




RES..FXD,FILM:10 OHM,1%.0.125W 


75042 


CEATO-10ROOF 


A48R2019 


315-0103-00 




R£S.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R2022 


315-0103-00 




RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R2036 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R2036 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R2038 


321-0306-00 




RES„FXD,FILM:15K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G15001F 


A48R2044 


321-0299-00 




RES.,FXD,nLM:12.7K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G12701F 


I A48R2046 


315-0512-00 




RES.,FXD,CMPSN:5.1 K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB5125 


^ A48R2048 


315-0203-00 




RES.,FXD,CMPSN:20K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB2035 


A48R2049 


315-0431-00 




RES.,FXD,CMPSN:430 OH M, 5%, 0.25 W 


01121 


C84315 


A48R2050 


315-0431-00 


B010256 


RES.,FXD,CMPSN:430 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4315 


A48R2051 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A48R2053 


315-0203-00 




RES..FXD,CMPSN:20K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB2035 


A48R2066 


308-0756-00 




RES.,FXO.WW:100 OHM,1%.3W 


91637 


RS2B-6100R0F 


A48R2068 


321-0754-07 




RES.,FXD,RLM:900 OHM,OT%,0.125W 


91637 


MFF1816C900R0B 


A48R2072 


321-0895-07 




RES.,FXD,FILM:90 OHM,0.1%.0.125W 


01121 


OBO 


A48R2074 


321-0895-07 




RES.,FXD,FILM:90 OHM.0.1%,0.125W 


01121 


OBD 


A48R2076 


321-0001-00 




RES..FXD,FILM:10 OHM,17c.0.l25W 


75042 


CEAT0-10R00F 


A48R3022 


315-0475-00 




RES-,FXD,CMPSN:4.7M OHM,57o.0.25W 


01121 


CB4755 


A48R3024 


315-0105-00 




RES..FXD,CMPSN:1M OHM.57o.0.25W 


01121 


CB1055 


A48R3026 


315-0104-00 




RES..FXD,CMPSN:100K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1045 


A48R3028 


321-0306-00 




RES..FXD.FILM:15K OHM,17o.0.125W 


91637 


MFF1816G15001F 


A48R3029 


315-0153-00 




RES.,FXD,CMPSN:15K OHM,57o.0.25W 


01121 


CB1535 


A48R3036 


321-0289-00 




RES.,FXD,FILM:10K OHM,17o,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A48R3038 


321-0289-00 




RES.,FXD.FILM:10K OHM,17o.0.1 25W 


91637 


MFF1816G10001F 


A48R3042 


321-0299-00 




RES.,FXD.FPLM:12.7K OHM,1%.0-125W 


91637 


MFF1816G12701F 


A48R3044 


321-0289-00 




RES..FXD.FrLM:10K OHM,17c.0.l25W 


91637 


MFF1816G10001F 


A48R3046 


321-0299-00 




RES..FXD,FILM:12.7K OHM.17o,0.125W 


91637 


MFF1816G12701F 


A48R3047 


315-0103-00 




RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A48R3048 


321-0289-00 




RES..FXD.FILM:10K OHM,17o,0.l25W 


91637 


MFF1816G10001F 


A48R4032 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.57o.0.25W 


01121 


CB1025 


A48R4034 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,57o.0.25W 


01121 


081025 


A48R4035 


315-0102-00 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.57o,0-25W 


01121 


CB1025 


A48R4036 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB103S 


A48R4037 


315-0103-00 




RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0 25W 


01121 


CB1035 


A48R4038 


315-0103-00 




RES-.FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB103S 
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A48R4056 


315-0470-00 






RES..FXD.CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4705 


A48R4064 


321-0001-00 






RES.,FXD.FILM:10 OHM,1%.0.125W 


75042 


CEAT0-10R00F 


A46R4065 


321-0754-07 






RES.,FXD,F1LM:900 OHM,0.1%,0.125W 


91637 


MFF1816C900ROB 


A48R4066 


321-0895-07 






RES.,FXD.FILM:90 OHM.0.1%,0.125W 


01121 


OBD 


A48R5052 


315-0470-00 






RES,,FXD,CMPSN:47 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB4705 


A48R5058 


322-0043-00 






RES.,FXD,FILM:27.4 OHM,1%,0.25W 


91637 


MFF1421G27R40F 


A48R5068 


321-0097-00 






RES..FXD,FILM:100 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G100R0F 


A48U1025 


156-0913-02 






MICROCIRCUIT, 01:OCTAL D FF, BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A48U1042 


156-0719-00 






MICROCIRCUIT, Ll:10 BIT MULTIPLYING DAC 


24355 


AD7533LN 


A48U2015 


156-0913-02 






MlCROCIRCUIT,OI:OCTAL D FF, BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A48U2042 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


MICROCIRCUIT, LhOPERATIONALAMPLIFIER.SEL 


04713 


LM308J-8DS 


A48U2042 


156-0512-03 


B010200 




MiCROCiRCUIT.LhOPERATlONAL AMPLIFIER 


04713 


LM308J-8 


A48U3025 


156-1256-00 






MICROCIRCUIT.LLMONOLITHIC QUAD ANALOG 


80009 


156-1256-00 


A48U3032 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


MICROCIRCUIT, LLOPERATIONAL AMPLIFIER,SEL 


04713 


LM308J-8DS 


A48U3032 


156-0512-03 


B010200 




MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER 


04713 


LM308J-8 


A48U3036 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER, SEL 


04713 


LM308J-8DS 


A48U3036 


156-0512-03 


B010200 




MICROCIRCUIT, LLOPERATIONAL AMPLIFIER 


04713 


LM308J-8 


A48U4015 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT,DI:OCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS244NP3 


A48U4025 


156-0541-02 






MICROCIRCUIT,DI:DUAL 2 TO 4 LINE DCDR 


01295 


SN74LS139NP3 


A48U4042 


156-0140-02 






MICROCIRCUIT, pLHEX BUFFERS W/OC HV OUT 


27014 


DM801 7NA-H/JA-I- 


A48U5025 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT, DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A48VR1044 


152-0514-00 






SEMICOND OeVlCE:2ENER,0.4W,l0V.1% 


80009 


152-0514-00 
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Tektronix Serial/Model No. Mfr 

Component No. Part No. Eff Dscont Name & Description Code 



A50 


119-1069-01 


B010100 


B010109 PHASE LOCK ASSY: SYNTHESIZER 


80009 


A50 


119-1069-02 


B010100 


PHASE LOCK ASSY:SYNTHESfZER 


80009 


A50R2045 


315-0243-00 




RES-TXDOMPSNr24K OHM,5%.0.25W 


01121 



A50A1 


670-5519-00 


CKT BOARD ASSYiSYNTHESIZER 


80009 


A50A1C1010 


283-0203-00 


CAP.TXD.CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


A50A1C1030 


283-0032-00 


CAP.,FXD,CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


A50A1C1040 


283-0177-00 


CAP..FXD.CER DI:1UF, + 80-20%,25V 


56289 


A50A1C2010 


283-0032-00 


CAP.,FXD.CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


A50A1C2020 


283-0032-00 


CAP.,FXD,CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


A50A1C2021 


283-0177-00 


CAP.,FXD,CER DI:1UF,-f 80-20%, 25V 


56289 


A50A1C2040 


283-0032-00 


CAP..FXO,CER DI:470PF.5%,500V 


59660 


A50A1C2050 


283-0177-00 


CAP..FXD.CER DI:1UF,-f-80-207o.25V 


56289 


A50A1C2051 


290-0513-00 


CAP.,FXD,ELCTLT:510UF.-h75-10%.25V 


56289 


A50A1C3029 


283-0156-00 


CAP.,FXD,CER DLIOOOPF, -j- 100-0%, 200V 


96733 


A50A1C3030 


283-0010-00 


C AP.,FXD,CER Dl :0.05UF, -l- 1 00-207o,50V 


56289 


A50A1C3031 


283-0032-00 


CAP.,FXD,CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


A50A1L3029 


108-0311-00 


C0IL,RF:FIXED,153NH 


80009 


A50A1Q3040 


151-0188-00 


TRANSJSTOR:SlLlCON,PNP 


04713 


A50A1Q3041 


151-0188-00 


TRANSISTOR:SILICON,PNP 


04713 


A50A1R1040 


315-0103-00 


RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%>,0.25W 


01121 


A50A1R2040 


315-0102-00 


RES.,FXD.CMPSN:1KOHM,5%,0,25W 


01121 


A50A1R2041 


315-0102-00 


RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


A50A1R2042 


315-0102-00 


RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


A50A1R2043 


316-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,57c,0.25W 


01121 


A50A1 R2044 


315-0300-00 


RES.,FXD,CMPSN:30 OHM,5%,0.25W 


01121 


A50A1R3020 


315-0391-00 


RES.,FXD,CMPSN:390 OHM.5%.0.25W 


01121 


A50A1R3021 


315-0101-00 


RES.,FXD,CMPSN;100 OHM,57o.O. 25W 


01121 


A50A1R3022 


315-0101-00 


RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,57c.O. 25W 


01121 


A50A1R3023 


315-0241-00 


RES.,FXD,CMPSN:240 QHM.57o.0.25W 


01121 


A50A1R3040 


315-0101-00 


RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0, 25W 


01121 


A50A1 R3041 


315-0471-00 


RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 


01121 


A50A1 R3042 


315-0471-00 


RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%>0.25W 


01121 


A50A1 R3043 


315-0101-00 


RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


A50A1R3050 


315-0201-00 


RES..FXD,CMPSN:200 OHM,5%.0.25W 


01121 


A50A1R3051 


315-0201-00 


RES.,FXD,CMPSN:200 OHM,5%,0,25W 


01121 


A50A1U1010 


156-0277-00 


MICROCJRCUITXI: VOLTAGE REGULATOR 


07263 


A50A1U1020 


156-0844-02 


MICROCIRCUIT, DliSYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


A50A1U1030 


156-0844-02 


MlCROClRCUIT,DI:SYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


A50A1U1040 


156-0331-03 


MICROCIRCUIT, DI:DUAL D TYPE PCS EDGE TRIG 


80009 


A50A1U2010 


156-0844-02 


MICROCIRCUIT, DI:SYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


A50A1U2020 


156-0796-01 


MICROCIRCUIT, Dl:8 STG SHF & STORE BUS RGTR 


80009 


A50A1U2030 


156-0796-01 


MICROCIRCUIT, Dh8 STG SHF & STORE BUS RGTR 


80009 


A50A1U3030 


156-0230-02 


MlCROClRCUIT,DI:DUAL D-TYPE M/STF.SCRN 


04713 




u 



Mfr Part Number 



119-1069-01 

119-1069-02 

CB2435 



670-5519-00 

8131 M058Z5U0474M 

0831085Z5E00471J 

2C20Z5U105Z025B 

0B31O85Z5E00471J 

0831085Z5E00471J 

2C20Z5U105Z025B 

0831085Z5E00471J 

2C20Z5U105Z025B 

1090575 

R2670 

1C1025U503Z050B 

0831085Z5E00471J 

108-0311-00 

SPS6868K 

SPS6868K 

C61035 

CB1025 

CB1025 

CB1025 

CB1005 

CB3005 

CB3915 

CB1015 

CB1015 

CB2415 

CB1015 

CB4715 

CB4715 

CB1015 

CB2015 

CB2015 

MICROA7805UC 

SN74LS161A 

SN74LS161A 

156-0331-03 

SN74LS161A 
156-0796-01 
156-0796-01 
MCI 01 31 LD 
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A50A2 


670-5520-02 






CKT BOARD ASSY:STROBE DRIVER 


80009 


670-5520-02 


A50A2C1018 


290-0527-00 






CAP. .FXD^ELCTLT: 1 6UF.20%,20V 


90201 


TDC156M020FL 


A50A2C1019 


281-0812-00 






CAP.,FXD,CER DI:1000PF,10%,100V 


72982 


8035D9AADX7R102K 


A50A2C1031 


283-0203-00 






CAP.,FXO,CER DI:0.47UF.20%.50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A50A2C1032 


281-0219-00 






CAP.,VAR,CER DI:5-35PF,-|- 2-2.5%, 100V 


59660 


0513-501 A 5.035 


A50A2C1032 


281-0219-00 


B010100 


B010459 


CAP., VAR,CER DI:5-35P F, -l- 2-2.5%, 1 0OV 


59660 


0513-501 A 5.035 


A50A2C1032 









(NOMINAL VALUE, SELECTED) 






A50A2C1032 


281-05094)0 


BO10460 




CAP.,FXD,CER DI:15PF,-|-/-1 .5PF.500V 


59660 


3O1-OOOC0GO15OK 


A50A2C1032 


— 






(NOMINAL VALUE, SELECTED) 






A50A2C1081 


285-1056-00 






C AP., FXD. PLSTC : 1 U F,2%, 50V 


14752 


650B1A105G 


A50A2C201 1 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A50A2C2030 


283-0331-00 






CAP.,FXD,CER DI:43PF,2%,100V 


59660 


0805536COGO-430G 


A50A2C2033 


283-0154-00 






CAP.,FXD,CER DI:22PF,5%.50V 


72982 


8111B061C0G220J 


A50A2C2092 


283-0107-00 






CAP..FXD.CER DI:51PF.5%,200V 


96733 


R3017 


A50A2C2101 


283-0203-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


6131M058Z5U0474M 


A50A2C2102 


2834)203-00 






CAP.,FXO,CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A50A2C2103 


283-0059-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF, + 80-20%.50V 


51642 


400050Z5U105Z 


A50A2C2105 


281-0219-00 


B010100 


B010459 


CAP.,VAR,CER DI:5-35PF, + 2-2.5%,100V 


59660 


0513-501 A 5.035 


A50A2C2105 









(NOMINAL VALUE, SELECTED) 






A50A2C2105 


281-0509-00 


B010460 




C AP.,FXD,CER Dl : 1 5PF, + /- 1 .5PF, 500V 


59660 


301-OOOCOGO15OK 


A50A2C2105 


— 






(NOMINAL VALUE, SELECTED) 






A50A2CR2024 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICE:SrUCON,15V,HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A50A2CR2085 


152-0322-00 






SEMICOND D£VICE:SILIC0N.15V,H0T CARRIER 


50434 


5082-2672 


AA50A2FL2064 


119-1029-00 






FILTER, BANDPASS:5.00674 TO 5.0188MHZ 


83891 


5621 


A50A2L1031 


108-0249-00 






COIL.RF:12UH 


76493 


B-4992 


A50A2L2089 


108-0249-00 






C0IL,RF;12UH 


76493 


B-4992 


A50A2Q2091 


151-1022-00 






TRANSISTOR:FET,N-CHAN,SI,F1782,TO-18 


17856 


FN1234 


A50A2R1081 


315-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2225 


A50A2R1082 


315-0471-00 






RES..FXD.CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4715 


A50A2R2024 


315-0471-00 






RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4715 


A50A2R2032 


315-0430-00 






RES.,FXD,CMPSN:43 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4305 


A50A2R2033 


315-0201-00 






RES.,FXD,CMPSN:200 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2015 


A50A2R2085 


321-0280-00 






RES..FXD,FILM:8.06K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G80600F 


A50A2R2086 


321-0261-00 






RES..FXD.FILM:8.25K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G82500F 


A50A2R2091 


315-0301-00 






RES.,FXD,CMPSN:300 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB3015 


A50A2R2102 


315-0510-00 






RES.,FXD.CMPSN:51 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB5105 


A50A2R2103 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB4705 


A50A2R2105 


315-0470-00 






RES.,FXD.CMPSN:47 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4705 


A50A2U1015 


156-0991-00 






MICROCIRCUIT, LhVOLTAGE REGULATOR 


04713 


MC78L05ACP 


A50A2U1022 


156-0765-04 






MICROCIRCUIT,DI:SYN UP/DN BINARY COUNTER 


01295 


SN74S169N3 


A50A2U1091 


156-0459-02 






MlCROClRCUIT,DI:QUAD 2 INPUT & GATE.BURN 


01295 


SN74S08 
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A50A3 


670-5522-01 






CKT BOARD ASSY:OFFSET MIXER 


80009 


670-5522-01 


A50A3C1022 


283-0203-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A50A3C1030 


290-0527-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:15UF.20%.20V 


90201 


TDC156M020FL 


A50A3C1031 


283-0010-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.05UF, + 1 00-20%, 50V 


56289 


1C10Z5U503Z050B 


A50A3C1040 


283-0203-00 






CAP..FXD.CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A50A3C1050 


283-0010-00 






CAP..FXD,CER DI:0.05UF, + 100-20%.50V 


56289 


1C10Z5U503Z050B 


A50A3C2012 


283-0010-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.05UF, + 100-20%, 50V 


56289 


1C10Z5U503Z050B 


A50A3C2020 


283-0010-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.05UF, + 1 00-20%,50V 


56289 


1C1025U503Z050B 


A50A3C2041 


283-0010-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.05UF, -f 1 00-20%,50V 


56289 


1C10Z5U503Z050B 


A50A3C2050 


290-0513-00 






CAP..FXD,ELCTLT:510UF,-f75-10%,25V 


56289 


109D575 


A50A3CR1010 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,15V.HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A50A3CR1011 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICE:SfLICON.15V.HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A50A3CR2010 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICErSILICON.15V,HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A50A3CR2021 


152-0322-00 






SEMICOND DEVlCE:SlLlCON.15V.HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A50A3L2020 


108-0226-00 






COIL,RF:100UH 


76493 


DWG B4257 


A50A3Q1020 


151-0301-00 






TRANSlSTOR:SlLlCON,PNP 


27014 


2N2907A 


A50A3Q1030 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A50A3Q1040 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SlLlCON.NPN 


07263 


S038487 


A50A3Q2021 


151-0434-00 






TRANSIST0R:SILIC0N.PNP 


04713 


SS7144 


A50A3R1010 


321-0068-00 






RES..FXD.FILM:49.9 OHM,1%,0.1 25W 


91637 


MFF1816G49R90F 


A50A3R1011 


321-0068-00 






RES.,FXD,FILM:49.9 OHM,1%,0,125W 


91637 


MFF1816G49R90F 


A50A3R1020 


315-0202-00 






RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2025 


A50A3R1022 


315-0510-00 






RES.,FXD.CMPSN:51 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB5105 


A50A3R1023 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A50A3R1030 


315-0202-00 






RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2025 


r A50A3R1031 


315-0432-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.3K OHM.5%,0,25W 


01121 


CB4325 


I IA50A3R1040 


315-0100-00 






RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A50A3R1041 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A3R1042 


315-0102-00 






RES..FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A3R1050 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.6%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A3R2010 


321-0068-00 






RES..FXD,FILM:49.9 OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G49R90F 


A50A3R2021 


321-0068-00 






RES. .FXD, FILM :49 .9 OHM , 1 %,0. 1 25W 


91637 


MFF1816G49R90F 


A50A3R2025 


315-0471-00 






RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 


01121 


C64715 


A50A3R2026 


315-0102-00 






RES..FXO.CMPSN:1K OHM.5%,0-25W 


01121 


CB1025 


A50A3R2030 


315-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5105 


A50A3R2031 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A50A3R2032 


315-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 OHM.5%,0-25W 


01121 


CB5105 


A50A3R2040 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A3T1010 


120-1011-00 






XFMR.RF:TOROID.3 WINDINGS,TRIFILAR 


80009 


120-1011-00 


A50A3T2010 


120-1011-00 






XFMR,RF;TOROlD,3 WINDINGS,TRIFIUVR 


80009 


120-1011-00 


A50A3T2030 


120-0459-00 






XFMR, TOROID: 10 TURNS,BIFILAR 


80009 


120-0459-00 


A50A3U1030 


156-0991-00 






MICROCIRCUIT.LLVOLTAGE REGULATOR 


04713 


MC78L05ACP 


A50A3U1050 


156-0388-03 






MICROCIRCUIT, DhDUAL D FLIP-FLOP 


07263 


74LS74A 


A50A3U2040 


156-0991-00 






MICROC1RCUIT,LI:VOLTAGE REGULATOR 


04713 


MC78L05ACP 


A50A3U2050 


156-0386-02 






MICROCIRCUIT.DLTRIPLE 3-INP NAND GATE 


27014 


DM74LS10N 



c 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A50A4 


670*5521-05 






CKT BOARD ASSYrERROR AMPLIFIER 


80009 


670-5521-05 


A50A4C1011 


283-0204-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A50A4C1012 


283-0204*00 






CAP.,FXD,CER Di:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A50A4C1031 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF,-h80-20%,25V 


56289 


2C2025U1052025B 


A50A4C1032 


283-0204*00 






CAP.,FXD,CER OI;0.01UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A50A4C1037 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF,-h80-20%,25V 


56289 


2C2025U1052025B 


A50A4C1038 


283-0339-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.22UF.107o,50V 


72982 


8131N075W5R224K 


A50A4C1068 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF,-h80-20%,25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A50A4C1078 


290-0782-00 






CAP., FXD.ELCTLT:4.7UF, + 75-10%, 35V 


55680 


35ULA4R7V-T 


A50A4C1079 


283*0032-00 






CAP.,FXD,CER DI:470PF.5%.500V 


59660 


0831085Z5E00471J 


A50A4C2013 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER Df:0.01UF,207o,50V 


96733 


R2676 


A50A4C2015 


283-0204-00 






CAP„FXD,CER 01:0.01 UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A50A4C2017 


283-0028-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.0022UF,20%,50V 


59660 


0805585Y5SO222M 


A50A4C2019 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%, 50V 


96733 


R2676 


A50A4C2021 


283-0032-00 






CAP.,FXD,CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


0831085Z5E00471J 


A50A4C2034 


283-0177-00 






CAP.TXD.CER DI:1UF, + 80-20%, 25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A50A4C2035 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A50A4C2048 


283-0204-00 






CAP.TXD.CER 01:0.01 UF,20%, 50V 


96733 


R2676 


A50A4C2049 


283-0070-00 






CAP.TXD.CER DI:30PF,10%.50V 


72982 


8121-060COG0300K 


A50A4C2052 


285-0905-00 






CAP.TXD,PLSTC:0,33UF,5%,50V 


56289 


LP66A1A334J002 


A50A4C2059 


283-0687-00 






CAP.,FXD.MICA D:560PF,2%,300V 


00853 


D153F561G0 


A50A4C2060 


283-0177-00 






CAP.TXD.CER 01: 1UF, + 80-20%, 25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A50A4C2061 


283-0100-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.0047UF,1 0%,200V 


56289 


273C3 


A50A4C2062 


283-0198-00 






CAP.FXO.CER 01:0.22UF,20%.50V 


56289 


1C10Z5U223M050B 


A50A4C2067 


283*0177*00 






CAP.,FXD,CER DL1UF. + 80-20%, 25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A50A4C2069 


283-0203-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.47UF.20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A50A4C2071 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.2Q%.50V 


96733 


R2676 


A50A4C2072 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A50A4C2077 


283-0198-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.22UF,20%.50V 


56289 


1C10Z5U223M050B 


A50A4C2078 


283-0100-00 






CAP..FXD,CER DI:0.0047UF,10%,200V 


56289 


273C3 


A50A4C2082 


290-0942-00 






C AP. .FXD.ELCTLT: 1 0OUF, + 1 00-1 0%,25V 


56289 


672D107H025CG2C 


A50A4C3010 


283-0203-00 






CAP..FXD.CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131 M058Z5U0474M 


A50A4C301 1 


283-0204-00 






CAP..FXO.CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A50A4C3044 


283-0239-00 






CAP..FXO.CER DI:0.022UF,10%,50V 


72982 


8121N083X7R0223K 


A50A4C3047 


285-0905-00 






CAP..FXO,PLSTC:0.33UF,5%,50V 


56289 


LP66A1A334J002 


A50A4C3051 


283-0032-00 






CAP..FXD.CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


0831085Z5E00471J 


A50A4C3065 


283-0115-00 






CAP.,FXD.CER DI:47PF,5%.200V 


59660 


805-51 9-C0G0470J 


A50A4CR2045 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A50A4CR2046 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A50A4CR3069 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A60A4L3010 


108-1112-00 






COtL,RF:FIXED,170UH 


80009 


108-1112-00 


A50A4L3060 


108-1112-00 






COIL,RF:FIXED.170UH 


80009 


108-1112-00 


A50A4R1011 


321-0001-00 






RES.,FXO,FILM:10 OHMT%,0.125W 


75042 


CEATO-10ROOF 


A50A4R1021 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A4R1022 


315*0102*00 






RES.,FXO,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A4R1023 


315-0102-00 






RES.,FXO,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A4R1024 


315*0103-00 






RES.,FXO,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A50A4R1031 


315-0512-00 






RES.,FXO,CMPSN:5.1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A50A4R1032 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A50A4R1034 


321-0143-00 






RES..FXD,FILM:301 OHM.1 %,0.125W 


91637 


MFF1816G301ROF 


A50A4R1035 


315-0101-00 






RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A50A4R1037 


315-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5105 


A50A4R1038 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A50A4R1043 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A50A4R1054 


315-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5105 
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Component No. 



A50A4R1061 

A50A4R1072 

A50A4R1075 

A50A4R2013 

A50A4R2014 

A50A4R2015 

A50A4R2O16 

A50A4R2017 

A50A4R2018 

A50A4R2dfe8 

A50A4R2029 

A50A4R2031 

A50A4R2038 

A50A4R2042 

A50A4R2043 

A50A4R2046 

A50A4R2048 

A50A4R2049 

A50A4R2051 

A50A4R2052 

A50A4R2061 

A50A4R2062 

A50A4R2O66 

A50A4R2067 

A50A4R2083 

A50A4R3010 

A50A4R3011 

A50A4R3046 

A50A4R3051 

A50A4R3052 

A50A4R3054 

A50A4R3060 

A50A4R3068 

A50A4R3077 

A50A4R3078 

A50A4R3082 

A50A4R3083 

A50A4U1015 

A50A4U1035 

A50A4U1042 

A50A4U2025 

A50A4U2037 

A50A4U2048 

A50A4U2065 

A50A4U2075 

A50A4U3017 

A50A4U3075 

A50A4VR2065 

A50A4VR3047 

A50A4VR3048 

A50A4W1050 

A50A4W2084 



Tektronix 
Part No. 



311-1263-00 

315-0161-00 

307-0114-00 

315-0510-00 

321-0001-00 

321-0243-00 

321-0001-00 

315-0202-00 

321-0243-00 

315-0103-00 

315-0102-00 

315-0510-00 

315-0102-00 

321-0186-00 

321-0435-00 

315-0123-00 

315-0510-00 

315-0123-00 

321-0356-00 
321-0261-00 
315*0102-00 
315-0202-00 
315-0102-00 
31 5-0682-00 

321-0155-00 

315-0620-00 

307-0105-00 

315-0300-00 

321-0179-00 

321-0269-00 

321-0180-00 

315-0620-00 

315-0682-00 

315-0202-00 

315-0102-00 

311-1281-00 

321-0155-00 

156-0570-00 

156-1126-01 

156-0991-00 

156-0796-00 

156-1211-00 

156-0105-02 

156-0742-02 

156-0277-00 

156-1160-00 

156-0132-00 

152-0175-01 

152-0647-00 

152-0647-00 

131-0566-00 

131-0566-00 



Serial/Modef No. 
Eff Dscont 



Name & Description 

RES..VAR,NONWIR:1K OHM,10%,0.50W 
RES.,FXO,CMPSN:160 OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:6.2 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,nLM:l0 OHM.1%,0.125W 
RES., FXD, FILM :3.32K OHM . 1 %,0. 1 25W 

RES.,FXD,FILM:10 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:2K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,FILM:3.32K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM:845 OHM,1%.0.125W 
RES.,FXD.FILM:332K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:12K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:51 OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:12K OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,FILM :49.9K OHM, 1 %,0. 1 25W 
RES.,FXD,RLM:5.11K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN;1K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:6.8K OHM,5%,0.25W 

RES..FXO,FILMr402 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN;62 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:3.9 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:30 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,RLM:715 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM :6.1 9K OHM , 1 %,0. 1 25 W 

RES.,FXD,FILM:732 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:62 OHM,5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:6.8K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,VAR,N0NWIR:2.5K OHM,10%,0.5W 

flES.,FXD.FILM:402 OHM,1%.0.125W 
MICROCIRCUIT, LIrDUAL HIGH SPEED COMPARATOR 
MICROCIRCUIT, LhVOLTAGE COMPARATOR, SEL 
MICROCIRCUIT.LI: VOLTAGE REGULATOR 
MICROCIRCUIT,Dl:8 STG SHF & STORE BUS RGTR 
MlCROCKT,INTFC:QUAD SPST S WITCH, 2NC.2NO 

MlCROClRCUIT,LI:OPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 
MICROCIRCUIT,LI:OPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 
MICROCIRCUIT.LLVOLTAGE REGULATOR 
MICROCIRCUIT.LLVOLTAGE REGULATOR 
MICROCIRCUIT, LLOPERATIONAL AMPLIFIER 
SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W.5.6V,5% 

SEMICOND DEVICE:ZENER.0.4W,6.8V,5% 

SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,6.8V,5% 

BUS CONDUCTOR; DUMMY RES,2.375,22 AWG 
BUS CONDUCTOR: DUMMY RES,2 375.22 AWG 



Mfr 



Code 


Mfr Part Number 


32997 


3329P-L58-102 


01121 


CB1615 


01121 


CB62G5 


01121 


CB5105 


75042 


CEAT0-10R00F 


91637 


MFF1816G33200F 


75042 


CEATO-10R0OF 


01121 


CB2025 


91637 


MFF1816G33200F 


01121 


CB1035 


01121 


CB1025 


01121 


CB5105 


01121 


CB1025 


91637 


MFF1816G845R0F 


91637 


MFF1816G33202F 


01121 


CB1235 


01121 


CBS 105 


01121 


CB1235 


91637 


MFF1816G49901F 


91637 


MFF1816G51100F 


01121 


CB1025 


01121 


CB2025 


01121 


CB1025 


01121 


CB6825 


91637 


MFF1816Q402R0F 


01121 


CB6205 


01121 


CB39G5 


01121 


CB3005 


91637 


MFF1816G715R0F 


91637 


MFF1816G61900F 


91637 


MFF1816G732R0F 


01121 


CB6205 


01121 


CB6825 


01121 


CB2025 


01121 


CB1025 


32997 


3329W-L58-252 


91637 


MFF1816G402R0F 


27014 


LM319H 


01295 


LM311JG4 


04713 


MC78L05ACP 


80009 


156-0796-00 


80009 


156-1211-00 


01295 


LM301AJG4 


01295 


LM318JG 


07263 


MICROA7805UC 


04713 


MC78L12ACG 


34371 


HA2-911-5 


04713 


SZG5021RL 


04713 


SZG35014K3RL 


04713 


SZG35014K3RL 


57668 


JWW-0200E0 


57668 


JWW-0200E0 
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% 



Tektronix Serial/Model No. Mfr 



Component No. 


Part No. 


Eff 


Dscont 


Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 


A50A5 


670-5524-00 


B010100 


B010109 


CKT BOARD ASSY:CONTROLLED OSC 


80009 


670-5524-00 


A50A5 


670-5524-01 


B010110 




CKT BOARD ASSY:CONTROLLED OSC 


80009 


670-5524-01 


A50A5C1011 


283-0185-00 


B010100 


8010109 


CAP..FXD,CER OI:2.5PF,5%,50V 


72982 


81 01 B057C0K0295B 


A50A5C1011 


281-0810-00 


B010110 




CAP.,FXD,CER DI:5.6PF.0.57o,l00V 


04222 


GC10-1A6R6D 


A50A5C1012 


283-0260-00 






CAP.,FXD,CER DI:5.6PF,5%,200V 


51642 


150 200NP0569C 


A50A5C1013 


281-0161-00 






CAP.,VAR,CER DI:5-15PF,350V 


59660 


518-OOOA5-15 


A50A5C1024 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A50A5C1025 


283-0204-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A50A5C1030 


283-0197-00 


BOIOIOO 


B010109 


CAP.,FXD,CER DI:470PF,5%,100V 


72982 


8121N075COG0471J 


A50A5C1031 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER 01:0.01 UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A50A5C1038 


281-0622-00 






CAP.,FXD.CER DI:47PF,1%,500V 


59660 


0301080C0G0470F 


A50A5C1041 


281-0165-00 






CAP., VAR, AIR DI:0.8-10PF,250V 


73899 


MVM-010W 


A50A5C1042 


281-0165-00 






CAP.,VAR,AIR DI:0.8-10PF,250V 


73899 


MVM-010W 


A50A5C1048 


281-0622-00 






CAP.,FXD,CER DI:47PF.1%.500V 


59660 


0301080C0G0470F 


A50A5C2011 


281-0168-00 






CAP.,VAR,AIR DI:1.3-5.4PF.250V 


74970 


187-0103-035 


A50A5C2021 


283-0346-00 






CAP.,FXD,CER Dl :0.47UF, 80-20%, 1 0OV 


72982 


8131-M100F474Z 


A50A5C2022 


290-0523-00 


8010100 


B010109 


C AP. ,FXD,ELCTLT:2.2 U F,20%,20V 


56289 


196D225X0020HA1 


A50A5C2022 


290-0527W 


6010110 




C AP. ,FX D. ELCTLT : 1 5U F, 20%, 20V 


90201 


TDC156M020FL 


A50A5C2023 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER Dli0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A50A5C2034 


263-0204-00 






CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A50A5C2041 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A50A5C2042 


263-0195-00 






CAP.,FXD,CER DI:680PF,5%.50V 


72982 


8121N075C0GO681J 


A50A5C2043 


283-0195-00 






CAP.,FXD,CER DI:680PF,5%,50V 


72982 


S121N075C0G0681J 


A50A5CR1011 


152-071900 






SEMICOND DEVICE:SILICON,100PF.5%,30V 


00009 


152-0719-00 


A50A5CR1012 


152-0719-00 






SEMICOND DEVICE:SIL1CON,100PF,5%,30V 


80009 


152-0719-00 


A50A5L1011 


108-0105-00 






COIL,RF:FIXED.1.59UH 


80009 


108-0105-00 


A50A5L1025 


108-0991-00 






COIL,RF;FIXED,800NH 


80009 


108-0991-00 


A50A5L1035 


108-09904)0 






COIL,RF:750NH 


80009 


108-0990-00 


A50A5L2034 


108-0395-00 






C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A50A5L2043 


108-0962-00 






COIL.RF:FIXED,750NH.TOROfDAL INDUCT 


80009 


108-0962-00 


A50A5Q1028 


151-0188-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


04713 


SPS6868K 


A50A5Q2025 


151-0438-00 






TRANSlSTORrSILICON.PNP.SEL FROM SPS692 


80009 


151-0438-00 


A50A5Q2026 


151-0438-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP,SEL FROM SPS692 


80009 


151-0438-00 


A50A5Q2033 


151-0438-00 






TRANSlSTOR:SILICON.PNP.SEL FROM SPS692 


80009 


151-0438-00 


A50A5Q2041 


151-0438-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP.SEL FROM SPS692 


80009 


151-0438-00 


A50A5R1024 


315-0201-00 






RES.,FXD,CMPSN:200 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2015 


A50A5R1026 


315-0471-00 






RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4715 


A50A5R1030 


315-0100-00 






RES.,FXD.CMPSN:10 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A50A5R1O31 


315-0103-00 






RES„FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A50A5R1032 


315-0390-00 






RES.,FXD,CMPSN:39 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB3905 


A50A5R1033 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A50A5R2020 


315-0100-00 


B010110 




RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A50A5R2021 


315-0101-00 






RES..FXD,CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A50A5R2022 


315-0103-00 


BOIOIOO 


B010109 


RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A50A5R2022 


315-0202-00 


B010110 




RES.,FXD.CMPSN:2K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB2025 


A50A5R2025 


315-0103-00 






RES.,FXO.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A50A5R2026 


321-0103-00 






RES..FXO.FILM:115OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G115R0F 


A50A5R2027 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%.0, 25W 


01121 


CB1015 


A50A5R2031 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN;10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A50A5R2032 


315-0220-00 






RES.,FXD,CMPSN:22 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2205 


A50A5R2033 


315-0471-00 






RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4715 


A50A5R2034 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A50A5R2038 


315-0182-00 






RES.,FXD,CMPSN:1.8K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1B25 


A50A5R2041 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A50A5R2042 


315-0151-00 






RES.,FXD,CMPSN:150 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1515 


A50A5R2043 


315-0201-00 






RES.,FXD,CMPSN:200 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2015 


A50A5U2021 


156-1160-00 






MICROCIRCUIT, LhVOLTAGE REGULATOR 


04713 


MC78L12ACG 


A50A5Y1021 


158-0172-00 






XTAL UNIT,QTZ:25.064MHZ,0.001%, SERIES 


33096 


OBD 



7-48 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A51 


670-5523-01 






CKT BOARD ASSY: PHASE LOCK CONTROL 


80009 


670-5523-01 


A51C1015 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A51C1040 


290-0527-00 






CAP.TXO.ELCTLT: 1 5UF.20%,20V 


90201 


TDC158M020FL 


A51C1090 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF, + 80-20%.25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A51C3014 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0-01UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A51C5010 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 


96733 


R2676 


A5tC5090 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A51C6022 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A51C6050 


283-0032-00 






CAP.,FXD,CER DI:470PF,5%,500V 


59660 


0831085Z5E00471J 


A51C6092 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A51C7010 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 


96733 


R2676 


A51C7030 


283-0221-00 






CAP.TXD.CER D1:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131N087X7R0474M 


A51C7032 


290-0183-00 






CAP..FXD,ELCTLT: 1 UF,1 0%,35V 


90201 


TAC105K035P02 


A51C7090 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A51CR6060 


152-0141-02 






SEMICOND DEVfCE:SILICON.30V,1 50MA 


01295 


1N4152R 


A51CR7026 


152-0141-02 






SEMICOND DEVtCE:SILICON.30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A51CR7027 


152-0141-02 






SEMICOND DEV1CE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A51CR7030 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A51Q3016 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


07263 


S038487 


A51Q4090 


151-0302-00 






TRAN S ISTOR : SI LICON ,NPN 


07263 


S038487 


A51Q7030 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SILICON.NPN 


07263 


S038487 


A51Q7060 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SIUCON.NPN 


07263 


S038487 


A51Q7070 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SILICON.NPN 


07263 


S038487 


A51Q70B0 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SlLlCON,NPN 


07263 


S038487 


A51R1019 


315-0510-00 






RES..FXD,CMPSN:51 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB5105 


A51R1028 


315-0471-00 






RES..FXD.CMPSN:470 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4715 


A51R1090 


315-0102-00 






RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A51R2014 


315-0471-00 






RES..FXD,CMPSN:470 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB4715 


A51R2019 


315-0273-00 






RES.,FXD.CMPSN:27K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2735 


A51R2020 


315-0511-00 






RES.,FXD,CMPSN:510 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5115 


A51R3011 


315-0471-00 






RES.,FXD,CMPSN:470 pHM.5%.0.25W 


01121 


CB4715 


A51R3013 


315-0510-00 






RES.,FXD,CMPSN:51 6hM.5%,0.25W 


01121 


CB5105 


A51R4090 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN;10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A51R4091 


315-0472-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.7K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4725 


A51R5021 


315-0202-00 






RES.,FXD.CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2025 


A51R5022 


315-0202-00 






RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2025 


A51R5056 


315-0471-00 






RES..FXD,CMPSN:470 OHM.5%.0-25W 


01121 


CB4715 


A51R6020 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


C81035 


A51R6032 


315-0104-00 






RES..FXD.CMPSN:100K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1045 


A51R6034 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A51R6036 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A51R6050 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A51R6051 


315-0103-00 






RES.,FXD.CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A51R6052 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A51R6053 


315-0102-00 






RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A51R6055 


316-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN;1K OHM,5%,0,25\W 


01121 


CB1025 


A51R6058 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A51R7028 


316-0393-00 






RES..FXD,CMPSN:39K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB3935 


A51R7032 


315-0333-00 






RES.,FXD,CMPSN:33K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB3335 


A51R7052 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A51R7060 


315-0103-00 






RES.,FXO,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A51R7070 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A51R7071 


315-0471-00 






RES.,FXD.CMPSN:470 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4715 


A51R7072 


315-0102-00 






RES..FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A51R7073 


315-0510-00 






RES..FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5105 



REV MAY 1983 



7-49 
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Component No. 

A51R7080 

A51R7081 

A51R7082 

A51R7088 

A51R7090 

A51R7091 

A51R7092 
A51 U2025 
A51 U2036 
A51 U2055 
A51U2065 
A51U2078 

A51 U2091 
A51U2105 
A51U4014 
A51U4025 
A51U4049 
A51U4062 

A5HJ4074 
A51U4105 
A51U6015 
A51 U6028 
A51 U6066 
A51 U6078 

A51U6105 
A51 U7041 
A51U7055 
A51W5020 



7-SO 



Tektronix Serial/ Model No. 

Part No, Eff Dscont 



Name & Description 



Mfr 

Code Mfr Part Number 



315-0561-00 


RES..FXD,CMPSN:560 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB5615 


315-0513-00 


RES.,FXD,CMPSN:51K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB5135 


315-0102-00 


RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


315-0102-00 


RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


315-0561-00 


RES„FXD,CMPSN:560 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB5615 


315-0510-00 


RES,.FXD,CMPSN:51 OHM,5%,0-25W 


01121 


CB5105 


315-0471-00 


RES„FXD,CMPSNr470 OHM.5%.0.25W 


01121 


C84715 


156-0331-03 


MICROCIRCUIT, DkOUAL D TYPE POS EDGE TRIG 


80009 


156-0331-03 


156-0914-02 


MICROCIRCUIT, Dl:OCT ST BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS240 


156-0579-02 


MICROCIRCUIT,DI:OUAL4 BIT BIN COUNTER, SEL 


80009 


156-0579-02 


156-1044-01 


MICROCIRCUIT, Dl:4 BIT SYNC BIN CNTR.SCRN 


07263 


F93S16DCQR 


156-0799-01 


MICROCIRCUIT,DI:DECADE CNTR/D)VIDER,SCRN 


04713 


MC14017BCLD 


156-1172-01 


MICROCIRCUIT,DI:DUAL 4 BIT CNTR,BURN IN 


01295 


SN74LS393 


156-0798-02 


MlCROClRCUIT,DI:DUAL 14 TO 1 LINE SEUMUX 


01295 


SN74LS153 


156-0413-02 


MICROCtRCUIT.DhQUAO 2-INP SCHMITT TRIG 


80009 


156-0413-02 


156-0914-02 


MiCROCiRCUIT.DhOCT ST BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS240 


156-0914-02 


MICROCIRCUIT.DhOCT ST BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS240 


156-1172-01 


MICROCIRCUIT, DI:DUAL 4 BIT CNTR.BURN IN 


01295 


SN74LS393 


156-0729-01 


MICROCIRCUIT, Dl:3 STATE INVERTING HEX BFR 


27014 


DM80L98N 


156-1172-01 


MICROCIRCUIT.DIiDUAL 4 BIT CNTR.BURN IN 


01295 


SN74LS393 


156-0383-02 


MlCROCIRCUIT,DI:QUAD 24NP NOR GATE 


01295 


SN74LS02 


156-1152-01 


MICROCIRCUIT.DIrPRCN RETRIGGERABLE, BURN-IN 


80009 


156-1152-01 


156-0366-02 


MlCROCIRCUIT,DI:DUAL D FUP-FLOP,CHK 


80009 


156-0366-02 


156-0645-02 


MICROCIRCUIT.DIrHEX INV ST NAND GATES, SCRN 


01295 


SN74LS14 


156-0798-02 


MICROCIRCUIT, OliDUAL 14 TO 1 LINE SEUMUX 


01295 


SN74LS153 


156-0914-02 


MICROCIRCUIT, DI:OCT ST BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS240 


156-0469-02 


MICROClRCUfT,DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


131-0566-00 


BUS CONDUCTORiDUMMY RES.2.375,22 AWG 


57668 


JWW-0200EO 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A54 


670-6957-00 


B010100 


B010519 


CKT BOARD ASSY:MEMORY 


80009 


670-6957-00 


A54 


670-6957-01 


B010520 




CKT BOARD ASSY:MEMORY 


80009 


670-6957-01 


A54 


670-6958-00 


B010100 


B010519 


CKT BOARD ASSY:MEMORY 


80009 


670-6958-00 


A54 


— 






(496P ONLY) 






A54 


670-6958-01 


B010520 




CKT BOARD ASSY:MEMORY 


80009 


670-6958-01 


A54 


— 






(496P ONLY) 






A54C1011 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A54C1031 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A54C1038 


283-0111-00 






CAP„FXD,CER 01:0.1 UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A54C1039 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.1 UF.20%,50V 


56289 


273C11 


A54C2011 


283-0111-00 






CAP,,FXD,CER 01:0.1 UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A54C2029 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 


56289 


273C11 


A54C2038 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 


56289 


273C1 1 


A54R1037 


307-0446-00 






RES,NTWK,FXD FI:10K OHM,20%,(9) RES 


91637 


MSP10A01-103M 


A54S1033 


260-1721-00 






SWiTCH.ROCKER:8,SPST.l25MA,30VDC 


00779 


435166-5 


A54U1012 


160-0886-04 


B010100 


B010519 


MICROCIRCUIT,DI:2048 X 8 EPROM, PRGM 


80009 


160-0886-04 


A54U1012 


160-0886-05 


B010529 




MICROC1RCUITDI:2048 X 8 EPROM, PRGM 


80009 


160-0886-05 


A54U1017 


160-0890-01 


B010100 


B010519 


MICROC1RCUIT,DI:2048 X 8 EPROM.PRGM 


80009 


160-0890-01 


A54U1017 


160-0890-02 


B010520 




MICROCIRCUIT,DI:2048 X 8 EPROM, PRGM 


80009 


160-0890-02 


A54U1023 


160-1079-01 






MICROCIRCUIT, Dl:2048 X 8 EPROM.PRGM 


80009 


160-1079-01 


A54U1023 









(496P ONLY) 






A54U1028 


160-0891-01 






MICROCIRCUIT,DI:2048 X 8 EPROM.PRGM 


80009 


160-0891-01 


A54U1028 








(496P ONLY) 






A54U1033 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT,DI:OCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS244NP3 


A54U1036 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT,DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A54U1038 


156-0469-02 






M(CROCIRCUlT,DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A54U2023 


160-0838-00 






MICROCIRCUIT,DI:8l92 X 8 ROM.PRGM 


80009 


160-0838-00 


A54LI2028 


160-0839-00 






MICROCIRCUIT,DI;8192 X 8 ROM.PRGM 


80009 


160-0839-00 


A54U2032 


156-1127-01 






MICROCIRCUIT, DI:1024 X 4 STATIC RAM 


80009 


156-1127-01 


A54U2033 


156-0382-02 






MICROCIRCUIT,DI:QUAD 2-INP NANO GATE 


01295 


SN74LS00 


A54U2035 


156-1127-01 






MICROCIRCUIT.DI:1024 X 4 STATIC RAM 


80009 


156-1127-01 
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Component No. 


Tektronix Serial/Model No. 

No. Eft pscont Name & Descriotion 


A56 

A56 

A56C1011 

A56C1021 

A56C1028 

A56C2038 


670-5543-01 

283-0111-00 

28343111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 




CKT BOARD ASSY:GPIB 
(496P ONLY) 

CAP.,FXD.CER Dh0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD.CER Df;0-1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0-1UF^20%.50V 


A56C2039 

A56C2041 

A56C2042 

A56C2045 

A56C2047 

A56C2051 


283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 




CAP.,FXD,CER Dl:0.1 UF,20%,50V 
CAP.,FXD.CER DI:0*1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CEft DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER 01:0. IUF.20%, 50V 
CAP.,FXD,CER Dh0.1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


A56C3012 

A56C3019 

A56C3025 

A56C3030 

A56C3031 

A56C3040 


283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 




CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP..FXD.CER DI:0,1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP..FXD,CER D«:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER Dl:0.1 UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


A56C3042 

A56C3044 

A56C3046 

A56C3048 

A56C3049 

A56L3053 


283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

290-0535-00 

108-0598-00 




CAP.,FXO,CER D):0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER PI;0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP..FXD,ELCTLT:33UF,20%.10V 
C01L.RF:2<X)UH 


A56R2041 

A56R2042 

A56R2043 

A56R2044 

A56R3041 

A56R3042 


315-0431-00 

315-0431-00 

315-0431-00 

315-0431-00 

315-0431-00 

315-0431-00 




RES. ,FXD,CMPSN:430 OH M, 5%, 0.25 W 
RES.,FXD,CMPSN:430 OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:430 OHM.5%,0.25W 
RES., FXD.CMPSN:430 OHM .5%, 0.25 W 
RES. ,FXD,CM PSN :430 OH M,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:430 OHM.5%.0-25W 


A56R3043 

A56R3044 

A56R3049 

A56U1011 

A56U1021 

A5601028 


315-0431-00 

315-0431-00 

307-0446-00 

156-0382-02 

156-0469-02 

156-0541-02 




RES..FXD,CMPSN:430 OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:430 OHM,5%,0.25W 
RES,NTWK.FXD R:10K OHM,20%.(9) RES 
MlCROCrRCUIT,Dr:QUAO 2-INP NAND GATE 
MICROClRCUIT,Dl:3/8 LINE OCOR 
MICROCIRCUIT.DLOUAL 2 TO 4 LINE DCDR 


A56U1032 

A56U1037 

A56U1042 

A56U1046 

A56U2012 

A56U2019 


156-1127-01 

156-1127-01 

156-1127-01 

156-1127-01 

160-0952-01 

160-0948-01 




MICROCIRCUIT,DI;1024 X 4 STATIC RAM 
MICROCIRCUIT.DI:1024 X 4 STATIC RAM 
MlCROCIRCUrT.DI:1024 X 4 STATIC RAM 
MICROCrRCUIT,Dr:1024 X 4 STATIC RAM 
MICROCIRCUIT,DI:2048 X 8 EPROM.PRGM 
MICROCIRCUIT, Dl:2048 X 8 EPROM.PRGM 


A56U2025 

A56U2031 

A56U2047 

A56U2047 

A56U3012 

A56U3019 


160-0951-01 

160-0949-01 

156-1444-00 B010100 

156-1444-01 B010272 

160-0950-02 
160-0969-01 


B010271 


MICROCIRCUIT,OI;2048 X 8 EPROM.PRGM 
MICROCIRCUIT, Dl:2048 X 8 EPROM.PRGM 
MICROCIRCUIT.DLGPIB ADAPTER 
MICROCIRCUIT, DI:NMOS,GPIB ADAPTER 
MICROCIRCUIT,DI:2048 X 8 EPROM.PRGM 
MICROCIRCUIT.DI:2048 X 8 EPROM.PRGM 


A56U3025 

A56U3031 

A56U3039 


160-0947-02 

160-0953-01 

156-0914-02 




MICROCIRCUIT,DP:2048 X 8 EPROM.PRGM 
MICROCIRCUIT.DI:2048 X 8 EPROM.PRGM 
MICROCIRCUIT, OhOCT ST BFR W/3 STATE OUT 


A56A1 

A56A1 


670-7060-00 




CKT BOARD ASSYrGPIB EXTENDER 
(496P ONLY. NO ELECTRICAL PARTS) 



Mfr 

CorfA Mfr Part hJi 


80009 


670-5543-01 


56289 


273C11 


56269 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C1 1 


56283 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C1 1 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


196D336X0010KA1 


80009 


108-0598-00 


01121 


CB4315 


01121 


CB4315 


01121 


CB4315 


01121 


CB4315 


01121 


CB4315 


01121 


CB4315 


01121 


CB4315 


01121 


CB4315 


91637 


MSP10A01-103M 


01295 


SN74LS00 


01295 


SN74LS138NP3 


01295 


SN74LS139NP3 


80009 


156-1127-01 


80009 


156-1127-01 


80009 


156-1127-01 


80009 


156-1127-01 


80009 


160-0952-01 


80009 


160-0948-01 


80009 


160-0951-00 


80009 


160-0949-01 


01295 


TMS9914 (N OR J) 


01295 


TMS9914NL 


80009 


160-0950-02 


80009 


160-0969-01 


80009 


160-0947-02 


80009 


160-0953-01 


01295 


SN74LS240 


80009 


670-7060-00 





Replaceable Electrical Parts— 496/496P Service Vol.2 





Tektronix Serial/Model No. Mfr 



Component No. 


Part No. 


Eff 


Oscont 


Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 


A58 


670-5542-00 


B010100 


B010109 


CKT BOARD ASSY: PROCESSOR 


80009 


670-5542-00 


A58 


670-5542-01 


B010110 




CKT BOARD ASSY: PROCESSOR 


80009 


670-5542-01 


A58C1013 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A58C1023 


283-0111-00 






CAP.TXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A58C1024 


283-0334-00 






CAP.,FXD,CER OI:130PF. + 1 -2%.500V 


72982 


8121NSO1C0G0131G 


A58C1026 


283-0334-00 






CAP..FXD.CER DI;130PF, 1-2%, 500V 


72982 


8121N501C0G0131G 


A58C1033 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER Dt:0.1UF.20%,50V 


56289 


273C11 


A58C2042 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A58C2046 


283-0111-00 






CAP..FXO.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A58C3015 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A58C3032 


283-01 1 1-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A58C3042 


290-0512-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:22UF,20%,1 5V 


56289 


196D226X0015KA1 


A58C4034 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A58C4038 


283-0641-00 


B010100 


B010109 


CAP..FXD,MICA D:180PF,1%.100V 


00853 


D151E181F0 


A58C4038 


283-0625-00 


B010110 




CAP..FXD.MICA D:220PF,1%,500V 


00853 


D105F221F0 


A58CR2024 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICE:SlUCON,15V.HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A58CR2025 


152-0322-00 






SEMICOND DEVICe:SILICON,15V.HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A58DS1032 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO: RED 


50434 


HLM P-6320 


A58DS1034 


150-1068-00 






LT EMITTING DIOiRED 


50434 


HLMP-6320 


A58DS1036 


150-1068-00 






LT EMITTING DlO:RED 


60434 


HLMP-6320 


A58DS1038 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A58DS1042 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A58DS1044 


150-1068-00 






LT EMITTING DIO:RED 


50434 


HLMP-6320 


A58L3046 


108-0598-00 






COIL.RF:200UH 


80009 


108-0598-00 


A58L4044 


108-0249-00 






C0IL,RF:12UH 


76493 


B-4992 


A58R1020 


307-0446-00 






RES.NTWKTXD FI:10K OHM, 20%, (9) RES 


91637 


MSP10A01-103M 


A58R1021 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A58R1022 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A58R1023 


321-0277-00 






RES.,FXD,FILM:7,5K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G75000F 


A58R1024 


321-0277-00 






RES.,FXD,FILM:7.5K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G75000F 


A58R1026 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K 9HM,57o,0.25W 


01121 


CB1035 


A58R1027 


315-0103-00 






RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A58R1034 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%*0.25W 


01121 


CB1035 


A58R1036 


307-0594-00 






RES NTWK.FXD Fl:7,220 OHM,2%,1.0W 


91637 


CSP08G01221G 


A58R2027 


315-0103-00 






RES-,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A58R3015 


307-0446-00 






RES,NTWK,FXD FI:10K OHM,20%,(9) RES 


91637 


MSP10A01-103M 


A58R3034 


307-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.7 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB27G5 


A58R3043 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A58R3046 


307-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.7 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB27G5 


A58R4042 


315-0103-00 






RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A58R4043 


315-0202-00 






RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2025 


A58U1013 


156-1111-02 






MICROCIRCUIT,DI:OCTAL BUS TRANSCEIVERS 


01295 


SN74LS245JP3 


A58U1031 


156-0724-02 






MICROCIRCUIT, DliHEX INV W/OC OUT.BURN-IN 


01295 


SN74LS05 


A58U1037 


156-0541-02 






MICROCIRCUIT, DhDUAL 2 TO 4 LINE DCDR 


01295 


SN74LS139NP3 


A58U2014 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT.DLOCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS244NP3 


A58U2035 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT, DhOCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS244NP3 


A58U2044 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT,DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A58U3016 


156-1111-02 






MICROCIRCUIT, DirOCTAL BUS TRANSCEIVERS 


01295 


SN74LS245JP3 


A58U3022 


156-0427-03 






MICROCIRCUIT,DI:PERIPHERAL INTERFACE 


80009 


156-0427-03 


A58U3027 


156-0426-00 






MICROCIRCUIT,DI:MICROPROCESSOR 


04713 


MC6800S 


A58U3036 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT.DLOCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS244NP3 


A58U3043 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT.DLOCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


SN74LS244NP3 


A58U4035 


156-1086-00 






MICROCIRCUIT.DL2 PHASE CLOCK GEN/DRIWER 


04713 


MC6875P 


A58W2032 


131-0993-00 






BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100-01 


A58Y3037 


158-0088-00 






XTAL UNIT.QTZ:3-4133MHZ.0.0l%.PAflALLEL 


33096 


PS-1309 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A60 


670-5555-00 


8010100 


B010264 


CKT BOARD ASSY: DIGITAL STORAGE INTFC 


80009 


670-5555-00 


A60 


670-5555-01 


B010265 




CKT BOARD ASSY: DIGITAL STORAGE INTFC 


80009 


670-5555-01 


A60C1038 


283-0346-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.47UF, + 80-20%, 100V 


72982 


8131-M100F474Z 


A60C1045 


283-0346-00 






CAP..FXD.CER DI:0.47UF. + 80-20%, 100V 


72982 


8131-M100F474Z 


A60C2019 


281-0814-00 


B010275 




CAP..FXD,CER DI:100PF,10%.100V 


04222 


GC70-1-A101K 


A60C2043 


283-0065-00 






CAP..FXD.CER DI:0.001UF,5%,100V 


59660 


0835-591 Y5EO102J 


A60C2045 


283-0065-00 






CAP.,FXO,CER DI:0.001UF,5%,100V 


59660 


0835-591 Y5EO102J 


A60C3032 


290-0527-00 






CAP.,FXD.ELCTLT:15UF,20%,20V 


90201 


TDC156M020FL 


A60C3036 


290-0527-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:15UF,20%,20V 


90201 


TDC156M020FL 


A60C3038 


290-0527-00 






C AP.,FXD,ELCTLT: 1 5U F,20%, 20V 


90201 


TDC156M020FL 


A60C3048 


290-0527-00 






CAP. ,FXD,ELCTLT: 1 5U F.20%, 20V 


90201 


TDC156M020FL 


A60L3032 


108-0598-00 






COIURF;200UH 


60009 


108-0598-00 


A60L3034 


108-0598-00 






COIURF:200UH 


80009 


108-0598-00 


A60L3036 


108-0598-00 






COIURF:200UH 


80009 


108-0598-00 


A60L3048 


108-0598-00 






COIURF:200UH 


80009 


108-0598-00 


A60R1034 


321-0188-00 






RES.,FXD,FILM:887 OHM.1 %.0.1 25W 


91637 


MFF1816G887R0F 


A60R1035 


321-0188-00 






RES..FXD,FILM:887 OHM.1 7o,0.t25W 


91637 


MFF1816G887R0F 


A60R1036 


321-0277-00 






RES.+XD+ILM:7.5K OHM.1%,0.1 25W 


91637 


MFF1816G75000F 


A60R1037 


321-0199-00 






RES.,FXD,FILM:1.15K OHM,1%,0,125W 


91637 


MFF1816G11500F 


A60R1038 


321-0402-00 






RES.,FXD,FILM:150K OHM,1%,0.125W 


24546 


NA55D1503F 


A60R1039 


315-0102-00 






RES..FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A60R1040 


311-1921-00 






RES,,VAR,NONWIR:250 0HM,10%.0.50W 


73138 


72-191-0 


A60R1044 


315-0152-00 






RES.,FXD,CMPSN:1.5K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1525 


A60R1045 


311-1921-00 






RES.,VAft,NONWlR:250 OHM,10%.0.50W 


73138 


72-191-0 


A60R2019 


317-0102-00 


B010275 




RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1025 


A60R2036 


321-0385-00 






RESoFXD.FILM; 1 0OK OHM ,1 %,0.1 25W 


91637 


MFF1816G10002F 


A60R2041 


321-0385-00 






RES., FXD,FILM : 1 0OK OH M , 1 %,0. 1 25W 


91637 


MFF1816G10002F 


A60R2042 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A60R2043 


321-0277-00 






RES.,FXD,FILM :7.5K OHM,1 %,0.1 25W 


91637 


MFF181 6G75000F 


A60R2044 


321-0232-00 






RES.,FXD,FILM:2,55K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G25500F 


A60R2045 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A60R2046 


321-0277-00 






RES.,FXD,FILM:7.5K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G75000F 


A60R2047 


321-0232-00 






RES.,FXD,FILM:2.55K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G25500F 


A60R2048 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A60R3012 


307-0446-00 






RES.NTWK.FXD FI:10K OHM.20%,(9) RES 


91637 


MSP10A01-103M 


A60R3024 


315-0152-00 






RES.,FXD,CMPSN:+5K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1525 


A60R3026 


307-0446-00 






RES.NTWK.FXD FI:10K OHM, 20%, (9) RES 


91637 


MSP10A01-103M 


A60R3041 


311-1915-00 






RES.,VAR,NONWIR:20K OHM,10%,0.50W 


73138 


72-196-0 


A60U1012 


156^0480-02 






MICROCIRCUIT, DhQUAD 2 INP & GATE 


01295 


SN74LS08NP3 


A60LM014 


156-0388-03 






MICROCIRCUIT,DI:DUAL D FLIP-FLOP 


07263 


74LS74A 


A60U1016 


156-0852-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX DRVR W/3 STATE INP 


01295 


SN74LS367NP3 


A60U1018 


156-0391-02 






MICROCIRCUIT.DhHEX LATCH W/CLEAR 


01295 


SN74LS174 


A60U1022 


156-0852-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX DRVR W/3 STATE INP 


01295 


SN74LS367NP3 


A60U1024 


156-0391-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX LATCH W/CLEAR 


01295 


SN74LS174 


A60U1026 


156-0987-00 






MICROCIRCUIT.DL4096 X 1 STATIC R/W RAM 


80009 


156-0987-00 


A60U1032 


156-0465-02 






MICROCIRCUIT, DL8 INP NAND GATE 


01295 


SN74LS30NP3 


A60U1034 


156-1320-00 






MICROCIRCUIT, DL8 INP OR NOR GATE 


80009 


156-1320-00 


A60U2012 


156-0844-02 






MICROCIRCUIT, DLSVN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


SN74LS161A 


A60U2014 


156-0385-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX INVERTER 


01296 


SN74LS04 


A60U2016 


156-0844-02 






MICROCIRCUIT.DLSYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


SN74LS161A 


A60U2018 


156-0480-02 






microcircuit, DLQUAD 2 INP & GATE 


01295 


SN74LS08NP3 


A60U2022 


156-0844-02 






MICROCIRCUIT.DLSYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


SN74LS161A 


A60U2024 


156-0844-02 






MICROCIRCUIT.DLSYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


SN74LS161A 


A60U2026 


156-0987-00 






MICROCIRCUIT.DL4096 X 1 STATIC R/W RAM 


80009 


156-0987-00 


A60U2032 


155-0158-00 






MICROCIRCUIT, DLDIGITAL STORAGE HORIZONTAL 


80009 


155-0158-00 
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Component No. 


Part No. 
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Dscont 


Name & Description 
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A60U2034 


156-0927-02 






MlCROClRCUIT.LI:DtGlTAL/ANALOG CONVERTER 


04713 


MC3410CLD 


A60U2036 


156-0927-02 






MICROCIRCUIT, LhDIGITAUANALOG CONVERTER 


04713 


MC3410CLD 


A60U2038 


156-1226-00 






MiCROCiRCUIT.LhDUAL COMPARATOR,14 DIP 


34335 


AM319D 


A60U2042 


156-1126-01 






MICROCIRCUIT.LI:VOLTAGE COMPARATOR.SEL 


01295 


LM311JG4 


A60U2044 


156-1272-00 






MICROCIRCUIT.LIiDUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 


18324 


NE5532 FE-IIB 
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Tektronix Serial/Model No. 



Component No. 


Part No. 


Eff 


Dscont 


Name & Description 


A61 


670-5554^00 


B010100 


B010960 


CKT BOARD ASSY:DIGITAL STORAGE 


A61 


670-5554-02 


B010361 




CKT BOARD ASSYrDiGiTAL STORAGE 


A61C103t 


285-1062-00 






CAP„FXD.PLSTC:0.005UF,0.1%.200V 


A61C1032 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER DI:0.01UF.20%.50V 


A61C1037 


283-0622-00 






CAP..FXD.MICA D:450PF,1%,300V 


A61C1038 


283-0622-00 






CAP.,FXD.MICA D:450PF,1%,300V 


A61C2031 


283-0346-00 






C AP.,FXD,CER Dl :0.47U F, -|- 80-20%, 1 0OV 


A61C2032 


290-0527-00 






CAP.,FXD,ELCTLT:15UF,20%,20V 


A61C2033 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


A61C2034 


290-0527-00 






C AP. , FXD , ELCTLT : 1 5UF.20%,20 V 


A61C2035 


290-0527-00 






C AP. . FXD, ELCTLT: 1 5U F.20%,20V 


A61C2036 


290-0527-00 






CAP..FXD,eLCTLT: 15 UF, 20 %, 20 V 


A61C2037 


283-0346^00 






C AP.,FXD,CER D 1 :0.47 U F, -F 80^20%,1 OOV 


A61L2032 


108-0598-00 






COIL.RF:200UH 


A61L2033 


108-0598-00 






COIL,RF:200UH 


A61L2034 


108-0598-00 






COIL.RF:200UH 


A61 L2035 


108-0598-00 






COIL.RF:200UH 


A61Q2035 


151-0302-00 






TRANSrSTOR:SlUCON.NPN 


A61R1011 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


A61R1015 


307-0446-00 






RES.NTWK.FXD FlilOK OHM,20%,(9) RES 


A61R1024 


311-1236-00 






RES.,VAR,NONWIR:250 OHM,10%,0.50W 


A61R1026 


321-0395-00 






RES.,FXD,FILM:127K OHM,1%,OT25W 


A61R1029 


315-0105-00 






RES.,FXD,CMPSN:1M OHM.5%,0.25W 


A61R1030 


31 M 198-00 






RES.,VAR.NONWIR:20K 0HM,207o,0.5W 


A61R1031 


321-0188-00 






RES..FXD.FILM:887 OHM.17o,0.125W 


A61R1032 


321-0218-00 






RES..FXD.FILM:1.82K OHM,1%.0.125W 


A61R1033 


321-0360-00 






RES.,FXD,FILM;54.9K 0HM,17o,0.125W 


A61R1034 


311-1236-00 






RES.,VAR,NONWIR:250 OHM,107o.0.50W 


A61R1035 


321-0267-00 






RES.,FXD,RLM:5.9K OHMT7o,0.125W 


A61R1036 


311-1198-00 






RES..VAR,NONWIR:20K 0HM,207o.0.5W 


A61R1037 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


A61R1038 


315-0102-00 






RES..FXO,CMPSN:1K OHM,57>,0.25W 


A61R1039 


321-0395-00 






RES. ,FXD,FI LM : 1 27 K OH M ,1 7o,0. 1 25W 


A61R2016 


307-0446-00 






RES.NTWK.FXD FI:10K OHM,207o,{9) RES 


A61R2025 


317*0153-00 






RES..FXD.CMPSN:15K OHM,5%.0.125W 


A61R2031 


321-0188-00 






RES..FXD.FILM:887 OHMJ7o.0.125W 


A61R2032 


321-0201-00 






RES..FXD,FILM:1 .21 K OHM.17o.0.125W 


A61R2033 


321-0364-00 






RES..FXD.FILM:60.4K OHMT7c,0.125W 


A61R2034 


321-0222-00 






RES..FXD.FILM:2K OHM.1%,0.125W 


A61R2035 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


A61R2036 


321-0402-00 






RES.,FXDTILM;150K OHM,17o,0.125W 


A61R2037 


321-0327-00 






RES.,FXD.FILM:24.9K OHM.1%.0.125W 


A61 R2038 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,57o.0.25W 


A61R2039 


321-0385-00 






RES..FXD,FILM:100K OHM.1%.0.125W 


A61S1014 


260-1721-00 






SWITCH,ROCKER:8,SPST,125MA.30VDC 


A61U1011 


156-0388-03 






MICR0CIRCUIT,DI:DUAL D FLIP-FLOP 


A61LI1012 


156-0382-02 






MICROClRCLNTDIiQUAD 2-MSlP NAND GATE 


A61U1013 


156-0383-02 






MICROCIRCUITDI.QUAD 2-INP NOR GATE 


A61U1015 


156-0994-02 






MlCROCIRCUIT,DI:8 INPUT DATA SEUMUX 


A61U1016 


156-0392-03 






MICROCIRCUIT, DIrQUAD LATCH W/CLEAR 


A61U1017 


156-0388-03 


B010361 




MICROCIRCUIT, DliDUAL D FLIP-FLOP 


A61U1021 


156-0866-02 






MICROCIRCUIT.DhOCTAL D-TYPE FF W/CLEAR 


A61U1022 


156-0865-02 






MlCROClRCUIT,DI:OCTAL D-TYPE FF W/CLEAR 


A61U1023 


155-0157-00 






MICROCIRCUIT, DhDiGiTAL STORAGE VERTICAL 


A61U1024 


156-1255-00 






MICR0CIRCUIT,LI:D/A CONVERTER 



Mfr 

Code 



Mfr Part Number 



80009 


670-5554-00 


60009 


670-5554-02 


19396 


502F02PP460 


96733 


R2676 


00853 


D155F451F0 


00853 


D155F451F0 


72982 


8131-M100F474Z 


90201 


TDC156M020FL 


96733 


R2676 


90201 


TDC156M020FL 


90201 


TDC156M020FL 


90201 


TOC156M020FL 


72982 


8t31-M100F474Z 


80009 


108-0598-00 


80009 


108-0598-00 


80009 


108-0598-00 


80009 


108-0598-00 


07263 


S038487 


01121 


CB1025 


91637 


MSP10A01-103M 


73138 


72-22-0 


91637 


MFF1816G12702F 


01121 


CB1055 


73138 


72-29-0 


91637 


MFF1816G887R0F 


91637 


MFF1816G18200F 


91637 


MFF1816G54901F 


73138 


72-22-0 


91637 


MFF1816G59000F 


73138 


72-29-0 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


91637 


MFF1816G12702F 


91637 


MSP10A01-103M 


01121 


BB1535 


91637 


MFF1816G887R0F 


91637 


MFF1816G12100F 


91637 


MFF1816G60401F 


91637 


MFF1816G20000F 


01121 


CB1035 


24546 


NA55D1503F 


91637 


MFF1816G24901F 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G10002F 


00779 


435166-5 


07263 


74LS74A 


01 295 


SN74LS00 


01295 


SN74LS02 


01295 


SN74LS151NP3 


01295 


SN74S175NP3 


07263 


74LS74A 


01295 


SN74LS273NP3 


01 295 


SN74LS273NP3 


80009 


155-0157-00 


04713 


DAC-08HQ 
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A61U1025 


156-0382-02 






MICROCIRCUIT.DhQUAD 2-INP NAND GATE 


01295 


SN74LSOO 


A61U1031 


156-1226-00 






MICROCIRCUIT, LliDUAL COMPARATORT4 DIP 


34335 


AM319D 


A61U1032 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT,LI:OPERAT!ONAL AMPLIFIER, SEL 


01295 


LM318JG 


A61U1033 


156-1211-00 






MlCROCKT.INTFCiQUAD SPST SWITCH, 2NC.2NO 


80009 


166-1211-00 


A61U1034 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT, LhOPERATlONAL AMPLIFIER,SEL 


01295 


LM318JG 


A61U2011 


156-0480-02 






MlCROClRCUIT,DI:QUAD 2 IMP & GATE 


01295 


SN74LS08NP3 


A61U2012 


156-0718-03 






MICROCIRCUIT, DI:TRIPLE 3-INP NOR GATE 


01295 


SN74LS27 


A61U2013 


156-0385-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX INVERTER 


01295 


SN74L504 


A61U2014 


156-0388-03 






MlCROCIRCUIT,DI:DUAL D FLIP-FLOP 


07263 


74LS74A 


A61 U2015 


156-0382-02 






MICROCIRCUIT.DhQUAD 2-INP NAND GATE 


01295 


SN74LS00 


A61U2016 


156-0994-02 






MlCROCIRCUIT,DI:8 INPUT DATA SEUMUX 


01295 


SN74LS151NP3 


A61U2021 


156-0975-02 






MICROCIRCUIT, DI:UNIV SHIFT/STORAGE RGTR 


01295 


SN74LS299N3/J4 


A61U2022 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT, DI:3/8 UNE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 


A61U2023 


156-0385-02 






MiCROCiRCUIT.DhHEX INVERTER 


01295 


SN74LS04 


A61U2024 


156-1255-00 






MICROCIRCUIT, LI:D/A CONVERTER 


04713 


DAC-08HQ 


A61U2032 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LI:OPERATIONAL AMPLIFIER, SEL 


01295 


LM318JG 


A61U2033 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


01295 


LM3183Q 


A61U2034 


156-0067-12 






MICROCIRCUIT, LhOPERATIONAL AMPLIFIER 


01295 


UA741CJG 
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Mfr 

Code 


A62 


670-5548-01 






CKT BOARD ASSY: LOG AMP. 


80009 


A62C1018 


283-0191-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C1019 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C1031 


283-0191-00 






CAP„FXD,CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


A62C1033 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF.20%.50V 


72982 


A62C1041 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


A62C1043 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


A62C1051 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF.20%.50V 


56289 


A62C1061 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C1062 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C1063 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


A62C1069 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


A62C1071 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C1072 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER Di:0-022UF.20%,50V 


72982 


A62C1073 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


A62C1086 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0-022UF.20%,50V 


72982 


A62C1088 


283-0191-00 






CAP-,FXD,CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


A62C1089 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C1108 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C2031 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


A62C2033 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C2043 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C2049 


283-0191-00 






CAP.FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C2052 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF.20%,50V 


56289 


A62C2054 


283-0191-00 






CAP.,FXD.CER OI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C2062 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


A62C2085 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C2098 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C2099 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER OI:0.022UF.20%,50V 


72982 


A62C2105 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C3011 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


A62C3025 


283-0191-00 






CAP..FXD,CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C3035 


283-0191-00 






CAP..FXD,CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


A62C3041 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER OI:0.1UF,20%,50V 


66289 


A62C3049 


283-0111-00 






CAP..FXO.CER OI:0.1UF,20%,50V 


56289 


A62C3069 


283-0191-00 






CAP..FXO,CER D1:0.022UF,20%,S0V 


72982 


A62C3071 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


A62C3082 


283-0191.00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C3098 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


A62C3099 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C3100 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C3102 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C3105 


283-0191-00 






CAP..FXO.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C3111 


283-0191-00 






CAP..FXO.CER DI:0.022UF,20%.50V 


72982 


A62C4011 


283-0191-00 






CAP.,FXO,CER DI:0.022UF.20%.50V 


72982 


A62C4016 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0-022UF,20%,50V 


72982 


A62C4027 


283-0201-00 






CAP.,FXD,CER DI:27PF,10%,200V 


5t642 


A62C4029 


283-0177-00 






CAP..FXO.CER DI:1UF, + 80-20%,25V 


56289 


A62C4039 


283-0191-00 






CAP..FXD.CER DI:0.022UF,20%,50V 


72982 


A62C4041 


283-0191-00 






CAP.,FXO,CER DI:0.022UF.20%,50V 


72982 


A62C4044 


283-0191-00 






CAP..FXO.CER DI:0.022UF.207o.50V 


72982 


A62C4045 


283-0177-00 






CAP.,FXO,CER DI:1UF, + 80-20%,25V 


56289 


A62C4082 


283-0140-00 






CAP..FXD.CER DI:4.7PF,57c.50V 


72982 


A62C4108 


290-0574-00 






CAP..FXD.ELCTLT:47UF.107o,20V 


90201 


A62C5014 


283-0191-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.022UF,207o,50V 


72982 



Mfr Part Number 



670-5548-01 

8121N07525U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121 N075Z5U0223M 

8121 N075Z5U0223M 
273C1 1 

8121 N075Z5U0223M 
8121N075Z5U0223M 
8121 N075Z5U0223M 
273C11 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121NO75Z5U0223M 

8121N07525U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

273C11 

8121N075Z5U0223M 

273C11 

8121N075Z5U0223M 

6121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075ZSU0223M 

273C11 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

273C11 

273C11 

8121N075Z5U0223M 

273C11 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

812tN075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 

8121N075Z5U0223M 
8121N075Z5U0223M 
8121N075Z5U0223M 
8121N075Z5U0223M 
W150-200 X7R270K 
2C20Z5U105Z025B 

8121 N075Z5U0223M 
8121N075Z5U0223M 
8121 N075Z5U0223M 
2C20Z5U105Z025B 
8101 E003A479C 
TDC476K020CL 

8121N075Z5U0223M 
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A62C5024 


283-0111-00 


A62C5029 


283-0177-00 


A62C5035 


283-0000-00 


A62C5039 


283-0000-00 


A62C5101 


283-0157-00 


A62C5102 


283-0181-00 


A62C6021 


283-0648-00 


A62C6023 


283-0204-00 


A62C6033 


290-0574-00 


A62C7011 


283-0639-00 


A62C7014 


283-0641-00 


A62C7021 


283-0599-00 


A62C7024 


283-0728-00 


A62C7032 


290-0574-00 


A62C7033 


290-0574-00 


A62C7073 


283-0203-00 


A62C7081 


283-0160-00 


A62C7102 


283-0111-00 


A62C7103 


283-0339-00 


A62C7104 


283-0114-00 


A62CR1061 


152-0322-00 


A62CR1062 


152-0322-00 


A62CR1076 


152-0322-00 


A62CR1077 


152-0322-00 


A62CR2014 


152-0322-00 


k A62CR2015 


152-0322-00 


f A62CR2031 


152-0322-00 


A62CR2032 


152-0322-00 


A62CR2044 


152-0322-00 


A62CR2045 


152-0322-00 


A62CR2065 


152-0322-00 


A62CR2066 


152-0322-00 


A62CR2075 


152-0322-00 


A62CR2076 


152-0322-00 


A62CR2087 


152-0322-00 


A62CR2088 


152-0322-00 


A62CR2089 


152-0322-00 


A62CR3089 


152-0322-00 


A62CR4012 


152-0322-00 


A62CR4015 


152-0322-00 


A62CR5027 


152-0322-00 


A62CR5033 


152-0322-00 


A62CR5081 


152-0141-02 


A62CR5101 


152-0141-02 


A62CR6104 


152-0322-00 


A62CR7095 


152-0141-02 


A62CR7101 


152-0141-02 


A62L1051 


108-0395-00 


A62L2011 


108-0395-00 


A62L2015 


108-0443-00 


A62L2025 


108-0443-00 


A62L2041 


108-0443-00 


A62L2052 


108-0395-00 


A62L2055 


108-0443-00 


A62L2071 


108-0443-00 



Serial/ModeJ No. 

Name & Description 

CAP.,FXD,CER Di:0.1UF,20%.50V 
CAP,.FXD,CER DI:1UF. + 80^20%.25V 
CAP. .FXD.CER Dl : 0,001 U F, + 1 00-0%, 500V 
CAP..FXO,CER DI:0.001UF, + 100-0%, 50OV 
CAP.,FXD,CER DI:7PF.5%,500V 
CAP..FXD,CER DM.8PF,10%.100V 

CAP.,FXD,MICA D:10PF.5%,100V 
CAP„FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP„FXD.ELCTLT:47UF,1 0%,20V 
CAP., FXD, MICA D:56PF.1%.100V 
CAP.,FXD,MICA D:180PF,1%,100V 
CAP„FXD.MICA D:98PF,5%,500V 

CAP.,FXD,MICA 0:120PF,1%,500V 
CAP.,FXD,ELCTLT:47UF,1 0%,20V 
CAP„FXD,ELCTLT:47UF,10%,20V 
CAP., FXD.CER DI:0,47UF,20%.50V 
CAP..FXO,CER DI:1.5PF.10%,50V 
CAP., FXD.CER Oi:0.1UF,20%.50V 

CAP., FXD.CER 0l:0.22UF.l07o.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0,0015UF,5%.200V 
SEMfCONO DEVICE:SIUCON.15V.HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE;SlLICON.15V.HOT CARRIER 
SEMICONO DEViCE:SILICON.15V,HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE;SlLICON,l5V,HOT CARRIER 

SEMICOND DEVICE;SlUCON,15V.HOT CARRIER 
SEMICOND DEVJCE:SILICON,15V.HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SILIC0N,15V.H0T CARRIER 
SEMICOND DEVlCErSIUCON.15V.HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE;SIUC0N.15V,H0T CARRIER 
SEMICOND DEVJCE:S1LIC0N,15V.H0T CARRIER 

SEMICOND DEVICE:SILIC0N.15V.H0T CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SlLrCON,15V.HOT CARRIER 
SEMICOND DEVlCE:SILICON,15V,HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SILIC0N.15V,H0T CARRIER 
SEMICOND DEVICErSILICON,15V.HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SILICON,15V.HOT CARRIER 

SEMICOND DEVICE:SfUCON,15V,HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SlLICON,l5V,HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SILIC0N.15V,H0T CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SlLICON,15V,HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SIUCON.15V,HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SILIC0N,15V.H0T CARRIER 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 
SEMICOND OEVICE:SrUCON.30V,150MA 
SEMICOND DEVICE;SlLICON,15V.HOT CARRIER 
SEMICOND DEVICE:SiLICON.30V.150MA 
SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 
COlL,RFr64UH 

C0IL,RF:64UH 

COIL.RF:25UH 

C0IL,RF:25UH 

COIL,RF:25UH 

C0IL.RF:64UH 

COIL.RF;25UH 

COIL,RF;25UH 



Mfr 

Code 



56289 

56289 

59660 

59660 

59660 

59660 

00853 

96733 

90201 

00853 

00853 

00853 

00853 

90201 

90201 

72982 

72982 

56289 

72982 

59660 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

50434 

60434 

50434 

50434 

50434 

01295 

01295 

50434 

01295 

01295 

80009 

80009 

80009 

60009 

80009 

80009 

80009 

60009 



Mfr Part Number 



273C11 

2C2025U105Z025B 

831610Y5U0102P 

831610Y5U0102P 

8111B065COHO709D 

8101B121COKO189B 

D151C100DO 

R2676 

TDC476K020CL 

D151E560F0 

D151E181F0 

D105F980J0 

D155F121F0 

TDC476K020CL 

TOC476K020CL 

3131M058Z5U0474M 

8101A058COK159B 

273C11 

8131N075W5R224K 

805534Y5DO152J 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

5082-2672 

1N4152R 

1N4152R 

5082-2672 

1N4152R 

1N4152R 

108-0395-00 

108-0395-00 

108-0443-00 

108-0443-00 

108-0443-00 

108-0395-00 

106-0443-00 

108-0443-00 
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Component No. 

A62L2065 

A62L3041 

A62L3061 

A62L6011 

A62L8021 

A62Q1025 

A62Q1035 

A62Q1050 

A62Q1070 

A62Q1080 

A62Q1095 

A62Q2105 

A62Q3015 

A62Q3030 

A62Q3045 

A62Q3055 

A62Q3075 

A62Q3Q90 

A62Q3100 

A62Q3105 

A62Q4025 

A62Q4030 

A62Q4036 

A62Q4070 

A62Q4075 

A62Q4100 

A62Q5057 

A62Q5070 

A62Q5090 

A62Q5095 

A62Q6010 

A62Q6090 

A62Q6095 

A62Q6110 

A62Q6115 

A62Q7110 

A62R1023 

A62R1035 

A62R1045 

A62R1056 

A62R1076 

A62R1084 

A62R1085 
A62R1086 
A62R1101 
A62R1 1 1 1 
A62R2013 
A62R2065 

A62R2066 
A62R2076 
A62R2078 
A62R2100 
A62R2101 
A62R21 1 1 

A62R3020 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eff Dscont 



Name & Description 



108-0443-00 

108-0395-00 

108-0395-00 

108-0702-00 

108-0443-00 

151-0192-00 



COIL.RF:25UH 

C0IL,RF:64UH 

COIURF:64UH 

C0IL,RF:36UH 

C0IL.RF:25UH 

TRANS(STOR:SlLICON,NPIM,SEL FROM MPS652 



151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 



TRANS1ST0R:SILIC0N,NPN.SEL FROM MPS652 
TRANSISTOR:SlLlCON.NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSIST0R:SILIC0N,NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSISTOR;SIL1CON,NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSISTORiSILICON.NPN.SEL FROM MPS652 
TRANSISTOR :SlLlCON.NPN,SEL FROM MPS652 



151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 

151-0192-00 



TRANSISTOR:SlLlCON.NPN.SEL FROM MPS652 
TRANSPSTOR:SILICON.NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSISTOR:SILICON,NPN.SEL FROM MPS652 
TRANSIST0R:SPLIC0N,NPN.SEL FROM MPS652 
TRANSISTOR:SIUCON,NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSlSTOR:SILICON.NPN.SEL FROM MPS652 



151-0192-00 

151-0192-00 

151-0333-00 

151-0221-00 

151-0221-00 

151-1059-00 



TRANSISTOR:SlLlCON,NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSJSTOfl:SILICON,NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSISTORiSlLICON.NPN.SEL FROM MPS918 
TRANSIST0R:SILIC0N,PNP 
TRANSISTOR:SILICON,PNP 
TRANSISTOR:SILICON.FE,N-CHANNEL 



151-1059-00 

151-0192-00 

151-1059-00 

151-1069-00 

151-1059-00 

151-1059-00 



TRANSISTOR:SILICON,FE,N-CHANNEL 
TRANSISTOR:SILICON»NPN,SEL FROM MPS652 
TRANSISTOR : SILICON . FE.N-CH ANNEL 
TRANSISTOR:SILICON,FE.N-CHANNEL 
TRANSISTOR:SlLICON.FE,N-CHANNEL 
TRANSISTOR:SILICON,FE,N-CHANNEL 



151-0192-00 

151-0221-00 

151-0221-00 

151-0221-00 

151-0221-00 

151-1069-00 



TRANS(STOR:SILICON,NPN,SEL FROM MPS652 

TRANSISTOR : SILICON, PNP 

TRANSISTOR:SlLlCONPNP 

TRANSISTOR:SILICONPNP 

TRANSlSTOR:SILICONPNP 

TRANSISTOR ; SILICON , FE.N-CH ANNEL 



321-0258-00 

321-0111-00 

321-0111-00 

321-0091-00 

321-0076-00 

321-0323-00 



RES„FXD.FILM:4.75K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:140 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXO,FILM:140 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM;86.6 OHM,1%,0.125W 
RES-,FXD,FILM:60.4 OHM, 1%, 0.1 25 W 
RES., FXD, FILM :22.6K OHM , 1 %,0. 1 25 W 



311-1277-00 

321-0120-00 

315-0470-00 

321-0068-00 

321-0226-00 

321-0276-00 



RES. , VAR .NON WIR : 1 00 OH M ,1 0%,0.5W 
RES.,FXD,FILM:174 OHM.1 %,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.5%.0.25W 
RES..FXD,F1LM:49.9 OHM,1%,0.125W 
RES., FXD. FILM :2.21 K OHM.1 %.0.1 25W 
RES..FXD,FILM:7.32K OHM.1 %,0.125W 



321-0234-00 

321-0254-00 

321-0292-00 

321-0187-00 

321-0271-00 

315-0680-00 



RES..FXD,FILM:2.67K OHM,1%.0.125W 
RES..FXD.FILM:4.32K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:10.7K OHM.1 %.0.1 25W 
RES..FXD,FILM:866 OHM.1%,0.125W 
RES..FXD,FILM:6-49K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN;68 OHM,5%,0.25W 



307-0610-00 



RES NTWK.FXD FhLOG AMP RES PACK 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


80009 


108-0443-00 


80009 


108-0395-00 


80009 


108-0395-00 


80009 


108-0702-00 


80009 


108-0443-00 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


spsddol 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS8801 


04713 


SPS1752 


04713 


SPS246 


04713 


SPS246 


80009 


151-1059-00 


80009 


151-1059-00 


04713 


SPS8801 


80009 


151-1069-00 


80009 


151-1059-00 


80009 


151-1069-00 


60009 


151-1059-00 


04713 


SPS6801 


04713 


SPS246 


04713 


SPS246 


04713 


SPS246 


04713 


SPS246 


80009 


151-1059-00 


91637 


MFF1816G47500F 


91637 


MFF1816G140R0F 


91637 


MFF1816G140R0F 


91637 


MFF1816G86R60F 


91637 


MFF1816G60R40F 


91637 


MFF1816G22601F 


32997 


3329W-L58-101 


91637 


MFF1816G174R0F 


01121 


CB4705 


91637 


MFF1816G49R90F 


91637 


MFF1816G22100F 


91637 


MFF1816G73200F 


91637 


MFF1816G26700F 


91637 


MFF1816G43200F 


91637 


MFF1816G10701F 


91637 


MFF1816G866ROF 


91637 


MFF1816G64900F 


01121 


CB680S 


80009 


307-0610-00 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


A62R3023 


321-0111-00 


A62R3035 


307-0610-00 


A62R3050 


307-0610-00 


A62R3065 


307-0610-00 


A62R3080 


307-0610-00 


A62R3082 


321-0292-00 


A62R3092 


315-0302-00 


A62R3095 


307-0610-00 


A62R3099 


315-0471-00 


A62R3101 


321-0187-00 


A62R3102 


321-0087-00 


A62R3105 


321-0110-00 


A62R3109 


315-0241-00 


A62R3110 


315-0470-00 


A62R3111 


315-0101-00 


A62R4010 


307-0610-00 


A62R4015 


321-0111-00 


A62R4020 


311-1279-00 


A62R4025 


315-0302-00 


A62R4026 


315-0302-00 


A62R4027 


315-0560-00 


A62R4031 


315-0751-00 


A62R4032 


315-0910-00 


A62R4034 


315-0300-00 


A62R4036 


31 5-0300-00 


A62R4038 


321-0235-00 


A62R4039 


321-0223-00 


A62R4045 


323-0126-00 


A62R4046 


301-0102-00 


A62R4050 


321-0041-00 


A62R4051 


315-0101-00 


A62R4052 


311-1245-00 


A62R4061 


315-0512-00 


A62R4062 


315-0512-00 


A62R4064 


315-0103-00 


A62R4071 


311-1245-00 


A62R4072 


321-0452-00 


A62R4074 


315-0103-00 


A62R4081 


311-1245-00 


A62R4084 


321-0431-00 


A62R4085 


321-0389-00 


A62R4091 


321-0406-00 


A62R4092 


321-0423-00 


A62R4093 


321-0309-00 


A62R4094 


315-0102-00 


A62R4095 


315-0102-00 


A62R4096 


315-0102-00 


A62R4101 


307-0106-00 


A62R4102 


321-0321-00 


A62R4103 


315-0103-00 


A62R5015 


315-0102-00 


A62R5020 


321-0193-00 


A62R5021 


321-0389-00 


A62R5022 


321-0423-00 


A62R5024 


315-0510-00 



Serial/Model No. 
Eff Dscont 



Name & Description 



RES.,FXD,FILM:140 OHM,1%,0.125W 
RES NTWK.FXD FI: LOG AMP RES PACK 
RES NTWK.FXD FI:LOG AMP RES PACK 
RES NTWK.FXD FI: LOG AMP RES PACK 
RES NTWK.FXD FI: LOG AMP RES PACK 
RES..FXD,FILM:10.7K OHM,1%.0.125W 

RES.,FXD.CMPSN:3K OHM,5%.0.25W 
RES NTWK.FXD FliLOG AMP RES PACK 
RES..FXD,CMPSN:470 OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,FILM:866 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:70.7 OHM.1%,0.125W 
RES..FXD,FILM:137 OHM,1%,0.125W 

RES„FXD.CMPSN:240 OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN;47 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 
RES NTWK.FXD FI: LOG AMP RES PACK 
RES,.FXD,FILM:140 OHM.1%,0,125W 
R ES., VAR . NON Wl R : 500 OH M . 1 0%.0.50W 

RES.,FXD.CMPSN:3K OHM.5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:3K OHM,5%,0-25W 
RES.,FXD.CMPSN:56 OHM.5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:750 OHM.57o,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:91 OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:30 OHM.5%.0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:30 OHM.5%.0.25W 
RES..FXD,FILM:2.74K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:2.05K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:200 OHM.1%.0.50W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.50W 
RES.,FXD,FILM:26.1 OHM.1%,0.125W 

RES.,FXD.CMPSN:100 OHM.5%.0. 25W 
RES. .VAR .NON Wl R: 1 0K OHM, 1 0%.0.50W 
RES.,FXD,CMPSN:5.1K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES.,VAR.NONWIR:10K OHM,10%,0.50W 

RES-,FXD.FILM:499K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES..VAR,NONWIR:10K OHM,10%.0-50W 
RES.,FXD.FILM:301K OHM.1%.0.125W 
R ES ..FXD.FILM : 1 1 0K OH M ,1 %,0. 1 25 W 
RES..FXD,FILM:165K OHM.1%.0.125W 

RES..FXO.FILM:249K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:16.2K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.26W 
RES.,FXD.CMPSN:4.7 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,FILM:21.5K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN;10K OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.FILM:1K OHM.1%.0.125W 
RES.,FXD,FILM:110K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:249K OHM,1%.0.125W 

RES..FX0.CMPSN:51 OHM.5%.0.25W 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


91637 


MFF1816G140ROF 


80009 


307-0610-00 


80009 


307-0610-00 


80009 


307-0610-00 


80009 


307-0610-00 


91637 


MFF1816G10701F 


01121 


CB3025 


80009 


307-0610-00 


01121 


CB4715 


91637 


MFF1816G866R0F 


91637 


MFF1816G78R70F 


91637 


MFF1816G137R0F 


01121 


CB2415 


01121 


CB4705 


01121 


CB1015 


80009 


307-0610-00 


91637 


MFF1816G140R0F 


32997 


3329W-L58-501 


01121 


CB3025 


01121 


CB3025 


01121 


CB5605 


01121 


CB7515 


01121 


CB9105 


01121 


CB3005 


01121 


CB3005 


91637 


MFF1816G27400F 


91637 


MFF1816G20500F 


75042 


CECT0-2000F 


01121 


EB1025 


91637 


MFF1816G26R10F 


01121 


CB1015 


73138 


72-28-0 


01121 


CB5125 


01121 


CB5125 


01121 


CB1035 


73138 


72-28-0 


91637 


MFF1816G49902F 


01121 


CB1035 


73138 


72-28-0 


91637 


MFF1816G30102F 


91637 


MFF1816G11002F 


91637 


MFF1816G16502F 


91637 


MFF1816G24902F 


91637 


MFF1816G16201F 


01121 


CB1Q25 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB47G5 


91637 


MFF1816G21501F 


01121 


CB1035 


01121 


CB1025 


91637 


MFF1816G10000F 


91637 


MFF1816G11002F 


91637 


MFF1816G24902F 


01121 


CB5105 
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Component No. 

A62R5025 

A62R5027 

A62R5029 

A62R5031 

A62R5032 

A62R5081 

A62R5082 

A62R5083 

A62R5084 

A62R5085 

A62R5086 

A62R5101 

A62R5102 

A62R5103 

A62R5105 

A62R5107 

A62R5108 

A62R6024 

A62R6028 

A62R6033 

A62R6034 

A62R6072 

A62R6073 

A62R6074 

A62R6O01 

A62R6082 

A62R6083 

A62R6084 

A62R6085 

A62R6101 

A62R6102 

A62R6103 

A62R6104 

A62R6107 

A62R6108 

A62R6109 

A62R6111 

A62R6112 

A62R6113 

A62R6114 

A62R7071 

A62R7072 

A62R7073 

A62R7074 

A62R7081 

A62R7082 

A62R7085 

A62R7086 

A62R7087 

A62R7092 

A62R7093 

A62R7095 

A62R7096 

A62R7097 

A62R7099 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eff Dscont 

315-0751-00 

321-0126-00 

321-0266-00 

315-0181-00 

321-0289-00 

315-0102-00 

321-0290-00 

321-0424-00 

321-0330-00 

315-0103-00 

315-0754-00 

321-0387-00 

315-0102-00 

315-0103-00 

315-0202-00 

315-0473-00 

315-0753-00 

307-0106-00 

321-0164-00 

321-0126-00 

321-0193-00 

315-0103-00 

321-0318-00 

321-0347-00 

321-0164-00 
321-0289-00 
315-01 03-00 
321-0239-00 
321-0171-00 
321-0324-00 

321-0431-00 

321-0243-00 

321-0349-00 

315-0103-00 

321-0289-00 

315-0470-00 

315-0470-00 

315-0473-00 

315-0272-00 

315-0103-00 

321-0376-00 

321-0242-00 

315-0100-00 

315-0103-00 

321-0170-00 

321-0150-00 

321-0300-00 

321-0172-00 

315-0101-00 

321-0299-00 

321-0236-00 

315-0362-00 

321-0348-00 

321-0385-00 

315-0103-00 



Name & Description 

RES.,FXD,CMPSN:750 OHM.5%,0.25W 
RES„FXD,FILM:200 OHM.17o.0.l25W 
RES.,FXD,FILM:6.04K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:180 OHM,5%,0.25W 
RES..FXO.FILM:10K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:1K OHM.57o.0.25W 

RES..FXD.FILM:10.2K OHM,17«,0.125W 
RES..FXD.FILM:255K OHM.17o.0.125W 
RES..FXD,FILM:26.7K OHM,17o,0.1 25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:750K OHM.5%,0,25W 
RES.,FXD,F1LM:105K OHM,1“/o,0.125W 

RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,57o, 0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,57o,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:2K OHM,57o,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:47K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:75K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:4.7 OHM.57c.0.25W 

RES.,FXD.FILM:499 OHM,17o,0.l25W 
RES..FXD,FILM:200 OHM,17o,0.125W 
RES., FXD, FILM: IK OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM;20K OHM,1%.0.125W 
RES.,FXD,FILM:40.2K OHM,17o,0.125W 

RES..FXD,FILM:499 OHM.1 %,0.125W 
RES.,FXD,F1LM:10K OHM.17o.0.l25W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,FILM:3.01K OHM.1 %,0.125W 
RES.,FXD,FILM:590 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:23.2KOHM.1%.0.125W 

RES.,FXD,FILM:301K OHM,l7o,0.125W 
RES.,FXD,FILM:3.32KOHM,1%,0.125W 
RES..FXD,FILM:42.2K OHM,17o,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM,57o,0.25W 
RES.,FXD,FILM:10K OHM.17e.0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:47 OHM.57o.0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:47K OHM.57o,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:2.7K OHM,57o,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM.57o,0.25W 
RES..FXD.FILM:80.6K OHM.1 7o.0.125W 
RES.,FXD,FILM:3.24K OHM,1%.0.125W 

RES..FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM:576 OHM.1 %,0.125W 
RES..FXO.F!LM:357 OHM,17o.0.l26W 
RES..FXD,FILM:13K OHM.1 7o, 0.1 25W 
RES..FXD,FILM:604 OHM,1%,0.125W 

RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 
RES„FXD.FILM:12.7K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:2.8K OHM,1%,0.125W 
BES..FXD.CMPSN:3.6K OHM,57o,0.25W 
RES.,FXD.FILM:41 .2K OHM.1 7o,0.125W 
RES.,FXD.FILM:100K OHM.1 %,0.125W 

RES.,FXD.CMPSN:10K OHM.57o.0.25W 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


01121 


CB7515 


91637 


MFF1816G200R0F 


91637 


MFF1816G60400F 


01121 


CB1815 


91637 


MFF1816G10001F 


01121 


CB1025 


91637 


MFF1816G10201F 


91637 


MFF1816G25502F 


91637 


MFF1816G26701F 


01121 


CB1035 


01121 


CS7545 


91637 


MFF1816G10502F 


01121 


CB1025 


01121 


CB1035 


01121 


CB2025 


01121 


CB4735 


01121 


CB7535 


01121 


CB47G5 


91637 


MFF1816G499R0F 


91637 


MFF1816G200ROF 


91637 


MFF1816G10000F 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G20001F 


91637 


MFF1816G40201F 


91637 


MFF1816G499R0F 


91637 


MFF1816G10001F 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G30100F 


91637 


MFF1816G590R0F 


91637 


MFF1816G23201F 


91637 


MFF1816G30102F 


91637 


MFF1816G33200F 


91637 


MFF1816G42201F 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G10001F 


01121 


CB4705 


01121 


CB4705 


01121 


CB4735 


01121 


CB2725 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G80601F 


91637 


MFF1816G32400F 


01121 


CB1005 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G576R0F 


91637 


MFF1816G357R0F 


91637 


MFF1816G13001F 


91637 


MFF1816G604R0F 


01121 


CB1015 


91637 


MFF1816G12701F 


91637 


MFF1816G28000F 


01121 


CB3625 


91637 


MFF1816G41201F 


91637 


MFF1816G10002F 


01121 


CB1035 



% 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Modet No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A62R7102 


315-0105-00 






RES.,FXD,CMPSN:1M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1055 


A62R8020 


321-0296-00 






RES..FXD,nLM:11.8K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF181GG11801F 


A62R8021 


321-0296-00 






RES..FXD,RLM:11.8K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G11801F 


A62R8031 


307-0106-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.7 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB47G5 


A62R8034 


307-0106-00 






RES..FXD,CMPSN:4.7 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB47G5 


A62U4090 


155-0116-00 






MICROC(RCUiT.LI:OUAD OPNL AMPL 


80009 


155^116-00 


A62U5041 


156-0509-00 






MICROCfRCUIT.DI:8-BtT BINARY, MULT CUR 


04713 


MC140SL8 


A62U5060 


156-0411-02 






MICROCIRCUIT, Ll:QUADCOMPARATOR.SEL 


04713 


LM339JDS 


A62U5070 


156-0385-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX INVERTER 


01295 


SN74LS04 


A62U6040 


156-0913-02 






MICROCIRCUIT, OLOCTAL D FF.BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A62U6050 


156-0913-02 






MICROCIRCUIT,DI:OCTAL D FF.BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A62U6D60 


156-0411-02 






MICROCiRCUlT.LhQUAD COMPARATOR, SEL 


04713 


LM339JDS 


A62U6070 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT.DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A64 


670-5553-00 






CKT BOARD ASSY: DEFLECTION AMPS 


80009 


670-5553-00 


A64C1018 


283-0006-00 






CAP..FXD.CER DI:0.02UF. + 80-20%,500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C1023 


203-0203-00 






CAP..FXD.CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A64C1037 


283-0010-00 






CAP..FXD.CER DI:0.05UF, + 1 00-20%, 50V 


56289 


1C10Z5U503Z050B 


A64C1049 


283-0203-00 






CAP..FXD.CER DI:0.47UF,20%,50V 


72982 


8131M058Z5U0474M 


A64C2021 


281-0661-00 






CAP..FXD.CERDI:0.8PF, + /-0.1 PF,500 V 


04222 


7001-COK-OR8B 


A64C2022 


283-0006-00 






CAP..FXD.CER DI:0.02UF. -|- 80-20%,500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C2055 


283-0140-00 






CAP.,FXD,CER DI:4.7PF,5%.50V 


72982 


8101E003A479C 


A64C2066 


283-0140-00 






CAP.,FXD,CER DI:4.7PF,5%.50V 


72982 


8101E003A479C 


A64C2083 


283-0006-00 






CAP.,FXD.CERDI:0.02UF. + 80-20%, 500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C2085 


281-0661-00 






CAP. ,FXO ,CER Dl :0.8PF, +/-0. 1 PF.500V 


04222 


7001-COK-OR8B 


A64C2087 


283-0006-00 






CAP. ,FXD ,CER Dl :0.02UF, ^ 80-20%, 500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C2101 


283-0006-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.02UF, + eO-20%,500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C2103 


283-0006-00 






C AP.,FXD,CER Dl :0.02U F, -|- 80-20%,500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C2106 


281-0661-00 






C AP.,FXD,CER Dl :0.8PF, -h/-0.1 PF.500V 


04222 


7001-COK-OR8B 


A64C3039 


283-0006-00 






C AP.,FXD,CER Dl :0.02U F. 80-20%,500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C3043 


281-0661-00 






CAP.,FXD,CER Dl :0.8PF. -I-/-0.1 PF.500V 


04222 


7001-COK-OR8B 


A64C3051 


283-0006-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.02UF, + 80-20%,500V 


59660 


0841545Z5V00203Z 


A64C3073 


283-0010-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.05UF, + 100-20%,50V 


56289 


1C10Z5U503Z050B 


A64C4052 


281-0204-00 






CAP.,VAR,PLSTC:2-22PF,1 OOV 


80031 


287C00222MJ02 


A64C4061 


281-0204-00 






CAP.,VAR,PLSTC:2-22PF,1 OOV 


80031 


287C00222MJ02 


A64C5021 


281-0204-00 






CAP.,VAR,PLSTC:2-22PF.1 OOV 


80031 


287C00222MJ02 


A64C5033 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A64C5058 


283-0111-00 






CAP„FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A64C5089 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A64C5104 


281-0204-00 






CAP.,VAR.PLSTC:2-22PF,100V 


80031 


287C00222MJ02 


A64C6033 


283-0189-00 






CAP.»FXD,CER Dlr0.1UF,20%.400V 


56289 


5C40X5R104M400B 


A64C6037 


283-0189-00 






CAP.,FXD,CER Dli0.1UF,20%,400V 


56289 


5C40X5R104M400B 


A64C6073 


283-0181-00 






CAP.,FXD,CER DI:1.6PF,10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A64C6081 


281-0811-00 






CAP.,FXD,CER Dili 0PF,10%, 100V 


72982 


8035D2AADC1G100K 


A64C7015 


283-0065-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.001UF,5%,100V 


59660 


0835-591 Y5EO102J 


A64C7061 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF,+80-20%,25V 


58289 


2C20Z5U105Z025B 


A64C7071 


283-0177-00 






CAP.,FXD.CER Dili UF,-|-80-20%, 25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A64C7073 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF,-|-80-20%.25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A64C7074 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF, -1-80-20%, 25V 


56289 


2C20Z5U105Z026B 


A64C7088 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF, +80-20%, 25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A64C7091 


283-0181-00 






CAP..FXD,CER DI:1.8PF,10%,100V 


59660 


8101B121COKO189B 


A64C7093 


283-0177-00 






CAP..FXD.CER DI:1UF,+80-20%,25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A64C7094 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C1 1 


A64C7097 


283-0177-00 






CAP..FXD.CER DI:1UF,+80-20%,25V 


56289 


2C20Z5U105Z0256 


A64C7102 


283-0111-00 






CAP..FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A64CR3058 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A64CR4051 


152-0141-02 






SEM1COND DEVICE:SILICON.30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A64CR4052 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A64CR4058 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SJLICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A64CR4063 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A64CR4064 


152-0141-02 






SEMICOND DEViCE: SILICON.30V,1 SOMA 


01295 


1N4152R 


A64CR5054 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A64CR5055 


152-0141-02 






SEMICOND OEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A64CR6082 


152-0141-02 






SEMICOND OeVlCE:SlLlCON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A64CR7081 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A64J1035 


131-0608-00 






TERMINAL,PINi0.365 L X 0,025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


A64J2100 


131-0608-00 






TERMINAL,PIN:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


A64L7061 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A64L7069 


108-0395-00 






COIL,RF;64UH 


80009 


108-0395-00 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Oscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A64L7081 


108-0395-00 






COIURF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A64L7088 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A64Q1024 


151-0694-01 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


80009 


151-0694-01 


A64Q1031 


151-0693-01 






TRANSlSTOR:SlLlCON.NPN 


80009 


151-0693-01 


A64Q1043 


151-0693-01 






TRANSISTOR:SIUCON,NPN 


80009 


151-0693-01 


A64Q1049 


151-0694-01 






TRANSlSTOR:SlLlCON,NPN 


80009 


151-0694-01 


A64Q1072 


151-0694-01 






TRANSlSTOR:SlLlCON,NPN 


80009 


151-0694-01 


A64Q1095 


151-0694-01 






TRANSISTOR : SILICON,NPN 


80009 


151-0694-01 


A64Q2078 


151-0693-01 






TRANSlSTOR;SILtCON,NPN 


80009 


151-0693-01 


A64Q2096 


151-0693-01 






TRANSISTOR:SILlCON,NPN 


80009 


151-0693-01 


A64Q4017 


151-0220-00 






TRANSlSTOR:SIL(CONPNP 


07263 


S036228 


A64Q4022 


151-0220-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


07263 


S036228 


A64Q4025 


151-0261-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP.DUAL 


04713 


S0441 


A64Q4026 


151-0302-00 






TRANSISTOR:S1LICON,NPN 


07263 


S038487 


A64Q4035 


151-0302-00 






TRANSISTOR : SILICON, N PN 


07263 


S038487 


A64Q4038 


151-0261-00 






TRANSISTOR:SIUCON,PNP.DUAL 


04713 


SD441 


A64Q4042 


151-0220-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


07263 


S036228 


A64Q4047 


151-0220-00 






TRANSfSTOR:SILICON.PNP 


07263 


S036228 


A64Q4077 


151-0220-00 






TRANSlSTOR:SlLlCON,PNP 


07263 


S036228 


A64Q4078 


151-0220-00 






TRANSISTOR:SILICON.PNP 


07263 


S036228 


A64Q4083 


151-0261-00 






TRANS1ST0R:SILIC0N.PNP,DUAL 


04713 


SD441 


A64Q4084 


151-0220-00 






TBANSISTORiSIUCON.PNP 


07263 


S036228 


A64Q4088 


151-0302-00 






TRANSISTORiSILlCON.NPN 


07263 


S038487 


A64Q4098 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SlLICON.NPN 


07263 


S038487 


A64Q4101 


151-0261-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP,DUAL 


04713 


SD441 


A64Q4102 


151-0220-00 






TRANSlSTOR:SlLlCON,PNP 


07263 


S036228 


A64Q4t08 


151-0220-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


07263 


S036228 


A64Q7097 


151-0302-00 






TRANSlSTOR:SILICON,NPN 


07263 


S038487 


A64Q7103 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


07263 


S038487 


A64R1012 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A64R1014 


315-0472-00 






RESmFXD,CMPSN:4.7K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB4725 


A64R1016 


315-0470-00 






RES-,FXD.CMPSN:47 OVlM,5%.0.25W 


01121 


CB4705 


A64R1022 


315-0470-00 






RES..FXD.CMPSN:47 OHM.57o.0.25W 


01121 


CB4705 


A64R1023 


315-0392-00 






RES.,FXD,CMPSN:3.9K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB3925 


A64R1024 


315-0912-00 






RES.,FXO,CMPSN:9.1 K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB9125 


A64R1031 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A64R1034 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4705 


A64R1044 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A64R1045 


315-0470-00 






RES..FXD,CMPSN;47 OHM,5%,0-25W 


01121 


CB4706 


A64R1049 


315-0392-00 






RES.,FXD,CMPSN;3.9K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3925 


A64R1052 


315-0912-00 






RES.,FXD,CMPSN:9.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB9125 


A64R1055 


311-1245-00 






RES.,VAR,NONWIR:10K OHMJO%,0.50W 


73138 


72-28-0 


A64R1066 


311-1245-00 






RES., VAR. NON WIR:1 OK OHM.1 0%.0.50W 


73138 


72-28-0 


A64R1081 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A64R1082 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 


01121 


C84705 


A64R1084 


315-0751-00 






RES.,FXD,CMPSN:750 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB7515 


A64R1085 


315-0472-00 






RES.,FXD.CMPSN:4.7K OHM.5%,0.26W 


01121 


CB4725 


A64R1092 


315-0751-00 






RES.,FXD.CMPSN:750 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB7516 


A64R20t6 


323-0620-00 






RES..FXD.FILM:800K OHM.1%.0-5W 


91637 


MFF1226G60002F 


A64R2053 


321-0424-00 






RES.,FXD.FILM:255K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G25502F 


A64R2057 


321-0372-00 






RES..FXO,FILM:73.2KOHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G73201F 


A64R2059 


321-0415-00 






RES..FXO.FILM:205K OHM.1%,0.126W 


91637 


MFF1816G20502F 


A64R2062 


321-0425-00 






RES.,FXD.FILM:261K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G26102F 


A64R2066 


321-0380-00 






RES..FXD.FILM:88.7KOHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G88701F 


A64R2109 


323-0620-00 






RES..FXD.FILM:800K OHM.1%.0.5W 


91637 


MFF1226G80002F 
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A64R3019 
A64R3021 
A64R3023 
A64R3027 
A64R3031 
A64R3035 

A64R3037 

A64R3045 

A64R3048 

A64R3049 

A64R3051 

A64R3052 

A64R3059 

A64R3061 

A64R3064 

A64R3066 

A64R3071 

A64R3076 

A64R3084 

A64R3086 

A64R3092 

A64R3095 

A64R3098 

A64R3101 

A64R3103 

A64R3107 

A64R4021 

A64R4033 

A64R4057 

A64R4058 

A64R4059 

A64R406t 

A64R4062 

A64R4065 

A64R4067 

A64R4069 

A64R4071 

A64R4072 

A64R4073 

A64R5017 

A64R5023 

A64R5025 



A64R5027 

A64R5029 

A64R5035 

A64R5037 

A64R5039 

A64R504t 

A64R5043 

A64R5049 

A64R5053 

A64R5078 

A64R5081 

A64R5082 

A64R5084 



Tektronix 
Part No. 



321-0378-00 

321-0229-00 

321-0229-00 

301-0624-00 

301-0624-00 

321-0229-00 

321-0229-00 

323-0620-00 

315-0242-00 

321-0347-00 

321-0286-00 

321-0318-00 

321-0379-00 

321-0286-00 

321-0318-00 

321-0424-00 

321-0416-00 

315-0470-00 

321-0229-00 

321-0229-00 

323-0620-00 

303-0304-00 

303-0304-00 

321-0229-00 

321-0229-00 

321-0378-00 

315-0302-00 

321-0378-00 

321-0412-00 

321-0215-00 

321-0412-00 

321-0280-00 

321-0379-00 

321-0416-00 

321-0282-00 

315-0242-00 

321-0347-00 

321-0290-00 

321-0398-00 

321-0378-00 

315-0102-00 

315-0103-00 

315-0203-00 

315-0102-00 

315-0101-00 

315-0102-00 

315-0103-00 

315-0203-00 

315-0102-00 

321-0419-00 

321-0335-00 

315-0102-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0102-00 



•/4MP Service Vol.2 



SeriaJ/Model No. 

Dscont 



Name & Description 



RES.,FXD,FILM:84.5K OHM,1%.0.125W 
RES.,FXD.FILM;2.37K OHM,1%,0/I25W 
RES.,FXD.FILM;2,37K OHM,T%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:620K OHM,5%.0.50W 
RES.,FXD,CMPSN:620K OHM,5%,0.50W 
RES..FXD.RLM:2.37K OHM.1%,0.125W 

RES-,FXD,FILM:2.37K OHM,1 %,Q.125W 
RES..FXD,FILM:800K OHM.1%,0.5W 
RES.,FXD,CMPSN:2.4K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.FrLM:40.2K OHM,1%,o!l25W 
RES.,FXD,FILM:9.31K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FJLM:20K OHM.1%,0.125W 

RES.,FXD,FILM:86.6K OHM.t%,0.l25W 
RES.,FXD.FILM:9.31K OHMJ%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:20K OHM.t%,0.125W 
RES..FXD,FILM:255K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD.FILM:210K OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,FILM:2.37K OHM,1%.0.125W 
RES. . FXO, FfLM :2.37K OH M . 1 %,0. 1 25 W 
RES.,FXD,FILM:800K OHM.1%,0.5W 
RES..FXD.CMPSN:300K OHM,5%.1W 
RES.,FXD.CMPSN:300K OHM,57o 1W 
RES..FXD,FILM:2.37K OHM,17 o,0.’i25W 

RES..FXD,FILM:2.37K OHM,l7o,0.125W 
RES.,FXD,FILM:84.5K OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN;3K OHM,5%,0.25W 
R ES.,FXO,FILM : 84.5K OHM, 1 %,0. 1 25 W 

RES„FXD,RLM:191K OHM.17o,0.125W 
RES.,FXD,FILM:1.69K OHM,1%,0.125W 

RES., FXD, FILM: 19 IK OHM,l7o,0.125W 
RES..FXD,FlLM:e,06K OHM,1%.0.125W 
RES.,FXD,FJLM:86.6K OHM,17o,0.125W 
RES.,FXD.FrLM:210K OHM.1%,0,125W 
RES.,FXO,FILM:8.45K OHM.1%,0.125W 
flES..FXD,CMPSN:2.4K OHM,5%,0.25W 

R ES.,FXD. FJLM :40.2K OHM , 1 76.0. 1 25 W 
RES..FXD,FILM:10.2K OHM,17«.0.125W 
RES.,FXD,FILM:137K OHM,17o,0.125W 
RES.,FXD,FILM:84.5K OHM,l7e,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,57o,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM,57o,0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:20K OHM. 576.0.25 W 
RES.,FXD.CMPSN:1K OHM.57o.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:100 OHM.57o,0. 25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXO,CMPSN:10K OHM,57o,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:20K OHM.57«.0.25W 



RES., FXD 
RES., FXD, 
RES.,FXD 
RES.. FXD 
RES..FXD 
RES., FXD 



',CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 
>.FILM:226K 0HM,1 7o.0.125W 
i.FILM:30.1K OHM.17o.0.125W 
,CMPSN:1K OHM.576,0.25W 
',CMPSN:10K OHM.57o.0.25W 
,CMPSN:10K OHM, 576.0.25 W 



RES.,FX0,CMPSN;1K OHM,57o,0-25W 



Mfr 

Code Mfr Part Numhpr 


91637 


' MFF1816G84501F 


91637 


MFF1816G237O0F 


91637 


MFF1816G23700F 


01121 


EB6245 


01121 


EB6245 


91637 


MFF1816G23700F 


91637 


MFF1816G23700F 


91637 


MFF1226G80002F 


01121 


CB2425 


91637 


MFF1816G40201F 


91637 


MFF1816G93100F 


91637 


MFF1816G20001F 


91637 


MFF1816G86601F 


91637 


MFF1816G93100F 


91637 


MFF1816G20001F 


91637 


MFF1816G25502F 


91637 


MFF1816G21002F 


01121 


CB4705 


91637 


MFF1816G23700F 


91637 


MFF1816G23700F 


91637 


MFF1226G80002F 


01121 


GB3045 


01121 


GB3045 


91637 


MFF1816G23700F 


91637 


MFF1816G23700F 


91637 


MFF1816G84501F 


01121 


CB3025 


91637 


MFF1816G84501F 


91637 


MFF1816G19102F 


91637 


MFF1816G16900F 


91637 


MFF1816G19102F 


91637 


MFF1816G80600F 


91637 


MFF1816G86601F 


91637 


MFF1816G21002F 


91637 


MFF1816G84500F 


01121 


CB2425 


91637 


MFF1816G40201F 


91637 


MFF1816G10201F 


91637 


MFF1816G13702F 


91637 


MFF1816G84501F 


01121 


CB1025 


01121 


CB1035 


01121 


CB2035 


01121 


CB1025 


01121 


CS1015 


01121 


CB1025 


01121 


CB1035 


01121 


CB2035 


01121 


CB1025 


91637 


MFF1816G22602F 


91637 


CMF55116G30101F 


01121 


CB1025 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 CB1025 
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Replaceable Electrical Parts— 496/496P Service Vol.2 



Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Sehat/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A64R5086 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A64R5091 


321-0378-00 






RES..FXD.RLM:84.5K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G64501F 


A64R5096 


315-0102-00 






RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A64R5097 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A64R5099 


31 5-0103-00 






RES..FXD.CMPSN:10K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1035 


A64R5102 


315-0102-00 






RES„FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A64R5107 


315-0302-00 






RES.,FXD,CMPSN:3K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB3025 


A64R5109 


321-0378-00 






RES..FXD.FILM:84.5K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816Q64501F 


A64R6034 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A64R6071 


321-0335-00 






RES.,FXD.FfLM:30.1K OHM,1%,0.125W 


91637 


CMF55116G30101F 


A64R6072 


321-0335-00 






RES.,FXD.FfLM:30.1KOHM,1%.0.125W 


91637 


CMF55116G30101F 


A64R6073 


321-0335-00 






RES.,FXD,FILM:30.1KOHM,1%,0.125W 


91637 


CMF55116G30101F 


A64R6081 


321-0335-00 






RES.,FXD,FILM:30.1 K OHM.1%.0.1 25W 


91637 


CMF55116G30101F 


A64R6082 


315-0102-00 






RES..FXD,CMPSN:1K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A64R6084 


321-0381-00 






RES.,FXD,FILM:90.9K OHM,17q.0.125W 


91637 


MFF1816G90901F 


A64R6085 


321-0685-00 






RES..FXD.FILM:30K 0HM.0.57o.0.125W 


91637 


MFF1816D30001D 


A64R7021 


315-0512-00 






RES..FXD.CMPSN:5.1K OHM, 5%, 0.25 W 


01121 


C85125 


A64R7022 


315-0512-00 






RES.,FXD.CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A64R7023 


315-0512-00 






RES.,FXD,CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A64R7031 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A64R7032 


321-0439-00 






RES.,FXD,FILM:365K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G36502F 


A64R7034 


321-0306-00 






RES.,FXD,FILM:15K OHM,17o,0.l25W 


91637 


MFF1816Q15001F 


A64R7051 


321-0335-00 






RES.,FXD,FILM:30.1 K OHM,17o,0.125W 


91637 


CMF55116G30101F 


A64R7078 


315-0100-00 






RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.57o.0.25W 


01121 


CB1005 


A64R7079 


315-0100-00 






RES.,FXD.CMPSN:10 OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1005 


A64R7081 


321-0335-00 






RES.,FXD,FILM:30.1K OHM,17o,0.125W 


91637 


CMF55116G30101F 


A64R7082 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1025 


A64R7086 


321-0381-00 






RES.,FXD,FILM:90.9K OHM.17o,0.125W 


91637 


MFF1816G90901F 


A64R7089 


321-0381-00 






RES.,FXD,FILM:90.9K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G90901F 


A64R7091 


321-0381-00 






RES.,FXD,FILM:90.9K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G90901F 


A64R7092 


315-0100-00 






RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A64R7101 


321-0320-00 






RES.,FXD,FILM:21K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G21001F 


A64R7102 


321-0285-00 






RES.,FXD,FILM:9.09K OHM.17o.0.125W 


91637 


MFF1816G90900F 


A64R7107 


321-0313-00 






RES.,FXD,FILM;17.8K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G17801F 


A64R7108 


321-0380-00 






RES..FXD,FILM:88.7K OHM.17o.0.l25W 


91637 


MFF1816G88701F 


A64R8071 


315-0104-00 






RES.,FXD.CMPSN:100K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1045 


A64U2060 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LhOPERATIONAL AMPLIFIER, SEL 


01295 


LM318JG 


A64U2062 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LIrOPERATIONAL AMPLIFIER, SEL 


01295 


LM318JG 


A64U6024 


156-1226-00 






MICROCIRCUIT, LIrDUAL COMPARATOR, 14 DIP 


34335 


AM319D 


A64U6055 


156-1211-00 






MICROCKT,INTFC:QUAD SPST SWITCH. 2NC.2NO 


80009 


156-1211-00 


A64U6065 


156-0742-02 






MiCflOCiRCUIT.LLOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


01295 


LM318JG 


A64U6073 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LhOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


01295 


LM318JG 


A64U6093 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LhOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


01295 


LM318JG 


A64U6102 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LhOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


01295 


LM318JG 


A64U7055 


156-1211-00 






MICROCKT.INTFC:QUAO SPST SWITCH, 2NC.2NO 


80009 


156-1211-00 


A64U7065 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT.LhOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


01295 


LM318JG 


A64U7073 


156-0158-04 






MICROCIRCUIT.LhDUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 


01295 


N99320JG 


A64VR1035 


152-0279-00 






SEMJCOND DEVICE:ZENER,0.4W,5.1V,5% 


04713 


SZG35010RL 


A64VR3074 


152-0279-00 






SEMICOND DEVICE;ZENER.0.4W,5.1V,5% 


04713 


SZG35010RL 
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Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




670-6644-00 






CKT BOARD ASSY:CRT READOUT 


80009 


670-5544-00 




283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 




283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


riii^ 


28343111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


:N|iC^ 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


;^piGio38 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


imci041 


283-0196-00 






CAP..FXD.CER D1:270PF.10%,50V 


72982 


8101B057X7R0271K 


AB6C1042 


283-0032-00 






CAP..FXD.CER DI:470PF,5%.500V 


59660 


0831085Z5E00471J 


AMC1048 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A66C2012 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C2013 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A66C2014 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A6$C20t5 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER Dh0.lUF,20%.60V 


56289 


273C11 


A66C2016 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C2017 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0-1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C2034 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0,1UF.20%.50V 


56289 


273C11 


A66C2036 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C2038 


283-0032-00 






CAP..FXO,CER DI:470PF.5%.500V 


59660 


0831085Z5E00471J 


A66C2044 


283-0111-00 






CAP..FXO.CER DI:0.1UF.20%,50V 


56289 


273C11 


A66C3014 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C3015 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C3021 


283-0111-00 






CAP.,FXO,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A66C3022 


283-0204-00 






CAP..FXO.CER 01:0.01 UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A66C3023 


283-0111-00 






CAP.,FXO,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C3025 


283-0111-00 






CAP .FXO.CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A66C3026 


290-0517-00 






CAP..FXD.ELCTLT;6.8UF,20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A66C3027 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A66C3031 


283-0111-00 






CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A66C3032 


290-0535-00 






CAP. .FXO . ELCTLT:33UF,20%. 1 0V 


56289 


196D336X0010KA1 


A66C3033 


290-0517-00 






CAP.,FXO,ELCTLT;6.8UF,20%.35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A66C3035 


290-0517-00 






CAP.,FXD.£LCTLT;6.8UF,20%,35V 


56289 


196D685X0035KA1 


A66C3036 


285-0643-00 






CAP., FXD.PLSTC:0.0047UF,5%, 100V 


84411 


TEK-180 47251 


A66CR1041 


152-0322-00 






SEMICONO DEVICE:SiLICON,15V,HOT CARRIER 


50434 


5082-2672 


A66L3028 


108-0598-00 






COIL.RF:200UH 


80009 


108-0598-00 


A66L3032 


108-0598-00 






COIL.RF:200UH 


80009 


108-0598-00 


A66L3034 


108-0598-00 






COIL.RF:200UH 


80009 


108-0598-00 


A66R1012 


315-0102-00 






RES..FXD,CMPSN:1K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A66R1036 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A66R1041 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A66R1042 


321-0307-00 






RES.,FXD,FILM ; 1 5.4K OHM, 1 %.0. 1 25W 


91637 


MFF1816G15401F 


A66R2012 


321-0277-08 






RES.,FXD.FILM :7.5K OHM.1 7o.0. 1 25W 


24546 


NC55C7501F 


A66R2013 


321-0277-08 






RES.,FXD,FILM:7.5K OHM,1%.0.125W 


24546 


NC55C7501F 


A66R2015 


321-0277-00 






RES.,FXD,FILM:7.5K OHM,1%.0.125W 


24546 


NC55C7501F 


A66R2016 


321-0277-08 






nES.,FXD,FlLM:7.5K OHM,1%,0.125W 


24546 


MC55C7501F 


A66R2036 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A66R2037 


315-0183-00 






RES..FxaCMPSN:18K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1835 


A66R2038 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A66R2039 


321-0359-00 






RES..FXD,FILM:53.6K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G53601F 


A66R2042 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN;10K OHM,57o.0.25W 


01121 


CB1035 


A66R3014 


321-0256-00 






RES.,FXD,FILM:4.53K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G45300F 


A66R3015 


321-0333-00 






RES.,FXD,FILM:28.7K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G28701F 


A66R3022 


321-0242-00 






RES.,FXD,FILM:3.24K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G32400F 


A66R3023 


321-0684-00 






R ES .,FXD,FILM ; 1 5K OHM ,0.5%.0. 1 25W 


91637 


MFF1816D15001D 


A66R3032 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A66U1014 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT, DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 



t 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Modei No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


A66U1018 


156-0385-02 






MICROCIRCUIT, DI:HEX INVERTER 


01295 


A66U1022 


156-0386-02 






MICROCIRCUIT, DhTRIPLE 3-INP NAND GATE 


27014 


A66U1024 


156-0956-02 






MiCROCiRGUIT.DhOCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


A66U1Q26 


156-0716-00 






MICROCIRCUIT, DI:RAM,128 X 8 STATIC 


04713 


A66U1028 


156-1170-00 






MICROCIRCUIT, DI:ROM,CHAR GEN 


27014 


A66U1036 


156-0391-02 






MICROCIRCUIT.DhHEX LATCH W/CLEAR 


01295 


A66U1038 


156-0480-02 






MICROCIRCUIT,DI:QUAD 2 INP & GATE 


01295 


A66U2012 


156-0844-02 






MrCROCiRCUIT,DI:SYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


A66U2016 


156-0844-02 






MICROCIRCUIT, DhSYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


A66U2018 


156-0844-02 






MiCROCiRCUIT.DIrSYN 4 BIT CNTR.SCRN 


01295 


A66U2022 


156-1255-00 






MICROCIRCUIT, U:D/A CONVERTER 


04713 


A66U2024 


156-0982-03 






MICROCIRCUIT, DI:OCTAL-D-EDGE FF.SCRN 


01295 


A66U2028 


156-0956-02 






MICROCIflCUIT.DIiOCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


A66U2032 


156-0479-02 






MICROCIRCUlTDhQUAD 2-INP OR GATE 


01295 


A66U2034 


156-0392-03 






MICROCIRCUIT,DI:QUAD LATCH W/CLEAR 


01295 


A66U2036 


156-1059-01 






MICROCIRCUITDLDUAL J-K EDGE TRIGGERED 


01295 


A66U2038 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT, DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


A66U2042 


156-0733-02 






MICROCIRCUIT, DhDUAL MONOSTABLE MV.SCRN 


04713 


A66U2044 


156-0733-02 






MICROCIRCUIT,DI:DUAL MONOSTABLE MV.SCRN 


04713 


A66U3012 


156-1255-00 






MICROCIRCUIT, LI:D/A CONVERTER 


04713 


A66U3018 


156-1211-00 






MICROCKT,INTFC:QUAD SPST SWITCH,2NC,2NO 


80009 



Mfr Part Number 

SN74LS04 

DM74LS10N 

SN74L5244NP3 

MCM6810S 

DM8678CAB/N 

SN74LS174 

SN74LS08NP3 

SN74LS161A 

SN74LS161A 

SN74LS161A 

OAC-08HQ 

SN74LS374 N3 

SN74LS244NP3 

SN74LS32NP3 

SN74S175NP3 

SN74LS109A 

SN74LS138NP3 

SN74LS221N/J 

SN74LS221N/J 

DAC-08HQ 

156-1211-00 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Seriai/Modei No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A68 

A68U3Q41 


644-0141-02 

156-0277-00 




VAR RESOLN KIT: #2 

microcircuit, li:voltage regulator 


80009 

07263 


644-0141-02 

MICROA7805UC 



A68A1 


670-5536-02 


CKT BOARD ASSY: #2 VR MOTHER 


60009 


670-5536-02 


A68A1C2011 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A68A1C2015 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C1 1 


A68A1C2018 


283-0111-00 


CAP„FXD,CER 01:0.1 UF.20%.50V 


56289 


273C11 


A68A1C2023 


283-0204-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%, 50V 


96733 


R2676 


A68A1C2033 


283-0204-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A68A1C3019 


283-0111-00 


CAP.,FXO,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A68A1C3027 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A68A1C3041 


290-0340-00 


C AP.,FX0,ELCTLT: 1 OU F, 1 0%,50V 


56289 


109D106X9050C2 


A68A1C3042 


283-0111-00 


CAP.,FXO,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A68A1C4027 


283-0111-00 


CAP.,FXD.CER DJ;0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A68A1C4035 


283-0204-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%, 50V 


96733 


R2676 


A68A1C4037 


283-0204-00 


CAP..FXD,CER 01:0.01 UF,20%, 50V 


96733 


R2676 


A68A1C4038 


283-0204-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%.50V 


96733 


R2676 


A68A1C4039 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER Dt:0.1UF.20%.50V 


56289 


273C11 


A68A1CR3022 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3023 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3024 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3025 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3026 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3027 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3031 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3033 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR3034 


152^0141-02 


SEMICOND DEVJCE:SILICON.30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1CR4029 


152-0141-02 


SEMICOND DEVICE:SILICON.30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A68A1L4025 


108-0395-00 


COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A6BA1L4031 


108-0395-00 


C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A1Q3035 


151-0302-00 


TRANSISTOR:SILICON,NPN 


07263 


S038487 


A68A1Q3036 


151-0136-00 


TRANSISTORiSILICON.NPN 


02735 


35495 


A68A1Q4035 


151-0302-00 


TRANSISTOR:SILICON,NPN 


07263 


S038487 


A68A1Q4037 


151-0302-00 


TRANSISTOR:SILICON,NPN 


07263 


S038487 


A68A1 R2014 


315-0102-00 


RES-,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A68A1R2026 


315-0470-00 


RES..FXD,CMPSN:47 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB4705 


A68A1R2031 


311-0978-00 


RES..VAR,NONWIR:250 OHM,10%.0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1R2033 


321-0756-00 


RES.,FXD,FILM:50K OHM,1%,0.125W 


24546 


NA55D5002F 


A68A1R2035 


321-0289-00 


RES.,FXD.FILM:10K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A68A1R2038 


321-0289-00 


RES..FXD.FILM:10K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A68A1R3014 


315-0102-00 


RES..FXD.CMPSN:1K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A68A1 R3015 


315-0102-00 


RES..FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A68A1R3019 


311-0978-00 


RES.,VAR,NONWIR:250 OHM,10%,0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1 R3020 


321-0239-00 


RES.,FXO.FILM:3.01K OHM,1%,0-125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1 R3021 


321-0239-00 


RES..FXD,FILM:3.01K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1 R3022 


311-0978-00 


RES.,VAR,NONWIR:250 OHM.10%,0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1 R3023 


321-0239-00 


RES.,FXD.FILM:3.01K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1 R3024 


311-0978-00 


RES.,VAR.NONW(R:250 OHM,107q.0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1R3025 


321-0239-00 


RES.,FXD,FILM:3.01 K OHM.1 %.0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1 R3026 


311-0978-00 


RES..VAR,NONWIR:250 OHM,10%,0.50W 


73138 


62-4-2 


A68A1 R3027 


321-0239-00 


RES..FXD.RLM:3.01K OHM,1 %,0.125W 


91637 


MFF181 6G301 OOF 


A68A1 R3028 


311-0978-00 


RES..VAR.NONWIR:250 OHM,10%,0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1H3029 


311-0978-00 


RES..VAR,NONWIR:250 OHM.1 0%.0. 50 W 


73138 


82-4-2 
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Component No* 


Tektronix 
Part No* 


Serlaf/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A68A1R3030 


311-0978-00 






RES.,VAR,NONWIR:250 OHM.10%,0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1R3031 


311-0978-00 






RES. , VAR, NON WIR:250 OH M, 1 0%,0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1 R3032 


311-0978-00 






RES..VAR,NONWIR:250 OHM,10%,0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1 R3033 


321-0239-00 






RES..FXD,FILM:3.01K OHM,1 %,0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1 R3034 


31 1 -0978-00 






RES..VAR,NONWIR:250 OHM,10%,0.50W 


73138 


82-4-2 


A68A1R3035 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSN:1 OK OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A68A1R3036 


321-0239-00 






RES..FXD.FILM:3.01K OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1R3037 


315-0222-00 






RES..FXD.CMPSN:2.2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2225 


A68A1R3038 


321-0239-00 






RES.,FXD,FILM:3.01K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1R3039 


321-0260-00 






RES.,FXD,FILM:4.99K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G49900F 


A68A1R3041 


321-0289-00 






RES.,FXD,FILM:10K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A68A1R3042 


321-0289-00 






RES..FXD,FILM:10K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A68A1R3043 


315-0103-00 






RES*,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A68A1R3044 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A68A1 R3045 


315-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN;2*2K OHM,57o.0.25W 


01121 


CB2225 


A68A1 R4026 


321-0239-00 






RES.,FXD.FILM:3.01K OHM,17o,0.125W 


91637 


MFF1816G30100F 


A68A1 R4029 


315-0222-00 






RES..FXD.CMPSN:2.2K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB2225 


A68A1 R4031 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A68A1R4039 


315-0100-00 






RES.,FXD.CMPSN:10 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1005 


A68A1U3010 


156-0913-02 






MICROCIRCUiT.DhOCTAL D FF.8URN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A68A1U3017 


156-0913-02 






MiCROCIRCUIT,Dl:OCTAL D FF, BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A68A1 U3023 


156 1235 00 






MICROCIRCUIT, DI:8CD TO DECIMAL DECODER/DR 


80009 


156-1235-00 


A68A1U3038 


156-0158-04 






MICROCIRCUIT, LLDUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 


01295 


N99320JG 


A68A1U4022 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT, DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


SN74LS138NP3 
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Component No- 



Tektronix 
Part No. 

670^5534-04 



Serial/Model No. 
Eff Dscont 



670-5534-05 B010365 8010469 



670-5534-06 B010470 



A68A2C1015 


283-0204-00 




A68A2C1025 


283-0204-00 




A68A2C1035 


283-0204-00 




A68A2C1041 


283-0204-00 




A68A2C1047 


283-0204-00 




A68A2C1059 


283-0204-00 




A68A2C1060 


283-0204-00 




A68A2C2016 


283-0204-00 




A68A2C2018 


283-0204-00 




A68A2C2019 


283-0204-00 




A68A2C2028 


283-0204-00 




A68A2C2030 


283-0204-00 




A68A2C2033 


283-0204-00 




A68A2C2041 


283-0204-00 




A68A2C2050 


281-0245-00 




A68A2C2054 


283-0204-00 




A68A2C2063 


283-0204-00 




A68A2C2064 


283-0204-00 




A68A2C2070 


283-0111-00 




A68A2C3025 


283-0204-00 




A68A2C3048 


281-0620-00 




A68A2C3063 


283-0204-00 




A68A2C3065 


283-0204-00 




A68A2C3067 


283-0204-00 




A68A2C4049 


281-0619-00 




A68A2C4050 


283-0640-00 


B010100 


A68A2C4050 


283-0899-00 


B010470 


A68A2C5054 


283-0640-00 


B010100 


A68A2C5054 


283-0899-00 


B010470 


A68A2C5055 


281-0245-00 




A68A2C6011 


281-0182-00 




A68A2C6020 


283-0770-00 




A68A2C6052 


281-0620-00 




A68A2C6053 


283-0204-00 




A68A2C6064 


283-0204-00 




A68A2C6065 


283-0204-00 




A68A2C6072 


283-0204-00 




A68A2C6073 


283-0204-00 




A68A2C7011 


281-0182-00 




A68A2C7061 


283-0204-00 




A68A2C8016 


283-0204-00 




A68A2C8025 


283-0204-00 




A68A2C8027 


283-0204-00 




A68A2C8040 


283-0204-00 




A68A2C8045 


283-0204-00 




A68A2C8046 


283-0204-00 




A68A2C8057 


283-0204-00 




A68A2C8061 


283-0204-00 




A68A2C8075 


283-0204-00 





B010469 



Name & Descnption 

CKT BOARD ASSY: 2ND FILTER SELECT 
(XTALS NOT fNCLUOED WITH THIS CKT BD) 
CKT BOARD ASSY:2ND FILTER SELECT 
(XTALS NOT INCLUDED WITH THIS CKT BD) 
CKT BOARD ASSY:: 2ND FILTER SELECT 
(XTALS NOT INCLUDED WITH THIS CKT BD) 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.20%,50V 
CAP .FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%,50V 
CAP..FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 

CAP„FXD,CER DI:0.01UF.20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 
CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 

CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP..FXD,CER DI:0.01UF.20%,50V 
CAP.,VAR,CER PI:7.5-50PF.400V 
CAP..FXO,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 
CAP..FXD.CER DI:0.01 UF,20%,50V 
CAP..FXO.CER DI:0.01UF,20%,50V 

CAP..FXD.CER DI:0.1UF.20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:21PF.1%,500V 
CAP..FXD,CER 01:0.01 UF,20%.50V 
CAP..FXD.CER 01:0.01 UF,20%, 50V 
CAP.,FXD.CER DI:0.01UF,20%.50V 

CAP.,FXD.CER DI: 1 .2PF, +/-0. 1 PF.200V 
CAP..FXD,MICA D:160PF,1%,100V 
CAP.,FXD,CER DI:160PF,5%.50V 
CAP., FXD, MICA D:160PF.1%.100V 
CAP.,FXD,CER DI:160PF,5%.50V 
CAP..VAR.CER DI:7.5-50PF,400V 

CAP..VAR,PLSTC:1 .8-10PF,500V 
CAP.,FXD,MICA D:300PF,1%.500V 
CAP.,FXD,CER 01:21 PF.1%,500V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,207o.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP..FXO,CER DI:0.01UF,207o,50V 

CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.207o,50V 
CAP.,VAR,PLSTC: 1 .8-1 0PF.500V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER OI:0.01UF,20%,60V 
CAP.,FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 



CAP..FXD.CER 

CAP..FXD.CER 

CAP.,FXD,CER 

cap.,fxd,cer 

CAP.,FXD.CER 

CAP..FXD,CER 



DLO.OlUF 
DIrO.OlUF, 
DhO.OlUF, 
01:0.01 UF, 
DLO.OlUF, 
DLO.OIUF, 



,207o,50V 

,20%,50V 

,20%.50V 

,20%.50V 

,207o.50V 

,2076.50V 



CAP..FXD,CER 01:0.01 UF,207o,50V 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


80009 


670-5534-04 


80009 


670-5534-05 


80009 


670-5534-06 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


91293 


9694 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


56289 


273C11 


96733 


R2676 


59660 


3O1-OOOC0GO21OF 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


59660 


374 018 C0K0129B 


00853 


D151E161F0 


51642 


300-050-NPO-161J 


00853 


D151E161F0 


51642 


300-050-NP0-161J 


91293 


9694 


80031 


2805D1R810BH02FO 


00853 


D15-5F301F0 


59660 


3O1-O0OCOG021OF 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


80031 


2805D1R810BH02FO 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/ Model No. 
Eff Decent 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A68A2CR1017 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:S1LICON.400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1019 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SiLlCON.400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1020 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:S1LICON,400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1022 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1025 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1029 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1038 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1040 


152-0107-00 






SEMICOND OEVICE;SILICON.400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1050 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR1052 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR7065 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR7067 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR7070 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR7071 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE;SILICON.400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR8015 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR8016 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR8035 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V.400MA 


12969 


G727 


A68A2CR8036 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR8059 


152-0107-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA 


12969 


G727 


A68A2CR8060 


152-0107-00 






SEMICONDDEVlCE:SlLlCON ,400V, 400M A 


12969 


G727 


A68A2L1019 


108-0395-00 






C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L1025 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L1032 


108-0395-00 






C0IURF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L1045 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L1055 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L2013 


108-0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L2075 


108-0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L3055 


108-0964-00 






COIL.RF:FIXED,115NH,TOROIDALINDUCT 


80009 


108-0964-00 


A68A2L4060 


108-0964-00 






COIL.RF:FIXED.1l6NH.TOROIDAL INDUCT 


80009 


108-0964-00 


A68A2L6056 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L7075 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L8020 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L8040 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L8061 


108-0395-00 






COIURF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2L8070 


108-0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A68A2Q2020 


151-0301-00 






TRANSlSTOR:SlLlCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q2025 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SlLlCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q2035 


151-0301-00 






TBANSISTOR:SILICON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q2040 


151-0301-00 






TRANSISTORiSIUCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q2055 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SIUCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q6065 


151-0301-00 






TRANSISTORrSILICON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q6075 


151-0301-00 






TRANSISTORrSILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q7060 


151-0301-00 






TRANSISTORiSIUCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q8035 


151-0301-00 






TRANSISTORiSIUCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2Q8050 


151-0301-00 






TRANSISTORiSILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A68A2R1033 


315-0121-00 






RES*.FXD.CMPSN:120 OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1215 


A68A2R1035 


315-0332-00 






RES. , FX D.CMPSN :3.3K OH M,57o,0.25W 


01121 


CB3325 


A68A2R1050 


315-0332-00 






RES..FXD,CMPSN:3.3K OHM,57o,0,25W 


01121 


CB3325 


A68A2R1055 


315-0121-00 






RES..FXD.CMPSNil20 OHM,57c,0.25W 


01121 


CB1215 


A68A2R1059 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSNi10K OHM,57c,0.25W 


01121 


CB1035 


A68A2R1065 


311-0622-00 






RES., VAR. NON WIR: 1 00 OHM. 1 07o,0.50W 


32997 


3329H-G48-101 


A68A2R1069 


321-0713-00 






RES..FXD,FILMi30 OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G30R00F 


A68A2R2013 


304-0681-00 






RES.,FXD.CMPSN:680 OHM,10%,1W 


01121 


GB6811 


A68A2R2016 


315-0121-00 






RES..FXD.CMPSNi120 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1215 


A68A2R2020 


315-0332-00 






RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,5%,0-25W 


01121 


CB3325 
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iWA2R2044 
. «MA2R2045 
A68A2R2047 
A6aA2R2048 
A68A2R2049 

A66A2R2059 

A68A2R2060 

A68A2R206S 

A68A2R3015 

A68A2R3016 

A68A2R3019 

A68A2R3020 

A68A2R3022 

A68A2R3024 

A68A2R3025 

A68A2R3028 

A68A2R3029 



I/496P Service Vo1.2 



Seriat/Model No. 
Eff Dscont 



315-0121-00 

315-0332-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0332-00 

315-0121-00 
31 5-0103-00 
315-0103-00 
321-0054-00 
321-0114-00 
321-0114-00 

315-0103-00 

321-0114-00 

321-0032-00 

311-0622-00 

321-0114-00 

321-0032-00 

321-0713-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

311-0622-00 

315-0103-00 

321-0032-00 



Name & Description 



RES..FXD,CMPSN:120 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,5%.0.25W 

RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD.FILM:35-7 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:150 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:150 OHM.1%,0.125W 

RES..FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 
RES.,FXO,FILM:150 OHM.1%.0.125W 
RES.,FXD.FILM:21 OHM.1%.0.125W 
RES.,VAR.NONWIR:100 OHM.10%A50W 
RES.,FXD,FILM:150 OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,F(LM:21 OHM.1 %,0.125W 

RES.,FXD.F1LM:30 OHM.1%,0,125W 
RES.,FXD.CMPSN:10K OHM.57^.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES.,VAR.NONWIR:100 OHN/U0%.0.50W 
RES.,FXD.CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,FILM:21 OHM.1%.0.125W 



A68A2R3031 

A68A2R3035 

A68A2R3039 

A68A2R4016 

A68A2R4035 

A68A2R4037 



321-0114-00 

311-0622-00 

321-0032-00 

321-0713-00 

315-0300-00 

321-0114-00 



RES.,FXD.FILM;150 OHM.1%,0.125W 
RES..VAR,NONWIR:100 OHM,10%,0-50W 
RES..FXD.FILM;21 OHM,1%,0.1 25W 
RES..FXD.FILM:30 OHM.1 %,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:30 OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,F!LM:150 OHM.1%.0.125W 



A68A2R5074 


315-0103-00 


A68A2R5075 


315-0103-00 


A68A2R6060 


315-0332-00 


A68A2R6061 


315-0121-00 


A68A2R6065 


315-0103-00 


A68A2R6066 


315-0103-00 


A68A2R6070 


315-0332-00 


A68A2R6075 


315-0121-00 


A68A2R7060 


315-0332-00 


A68A2R7061 


315-0103-00 


A68A2R7062 


315-0121-00 


A68A2R7063 


315-0103-00 



RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:3.3K OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:120 OHM.5%.0.25W 
RES.,FXO,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 

RES..FXD,CMPSN:3.3K OHM,57o.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:3.3K OHM,5%.0.25W 
RES-,FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 



A68A2R8026 

A68A2R8027 

A68A2R8030 

A68A2R8035 

A68A2R8046 

A68A2R8049 



315-0332-00 

315-0121-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0332-00 

315-0121-00 



RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:120 OHM.57o,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM.57o,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,57o,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:120 OHM,5%.0.25W 



A68A2R8050 

A68A2R8055 

A68A2R8070 

A68A2T4019 

A68A2T4040 

A68A2T5030 



315-0103-00 

315-0103-00 

304-0681-00 

120-1241-00 

120-1338-00 

120-1237-00 



RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,57o,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM,57o,0.25W 
RES ,FXD.CMPSN:680 OHM.1 07o.lW 
TRANSFORMER, RFiTOROID, 3 WINDS TRIFILAR 
TRANSFORMER, RF:TOROlD,2 WINDINGS 
TRANSFORMER,RF:TOROID,2 WINDINGS 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


01121 


CB1215 


01121 


CB3325 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


C81035 


01121 


CB3325 


01121 


CB1215 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G35R70F 


91637 


MFF1816G150R0F 


91637 


MFF1816G150R0F 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G150R0F 


91637 


MFF1816G21ROOF 


32997 


3329H-G48-101 


91637 


MFF1816G150R0F 


91637 


MFF1816G21 ROOF 


91637 


MFF1816G30ROOF 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


32997 


3329H-G48-101 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G21R00F 


91637 


MFF1816G150R0F 


32997 


3329H-G48-101 


91637 


MFF1816G21R00F 


91637 


MFF181 6G30R00F 


01121 


CB3005 


91637 


MFF1816G150R0F 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB3325 


01121 


CB1215 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB3325 


01121 


CB1215 


01121 


CB3325 


01121 


CB1035 


01121 


CB1215 


01121 


CB1035 


01121 


CB3325 


01121 


CB1215 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB3325 


01121 


CB1215 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


GB681 1 


80009 


120-1241-00 


80009 


120-1338-00 


80009 


120-1237-00 




i 
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Tektronix Serial/Model No. Mfr 

Component No. Part No. Eff Dscont Name & Description Code Mfr Part Number 

A68A2T6040 120-1237-00 TRANSFORMER, RF:TOROID,2 WINDtNGS 80009 120*1237-00 

A68A2T6045 120-1338-00 TRANSFORMER, RF:TOROID, 2 WINDINGS 80009 120-1338-00 

A68A2T7015 120-1241-00 TRANSFORMER.RF:TOROID,3 WJNDS TRIFILAR 80009 120-1241-00 

A68A2U3070 156-1235-00 MICROCIRCUIT, DI:BCD TO DECIMAL DECODER/DR 60009 156-1235-00 

A68A2U3070 {Y5012,Y5035,Y5046,Y7019 NOT INCLUDED 

A68A2U3070 — WITH THIS CIRCUIT BOARD SEE CHASSIS PARTS 

A68A2U3070 LIST FOR REPLACEABLE PART NUMBERS) 




■ E 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/ Model No. 

Eff Dscont Name & Descriotion 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A68A3 

A68A4C1015 

A68A3C1017 

A68A3C1021 

A68A3C1025 

A68A3C1032 


670-5533-02 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0107-00 

283-0111-00 

283-0111-00 




CKT BOARD ASSY: BAND LEVELING 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 
CAP-,FXD,CER DI:51PF,5%,200V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UR20%,50V 
CAP .FXD.CER DI:0.1UF,20%.50V 


80009 

56289 

56289 

96733 

56289 

56289 


670-5533-02 

273C11 

273C11 

R3017 

273C11 

273C11 


A68A3C1035 

A68A3C1039 

A68A3C1044 

A68A3C2015 

A68A3C2018 

A68A3C2023 


283-0111-00 

283-0107-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 




CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP .FXD.CER DI:51PF,5%.200V 
CAP..FXD,CER Dlr0.1UF.20%,50V 
CAP .FXD.CER DI:0.1UF.20%.50V 
CAP .FXD.CER DI:0.1UF.20%,50V 
CAP..FXO.CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 

96733 

56289 

56289 

56269 

56289 


273C11 
R3017 
273C11 
273C1 1 
273C11 
273C11 


A68A3C2028 

A68A3C2029 

A68A3C2033 

A68A3C2034 

A68A3C2042 

A68A3C2043 


283-0204-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0204-00 




CAP..FXD.CER D!:0.01UF,20%,50V 
CAP..FXD.CER DI:0,1UF,20%.50V 
CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP .FXD.CER DJ:0.1UF,20%.50V 
CAP .FXD.CER DI:0.tUF.20%,50V 
CAP..FXD.CER 01:0.01 UF,20%.50V 


96733 

56289 

56289 

56289 

56289 

96733 


R2676 
273C1 1 
273C11 
273C11 
273C11 
R2676 


A68A3C2046 

A68A3CR2021 

A68A3Q1025 

A68A3Q1031 

A68A3Q1033 

A68A3Q1041 


283-0111-00 

152-0524-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0650-00 




CAP .FXD.CER DI:0.1UF.20%,50V 
SEMICOND DEVICE:SILICON,100V,100MA 
TRANSISTORiSIUCON.NPN 
TRANSISTOR: SILICON.NPN 
TRANSISTOR:SlLlCON.NPN 
TRANSlSTOR:SILICON.NPN 


56289 

80009 

80009 

80009 

80009 

80009 


273C11 

152-0524-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0650-00 


A68A3Q2015 

A68A3Q2019 

A68A3Q2046 

A68A3R1013 

A68A3R1014 

A68A3R1015 


151-0282-00 

151-0282-00 

151-0301-00 

321-0130-00 

317-0390-00 

315-0681-00 




TRANSISTOR:SILICON,NPN 
TRANSIST0R:SILIC0N,NPN 
TRANSISTOR : SI LICON.PNP 
RES.,FXD.RLM:221 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:39 OHM,5%.0.125W 
RES..FXD,CMPSN:680 OHM,5%.0 25W 


80009 

80009 

27014 

91637 

01121 

01121 


151-0282-00 

151-0282-00 

2N2907A 

MFF1816G221R0F 

BB3905 

CB6815 


A68A3R1016 

A68A3R1017 

A68A3R1019 

A68A3R1024 

A68A3R1025 

A68A3R1026 


317-0101-00 

315-0390-00 

315-0390-00 

315-0681-00 

321-0164-00 

321-0194-00 




RES.,FXD.CMPSN:100 OHM.5%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:39 OHM.5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:39 OHM.5%,0.a5W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM.57c.0.25W 
RES.,FXD.FJLM:499 OHM,17o.0.125W 
RES. . FXD. FILM : 1 .02K OH M . 1 7o.0. 1 25W 


01121 

01121 

01121 

01121 

91637 

91637 


BB1015 

CB3905 

CB3905 

CB6815 

MFF1816G499R0F 

MFF1816G10200F 


A68A3R1027 

A68A3R1028 

A68A3R1029 

A68A3R1031 

A68A3R1033 

A68A3R1035 


321-0065-00 

315-0471-00 

317-0390-00 

321-0130-00 

315-0681-00 

315-0681-00 




RES..FXD,FILM:46.4 OHM.17o.0.l25W 
RES..FXD.CMPSN:470 OHM. 57o, 0.25 W 
RES..FXD.CMPSN:39 OHM,5%.0.125W 
RES., FXD. FILM :221 OHM.17o.0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:680 OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM.5%,0.25W 


91637 

01121 

01121 

91637 

01121 

01121 


MFF1816G46R40F 

CB4715 

BB3905 

MFF1816G221R0F 

CB6815 

CB6815 


A68A3R1036 

A68A3R1037 

A68A3R1038 

A68A3R1044 

A68A3R1046 

A68A3R1047 


315-0220-00 

315-0220-00 

317-0101-00 

315-0101-00 

321-0065-00 

315-0101-00 




RES.,FXD,CMPSN:22 OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:22 OHM,5%,0.25W 
RES. .FXD.CMPSN: 1 00 OHM.5%.0. 1 25W 
RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 
RES.,FXD.FILM:46.4 OHM.17e.0.125W 
RES..FXD,CMPSN:100 OHM,57o.O. 25W 


01121 

01121 

01121 

01121 

91637 

01121 


CB2205 

CB2205 

BB1015 

CB1015 

MFF1816G46R40F 

CB1015 


A68A3R1048 

A68A3R2017 

A68A3R2018 

A68A3R202t 

A68A3R2024 

A68A3R2025 


321-0164-00 

315-0152-00 

315-0152-00 

315-0470-00 

321-0058-00 

321-0234-00 




RES..FXD,FrLM:499 OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:1 ,5K OHM.57o,0.25W 
RES..FXD.CMPSN;1.5K OHM.57 o,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:47 OHM,5%.0.25W 
RES., FXD. FILM :39.2 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD.FILM:2.67K OHM.17*.0.125W 


91637 

01121 

01121 

01121 

91637 

91637 


MFF1816G499R0F 

CB1525 

CB1525 

CB4705 

MFF1816G39R20F 

MFF1816G26700F 


A68A3R2026 


317-0470-00 




RES..FXD.CMPSN:47 OHM.57o.0.125W 


01121 


BB4705 
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Replaceable Electrical Parts— 496/496P Service VoL2 



Component No. 



A68A3R2028 

A68A3R203t 

A68A3R2033 

A68A3R2034 

A68A3R2036 

A68A3R2037 

A68A3R2038 

A68A3R2041 

A68A3R2042 

A68A3R2043 

A68A3R2045 

A68A3R2046 

A68A3T2013 



Tektronix Serial/Model No, 

Part No. Eff Dscont 



317^0470-00 

315-0470-00 

315-0152-00 

315-0152-00 

321-0151-00 

315-0102-00 

315-0821-00 

315-0104-00 

321-0051-00 

315-0471-00 

315-0471-00 

317-0103-00 

120-0902-00 



Name & Description 

RES.,FXD,CMPSN;47 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 
RES*,FXD.CMPSN:1.5K OHM,5%,0.25W 
RES-,FXD,CMPSN:1.5K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM:365 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 

RES.,FXO,CMPSN:820 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:100KOHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM;33.2 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:470 OHM,5%.0.25W 
RES„FXD.CMPSN;470 OH M. 5%, 0.25 W 
R ES.. FXD.CM PSN : 1 0K OH M,5%,0. 1 25W 

XFMR.TOROID:5 TURNS, BIFILAR 



Mfr 

Code 


Mfr Pan Number 


01121 


BB470S 


01121 


CB4705 


01121 


CB1525 


01121 


CB152S 


91637 


MFF1816G365R0F 


01121 


CB1025 


01121 


CB6215 


01121 


CB1045 


91637 


MFF1816G33R20F 


01121 


CB4715 


01121 


CB4715 


01121 


BB1035 


80009 


120-0902-00 
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Replaceable Electrical Parts— 49S/496P Service Vol .2 



Component No 

A68A4 

A68A4C1022 

A68A4C1023 

A68A4C1029 

A68A4C1033 

A68A4C1044 

A68A4C1052 

A68A4C20t8 

A68A4C2023 

A68A4C2025 

A68A4C2026 

A68A4C2033 

A68A4C2038 

A68A4C2052 

A68A4C2053 

A68A4L2021 

A68A4L2031 

A68A4Q104S 

A68A4Q2056 

A68A4FI1029 

A68A4R1039 

A68A4R1052 

A68A4R10S8 

A68A4R2036 

A68A4R2038 

A68A4R2041 

A68A4R2042 

A68A4R2043 

A68A4R2044 

A68A4R2045 

A68A4R2052 

A68A4R2062 

A68A4T1038 

A68A4T1059 

A68A4T2063 



7-78 



Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 

—S! A 


670-5535*01 

281-0167-00 

283-0642-00 

283-0111-00 

283-0204-00 

263-0111-00 




CKT BOARD ASSY:POST V.R. AMPLfFIER 
CAP,,VAR,CER Dl:9-45PF,200V 
CAP.,FXD,MICA D:33PF, +/-0.5PF,300V 
CAP..FXD,CER DI:0,1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


283-0204-00 

283-0628-00 

283-0691-00 

283-0642-00 

281-0167-00 

283-0628-00 




CAP..FXO.CER Dl:0.0tUR20%,50V 
CAP.,FXD,MJCA D:410PF.T%,500V 
CAP.,FXD,MICA O:650PF,l%.300V 
CAP.,FXO,MJCA 0:33PF,-|-/-0.5PF,300V 
CAP.,VAR,CER DI:9-45PF,200V 
CAP., FXD, MICA D:410PF,t%,500V 


283-0204-00 

283-0204-00 

283-0204-00 

108-1042-00 

108-1042-00 

151-0446-00 




CAP.,FXD,CER D|;0.01UF,20%,50V 
CAR.FXD.CER Dr:0-01UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 
COIL.RF:FlXED,4.7UH 
C0IL.RF:RXED.4.7UH 
TRANSISTOR; SILICON, NPN 


151-0302-00 

315-0470-00 

315-0221-00 

315-0561-00 

315-0361-00 

321-0114-00 




TRANSlSTOR;SILrCON,NPN 
RES..FXO,CMPSN:47 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:220 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:560 OHM, 5% 0 25 W 
RES.,FXD,CMPSN:360 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM:150 OHM,1%,0.125W 


311-0622-00 

315-0681-00 

315-0220-00 

321-0001-00 

301-0821-00 

301-0821-00 




RES.,VAR,NONWIR:100 OHM.10%,0.50W 
RES-, FXD. CM PS N: 680 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:22 OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,FILM;10 OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:820 OHM,5%.0,50W 
R ES FXD, CM PS N ; 820 OHM ,5%,0.50 W 


315-0681-00 

321-0130-00 

120-0459-00 

120-1237-00 

120-0902-00 




R ES .,FXD, cm PSN ; 680 OH M,5% ,0.25 W 
RES. , FXD,FILM;22 1 OHM, 1 %,0. 1 25 W 
XFMR.TOROIDrIO TURNS, BIFILAR 
TRANSF0RMER.RF:T0R0ID,2 WINDINGS 
XFMR.TOROJD:5 TURNS.BJFILAR 



Mfr 



Code 


Mfr Part Number 


80009 


670-5535-01 


59660 


538-01 1D9-45 


00853 


D10-5E330G 


56289 


273C11 


96733 


R2676 


56269 


273C11 


96733 


R2676 


00853 


D155F411F0 


00853 


D153F651F0 


00853 


D10-5E330G 


59660 


538-01 1D9-45 


00853 


O155F411F0 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


80009 


108-1042-00 


80009 


108-1042-00 


80009 


151-0446-00 


07263 


S038487 


01121 


CB4705 


01121 


C82215 


01121 


CB5615 


01121 


CB3615 


91637 


MFF1816G150R0F 


32997 


3329H-G48-101 


01121 


CB6815 


01121 


C62205 m 


75042 


CEAT0-10R00F * 


01121 


EB8215 


01121 


EB8215 


01121 


CB6815 


91637 


MFF1816G221R0F 


80009 


120-0459-00 


80009 


120-1237-00 


80009 


120-0902-00 
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Replaceable Electrical Parts— 496/496P Service Vol.2 



Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A69 

A69 


644-0140-02 




VAR RESOLN KIT: 

(NO ELECTRICAL PARTS) 


80009 


644-0140-02 



A69A1 


670-5528-02 


CKT BOARD ASSY:#1 VR MOTHER 


80009 


670-5528-02 


A69A1C1066 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C1067 


283-0111-00 


CAP.,FXD.CER DI:0.1UF.20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C1068 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A69A1C1069 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF.20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C1075 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF,20%, 50V 


56289 


273C11 


A69A1C1082 


283-0111-00 


CAP..FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C1083 


283-0111-00 


CAP.,FXO,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C1084 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C1085 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C2076 


283-0111-00 


CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C2086 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF,207o, 50V 


56289 


273C11 


A69A1C2088 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER 01:0.1 UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A69A1C3019 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER Df:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C3026 


283-0111-00 


CAP..FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A69A1C3028 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C3029 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF.20%,50V 


56289 


273C11 


A69A1C3035 


283-0111-00 


CAP..FXD.CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 


56289 


273C11 


A69A1C3043 


283-0111-00 


CAP.,FXD,C£R DI:0TUF,20%.50V 


56289 


273C11 


A69A1C3048 


283-0111-00 


CAP.,FXD,CER Dl:0.1UF,207o,50V 


56289 


273C11 


A69A1C3049 


283*0111-00 


CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF,20%.50V 


56289 


273C11 


A69A1C3062 


283-0204-00 


CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A69A1C3065 


283-0204-00 


CAP.,FXO,CER 01:0.01 UF,20%, 50V 


96733 


R2676 


A69A1C3077 


283-0204-00 


CAP.,FXD,CER Df:0.01UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A69A1 L3065 


108-0395-00 


C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A1L3066 


108-0395-00 


C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A1R1065 


315-0100-00 


RES.,FXO.CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1066 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1067 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1068 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1075 


315*0100-00 


RES..FXD.CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1082 


315-0100-00 


RES..FXD.CMPSN:10 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1083 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1084 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R1085 


315-0100-00 


RES.,FXD.CMPSN:10 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB100S 


A69A1R2076 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.5%.0-25W 


01121 


CB1005 


A69A1R2086 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R2088 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R3019 


315-0270-00 


RES.,FXD,CMPSN:27 OHM,5%,0-25W 


01121 


CB2705 


A69A1R3026 


315-0100-00 


RES.TXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R3028 


315*0100*00 


RES..FXD.CMPSN:10 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1 R3029 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM.5%.0.25W 


01121 


C81005 


A69A1R3035 


315-0100-00 


RES-,FXD,CMPSN:10 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R3043 


315-0100-00 


RES.,FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R3048 


307-0106-00 


RES.,FXD.CMPSN:4.7 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB47G5 


A69A1R3049 


315*0100-00 


RES..FXD.CMPSN:10 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1005 


A69A1R3081 


315-0101-00 


RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


GB1015 



REV MAY 1983 
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Replaceable Electrical Parts— '496 /496P Service Vof.2 



Component No. 



A69A2 

A69A2C1016 

A69A2C1019 

A69A2C1022 

A69A2C1025 

A69A2C1026 

A69A2C1031 

A69A2C1032 

A69A2C1033 

A69A2C1035 

A69A2C1036 

A69A2C1037 

A69A2L1O10 

A69A2L1027 

A69A2L1033 

A69A2Q1023 

A69A2R1014 

A69A2R1015 

A69A2R1016 

A69A2R1022 

A69A2R1023 

A69A2R1024 

A69A2Rt025 

A69A2R1026 

A69A2T1019 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eff Dscont 



670-5529-01 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

281-0167-00 

283-0647-00 

283-0634-00 

281-0167-00 

281-0577-00 

283-0634-00 

283-0647-00 

108-0395-00 

108-0701-00 

108-0701-00 

151-0650-00 

321-0114-00 

321-0114-00 

321-0054-00 

315-0270-00 

307-0113-00 

315-0911-00 

315-0102-00 

315-0511-00 

120-0459-00 



Name & Description 

CKT BOARD ASSY:V.R, INPUT 
CAP .FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP..FXD,CER DI:0.1UF.20%,50V 
CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DJ:0.1UF,20%,50V 
CAP.,VAR,CER DI:9-45PF,200V 

CAP.,FXD,MICA D:70PF.1%,100V 
CAP.,FXD.MICA D;65PF,1%.100V 
CAP .VAR.CER DI:9-45PF,200V 
CAP .FXD.CER DI:14PF.5%.500V 
CAP., FXD, MICA D:65PF.1%,100V 
CAP..FXD,MICA 0:70PF,1%,100V 

COIURF:64UH 

COlL,RF:1.3UH 

COIL.RF:1.3UH 

TRANSiSTORrSILICON.NPN 

RES..FXD.FILM:150 OHM.1%,0.125W 

RES.,FXO,FILM:150 OHM,1%,0-125W 

RES.,FXD.FILM:35.7 OHM,5%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:27 OHM,5%,0.25W 
RES,.FXD.CMPSN:5.1 OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:910 OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%»0-25W 
RES..FXD.CMPSN:510 OHM,5%,0.25W 

XFMR,TOROID:10 TURNS.BIFILAR 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


80009 


670-5529-01 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C1 1 


56289 


273C11 


59660 


538-01 1D9-45 


00853 


D155E700F0 


00853 


D155E650FO 


59660 


538-01 1D9-45 


04222 


7001-COG-140J 


00853 


D155E650F0 


00853 


D155E700FO 


80009 


108-0395-00 


80009 


108-0701-00 


80009 


108-0701-00 


80009 


151-0650-00 


91637 


MFF1816G150R0F 


91637 


MFF1816G150R0F 


91637 


MFF1816G35R70F 


01121 


CB2705 


01121 


CB51G5 


01121 


CB9115 


01121 


CB1025 


01121 


CB5115 


80009 


120-0459-00 
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Replaceable Electrical Parts— 496/496P Service VoL2 



Tektronix Serial/Model No, 

Component No. Part No. Eff Dscont Name & Description 



A69A3 


670-5530-03 


B010100 


A69A3 


— 




A69A3 


670-5530-04 


B010470 


A69A3 


— 




A69A3C1014 


283-0204-00 




A69A3C1015 


283-0204-00 




A69A3C1016 


283-0204-00 




A69A3C1017 


283-0204-00 




A69A3C1021 


283-0204-00 




A69A3C1030 


281-0182-00 




A69A3C1035 


281*0182-00 




A69A3C1054 


283-0204-00 




A69A3C1055 


283-0204-00 




A69A3C1056 


283-0204*00 




A69A3C1060 


283-0204-00 




A69A3C2012 


283-0204-00 




A69A3C2013 


283-0204-00 




A69A3C2015 


283-0204-00 




A69A3C2016 


283-0204-00 




A69A3C2017 


283-0204-00 




A69A3C2019 


283-0204-00 




A69A3C2020 


283-0204-00 




A69A3C2029 


283-0770-00 




A69A3C2037 


281-0221-00 




A69A3C2051 


283-0204-00 




A69A3C2054 


283*0204-00 




A69A3C2057 


283-0204-00 




A69A3C2058 


283-0204-00 




A69A3C2060 


283-0204-00 




A69A3C3011 


283-0204-00 




A69A3C3014 


283-0204-00 




A69A3C3016 


283-0204-00 




A69A3C3017 


283-0204-00 




A69A3C3018 


283-0204-00 




A69A3C3020 


281*0620-00 




A69A3C3023 


281-0245-00 




A69A3C3024 


283-0640-00 


B010100 


A69A3C3024 


283-0899-00 


B010470 


A69A3C3030 


281-0619-00 




A69A3C3035 


281-0245-00 




A69A3C3038 


283-0640-00 


B010100 


A69A3C3038 


283-0899-00 


B010470 


300-050-NPO-161J 


A69A3C304 




DI:21PF.17o.500V 


59660 




A69A3C3056 


283-0204-00 




A69A3C3058 


283-0204-00 




A69A3C3059 


283-0204-00 




A69A3C4015 


283-0204-00 




A69A3C4022 


283-0204-00 




A69A3C4029 


283-0204-00 




A69A3C4031 


283-0204-00 





B010469 CKT BOARD ASSY: 1ST FILTER SELECT 
(XTALS NOT INCLUDED IN THIS CKT BD) 
CKT BOARD ASSY:: 1ST FILTER SELECT 
(XTALS NOT INCLUDED IN THIS CKT BD) 
CAP„FXD,CER DI:0*01UF,20%.50V 
CAP..FXD,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 

CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DP:0.01UF,20%.50V 
CAP., VAR . PLSTC ; 1 .8-1 0PF,500V 
CAP..VAR.PLSTC:1.8-10PF,500V 
CAP„FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 

CAP.,FXD,CER D1:0.01UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.20%,50V 
CAP.,FXD.CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP..FXD,CER DI:0.01UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.20%.50V 
CAP..FXD,CER DI:0.01UF,207o.50V 

CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP.,FXD.CER Dl:0.01 UF,20%,50V 
CAP..FXD,CER 01:0.01 UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 
CAP.,FXD,MICA D:300PF.17c,500V 
CAP.,VAR,CER Dl:2-1 OFF. 100V 

CAP.pFXO.CER DI:0,0lUF,207o.50V 
CAP..FXD,CER DI:0.01UF,207o,50V 
CAP..FXD,CER DI:0.01UF,207o.50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,207o.50V 
CAP..FXD,CER 01:0.01 UF.207e.50V 
CAP.,FXO,CER 01:0.01 UF, 20%, BOV 

CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,207o,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.207o,50V 
CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF.207e.50V 
CAP..FXD,CER DI:21PF,17o,500V 
CAP.,VAR,CER DI:7.5-50PF,400V 

B010469 CAP.,FXD.MICA D:160PF,17>.100V 
CAP.,FXD.CER Dl:160 PF,5%,50V 
CAP.,FXD,CER Dili .2PF, + /-0.1 PF.200V 
CAP..VAR,CER OI:7.5'50PF.400V 
B010469 CAP.,FXD,MICA D:16OPF,1%,1O0V 
CAP.,FXD,CER Dl:160 PF.57o.50V 
281-0620-00 
301-OOOCOG0210F 
CAP..FXO,CER DI:0.01UF.207a,50V 

CAP.,FXD,CER DI:0.0lUF,207o.50V 
CAP..FXD.CER Dl:0.01UF,20%,50V 
CAP..FXD.CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 
CAP..FXD,CER DI:0.01UF.207>.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 
CAP.,FXD,CER DI:0,01UF,20%,50V 



A69A3C4032 

A69A3C4038 

A69A3C4039 

A69A3C4040 

A69A3C4054 



283*0204-00 

283-0204-00 

283-0204-00 

281-0111-00 

283-0204-00 



CAP..FXD.CER DI:0-01UF,207o,50V 
CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF.20%, 50V 
CAP.,FXD,CER Dl;0.01UF,207o,50V 
CAP., VAR, AIR DI:2-27PF,650V 
CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF,20%, 50V 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


80009 


670-5530-03 


80009 


670-5534-04 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


80031 


280501 R810BH02FO 


80031 


28O5D1R810BHO2FO 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


00853 


D15-5F301F0 


59660 


513-013A2 0-10 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


59660 


3O1-000COGO210F 


91293 


9694 


00853 


D151E161F0 


51642 


300-050-NP0-161J 


59660 


374 018COK0129B 


91293 


9694 


00853 


O151E161F0 


51642 

CAP., 


D.CEB 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


74970 


193-8-5 


96733 


R2676 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A69A3C4056 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A69A3C4057 


283*0204-00 






CAP..FXD.CER 01:0.01 UF.20%, 50V 


96733 


R2676 


A69A3C4059 


283-0204-00 






CAP..FXO,CER 01:0.01 UF.20%.50V 


96733 


R2676 


A69A3C4069 


203-0204-00 






CAP..FXD.CER DI;0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A69A3CR1010 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR1011 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V.400MA,SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR1012 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE: SILICON.400V,4OOMA.SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR1013 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR1017 


152-0153-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.15V.50MA 


07263 


FD7003 


A69A3CR1018 


152-0153-00 






SEMICOND OEVICE:SILICON,15V.50MA 


07263 


FD7003 


A69A3CR1021 


152-0153-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,15V,50MA 


07263 


FD7003 


A69A3CR1022 


152-0153-00 






SEMICOND DEV1CE:SILlCON, 15V, SOMA 


07263 


FD7003 


A69A3CR1055 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR1059 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V.400MA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR2010 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR2011 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR2012 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SIL1CON,400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR2013 


152-0107-04 






SEMICOND OEVICE:SILICON.400V,4OOMA.SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR2055 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,4OOMA.SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR2059 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR2062 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SIUCON,400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR2066 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V.4OOMA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR3010 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SIUCON,400V.400MA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR301 1 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR3012 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR3014 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,4OOMA.SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR3060 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICQN,400V.400MA,SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR3061 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR3062 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V.400MA,SEL 


14936 


GPD-01 1 


A69A3CR4064 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V.4OOMA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR4065 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA.SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3CR4068 


152-0107-04 






SEMICOND DEVICE:SILICON.400V,400MA,SEL 


14936 


GPD-011 


A69A3L1011 


108-0395-00 






C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L1012 


108^0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L1059 


108-0395-00 






C0IL,RF;64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L1067 


108-0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L2011 


108-0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L2012 


108-0395-00 






C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L2060 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L2062 


108-0395-00 






C0IURF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L3012 


108-0395-00 






COIURF:64UH 


80009 


1 08-0395-00 


A69A3L3013 


108-0395-00 






C0IL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L3014 


108-0395-00 






C0IL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L3029 


108-0964-00 






COIL,RF:FlXED,115NH.TOROIDAL INDUCT 


80009 


108-0964-00 


A69A3L3040 


108-0964-00 






C01URF:FIXED,115NH.TOROIDAL INDUCT 


80009 


108-0964-00 


A69A3L3059 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L4018 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L4043 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L4049 


108-0395-00 






COIL,RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L4058 


108-0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3L4065 


108-0395-00 






COIL.RF:64UH 


80009 


108-0395-00 


A69A3Q1019 


151-0301 -00 






TRANSISTOR:SlLlCON.PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q1020 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON.PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q1055 


151-0301-00 






TRANSISTORiSILICON.PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q2019 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 
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Tektronix 
Part No, 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A69A3Q2020 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON.PNP 


27014 


2N2907A ‘ 


A69A3Q2050 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SIUCON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q3019 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q3055 


151-0301-00 






TRANSlSTOR:SlLICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q3060 


151-0301-00 






TRANSiSTOR;SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q40t9 


151-0301-00 






TRANSISTORrSILICON.PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q4050 


151-0301-00 






TRANSlSTOR:SlLICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3Q4055 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A3R1015 


315-0332-00 






RES.,FXO,CMPSN:3.3K OHM.5%.0,25W 


01121 


CB3325 


A69A3R1016 


315-0121-00 






RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R1017 


315-0332-00 






RES.,FXD*CMPSN:3.3K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB3325 


A69A3R1018 


315-0103-00 






RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R1019 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R1020 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R1022 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R1026 


321-0121-00 






RES,.FXD,FILM:178 OHM.1 %,0.125W 


91637 


MFF1816G178R0F 


A69A3R1027 


321-0121-00 






RES.,FXD,FILM:178 OHM.1%.0.125W 


91637 


MFF1816G178R0F 


A69A3R1028 


321-0713-00 






RES.,FXD,FILM;30 OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G30R0OF 


A69A3R1054 


315-0332-00 






RES..FXD.CMPSN:3,3K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3325 


A69A3R1055 


315-0121-00 






RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R1057 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R1058 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R1067 


304-0681-00 






RES..FXD.CMPSN:680 OHIVU0%,1W 


01121 


GB6811 


A69A3R2013 


315-0332-00 






RES.,FXD.CMPSN:3.3K OHM.5%,0*25W 


01121 


CB3325 


A69A3R2014 


315-0121-00 






RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R2015 


315-0121-00 






RES..FXD.CMPSN:120 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R2016 


315-0332-00 






RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB3325 


A69A3R2017 


315-0103^00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0,25W 


01121 


CB1035 


A69A3R2018 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0-25W 


01121 


CB1035 


A69A3R2019 


315-0103-00 






RES„FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R2020 


315-0103-00 






RES,,FXD.CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R2023 


321-0026-00 






RES..FXD,FILM:18.2 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G18R20F 


A69A3R2024 


321-0143-00 






RES.,FXD,FILM:301 OHM.17c.0.125W 


91637 


MFF1816G301R0F 


A69A3R2025 


321-0143-00 






RES..FXD.F(LM:301 OHM,17o,0.125W 


91637 


MFF1816G301R0F 


A69A3R2026 


321-0054-00 






RES..FXD,FILM:35.7 OHM,5%,0.125W 


91637 


MFF1816G35R70F 


A69A3R2027 


321-0114-00 






RES..FXD.FILM:150 OHM,17c,0.125W 


91637 


MFF1816G150R0F 


A69A3R2028 


321-0114-00 






RES..FXD.FILM:150 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G150R0F 


A69A3R2049 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R2050 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R2055 


315-0332-00 






RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,5%.0.25W 


01121 


C83325 


A69A3R2056 


315-0121-00 






RES.,FXD,CMPSN:120 OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R3014 


315-0121-00 






RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R3015 


315-0121-00 






RES-.FXD,CMPSN:120 OHM, 57o, 0.25 W 


01121 


CB1215 


A69A3R3016 


315-0332-00 






RES..FXD.CMPSN:3.3K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB3325 


A69A3R3017 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,57d,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R3018 


315-0103-00 






RES..FXD.CMPSN:10K OHM.57e,0.25W 


01121 


C81035 


A69A3R30t9 


315-0121-00 






RES.,FXD,CMPSN:120 OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R3020 


315-0332-00 






RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB3325 


A69A3R3050 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R3053 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN;10K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1035 


A69A3R3Q56 


315-0332-00 






RES.,FXD.CMPSN:3.3K OHM,57e.0.25W 


01121 


CB3325 


A69A3R3057 


315-0121-00 






RES.,FXD,CMPSNr120 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R3059 


315-0103-00 






RES.,FXO.CMPSN:10K OHM.57c.0.25W 


01121 


C61035 


A69A3R3060 


315-0121-00 






RES.,FXD.CMPSN:120 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1215 


A69A3R3061 


315-0332-00 






RES.,FXD,CMPSN:3.3K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB3325 
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Component No. 

A69A3R3063 

A69A3R4012 

A69A3R4015 

A69A3R4016 

A69A3R4017 

A69A3R4019 

A69A3R4020 

A69A3R4021 

A69A3R4048 

A69A3R4049 

A69A3R4050 

A69A3R4053 

A69A3R4054 

A69A3R4055 

A69A3R4056 

A69A3R4057 

A69A3T1025 

A69A3T1039 

A69A3T2035 

A69A3T2055 

A69A3T3026 

A69A3T3055 

A69A3U4035 

A69A3U4035 

A69A3U4035 

A69A3U4035 

A69A3U4035 



Tektronix 
Part No. 



315-0103-00 

304-0681-00 

321-0099-00 

321-0099-00 

321-0077-00 

315-0332-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0332-00 

315-0121-00 

315-0121-00 

315-0332-00 

120-1241-00 

120-1241-00 

120-1237-00 

120-1237-00 

120-1339-00 

120-1339-00 

156-1235-00 



Serial/Model No. 

Eff Dscont Name & Description 

RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,10%.1W 
RES.,FXD,RLM:105 OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,FILM:105 OHM,1%,0.125W 
RES„FXD,FlLM:6l-9 OHM,1%.0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:3.3K OHM,5%,0.25W 

RES..FXD.CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXO,CMPSN;10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES,,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES,.FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 

R£S..FXD,CMPSN:3.3K OHM,5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:120 OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:120 OHM.5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSNr3.3K OHM,5%.0.25W 
TRANSFORMER.RF:TOR01D,3 WINDS TRIFILAR 
TRANSFORMER,RF:TOROID,3 WINDS TRIFILAR 

TRANSFORMER, RF:TOROID, 2 WINDINGS 
TRANSFORMER.RF:TOROID,2 WINDINGS 
TRANSFORM ER,RF:TOROID, 2 WINDINGS 
TRANSFORMER.RF:TOROID.2 WINDINGS 
MICROCIRCUIT.DI:BCO TO DECIMAL DECODER/DR 
(Y1030,Y1045,Y2036.Y2043.Y3046 NOT 
INCLUDED WITH THIS CIRCUIT BOARD SEE 
CHASSIS PARTS LIST FOR REPLACEABLE PART 
NUMBERS) 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


01121 


CB1035 


01121 


GB6811 


91637 


MFF1816G105R0F 


91637 


MFF1816G105R0F 


91637 


MFF1816G61R90F 


01121 


CB3325 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB1036 


01121 


CB3325 


01121 


CB1215 


01121 


CB1215 


01121 


CB3325 


80009 


120-1241-00 


80009 


120-1241-00 


80009 


120-1237-00 


80009 


120-1237-00 


80009 


120-1339-00 


80009 


120-1339-00 


80009 


156-1235-00 
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Replaceable Electrical Parts — 496/496P Service Vol.2 



Component No. 



A69A4 

A69A4 

A69A4C1017 

A69A4C1024 

A69A4C1028 

A69A4C1039 

A69A4C1047 

A69A4C1057 

A69A4C1066 

A69A4C2013 

A69A4C2018 

A69A4C2020 

A69A4C2032 

A69A4C2046 

A69A4C2052 

A69A4C2055 

A69A4C2059 

A69A4C3042 

A69A4C3045 

A69A4C3046 

A69A4C4024 

A69A4C4028 

A69A4C4046 

A69A4C4054 

A69A4C4059 

A69A4C4064 

A69A4CR1053 

A69A4Q1036 

A69A4Q2015 

A69A4Q2027 

A69A4Q2043 

A69A4Q2056 

A69A4Q3016 

A69A4Q3055 

A69A4Q3064 

A69A4Q4039 

A69A4R1016 

A69A4R1022 

A69A4R1026 

A69A4R1031 

A69A4R1032 

A69A4R1041 

A69A4R1046 

A69A4R1050 

A69A4R1052 

A69A4R1056 

A69A4R1060 

A69A4R1062 

A69A4R1064 

A69A4R2011 

A69A4R2012 

A69A4R2018 

A69A4R2023 

A69A4R2026 

A69A4R2031 



Tektronix Serial/Model No. Mfr 

Eff Dscont Name & Description Code Mfr Part Number 



670-5531-03 B010100 B010365 

670-5531^04 B010366 

283-0111-00 

283-01 1 1-00 

283-0107-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0204-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0204-00 

283-0204-00 

283-0204-00 

283-0204-00 

283-0111-00 

283-0107-00 

283-0111-00 

283-0204-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

283-0111-00 

152-0524-00 

151-0282-00 

151-0301-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0282-00 

151-0650-00 

151-0301-00 



CKT BOARD ASSY:10DB GAIN STEPS 
CKT BOARD ASSY:10DB GAIN STEPS 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF.20%, 50V 
CAP.,FXD.CER DI:51PF,5%,200V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 

CAP..FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF.20%.50V 
CAP..FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,207o.50V 

CAP.,FXD,CER 01:0,01 UF.20%,50V 
CAP..FXD,CER 01:0.01 UF.20%, 50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF.20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:51 PF, 5%, 200V 
CAP.,FXD.CER 01:0,1 UF.20%,50V 

CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF,20%,50V 
CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 
CAP.,FXD,CER DI;0.1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER 01:0.1 UF.20%,50V 
CAP..FXD,CER 01:0.1 UF, 20%, 50V 

CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 
SEMICOND DEVICE:SILICON.100V,100MA 
TRANSISTOR;SILICON,NPN 
TRANSlSTOR:SILICON,PNP 
TRANSIST0R:SILIC0N.NPN 

TRANSISTORjSIUCON.NPN 
TRANSISTOR:SILICON,NPN 
TRANSIST0R:SILIC0N,NPN 
transistor : S I LICON ,NPN 
TRANSISTOR:SlLlCON.NPN 
TRANSISTORiSILICON.PNP 



315-0221-00 

315-0151-00 

315-0681-00 

315-0101-00 

315-0390-00 

315-0681-00 



RES..FXD,CMPSN:220 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:150 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXO,CMPSN:100 OHM.5%.0. 25W 
RES.,FXD,CMPSN:39 OHM.57c.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM.5%.0.25W 



315-0470-00 

315-0470-00 

321-0239-00 

321-0058-00 

321-0194-00 

321-0164-00 



RES„FXD,CMPSN:47 OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.5%,0.25W 
RES..FXD.FILM:3.01 K OHM.1%.0.1 25W 
RES.,FXO.FILM:39.2 OHM.1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:1.02K OHM,1%,0,125W 
RES„FXD,FILM:499 OHM,1%,0.125W 



321-0065-00 

315-0472-00 

315-0472-00 

315-0104-00 

315-0681-00 

311-0635-00 



RES.,FXD,FILM:46.4 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD.CMPSN:4.7K OHM.5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:4.7K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXO.CMPSN:100K OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 
RES.,VAR,N0NW|R:1K OHM.10%.0.5%,0.5W 



321-0194-00 



RES.,FXD.FILM:1.02K OHM.1%,0.125W 



80009 


670-5531-03 


80009 


670-5531^ 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


96733 


R3017 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


96733 


R2676 


56239 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


96733 


R2676 


56289 


273C11 


96733 


R3017 


56289 


273C11 


96733 


R2676 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


56289 


273C11 


80009 


152-0524-00 


80009 


151-0262-00 


27014 


2N2907A 


80009 


151-0282^0 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0282-00 


80009 


151-0282^ 


80009 


161-0650-00 


27014 


2N2907A 


01121 


CB2215 


01121 


CB1515 


01121 


CB6815 


01121 


CB1015 


01121 


CB3905 


01121 


C06815 


01121 


CB4705 


01121 


CB4705 


91637 


MFF1816G30100F 


91637 


MFF1816G39fl20F 


91637 


MFF1816G10200F 


91637 


MFF1816G499R0F 


91637 


MFF1816G46R40F 


01121 


CB4725 


01121 


CB4725 


01121 


CB1045 


01121 


CB6815 


73138 


82P-6-2-102K 


91637 


MFF1816G10200F 
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Tektronix Serial/Model No. 

Component No. Part No. Eff Dscont Name & Description 



A69A4R2034 


321-0164-00 




A69A4R2035 


321-0065-00 




A69A4R2039 


321-0130-00 




A69A4R2042 


315-0390-00 




A69A4R2048 


321-0097-00 




A69A4R2051 


315-0152-00 




A69A4R2053 


315-0152-00 




A69A4R2057 


315-0681-00 




A69A4R2063 


315-0101-00 




A69A4R2069 


301-0201-00 




A69A4R3014 


315-0472-00 




A69A4R3015 


315-0390-00 




A69A4R3022 


315-0222-00 




A69A4R3026 


315-0222-00 




A69A4R3029 


321-0032-00 




A69A4R3035 


311-0622-00 




A69A4R3038 


321-0026-00 




A69A4R3039 


315-0104-00 




A69A4R3044 


315-0101-00 




A69A4R3048 


315-0222-00 




A69A4R3050 


321-0164-00 


B010100 


A69A4R3050 


321-0143-00 


B010366 


A69A4R3052 


315-0390-00 




A69A4R3059 


315-0681-00 




A69A4R4013 


321-0160-00 




A69A4R4026 


315-0151-00 




A69A4R4030 


315-0102-00 




A69A4R4033 


315-0102-00 




A69A4R4035 


315-0222-00 




A69A4R4045 


321-0164-00 


8010100 


A69A4R4045 


321-0143-00 


B010366 


A69A4R4049 


315-0221-00 




A69A4R4052 


315-0181-00 




A69A4R4061 


315-0220-00 




A69A4R4Q66 


315-0220-00 




A69A4T4019 


120-1431-00 





RES.,FXD,FILM:499 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,FILM:46.4 OHM,1%.0.125W 
RES.,FXD.FILIVI:221 OHM,1%.0-125W 
RES..FXD.CMPSN:39 OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,FILM:100 OHM.1%,0.125W 
RES..FXD.CMPSN:1.5K OHM.5%,0.25W 

RES.,FXD.CMPSN:1.5K OH M, 5%, 0.25 W 
RES..FXD.CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%.0. 25W 
RES..FXD.CMPSN:200 OHM.5%,0.50W 
RES.,FXD.CMPSN:4.7K OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:39 OHM,5%,0.25W 

RES„FXD,CMPSN:2.2K OHM,5%A25W 
RES..FXD.CMPSN:2.2K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD,FILM:21 OHM,1%.0.125W 
RES..VAR,NONWIR:100 OHM.10%,0.50W 
RES.,FXD,FILM:18.2 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXO,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 
RES..FXD,CMPSN:2.2K OHM,5%,0 25W 
B010365 RES.,FXD,FILM:499 OHM.1%,0.125W 
RES..FXD,FILM:301 OHM.1%.0.125W 
RES..FXD.CMPSN:39 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:680 OHM,5%,0.25W 

RES.,FXD,FILM:453 OHM,1%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSN:150 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:2.2K OHM.5%,0.25W 
B010365 RES..FX0,FILM:499 OHM.1%,0.125W 

RES.,FXD,FILM:301 OHM.1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:220 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:180 OHM.5%,0,25W 
RES.,FXD.CMPSN:22 OHM,57c.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:22 OHM,57o,0.25W 
XFMR,RF:TOROID 2 WINDINGS 



Mfr 

Code Mfr Part Number 



91637 


MFF1816G499R0F 


91637 


MFF1816G46R40F 


91637 


MFF1816G221R0F 


01121 


CB3905 


91637 


MFF1816G100R0F 


01121 


CB1525 


01121 


CB1525 


01121 


CB6815 


01121 


CB1015 


01121 


EB2015 


01121 


CB4725 


01121 


CB3905 


01121 


CB2225 


01121 


CB2225 


91637 


MFF1816G21R00F 


32997 


3329H-G48-101 


91637 


MFF1816G18R20F 


01121 


CB1045 


0112t 


CB1015 


01121 


CB2225 


91637 


MFF1816G499R0F 


91637 


MFF1816G301R0F 


01121 


CB3905 


01121 


CB6815 


91637 


MFF1816G453R0F 


01121 


CB1515 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB2225 


91637 


MFF1816G499R0F 


91637 


MFF1816G301ROF 


01121 


CB2215 


01121 


CB1815 


01121 


CB2205 


01121 


CB2205 


80009 


120-1431-00 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No, 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A69A5 


670-5532-03 






CKT BOARD ASSY:20DB GAIN STEPS 


80009 


670-5532-03 


A69A5C1018 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C1019 


283-0204-00 






CAP.TXD.CER DI:0.01UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C1022 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C1026 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF.20%.50V 


96733 


R2676 


A69A5C1031 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C1041 


283-0111-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A5C1042 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER DP:0.01UF,20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C1045 


283-0111-00 






CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 


56289 


273C11 


A69A5C2023 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER Dl:0.0lUF,207o.50V 


96733 


R2676 


A69A5C2032 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER DI:0.01UF,20%.50V 


96733 


R2676 


A69A5C2042 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER DI:0.01UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C2051 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER 01:0.01 UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C2053 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A69A5C2059 


283-0204-00 






CAP..FXD.CER 01:0.01 UF.20%,50V 


96733 


R2676 


A69A5C2061 


283-0204-00 






CAP.,FXD,CER 01:0.01 UF, 20%, 50V 


96733 


R2676 


A69A5C2069 


283-0204-00 






CAP.,FXD.CER 01:0.01 UF.20%, 50V 


96733 


R2676 


A69A5Q1025 


151-0302-00 






TRANSISTOR:SILICON.NPN 


07263 


S038487 


A69A5Q1035 


151-0302-00 






TRANSISTORiSILICON.NPN 


07263 


S038487 


A69A5Q1043 


151-0302-00 






TRANSiSTORrSiLlCON.NPN 


07263 


S038487 


A69A5Q1062 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SIUCON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A5Q2018 


151-0301-00 






TRANSISTOR:SILICON,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A5Q2042 


151-0301-00 






TRANSIST0R:SILIC0N,PNP 


27014 


2N2907A 


A69A5R1015 


321-0175-00 






RES-.FXD.FILM:649 OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G649R0F 


A69A5R1019 


31 7-0101-00 






RES. , FXO.CMPSN : 1 00 OH M ,5%.0. 1 25W 


01121 


BB1015 


A69A5R1024 


321-0130-00 






RES.,FXO.FILM:221 OHM.1%.0.1 25W 


91637 


MFF1816G221R0F 


A69A5R1025 


317-0331-00 






RES..FXO.CMPSN:330OHM,5%,0.125W 


01121 


BB3315 


A69A5R1026 


321-0114-00 






RES.,FXD,FILM:150 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G150R0F 


A69A5R1032 


321-0026-00 






RES. ,f XD. FILM : 1 8,2 OHM. 1 %.0. 1 25W 


91637 


MFF1816G18R20F 


A69A5R1037 


321-0143-00 






RES.,FXD,FILM:301 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G301R0F 


A69A5R1038 


317-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM.5%.0.125W 


01121 


BB2225 


A69A5R1041 


317-0331-00 






RES.,FXD,CMPSN:330 OHM,5%.0.125W 


01121 


BB3315 


A69A5R1042 


321-0130-00 






RES..FXD,F)LM:221 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G221R0F 


A69A5R1045 


317-0331-00 






RES.,FXD,CMPSN:330 OHM,5%,0.125W 


01121 


BB3315 


A69A5R1049 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A69A5R1056 


317-0104-00 






RES.,FXD,CMPSN : 1 0OK OHM,5%,0. 1 25W 


01121 


BB1045 


A69A5R1064 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%.0- 25W 


01121 


CB1015 


A69A5R1065 


317-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM.5%,0.1 25W 


01121 


BB2225 


A69A5R2014 


315-0122-00 






RES.,FXD,CMPSN:1 .2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1225 


A69A5R2019 


317-0222-00 






RES.,FXD.CMPSN:2.2K OHM,5%,0.125W 


01121 


BB2225 


A69A5R2021 


317-0104-00 






RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.125W 


01121 


BB1045 


A69A5R2022 


317-0222-00 






RES..FXO,CMPSN:2.2K OHM,5%,0.125W 


01121 


BB2225 


A69A5R2023 


311-0622-00 






RES..VAR,NONWIR:100 OHM,10%,0.50W 


32997 


3329H-G48-101 


A69A5R2026 


315-0101-00 






RES,.FXO.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A69A5R2031 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A69A5R2039 


317-0222-00 






RES. .FXD.CMPSN:2.2K OHM,5%,0. 1 25W 


01121 


BB2225 


A69A5R2044 


321-0114-00 






RES..FXD.FILM:150 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816Q150R0F 


A69A5R2045 


321-0085-00 






RES..FXD,FILM:75 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G75R00F 


A69A5R2046 


317-0104-00 






RES..FXD,CMPSN:100K OHM,57o,0.l25W 


01121 


BB1045 


A69A5R2051 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A69A5R2052 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM.5%,0-25W 


01121 


CB1D25 


A69A5R2060 


311-0622-00 






n ES . , VAR, NON WIR : 1 00 OH M . 1 0%,0.50W 


32997 


3329H-Q48-101 


A69A5R2061 


321-0097-00 






RES.,FXD,FILM:100 OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G100R0F 


A69A5R2062 


321-0026-00 






RES.,FXD,FILM:18.2 OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G18R20F 


A69A5R2063 


317-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2,2K OHM,5%,0.125W 


01121 


BB2225 
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Component No. 

A70Q1017 

A70Q1028 

A70Q2022 

A70Q2025 

A70Q2042 

A70Q2044 

A70Q3024 

A70Q3025 

A70Q3028 

A70Q3045 

A70Q3047 

A70Q4058 

A70Q4059 

A70Q4063 

A70Q4065 

A70R1015 

A70R1021 

A70R1022 

A70R1023 

A70R1024 

A70R1025 



7-88 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eff Dscont 



Name & Description 



Mfr 

Code 



Mfr Part Number 



151-0391-00 

151-0301*00 



TRANSIST0R:SILIC0N,PNP 

TRANSlSTOR:SlLICON,PNP 



151-0192-00 

151-0302-00 

151-0302-00 

151-0302-00 

151-0290-00 

151-0134-00 



TRANS1STOR:SILICON,NPN,SEL FROM MPS652 

TRANSISTOR : S I LICON , N PN 

TRANSISTOR;SlLICON,NPN 

TRANSISTOR:SILlCON,NPN 

TRANSlSTOR:SILICON.NPN 

TRANSISTOR:SILlCON,PNP 



151-0391-00 

151-0302-00 

151-0302-00 

151-0615-00 

151-0612-00 

151-0615-00 



TRANSISTOR : SILICON, PNP 
B01 01 00 B01 0280 TRAN SISTOR :SI LICON, NPN 

TRANSISTORiSILICON.NPN 
TRANSISTOR;SlLlCON,NPN 
TRANSlSTOR:SIUCON,PNP 
B010100 B010280 TRANSISTOR:SILICON.NPN 



151-0612-00 B010100 B010280 

321-0481-00 

311-1198-00 

317-0244-00 

315-0472-00 

315-0472-00 

315-0682-00 



TRANSISTOR:SlLICON,PNP 
RES.,FXD,FILM:1M OHM.1%,0.125W 
RES.,VAR,NONWIR:20K OHM,20%,0.5W 
RES.,FXD,CMPSN;240K OHM,5%.0..125W 
RES..FXD.CMPSN:4.7K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:47K OHM,5%,0.25W 

RES. ,FXD ,CM PSN : 6.6K OHM ,5%,0.25W 



80009 151-0391-00 

27014 2N2907A 

04713 SPS8801 

07263 S038487 

07263 S038487 

07263 S038487 

07263 S032790 

80009 151-0134-00 

80009 151-0391-00 

07263 S038487 

07263 S0384B7 

04713 SDS358K 

80009 151-0612-00 

04713 SDS358K 

80009 151-0612-00 

24546 NA4D1004F 

73138 72-29-0 

01121 BB2445 

01121 CB4725 

01121 CB4725 

01121 CB6825 
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Component No. 



A70R1026 

A70R1027 

A70Rt030 

A70R1045 

A70R1046 

A70R1051 

A70R1052 

A70R1058 

A70R1063 

A70R1065 

A70R1066 

A70R1067 

A70R1068 

A70R1069 

A70R2021 

A70R2022 

A70R2024 

A70R2025 

A70R2026 

A70R2027 

A70R2028 

A70R2051 

A70R2052 

A70R2053 






A70R2054 

A70R2055 

A70R2056 

A70R2057 

A70R2058 

A70R2061 



A70R2062 

A70R2063 

A70R2064 

A70R2065 

A70R2066 

A70R2067 



A70R3011 

A70R3012 

A70R3013 

A70R3014 

A70R3015 

A70R3016 

A70R3O37 

A70R3045 

A70R3046 

A70R3047 

A70R3052 

A70R401T 



A70R4012 

A70U2034 

A70U2036 

A70U2038 

A70U2039 

A70U2045 



I 



A70U3029 



Tektronix Serial/Model No. 

Part N o. Eff Dscont iwi 

uscom Name & Description 



315-0682-00 

311-1245-00 

311-1248-00 

315-0222-00 

315-0222-00 

311-1247-00 






301-0473-00 

311-1241-00 

311-1242-00 

301-0104-00 

301-0473-00 


B010100 


B010280 


311-1243-00 


B010100 


B010280 


315-0104-00 

315-0513-00 

317-0103-00 

315-0472-00 

321-0275-00 

315-0103-00 


B010100 

B010100 


B010280 

B010280 



RES., FXD.CMPS N : 6.8K OH M,5%,0.25 W 
RES..VAR,NONWIR:10K OHM.107o 0 SOW 
RES.,VAR,NONWIR:500 0HM,10%,0.50W 
RES..FXD,CMPSN:2.2K OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM,5%.0 25W 
RES..VAR,NONWfR:1M OHM,t0%,0.5OW 

RES.,FXD,CMPSN:47K OHM,5%,0.50W 
R ES-, VAR.NON WIR : 1 0OK OHM. 1 0%,0.5 W 
RES.,VAR,NONWIR:200K OHMJ0%.0.50W 
RES.,FXD,CMPSNr100K OHM,5%,0.5W 
RES.,FXD,CMPSN:47K OHM,5%,0.50W 

RES.,VAR.NONWIR:500KOHM,10%.0.50W 

RES.,FXD,CMPSN:tOOK OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:51K OHM.5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.125W 
RES.,FXD,CMPSN;4.7K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,FiLM:7.15K OHM,T%,0.125W 
RES.,FXD,CMPSNr10K OHM,5%,0.25W 



315-0682-00 

315-0103-00 

315-0103-00 

315-0221,00 



315-0102-00 

315-0102-00 


B010100 

B010100 


B010280 

B010280 


315-0221-00 

315-0102-00 

315-0242-00 

301-0753-00 

315-0184-00 

315-0101-00 


B010100 

BOlOlOO 


B010280 

B010280 


315-0100-00 

315-0272-00 

315-0471-00 

315-0100-00 

315-0102-00 

315-0392-00 


B010100 

B010100 

B010100 


B010280 
B010280 
BO 10280 


315-0103-00 

315-0102-00 

315-0102-00 

315-0103-00 

321-0460-00 

315-0123-00 






315-0103-00 

315-0100-00 

315-0100-00 

315-0100-00 

315-0563-00 


B010100 


B010280 



315-0101-00 



RES.,FXD,CMPSN:6.8K OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:220 OHM,5%.0.25W 
RES..FXD.CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 
RES.,FX0,CMPSN:1K OHM.5%.0.25W 

RES.,FXD,CMPSNr220 OHM.5%.0.26W 
RES..FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:2.4K OHM.5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:75K OHM.5%.0.50W 
RES..FXD,CMPSN:180K OHM, 5%, 0.25 W 
RES.,FXD,CMPSN;100 OHM.5%,0. 25W 



RES.,FXD,CMPSN;10 OHM,5%,0.25W 
RES..FXD.CMPSN:2.7K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:470 OHM.5%,0.25W 
RES..FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 
RES.,FXO,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES. , FXD.CMPSN :3. 9K OH M,5%,0.25W 

RES..FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:tOK OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,FILM;604K OHM,1%,0.125W 
RES..FXD,CMPSN:12K OHM,5%,0.25W 



RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:10 OHM*5%,0.25W 
RES.,FXD.CMPSN:10 OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:10 OHM,5%,0.25W 
RES., FXD.CMPSN :56K OHM,5%.0.25W 
RES..FXD,CMPSN:100 OHM,5%,0. 25W 



321-0356-00 

156-0733-02 

156-0385-02 

156-0467-02 

156-0452-02 

156-0469-02 



RES.,FXD,FPLM:49,9K 0HM,1 %,0. 1 25W 
M|CR0C]RCUJT,DI:DUAL MONOSTABLE MV 
MICROCfRCUIT.DJ;HEX INVERTER 



.SCRN 



I ,ur:uuAU Z-INP NAND BFR.SCRN 
MICROCIRCUIT, DI:4-WIDE,2-INP AOI, SCREENED 
MICROCIRCUIT, Dl:3/8 LINE DCDR 



156-0206-02 



MICROCIRCUIT.DLCORE DRIVER, SCREENED 



Mfr 

Code Mfr Part Number 



01121 CB6825 

73138 72-28-0 

73138 72-23-0 

01121 CB2225 

01121 CB2225 

73138 72-35-0 



01121 EB4735 

32997 3386X-T07-104 

021 1 1 63X-204-T602 

01121 EB1045 

01121 EB4735 

73138 72-34-0 

01121 CB1045 

01121 CB5135 

01121 BB1035 



01121 


CB4725 


91637 


MFF1816G71500F 


01121 


CB1035 


01121 


CB6825 


01121 


CB1035 


01121 


CB1035 


01121 


CB2215 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB2215 


01121 


CB1025 


01121 


CB2425 


01121 


EB7535 


01121 


CB1845 


01121 


CB1015 


01121 


CB1005 


01121 


CB2725 


01121 


CB4715 


01121 


CB1005 


01121 


CB1025 


01121 


CB3925 


01121 


CB1035 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1035 


91637 


MFF1816G60402F 


01121 


CB1235 


01121 


CB1035 


01121 


CB1005 


01121 


CB1005 


01121 


CB1005 


01121 


CB5635 


01121 


CB1015 


91637 


MFF1816G49901F 


04713 


SN74LS221N/J 


01295 


SN74LS04 


01295 


SN74LS38 


07263 


74LS54 


01295 


SN74LS138NP3 


01295 


SN75325(NP3 OR J 
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Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A70U3034 


156-0206-02 






MiCROCiRCUIT.DhCORE DRIVER, SCREENED 


01295 


SN75325(NP3 OR J 


A70U3038 


156-0206-02 






MICROCIRCUIT.DhCORE DRIVER.SCREENED 


01295 


SN75325(NP3 OR J 


A70U3046 


156-0913-02 






MICROCIRCUIT.DhOCTAL D FF, BURN-IN 


04713 


SN74LS377NDS 


A70U4023 


156-0067-12 






MICROCIRCUIT, LhOPERATIONAL AMPLIFIER 


01295 


UA741CJG 


A70VR1052 


152-0288-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,140V,5% 


12954 


DZ720717C 


A70VR2014 


152-0265-00 






SEM1COND DEVICE:ZENER,0.4W,24V,5% 


04713 


SZG35009K8 


A70VR2062 


152-0087-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER,1 W,1 OOV.5% 


04713 


SZ1627RL 


A70VR3015 


152-0281-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,22V.5% 


12954 


1N969B 
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c 

Component No. 



Tektronix SeriaZ/Model No. 

Part No. Eff Dscont 



Name & Description 



A72 670-5549-01 B010100 

A72 670-5549-02 B010452 

A72C1013 283-0110-00 

A72C1032 283-0111-00 

A72C1033 283-0177-00 

A72C1038 283-0111-00 



B010451 CKT BOARD ASSY:SWEEP 
CKT board ASSY:: SWEEP 
CAP.,FXD,CER DI:0.005UF, + 80-20%, 150V 
CAP.,FXD.CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:1UF,4 80-20%, 25V 
CAP.,FXD,CER DI;0.1UF,20%,50V 



A72C1046 283-0177-00 

A72C1083 283-0108-00 

A72C2042 203-0111-00 

A72C2067 283-0111-00 

A72C2085 283-0212-00 

A72C2094 295-0171-00 



CAP..FXD,CER Dt: 1 UF. + 80-20%.25V 
CAP.,FXD,CER DI:220PF.10%,200V 
CAP..FXD,CER DI:0.1UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%.50V 
CAP.,FXD,CER D!:2UF,20%,50V 
CAP.,SET.MTCHD:510PF,0.05UF,5UF 



A72C2098 

A72C3027 

A72C3027 

A72C3028 

A72C3069 

A72C3071 



295-0171-00 

283-0203-00 B010100 B010451 

283-0212-00 B010452 

290-0536-00 

290-0755-00 

283-0108-00 



CAP.,SET,MTCHD:510PF,0.05UF,5UF 
CAP,.FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER D!:2UF,20%,50V 
CAP..FXD,ELCTLT:10UF,20%,25V 
CAP.,FXD,ELCTLT:100UF, 4-50-10%, 10V 
CAP.,FXD,CER DI:220PF,10%,200V 



A72C3075 

A72C3079 

A72C4059 

A72C4069 



283-0212-00 

295-0171-00 

283-0111-00 

283-0111-00 



A72C4082 


283-0111-00 


A72C4084 


290-0768-00 


A72C4O07 


290-0574-00 


A72C4091 


283-0094-00 


A72C4109 


283-0111-00 


A72C5024 


283-0111-00 


A72C5044 


283-0111-00 


A72C5058 


283-0168-00 


A72C5059 


283-0111-00 


A72C5061 


283-0204-00 


A72C5078 


283-0004-00 


A72C5091 


290-0309-00 


A72C6061 


283-0111-00 


A72C6062 


283-0111-00 


A72C6071 


283-0330-00 


A72C6072 


283-0198-00 


A72C6083 


283-0198-00 


A72C7092 


283-0111-00 


A72CR1035 


152-0141-02 


A72CR1088 


152-0141-02 


A72CR1089 


152-0141-02 


A72CR2075 


152-0322-00 


A72CR2086 


152-0141-02 


A72CR2101 


152-0246-00 


A72CR2102 


152-0246-00 


A72CR3034 


152-0141^02 


A72CR3035 


152-0141-02 


A72L4065 


108-0417-01 


A72Q1047 


151-0302-00 


A72O1078 


151-0232-00 


A72Q2074 


151-0302-00 


A72Q2084 


151-0232-00 


A72Q2107 


151-1022-00 



CAP..FXO,CER DF2UF,20%,50V 
CAP.,SET,MTCHD:510PF,0.05UF,5UF 
CAP.,FXD,CER DI;0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD.ELCTLT:10UF. + 50-10%,100V 

CAP.,FXD,ELCTLT:47UF,10%,20V 
CAP.,FXD,CER DI:27PF.10%,200V 
CAP.,FXD,CER DF0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP..FXD,CER 01:0.1 UF.20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:12PF,5%,100V 

CAP..FXD,CER DI:0.1UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.01UF,20%.50V 
CAP..FXD,CER DI:0.02UF,^- 80-20%, 150V 
CAP.,FXD,ELCTLT:100UF,20%,25V 
CAP.,FXD.CER 0/:0.1UF.20%,50V 
CAP..FXD,CER DI:0.1UF,20%.,50V 

CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.22UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER Dr:0.22UF,20%,50V 
CAP.,FXD,CER DI:0.1UF.20%.50V 
SEMfCOND DEVICE:SIUCON,30V,150V!A 
SEMICOND DEVfCE:SfLlCON,30V,150MA 

SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 
SEMJCOND DEVICE;SILICON,15V,HOT CARRIER 
SEMICOND DEV(CE:S(LICON.30V,150MA 
SEMICOND DEVICE:SW,SI,40V,200MA 
SEMICOND DEVICE:SW,SI.40V,200MA 
SEMICOND DEVICE:SlLICON, 30V, 150MA 

SEMICOND DEVfCE:SlLICON.30V,150MA 

COIL,RF:FIXED.110UH 

TRANSlSTOR:SILlCON,NPN 

TRANSISTOR:SlLICON.NPN.DUAL 

TRANSlSTOR:SrUCON,NPN 

TRANSIST0R;SILIC0N,NPN,DUAL 

TRANSISTOR:FET.N-CHAN,SI,F1782,TO 18 



Mfr 

Code Mfr Part Number 



80009 


670-5549-01 


80009 


670-5549-02 


59660 


856-547-E^502Z 


56289 


273C11 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


56289 


273C11 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


56289 


1C10COG221K200B 


56289 


273C1 1 


56289 


273C1 1 


51642 


400-050-Z5U205M 


84411 


TEK-140-000-51 


84411 


TEK-140-000-51 


72982 


8131M058Z5U0474M 


51642 


400-050-Z5U205M 


90201 


TDC106M025FL 


55680 


ULA1A01TEA 


56289 


1C10C0G221K200B 


51642 


400-050-Z5U205M 


8441 T 


TEK-140-000-51 


56289 


273C11 


56289 


273c 11 


56289 


273C11 


54473 


ECE-A100V10L 


90201 


TDC476K020CL 


59660 


035-583-COGO27OK 


56289 


273C11 


56289 


273C1 1 


56289 


273C11 


72982 


8101B121COG0120J 


56289 


273C1 1 


96733 


R2676 


59821 


SDDH69J2032 


56289 


109D107X0025F2 


56289 


273C1 1 


56289 


273C11 


51642 


150-050-NPO-101J 


56289 


1C10Z5U223M050B 


56289 


1C10Z5U223M050B 


56289 


273C11 


01295 


1N4152R 


01295 


1N4152R 


01295 


1N4152R 


50434 


5082-2672 


01295 


1N4152R 


03508 


DE140 


03508 


DE140 


01295 


1N4152R 


01295 


1N4152R 


80009 


108-0417-01 


07263 


S038487 


07263 


SP12141 


07263 


S038487 


07263 


SP12141 


17856 


FN1234 
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Tektronix Serial/Model No. Mfr 



Component No, 


Part No. 


Eff 


Dscont 


Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 


A72Q3090 


151-1022-00 






TRANSISTOR:FET.N-CHAN,SI,F1782JO-18 


17856 


FN1234 


A72Q3095 


151-1022-00 






TRANSIST0R:FET,N-CHAN,SI,F1782 JO-18 


17856 


FN1234 


A72Q3100 


151-1 022-00 






TRANSISTOR:FET,N-CHAN.SI,F1782.TO-18 


17856 


FN1234 


A72Q4051 


151-0302-00 






TRANS 1 STOR : S 1 LICON . N PN 


07263 


S038487 


A72Q4052 


151-0302-00 






TRANSISTORiSILICON.NPN 


07263 


S038487 


A72R1011 


315-0104-00 






RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1045 


A72R1012 


315-0101-00 






RES..FXD.CMPSN:100 OHM,5%,0, 25W 


01121 


CB1015 


A72R1018 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A72R1019 


315-0153-00 






RES..FXD.CMPSN:15K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1535 


A72R1028 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A72R1029 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM.5%.0. 25W 


01121 


CB1015 


A72R1034 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A72R1035 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A72R1036 


315-0102-00 






RES.,FXD.CMPSN:1K OHM,57o,0.25W 


01121 


CB1025 


A72R1043 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSNil0K OHM,5%,0-25W 


01121 


CB1035 


A72R1073 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0,25W 


01121 


CB1035 


A72R1082 


315-0302-00 






RES.,FXD,CMPSN:3K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB3025 


A72R1084 


315-0302-00 






RES.,FXD.CMPSN:3K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3025 


A72R1085 


315-0103-00 






RES.,FXD.CMPSN:10K OHM,5%,0.25W. 


01121 


CB1035 


A72R2012 


321-0259-00 






RES..FXD,FILM:4.87KOHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G48700F 


A72R2013 


321-0163-00 






RES.,FXD,FILM:487 OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G487R0F 


A72R2062 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSNi1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A72R2066 


315-0101-00 






RES.,FXD,CMPSN:100 OHM,5%.0. 25W 


01121 


CB1015 


A72R2077 


315-0302-00 






RES..FXD,CMPSN:3K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3025 


A72R2076 


315-0272-00 






RES.,FXD.CMPSN:2.7K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2725 


A72R2081 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1035 


A72R2082 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A72R2083 


31 5-0272-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.7K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB2725 


A72R2092 


315-0104-00 






RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1045 


A72R2093 


315-0104-00 






RES„FXD.CMPSN:100K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A72R2099 


315-0821-00 






RES.,FXD,CMPSN:820 OHM^%,0,25W 


01121 


CB8215 


A72R2105 


315-0104-00 






RES„FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A72R3011 


315-0106-00 






RES„FXD,CMPSN:10M OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1065 


A72R3012 


315-0153-00 






RES..FXD.CMPSN:15K OHM,5%,0,25W 


01121 


CB1535 


A72R3013 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A72R3016 


315-0105-00 






RES..FXD.CMPSN:1M OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1055 


A72R3017 


321-0256-00 






RES..FXD.FILM:4.53K 0HM.1%A125W 


91637 


MFF1816G45300F 


A72R3022 


315-0153-00 






RES-,FXD,CMPSN:15K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1535 


A72R3023 


315-0103-00 






RES..FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0,25W 


01121 


CB1035 


A72R3025 


315-0391-00 






RES-,FXD,CMPSN:390 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB3915 


A72R3027 


315-0104-00 






RES..FXD.CMPSN:1 OOK OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A72R3082 


315-0302-00 






RES-.FXD.CMPSN:3K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3025 


A72R3086 


315-0103-00 






RES.,FXD,CMPSN:10K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1035 


A72R3087 


315-0100-00 






RES-,FXD,CMPSN:10 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1005 


A72R3103 


315-0104-00 


B010100 


B010451 


RES-.FXD.CMPSN:100K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1045 


A72R3103 


321-0431-00 


BO 10542 




RES.,FXO,FILM:301K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G30102F 


A72R3104 


315-0511-00 






RES.,FXD,CMPSN:510 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5115 


A72R3105 


321-0317-00 


B010100 


B010451 


RES,,FXD,FILM:19.6K OHM,1%,0-125W 


91637 


MFF1816G19601F 


A72R3105 


321-0384-00 


B010542 




RES„FXD,RLM:97.6K OHM.1%,0-125W 


91637 


MFF1816G97601F 


A72R3106 


315-0472-00 






RES.,FXD.CMPSN:4.7K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB4725 


A72R4051 


315-0272-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.7K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB2725 


A72R4052 


315-0182-00 






RES..FXD.CMPSN:1.8K OHM.5%.0,25W 


01121 


CB1825 


A72R4057 


315-0182-00 






RES-.FXD.CMPSN:1.BK OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1825 


A72R4058 


315-0272-00 






RES.,FXD.CMPSN:2,7K OHM,5%,0,25W 


01121 


CB2725 


A72R4091 


315-0470-00 






RES.,FXD.CMPSN:47 OHM,5%.0.25W 


01121 


CB4705 



I 
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A72R4098 


321-0233-00 


B010100 


B010451 


RES..FXD.FILM:2.61K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G26100F 


A72R4098 


321-0307-00 


6010452 




RES.,FXD,FILM:15,4K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G15401F 


A72R4105 


321-0393-00 






RES..FXD.FILM:1 21 K OHM.1 %,0.125W 


91637 


MFF1816G12102F 


A72R5064 


321-0258-00 






RES..FXO,FILM:4.75K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G47500F 


A72R5065 


321-0258-00 






RES.,FXD,FILM:4.75K OHM.1 %.0. 1 25W 


91637 


MFF1816G47500F 


A72R5074 


315-0200-00 






RES.,FXD.CMPSN;20 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB2005 


A72R5081 


315-0101-00 






RES./XD.CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A72R5091 


315-0122-00 






RES-,FXD.CMPSN:1.2K OHM.5%.0.25W 


01121 


CB1225 


A72R5092 


321-0318-07 






RES.,FXD,FILM;20K OHM,0.1%,0.125W 


24546 


NE55E2002B 


A72R5094 


321-0816-07 






RES..FXD.FILM:5K OHM,0.1%.0.125W 


91637 


MFF1816C50000B 


A72R5102 


321-0995-00 






RES„FXD,FILM;549K OHM,1%,0.125W 


24546 


NA55D5493F 


A72R5103 


321-1388-01 






RES.,FXD.RLM:109K OHM,0.5%,0.125W 


24546 


NA55D1093D 


A72R5104 


321-0427-00 






RES..FXD,FILM:274K OHM,1%,0.125W 


24546 


NA55D2743F 


A72R5105 


311-1240-00 






RES..VAR.NONWIR:25K OHM,10%,0.50W 


73138 


72-30-0 


A72R6052 


321-0310-00 






RES.,FXD.FILM:16.5K OHM.1 %,0.125W 


91637 


MFF1816G16501F 


A72R6058 


315-0752-00 






RES..FXD.CMPSN:7.5K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB7525 


A72R6059 


315-0470-00 






RES..FXD,CMPSN:47 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB4705 


A72R6066 


315-0470-00 






RES.,FXD,CMPSN:47 OHM.5%,0.25W 


01121 


CB4705 


A72R6067 


315-0562-00 






RES.,FXD.CMPSKIr5.6K OHM,5%,0-25W 


01121 


CB5625 


A72R6071 


321-0301-00 






R ES ..FXD.FI LM: 1 3.3K OH M .1 %.0. 1 25W 


91637 


MFF1816G13301F 


A72R6081 


315-0183-00 






RES..FXD.CMPSN:18K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1835 


A72R60B2 


315-0822-00 






RES..FXD,CMPSN:8.2K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB8225 


A72R6083 


315-0101-00 






RES„FXD.CMPSN:100 OHM.5%,0. 25W 


01121 


CB1015 


A72R6086 


321-0289-00 






RES.,FXD,FILM:10K OHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A72R6091 


321-0318-00 






RES.. FXD. FILM :20K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G20001F 


A72R6092 


321-0289-00 






RES.,FXD,F1LM:10K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G10001F 


A72R6094 


321-0983-00 






RES.,FXD.FILM:4.5M OHM.1%.0.1 25W 


91637 


CM110216G45003F 


A72R6095 


321-1627-06 






RES..FXD,FILM:731.3K OHM,0.25%,0.125W 


91637 


MFF1816C73132C 


A72H6101 


321-0280-00 






RES.,FXD,FILM:8.06K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G80600F 


A72R6102 


321-0352-00 






R£S.,FXD,FILM:45.3K OHM.1 %,0.125W 


91637 


MFF181 6G45301F 


A72R6103 


321-0807-00 






RES.,FXD,FILM:900K OHM,1%,0.125W 


91637 


HFF1104F90002F 


A72R6104 


321-0510-07 






RES..FXD,FILM:2.00 MEG OHM.0.125W 


91637 


HFFl 8130200036 


A72R709t 


321-0244-00 


B010100 


B010451 


RES.,FXD,FILM:3.4K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G34000F 


A72R7091 


321-0274-00 


B010452 




RES.,FXD.FILM:6.98KOHM.1%,0.125W 


91637 


MFF1816G69800F 


A72R7093 


321-0274-00 


B010100 


B010451 


RES.,FXD,FILM:6.98K OHM.1 %,0.125W 


91637 


MFF1816G69800F 


A72R7093 


321-0350-00 


B010452 




RES.,FXD,FILM:43.2K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G43201F 


A72R7101 


321-1484-03 






RES.,FXD.FILM:1.09M OHM.0.25%.0.125W 


91637 


HFF188D10903C 


A72R7102 


321-0291-00 


B010100 


B010451 


RES.,FXD,FILM:10.5K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G10501F 


A72R7102 


321-0367-00 


B010452 




RES..FXD,FILM:64.9K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G64901F 


A72R7103 


321-0274-00 


B010100 


B010451 


RES.,FXD,FILM:6.98K OHM,1%,0.125W 


91637 


MFF1816G69800F 


A72R7103 


321-0350-00 


B010452 




RES.,FXD.FILM:43.2K OHM,1%.0.125W 


91637 


MFF1816G43201F 


A72U1052 


156-0645-02 






MICROCIRCUIT, DI:HEX INV ST NAND GATES, SCRN 


01295 


SN74LS14 


A72U2015 


156-0411-02 






MICROCIRCUIT.LI:QUAD COMPARATOR.SEL 


04713 


LM339JDS 


A72U2024 


156-0388-03 






MiCROCIRCUIT.DhDUAL D FLIP-FLOP 


07263 


74LS74A 


A72U2034 


156-0388-03 






MICROCIRCUIT,DI:OUAL D FLIP-FLOP 


07263 


74LS74A 


A72U2043 


156-0391-02 






MICROCIRCUIT.DLHEX LATCH W/CLEAR 


01295 


SN74LS174 


A72U3034 


156-0798-02 






MiCROCIRCUIT.DLDUAL 14 TO 1 LINE SEUMUX 


01295 


SN74LS153 


A72U3042 


156-0391-02 






MiCROCiRCUIT.DIrHEX LATCH W/CLEAR 


01295 


SN74LS174 


A72U3061 


156-0382-02 






MICROCIRCUIT,DI:QUAD 2-INP NAND GATE 


01295 


SN74LS(X3 


A72U4016 


156-0383-02 






MICROCIRCUIT,DI:QUAD 2-INP NOR GATE 


01295 


SN74LS02 


A72U4026 


156-0153-02 






MICROCiRCUJT.DhHEX INVERTER BUFFER 


27014 


DMB006 


A72U4095 


156-1249-00 






MICROCIRCUIT,LI:VOLTAGE REFERENCE 


24355 


AD40227 


A72U4101 


156-0512-02 


6010100 


B010199 


MiCROCiRCUIT.LhOPERATIONAL AMPLIFIER.SEL 


04713 


LM306J-8DS 


A72U4101 


156-0512-03 


B010200 




MICROCIRCUIT.LIiOPERATIONAL AMPLIFIER 


04713 


LM308J-8 


A72U5016 


156-0382-02 






MICROCIRCUIT, DI:QUAD 2-INP NANO GATE 


01295 


SN74LS00 
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A72U5026 


156-0388-03 






M(CROCIRCUIT,DI:DUAL D FLIP-FLOP 


07263 


A72U5033 


156-0956-02 






MICROCIRCUIT,DI:OCTAL BFR W/3 STATE OUT 


01295 


A72U5043 


156-0469-02 






MICROCIRCUIT,DI:3/8 LINE DCDR 


01295 


A72U5052 


156-0382-02 






MiCROCIRCUIT.DhQUAD 2-INP NAND GATE 


01295 


A72U5085 


156-0411-02 






MICROCIRCUIT,LI:QUAD COMPARATOR,SEL 


04713 


A72U6061 


156-0742-02 






MICROCIRCUIT, LhOPERATIONAL AMPLIFIER,SEL 


01 295 


A72U6071 


156-0512-02 


B010100 


B010199 


MICROCIRCUIT,LI:OPERATIONAL AMPLIFIER,SEL 


04713 


A72U6071 


156-0512-03 


B010200 




MICROCIRCUIT,LI:OPERATIONAL AMPLIFIER 


04713 


A72U6092 


156-0158-04 






MlCROCIRCUIT,LI:DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 


01295 


A72U6102 


156-1270-00 






MICROCIRCUIT,LI:8 CHAN ANALOG MULTIPLEXER 


27014 


A72VR2093 


152-0611-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER.0.4W,9V,2% 


80009 


A72VR2103 


152-0437-00 






SEMICOND DEVICE:2ENER.SI.8.2V.27o,0.4W 


14552 


A72VR3106 


152-0437-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER,SI,8.2V.2%.0.4W 


14552 


A72VR6086 


152-0127-00 






SEMICOND DEVICE:ZENER.0.4WJ.5V,5% 


04713 


A72W1028 


131-0993-00 






BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


A72W301 1 


131-0993-00 






BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


A72W4105 


131-0993-00 






BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 



Mfr Part Number 



74LS74A 

SN74LS244NP3 

SN74LS138NP3 

SN74LS00 

LM339JOS 

LM318JG 

LM308J-8DS 

LM308J-8 

N99320JG 

LF11508D 

152^0611-00 

TD332679 

TD332679 

SZG35009K2 

850100-01 

850100-01 

850100-01 
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A74 


670-5559-00 


B010100 


B010217 


CKT BOARD ASSYrHIGH VOLTAGE 


80009 


670-5559-00 


A74 


670-5559-01 


B010218 


BO 10365 


CKT BOARD ASSYiHIGH VOLTAGE 


80009 


670-5559-01 


A74 


670-5559-03 


B010366 




CKT BOARD ASSY:HIGH VOLTAGE 


80009 


670-5559-03 


A74C1038 


283-0177-00 






CAP.,FXD,CER DI:1UF.+80-20%,25V 


56289 


2C20Z5U105Z025B 


A74C1043 


283-0208-00 






CAP.,FXD,CER OL0.22UF.10%,200V 


72982 


8151N230 C 224K 


A74C1058 


283-0615-00 


B010100 


B010217 


CAP., FXD, MICA D:33PF,57c.500V 


00853 


D155E330JO 


A74C1058 


283-0728-00 


B010218 




CAP.. FXD, MICA D:120PF,1%.500V 


00853 


D155F121F0 


A74C2084 


290-0414-00 






C AP. . FXD, ELCTLT: 8U F, -|- 50- 1 0%,200 V 


90201 


TT8R0T200C1C3P 


A74C3067 


283-0615-00 


B010100 


B010217 


CAP..FXD.MICA D:33PF,5%,500V 


00853 


D155E330J0 


A74C3073 


283-0197-00 






CAP..FXD.CER DI:470PF.5%.100V 


72982 


8121N075C0G0471J 


A74C3076 


283-0005-00 


B010100 


B010365 


CAP.,FXD,CER Dl:0.01 UF, + 100-0%.250V 


72982 


8131N300Z5U0103P 


A74C3076 


283-0220-00 


BO 10366 




CAP..FXD.CER DI:0.01UF.20%,50V 


72982 


8121N075X7R0103M 


A74C3086 


283-0198-00 






CAP..FXO.CER DI:0.22UF.207o,50V 


56289 


1C10Z5U223M050B 


A74C3088 


283-0198-00 






CAP..FXD.CER DI:0.22UF.20%.50V 


56289 


1C10Z5U223M050B 


A74C4072 


283-0210-00 






CAP.,FXD,CER DI:0.0056UF,20%,50V 


72962 


8131N145W5R562M 


A74CR1044 


152-0107-03 






SEMICOND DEVICE:SILIC0N.375V.400MA,SEL 


01295 


G727 


A74CR1046 


152-0242-00 






SEMICOND DEVfCE:SILICON.225V.200MA 


07263 


FDH5004 


A74CR1047 


152-0141-02 


B010218 




SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A74CR1048 


152-0141-02 


B010218 




SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A74CR1049 


152-0107-03 






SEMICOND DEVICE:SILIC0N.375V,400MA,SEL 


01295 


G727 


A74CR1056 


152-0242-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON.225V,200MA 


07263 


FDH5004 


A74CR1086 


152-0400-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,400V,1A 


80009 


152-0400-00 


A74CR2044 


152-0242-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,225V.200MA 


07263 


FOH5004 


A74CR2046 


152-0242-00 






SEMICOND DEVICE:SILICON,225V,200MA 


07263 


FDH5004 


A74CR3077 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A74CR4061 


152-0242-00 


B010100 


B010217 


SEMICOND DEVICE:SILICON,225V.200MA 


07263 


FDH5004 


A74CR4062 


152-0242-00 


B010100 


B01 0217 


SEMICOND DEVICE:SILICON,225V,200MA 


07263 


FDH5004 


A74CR4064 


152-0242-00 


B010100 


B010217 


SEMICOND DEVICE:SILICON,225V,200MA 


07263 


FDH5004 


A74CR4071 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A74CR4077 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V.150MA 


01295 


1N4152R 


A74CR4078 


152-0141-02 






SEMICOND DEVICE:SILICON,30V,150MA 


01295 


1N4152R 


A74J2084 


131-2196-00 






CONN,RCPT.ELEC:CKT BD, 6/1 2, FEMALE 


22526 


650002-076 


A74Q1073 


151-0423-00 






TRANSiSTOR:SILICON,NPN 


51984 


NTC2333L 


A74Q2048 


151-0443-00 


B010218 




TRANSISTOR:SILICON.PNP 


04713 


SPS7950 


A74R1042 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1025 


A74R1043 


301-0472-00 






RES.,FXD,CMPSN:4.7K OHM,5%.0.50W 


01121 


EB4725 


A74H1048 


315-0224-00 






RES.,FXO.CMPSN:220K OHM,57o.0.25W 


01121 


CB2245 


A74R1051 


315-0104-00 


B010100 


B010217 


RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A74R0151 


315-0334-00 


BO 1021 8 




RES.,FXD.CMPSN:330K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB3345 


A74R2012 


308-0685-00 






RES., FXD, WW: 1.5 OHM.5%.lW 


75042 


BW20-1R500J 


A74R2040 


311-1287-00 


B010218 




RES.,VAR.NONWIR:100K OHM,0.5W 0.50W 


32997 


3329W-158-104 


A74R2050 


315-0104-00 


B010218 




RES.,FXD,CMPSN:100K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1045 


A74R3033 


311-1968-00 






RES.,VAR,N0NWIR:PNL,5M OH M, 20%, 0. SOW 


01121 


72M4N048S505M 


A74R3071 


315-0431-00 






RES.,FXD,CMPSN:430 OHM,5%,0.25W 


01121 


CB4315 


A74R3072 


315-0512-00 






RES.,FXD,CMPSN:5.1K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB5125 


A74R3074 


315-0105-00 






RES.,FXD,CMPSN:1M OHM,5%.0.25W 


01121 


CB1055 


A74R3075 


315-0222-00 






RES.,FXD,CMPSN:2.2K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB2225 


A74R3078 


315-0133-00 






RES.,FXD,CMPSN:13K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1335 


A74R3079 


315.0184-00 






RES.,FXO,CMPSN:180K OHM,5%,0.25W 


01121 


CB1845 


A74R4038 


315-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM.5%,0.25W 


01121 


CB1025 


A74R4063 


315-0203-00 


B010100 


B010217 


RES.,FXD,CMPSN:20K OHM,5%A25W 


01121 


CB2035 


A74R4065 


315-0203-00 


B010100 


B01 0217 


RES..FXD,CMPSN:20K OHM,5%,0.25W 


01121 


C82035 


A74R4067 


315-0474-00 


B010100 


B010217 


RES.,FXD,CMPSN:470K OHM.5%,0.25W 


01121 


C84745 
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Replaceable Electrical Parts— 496/496P Service VoL2 



Tektronix Serial/Model No. 

Component No. Part No. Eff Dscont Name & Description 



A74R4074 

A74R4075 

A74T2065 

A74U4083 

A74VR1041 

A74VR104t 



315-0473*00 

315-0102-00 

120-1233-00 

156-0067-12 

152-0651-00 

152-0283-00 



RES.,FXD.CMPSN:47K OHM,5%.0.25W 
RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0,25W 
XFMR,PWR.SDN&SU:HIGH VOLTAGE 
MICROCrRCUIT,Lf:OPERATIONALAMPLrFIER 
B010100 B010217 SEMICOND DEVICE; ZEN,SI,28V, 5%, 400MW 

B010218 SEMICOND DEVICE:ZENER,0.4W,43V,5% 



Mfr 

Code Mfr Part Numt?er 

01121 CB4735 

01121 CB1025 

80009 120-1233-00 

01295 UA741CJG 

04713 SZG134 

12954 DZ750903B1N976B 
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Component No. 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eff Dscont 



Mfr 

Name & Description Code 



A74A1 119-1159-01 

A74A1C1031 

A74A1C1041 

A74A1C1047 

A74A1C4024 

A74A1C4027 

A74A1C5013 

A74A1C5021 

A74A1CR4035 

A74A1CR4041 

A74A1DS2052 

A74A1DS2057 

A74A1DS2058 

A74A1R1017 

A74A1R1039 — 

A74A1R1044 

A74A1R1053 

A74A1R1057 

A74A1 R3035 

A74A1R3038 



C KT BOAR D ASS Y: H IGH VOLTAGE 80009 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 

(REPLACEABLE AS A UNIT ONLY) 



A77 


670-5746-00 


B010100 


B010324 CKT BOARD ASSYiCRT GRATICULE LIGHT 


80009 


A77 


670-5746-01 


B010325 


CKT BOARD ASSY:CRT GRATICULE LIGHT 


80009 


A77DS1011 


150-0029-00 




LAMPJNCAND:6.3V,0.20A 


08806 


A77DS1013 


150-0029-00 




LAMP,INCAND:6.3V.0.20A 


08806 



Mfr Part Number 



119-1159-01 



670-5746-00 

670-5746-01 

349 

349 
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Replaceable Electrical Parts — 496/496P Service Vol.2 



Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Sehal/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 










CHASSIS PARTS 






C107 


290-0745-00 






CAP..FXD,ELCTLT:22UF, +50-10%, 25V 


54473 


ECE-A25V22L 


C325 


281-0165-00 






CAP.,VAR.AIR DI:0.8-10PF,250V 


73899 


MVM-01 OW 


E2105 


276*0554-00 






COREJOROID:0.187 ID X 0.375 OD 


80009 


276-0554-00 


F301 


159-0017-00 






FUSE.CARTRIDGE:3AG,4A,250V.FAST BLOW 


71400 


MTH4 


F301 


159*0023-00 






FUSE,CARTftlDGE:3AG,2A,250V.5 SEC 


71400 


MDX2 


F301 








(A1.A2,A3,A4 OPTION ONLY) 






FL10 


119-0294-01 






FILTER, LOW PASSrDC TO 1.8GHZ 


21377 


OBD 


FL11 


015-1027-00 






FILTER. LOW PASS:4.5 GHZ 


80009 


015-1027-00 


FL15 


015-1027-00 






FILTER, LOW PASS:4.5 GHZ 


80009 


015-1027-00 


FL16 


119-1018-00 






DIR FILTER ASSY: 


80009 


119-1018-00 


FL36 


119-1025-00 






FILTER, BANDPASS:110MHZ 


80009 


119-1025-00 


FL690 


119-1423-00 






FILTER, CRYSTAL:30HZ 


80009 


119-1423-00 


P110 


015-1025-01 






TERM.,COAX:3MM MALE,50 OHM.W/CH 


18203 


T186C5 


P112 


015-1025-01 






TERM.,COAX:3MM MALE,50 OHM,W/CH 


18203 


T186C5 


PI 24 


015*1022-00 






TERM, COAXIAL:50 OHM,0.5W,SMA 


26805 


T198CS 


P145 


015-1022-00 






TERM. COAXIAL:50 OHM,0.5W,SMA 


26805 


T198CS 


PI 64 


015-1022-00 






TERM. COAXIAL;50 OHM,0-5W.SMA 


26805 


T198CS 


Q3052 


151-0415-00 






TRANSISTOR:SILICON,NPN 


04713 


SJE419 


R107 


307-0093-00 






RES.,FXD,CMPSN:1.2 OHM,5%,0.50W 


01121 


EB12G5 


R108 


307-0093-00 






RES.,FXD.CMPSN:1.2 OHM,5%,0.50W 


01121 


EB12G5 


R2037 


301-0102-00 






RES.,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.50W 


01121 


EB1025 


T107 


120-1380-00 






TRANSFORMER, RF:TOROID,2 WINDINGS 


80009 


120-1380-00 


U301 


119-1168-00 






CAPACITOR-RES:0.1UF,20%& 22 OHM, 10%, 250V 


14752 


RG 1782-1 


U1010 


156-0285-00 






MlCROClRCUIT,LI: VOLTAGE REGULATOR 


27014 


LM340T-12 


U2010 


156-0872-00 






MICROCIRCU!T,LI:VOLTAGE REGULATOR 


04713 


MC7912C 


VI 00 


154-0809-00 






ELECTRON TUBE:CRT,P-GREEN DJNTERNAL 


80009 


154-0809-00 


W100 


175-3310-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,3.497 INCH LONG 


80009 


175-3310-00 


W101 


175-2183-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,4.63 INCH LONG 


80009 


175-2183-00 


W105 


175-3311-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,2.1 INCH LONG 


80009 


175-3311-00 


WHO 


175-3312-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX, 2.34 INCH LONG 


80009 


175-3312-00 


W130 


175-3826-00 






CABLE ASSY.RF:50 OHM COAX.10.29 INCH LONG 


80009 


175-3826-00 


Wt32 


175-3307-00 






CABLE ASSY.RFrSO OHM COAX, 17.56 INCH LONG 


80009 


175-3307-00 


W133 


015-1011-00 






ADAPT£R,CONN:SMA MALE TO SMA MALE 


16179 


2081*6001 


W134 


175-3825-00 






CABLE ASSY.RF:50 OHM COAX,10.34 INCH LONG 


80009 


175-3825-00 


W160 


175-3313-00 






CABLE ASSY,RF;50 OHM COAX, 1.8 INCH LONG 


80009 


175-3313-00 


W161 


175-3309-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX.2.76 INCH LONG 


80009 


175-3309-00 


W166 


175-2763-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX.3.13 INCH LONG 


80009 


175-2763-00 


W182 


175-2407-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,5.0 INCH LONG 


80009 


175-2407-00 


W220 


175-3308-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,16-28 INCH LONG 


80009 


175-3308-00 


W240 


175*2346-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX.9.4 INCH LONG 


80009 


175-2346-00 


W242 


175-2372-00 






CA ASSY,SP,ELEC:2.26 AWG.5.0 INCH LONG 


80009 


175-2372-00 


W300 


198-3944-01 






WIRE SET, ELEC: 


80009 


198-3944-01 


W320 


175-2406-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,3.0 INCH LONG 


80009 


175-2406-00 


W340 


175-2412-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,12.0 INCH LONG 


80009 


175-2412-00 


W344 


175-2411-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX, 17.0 INCH LONG 


80009 


175-2411-00 


W346 


175-2407-00 






CABLE ASSY.RF:50 OHM COAX,5.0 INCH LONG 


80009 


175-2407-00 


W348 


175-2413-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX, 13,0 INCH LONG 


80009 


175-2413-00 


W350 


175-2413-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,13.0 INCH LONG 


80009 


175-2413-00 


W360 


175-2409-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,8.0 INCH LONG 


80009 


175-2409-00 


W500 


175-2406-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,3.0 INCH LONG 


80009 


175-2406-00 


W502 


175-2402-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,12.0 INCH LONG 


80009 


175-2402-00 


W662 


175-2418-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,2.5 INCH LONG 


80009 


175-2418-00 


W692 


175-2415-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX, 7.0 INCH LONG 


80009 


175-2415-00 


W694 


175-2417.00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX.27.0 L 


80009 


175-2417-00 



REV MAY 1983 



Replaceable Electrical Parts — 496/496P Service Vot,2 



Component No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


W696 


175*2416-00 






CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX,8.335 INCH LONG 


80009 


175-2416-00 


W1037 


198,4424-00 






WIRE SET, ELEC: 


80009 


198-4424-00 


Y1030 


158-0176-00 






XTAL UNIT.SET:4,10MHZ,0.001%.MATCHED SER 


33096 


OBD 


Y1045 


158-0176-00 






XTAL UNIT,SET:4,10MHZ.0.001%.MATCHED SER 


33096 


OBD 


Y2036 


119-0968-00 






FILTER, BP:XTAL,6 POLE MLJOMHZ CTR FR 


75378 


OBD 


Y2036 


- - 






(MATCHED SET WITH Y3046.Y5046) 






Y2043 


119-0969-00 






FILTER, 8P:XTAL,4 POLE MU10MHZ CRT FR 


75378 


OBD 


Y2043 









(MATCHED SET WITH Y5035) 






Y3046 


119-0968-00 






FILTER,BP:XTAL,6 POLE ML,10MHZ CTR FR 


75378 


OBD 


Y3046 


— 






(MATCHED SET WITH Y2036,Y5046) 






Y5012 


158-0176-00 






XTAL UNIT, SET:4,10MHZ,0.001%, MATCHED SER 


33096 


OBD 


Y5035 


119-0969-00 






FILTER,6P;XTAL,4 POLE ML.IOMHZ CRT FR 


75378 


OBD 


Y5035 








(MATCHED SET WITH Y2043) 






Y5046 


119-0968-00 






FILTER, BP:XTAL, 6 POLE ML.IOMHZ CTR FR 


75378 


OBD 


Y5046 








(MATCHED SET WITH Y2036.Y3046) 






Y7019 


158-0176-00 






XTAL UNIT.SET:4,10MHZ, 0.001%, MATCHED SER 


33096 


OBD 
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DIAGRAMS AND CIRCUIT BOARD ILLUSTRATIONS 



Symbols 

Graphic symbols and class designation letters are 
based on ANSI Standard Y3Z2-1975. 

Logic symbology is based on ANSI Y32.14-1973 in 
terms of positive logic. Logic symbols depict the logic 
function performed and may differ from the manufac- 
turer's data. 

The overline on a signal name indicates that the signal 
performs its intended function when it is in the low state. 



Abbreviations are based on ANSI Y1. 1-1972. 

Other ANSI standards that are used in the preparation 
of diagrams by Tektronix, Inc. are: 



Y14,15, 1966 Drafting Practices. 

Y14.2, 1973 Line Conventions and Lettering. 

Y10.5, 1968 Letter Symbols for Quantities Used in 
Electrical Science and Electrical 
Engineering, 

American National Standard Institute 
1430 Broadway 
New York, New York 10018 

Component Values 

Electrical components shown on the diagrams are in 
the following units unless noted otherwise: 

Capacitors ^ Valuesone or greater areinpicofarads(pF). 

Values less than one are In microfarads 

Resistors = Ohms (Q). 



The information and speciai symbols below may appear in this manual. 



Assembly Numbers and Grid Coordinates 

Each assembly In the instrument is assigned an 
assembly number (e.g., A20). The assembly number 
appears on the circuit board outline on thediagram, inthe 
title for the circuit board component location illustration, 
and in the lookup table for the schematic diagram and 
corresponding component locator Illustration. The 
Replaceable Electrical Parts list isarranged by assemblies 
in numerical sequence; the components are listed by 
component number *(see following illustration for 
constructing a component number). 



The schematic diagram and circuit board component 
location illustration have grids, A lookup table with the 
grid coordinates Is provided for ease of locating the 
component. Onlythe components illustrated on the facing 
diagram are listed in the lookup table. When more than 
one schematic diagram is used to illustrate the circuitry on 
a circuit board, the circuit board Illustration may only 
appear opposite the first diagram on which it was il- 
lustrated: the lookup table will list the diagram number of 
other diagrams that the circuitry of the circuit board 
appears on. 



COMPONENT NUMBER EXAMPLE 



Number 



Component Number 

.A23..A2..R1234 



Subassembfy 
Number fti useUf 



Chassis- mo unted components have no Assembly Number 
ptefi*"See end ol Replaceable Becincal Paris List 



Removable for'\ 
test purposes. / 

ECB Oullln* 




IZhd lo outI 
DENOTES A 



PANEL CONTROL. 
CONNECTOR, OR 
INDICATOR. 



MODULE WALL 



DIAGRAM TITLE ANUMBEH 2^ERROR AMPLIFIER 
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UT020 


C2 


01 







BOARD 

location 

13 

03 

F3 

G3 

H3 

K3 

H3 

Bt 

C2 

H3 

A2 

B1 

E^ 

B2 

oa 

E2 

£2 

F2 

G1 

A3 

G2 

G2 

F2 

£3 

E3 

E1 



BOARD 

LOCATION 

B1 

Cl 

Cl 

Cl 

C1 

Cl 

A2 

A2 

B2 

BZ 

02 

02 

C3 



*See Parts List for 
serial number ranges. 




P/0^50A3 / 

OFFSET MIXER 







|l ■^■■HHj^^HjH 






I&9 









LfcTlCM 






iJBUiiS U104E 



ire^H 



^2, 



UMCH 



L%iH f 5 ta. 



W.031 

fL 



. : K 



CHASSIS 4NI> 



u3on j; 






N LhTElH 



RLD23 



E5ATA 



N DATA 



N CfjClCK 



1 K 



UATfCH 



CONTROL LATCH 



EAROR 



CwnAMr 



U2065 

USH«3ia 



PJ054 



C2C5i? 



OUviilh^ltllHllXitpHUllL lUltf lU AVrf-tf r-tfeill*! 
»«F|l— IH «qt n lit 



ERROR COUNT 

breakpoint 



NOTE! 



c;o7i 

► 01 



%VINOOW PISA.Bl£ 



U204& 



/Q. j^OASO A3 
OFFSET Mi'ltER 



t C ^ NARtWW V/INDOW 



U307S 



LMEDIA 



CiO+^ 



^ = SHOWN Vl^^TH UDW 

STATS INPUTS 



P/0 A50 PHASELOCK 

svrrtMESiieR 



SEh PARTS U?T FOfi EARtrEft 
VALUES AND SERIAL 
HANGED OF PAFITS ^JUTtlNED 
OR OEPiCTCC iH OR^y 



P D A50 PHR^EUiCH 









670-5522-CW 

Fig. 8-6 A50A3 OFFSET MIXER Circuit Board 

3482-125 




670-5524-00 

Fig. 8-7 A50A5 CONTROLLED OSCILLATOR Circuit Board 

3482- 126A 



AyByCyDyEy FyGyHyIyJ 



1 r- \ ’C1fiM8. ij_ ^ 

' .'-■a 5 

to UI022 n|-‘ 

21 ‘ 

670-5520-00 







' -U, ■ U1B91 ! 

^ j||cJ 

” iEg !)!2I02- 

° f TP^7 ' 

||,fp{^^'^CZ,05 
§ J a :4£21fll ■:_ 



Fig, 8-8 A50A2 STROBE DRIVER Circuit Board 

3482- 127A 




3482-128 






Static Sensitive DeviE^es 
See Msmt^nanc^ 5ech’pn 



COWPONENT NUMBER EXAMPLE 



Component Numbef 



AsTianrMf 

iiitn\hEJ 



A23.A2, .R1234 

I I I SCfiMt4lJC 

^ -I t — - Circurf 

S£JJ^aJsemi!^ 

Jlfunifer frf 



Ct|iSiis-ttwiir«iid«iinpaF»fil5 ln«ie ng AssetnWy Njinbci 






Controlled Oscillator, Offset Mixer and Strobe Driver 



DIAGRAM 




ASSEMBLY A50A3 



CIRCUIT 


SC HEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


Cl 030* 


CJ 


Cl 


Cl 031 


C3 


Cl 


Cl 040 


B2 


Dl 


Cl 050 


C3 


El 


C2020 


B2 


02 


C2041 


C3 


C2 


C2050 


C3 


E2 


CRT 010 


A2 


A1 


CR101 1 


A1 


A1 


CR2010 


A2 


A1 


CR2021 


At 


61 



CIRCUIT 


SCHE M 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


1202Q 


B1 


S2 


01 020 


Cl 


B1 


Q2021 


B1 


B2 


Q1030 


Cl 


Cl 


Q1040 


82 


01 


RIOTO 


A2 


Al 


RIOT 1 


A1 


A1 


R1020 


Cl 


HI 


FI 1030 


Cl 


Cl 


R1031 


C3 


Cl 


RI040 


C3 


Cl 


R1041 


Cl 


01 



CIRCUET SCHEM SOARD 
rJUMBER location LOCATION 

R1043 at D 1 

R1050 B3 El 

RZaiO A2 A1 

R202X A1 B1 

R2025 B1 B2 

R2026 B1 . 82 

R2030 C2 

R2031 Cl C2 

R2032 Cl C2 

R2tM0 A3 02 

T1010 A1 A1 

T2010 ai A2 

T2030 ei C2 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


Tpiosa 


A3 


£1 


TP2012 


B3 


A2 


U1O30 


C3 


Cl 


Ulosoa 


B2 


El 


U1050A 


A2 


El 


UI050 


C3 


El 


U2040 


C3 


□ 2 


U2050 


C3 


E2 


U2050A 


A3 


E2 


U2QS0B 


A3 


E2 



ASSEMBLY A50A5 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


location 


Cl 01 1 


E3 


81 


C2041 


€2 


D2 


C1012 


E3 


A2 


C2042 


D2 


Dl 


C1013 


E3 


Al 


C2043 


02 


02 


C1024 


E2 


ei 








C1025 


D3 


Bl 


CRlOll 


E3 


A] 


Cl 030 


D3 


a 


CR1012 


E3 


Al 


Cl 031 


D2 


Cl 








CT03S 


D2 


Cl 


LI 011 


D3 


Al 


C104T 


Dl 


Dl 


LI 025 


E3 


Bl 


Cl 042 


01 


Dl 


L103S 


D2 


Cl 


C104B 


D2 


D2 1 


L2034 


El 


C2 


C201 1 


E3 


Al 


L2043 


E2 


D2 


C2D2T 


C3 


Bt 








C2022 


C3 


62 


PI 025 


E3 


Bl 


C2023 


Dl 


B2 


PI 03d 


D2 


Cl 


C2034 




C2 









CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


number 


LOCATION 


LOCATION 


01028 


E3 


81 


R2031 


m 


81 


02025 


Dl 


B2 


R2032 


El 


D2 


02026 


□ 1 


C2 i 


B2033 


Dl 


B2 


□ 2033 


El 


C2 


R2034 


El 


C2 


Q2041 


E2 


D2 


R2038 


El 


C2 








R2041 


£1 


C2 


R1024 


E3 


Bl 


R2042 


El 


D2 


R1026 


02 


Bl 


RZ043 


E2 


D2 


RT030 


D2 


C2 








R1031 


03 


C\ 


TP1027 


C3 


81 


R1032 


D2 


C2 


TP201 1 


Dl 


A2 


mo33 


D3 


Cl 








H2020* 


B2 


C4 


U2021 


C3 


82 


R2021 


Dl 


02 








R2025 


Dl 


B2 


Y2012 


□ 3 


A2 


R2026 


Dl 


02 








R2027 


01 


B2 








R2022 


D3 


A1 









ASSEMBLY A50A2 



DRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


location 


LOCATION 


ClDie 


DA 


Al 


C2101 


cs 


12 


C1019 


E5 


J1 


C2102 


C5 


12 


C1031 


C5 


ei 


C2103 


£4 


12 


Cl 032 


□ 5 


Cl 


C2105 


E5 


12 


C1081* 


E4 


02 








C2011 


D4 


A2 








C2LI30 


04 


Cl 


CRZ024* 


D4 


82 


C2033 


D6 


C2 


CRa035» 


E4 


H2 


C2092 


£5 


H2 


L1031 


DS 


Cl 








1.2083 


D5 


H2 








Q2091 


E4 


12 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


ciRcun 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATJON 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


moei* 


E4 


H1 


UlOIS 


C5 


J1 


R10B2* 


E4 


HI 


U1022 


C4 


Bl 


R3024 


C6 


B2 


UTD91A 


E5 


n 


R2032 


DS 


C2 


U109I 


EB 


n 


R2033 


D4 


C2 


U1031B* 


£5 


II 


R2035* 


E4 


H2 








R2086 


DE 


H2. 








R20B1 


E& 


H2 








R2102 


E5 


J2 








Rai03 


E4 


I2 








R2104 


C5 


i2 








TP2015 


C4 


A7 








TP2087 


E5 


H2 









*Sfie Parts List for 
serial numhier ran^s. 



T D T E 





150 



OFFSET MXR, & STROBE DRVR 






Fig. 8-9 A18A1 2nd CONVERTER Circuit Board 



2nd Converter DIAGRAM 




I 



ASSEMBLY A18A1 



CIRCUIT SCHEM BOARD . CIRCUIT 

NUMBER LOCATION LOCATION I NUMBER 



Cion A1 
C10I9 A1 
Cl 021 C2 
C1022 C2 
Cl 023 C2 
C1024 C2 

CR1014 C3 
CR101B C3 
CR1021 C2 
CR1022 C2 



A1 LI 021 
A1 LI 022 
B1 L1023 
B1 LI 024 
B1 

B1 R1010 
B1011 

A1 R1012 
A1 R1013 
B1 R1014 
Bl R1015 



SCHEM BOARD 
location LOCATION 



C2 


Bl 


C2 


Bl 


C2 


61 


C2 


Bl 


A1 


A1 


B3 


A1 


B2 


A1 


B2 


A1 


C3 


A1 


B3 


A1 



CIRCUIT 

NUMBER 

R1016 

R1017 

R1018 

R1019 

R1021 

R1022 

U1014 



SCHEM BOARD 
location LOCATION 



C3 


A1 


C3 


A1 


C3 


A1 


A1 


A1 


C2 


Bl 


C2 


Bl 


B3 


A1 










P/O AZ8 
MOTHER BD 



iSl 

496 /4%P 



R1012, +15V1 



34i 

CPV 



18 Z07Z MH: 

















I ^ I D 







496/496 P Service Vol. 2 




i54 

















570 7E 
Fig. 8 
2200 M 



REV JUL 1982 



Oums-nounttd components have no Assembty Numbei 
pre^i— see end at RepticeiMe ilecirtcai Farts List. 








6 70 - 7 0 7 5 - 00 3482-134 



Fig. 8-1 1 A22A2A1 2182 MHz MICROSTRIP OSCILLATOR Circuit Board 





R2CSZ 

R2I3S 




570-70 " 3482-135 

Fig. 8-12 A22A2A2 

2200 MHz REFERENCE 
Circuit Board 




570 -- / 0 . ' 9-00 3482-136 

Fig. 8-13 A22A2A3 2200 MHz 

REFERENCE MIXER Circuit Board 



) 




I 







*See Parts List for 
serial number ranges. 



I 



/57 




COMVtPsTlR 






P/O 

£19^ MH; PHASELOCKsEO Zhfi LO 













zaSnH 



?/0 4ZZA1 
it-aa MHii <j 
PHU&ELOCK CIRCUIT 



P/0 AZZ 

Ziaz MHiE PHA^EtOCK£tJ 



P/tJ FROWT 



PSZO 









^ A KH£ 4 



C1J15 XC10L4 ±tlOL3 



7 

/ CHJCu 



Bn CMflli 



Vi. A 7-^^SO ^ 



[4BZ-SS 
!EV JUL IB&A 



C LO^.3 

« * 



lOD ? 






NOTE: = PfllHTEO ELEMENTS 



AZ2A3A3 ZZOO KHz Rf^EREHCC 



CO«f«gillIlT KUNCER ESAMPIE 



PHASELOCKED ^nd LO (lo section) <^./ak^ 



® S(*ttE 5*r»Sib» DflrtCfs 
WfUJdfWiut SrI^ 










496/496P Service Vol. 2 



) 









LiOZZ 

R1024 



L1097 

R1097 



-UV 



LlOlZ 



R}it2 
I L1012 

i R1010 

CIB17fK|?l8 K 

01 7 

dl0l2;t jTPI#I9\ 

rSR»0io 

if 

CR2iV2 

t^t» to 

^.,|U 1^19'-: 

lU2016iR^»te ' 

tan'i' /■ 

^®M9ij Rjeif® 1 

l(^ fcais «»'» ^ . 



670 - 7077-00 



- I IN +1 
SHAPER AMPL 
U1073A 



U1073B 



lfc-20 MHi VCO 
CR1089 

Q2087,Q209fe 



SHAPER 

NETWORK 

U1059 

U2059 



TP1083 



'U2041B 



SHAPE 

ADJUST 

82049 

Q1047 



TP2035t 



COMPENSATION 

AMPLIFIER 

U1031 



PHASE /FREQUENCY 
DETECTOR 
U2031 ,U2041C 



-5V 

NOMINAL 



•21B2 MHz 
TUNE VOLTS 



TP2037 ' 



18 MHz AMPL 
Q1041 

Q1042,Q1043 



ECL BUFFER 
U2041D 



18 MHz 



FOR 

FUTURE 

USE 




346Z~13& 



REV JUL 1982 








A »2 
L1012 
RiatQ 



cusie 

Rjflio 

, - , Clfl^7?- 

II Qia^ZBl043*f^0^^ 



ft] 076 



IPBI^ 



fil033 
•Rf034 

£1027 { #035 

gCl020Ciia2l 
RaB27«^30g I i 

Ra02a ftaasii g ; 



iMlEf 






_iTR10l9 

? ^.01 a 

R^H|^0ig 



RI023 



T209; 



Cf^l2 



'i;||iU2072l 



U2059 



U20;S1 



U2041 



673”7077-00 



Fig. 8-10 A22A1 16— 20 MHz PHASELOCK Circuit Board 3482-131 



® 



Static Sei3S*tiwe Deuicas 
See SeriittiT 



CDMPOr^trn number example 




Chjsajs niiKiflltd touspornirtts hav? fH) Ass^mWif Nunl»t 
pra^i— SM €nd ReptaceaWs Eeclncar hrtSr list. 



(Q>Z 




PHASELOCKED 2nd LO 



3482-132 






496/49feP 













llOWHz 







Static Sensitive Devices 
See Maintenance Section 



COMPONENT NUMBER EXAMPLE 



Component Number 

A23£2R12M 

I 1 



ScitematK 

Assembly CVcwf 

Numbe* Sobassembly Nambef 

Humber fif userJ/ 



Chassw-moiintee coctpwwn*s taw m 
p»eh.-«t end o« Rep»aceaMc D*clnca» UH 



110 MHz IF AMPLI 






UT 

>ANCE 

hing 



Q3018 



no MHz 



+ 9dB +9 JlB 



INPUT 

TUNINQ 



R1015 

CAIN 



1103Q 



R1015 

CAIN 



1103Q 



L20M 



Q3018 



04037 



B C4020 
R4018 
R4012 



R4038 
ig - R4056 



Q4053 0,4037 



3dlB 



CR10^9,CR3030 

PIN DIODE ATTEM. 



^ ("£5(§m)j 
+ 13 4B S 



QAIN 



+ I&V1 



110 MHz IF AMPLIFIER 






3482- 14Z 



^ R 1012 

•Si ftaioj 



670 5525* 00 



=85"j^:|r^ C2061 

igiPrisi. , 

"i ■ '*'seK: ^ 



NOUNTED 
ON NQOULE 
BASE 



Fig. 8-14 A32A1 1 10 MHz IF AMPLIFIER 
Circuit Board 



3482-144 



110 MHz IF AMPLIFIER 






110 MHz IF 



DIAGRAM 




ASSEMBLY A32A1 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER LOCATION LOCATION 

C325 A1 El 

C1012 El A1 

Cl 022 03 B2 

C2010 E2 A2 

C2012 El A2 

C2029 D2 B2 

C2035 A4 C2 

C2036 A4 01 

C2037 C2 C2 

C2047 A1 D2 

C2051 A1 E2 

C3032 C3 C3 

C3036 B2 C2 

C3043 B2 D3 

C3044 B2 D3 

C3045 B2 D3 

C4020 02 B4 

C4026 03 B4 

C4036 B3 C4 

C4036 C3 C4 

C4045 A3 04 



CIRCUIT SCHEM BOARD 

NUMBER LOCATION LOCATION 

CR1029 02 Cl 

CR3032 02 C3 

E3036 B2 NA 

E4046 A2 NA 

L1039 A3 01 

L2044 A2 D2 

03018 E2 A3 

Q4037 B3 C4 

Q4053 A3 E4 

R1012 El B1 

R1015 D3 A1 

R2014 E2 A2 

R201 9 03 B2 

R2028 02 B3 

R2030 C3 C2 

R2032 C2 C2 

R2038 C2 C2 



110 MHz IF Amplifier 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER LOCATION LOCATION 

R2039 C2 C2 

R2043 C2 02 

R3014 02 A3 

R3029 02 B3 

R3035 C2 C2 

R3042 A1 02 

R4012 E3 A4 

R4018 02 B4 

R4029 E2 B4 

R4030 B3 B4 

R4032 B3 C4 

R4038 B2 04 

R4039 A3 04 

R4043 B2 03 

R4047 A3 E4 

R4058 A2 E4 

T2020 El B2 

T3041 B2 03 

T3054 A2 E3 





C2047 

0.4 



L2044 



E404fc 



MOUNTING 

SCREW 



P/O A 18 
Z07Z MHz 
ZndCONVEIRTER 



R403B 

lOO 



R4058 

240 



Q4037 

-OfcSO 



Y 04053 / 

7 -0i>50 R4030 ' 

2.EK 

415V1 V W — 

r. C4035 

^60 



R4039 

2.2K 



R4032 

680 



L1039 

64 x>lH 



4 15 Vx 



C2035 +XC2036 

0.1 T 47 /^F 



15V 



P/O MTHR 



BD A^8 



INPUT 

TUNING 






K3042 

270 

C3043 






T3054 



C3045 

.01 



i 



SEE PARTS LIST FOR EAHUER 
VALUES AND SERIAL NUMRER 
RANOES OF PARTS OUTLINED 
OR DEPICTED tN QREV 



A32AI 110 MHz AMPLIF 



A32 110 MHZ IF AMF 



C325 
1 - 10 



R2039 R204 



496/496 P 



KEV J«N 82 ^ 






c 



0 



E 




R101^ 

33 



T2020 



P3^>0 P541 



R2014 

IK 



R3014 

2. K 



P/0 

A34 

3RD 

CONV 



9.Z03Z C^029 R3029 



Q3018 



vJ3:^o 



CR10E9 



R4018 

680 



R1015 

e.5K 



R401E 

33 



C40£6 

.01 



C10Z2 
• .01 



COMPONIMT NUMBER EIMIPLi 



Static D««k:» 

Sc« MMi'MuiKr $cdiii» 



10 MHZ AMPLIFIER BD 



5 MHZ IF AMPLIFIER 



?£V tIflN 82 



3482-87 



no MHz IF 







196/496P Service Vol. 2 




34S;i-145 








DIODE RINQ 
MIXER 
CRZ054 



10 MHz (~3fe<lBre.) 



TO VARIABLE RESOLUTION 



Q1048 



Q2015 



TO 2i6Z MHz 
PHASELOCKEO j^NoLO 



100 MHz (O dBin^ 



TO PHASELOCR 
SYNTHESIZER 



Q4018 



100 MHz (OdL&m) 



FOR FUTURE USE 



QZOlfc 



100 MHz (-20 dBml 



FOR FUTURE USE 



LIMITER 

Q1031 

Q2031 



,CAL 

® [level 



-J45 









( 72 - 



f* 

I 

( 







-TWiM 






•cii^>- 

f»tS7 



670-S526-0C 

Fig. 8-15 A34A1 100 MHz OSC. & 3rd MIXER Circuit Board 



100 MHz OSC & 3rd MIXER 



(3rd CONVERTER) 



static Sensitive Devices 
See Miitntenance Section 



COMPONENT NUMBER EXAMPLE 



Component Number 



R1234 



Sc/W«w*c 

CVCtftf 



Assernbij/ 

Number 



" Subiisembty 
Number (it 



nicunted compiM'«nts hj^e no 
-set end ol BeplKeaWe Etectr 





3rd Converter DIAGRAM 



ASSEMBLY A34A1 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATIOI 


C1016 


E2 


A1 


E2016 


05 


A2 


R1045 


06 


01 


C1017 


El 


A1 


E3015 


03 


A3 


R2019 


E2 


A2 


Cl 023 


E5 


B1 


E4018 


D4 


A4 


R2021 


E2 


B2 


Cl 024 


E5 


B1 








R2022 


C6 


B2 


Cl 036 


03 


C2 


J1015 


F5 


A1 


R2023 


05 


B2 


Cl 041 


C3 


Cl 


J1023 


F3 


B1 


R2024 


04 


B2 


C1045 


E6 


C2 


J2012 


F2 


A2 


R2025 


C3 


C3 


C1056 


A1 


El 


J2013 


F4 


A2 


R2037 


C3 


Cl 


C2012 


E3 


A2 


J2058 


A1 


El 


R2038 


C3 


Cl 


C2013 


E4 


A2 


J3057 


F1 


E3 


R2039 


C4 


02 


C2021 


E2 


B2 


J4024 


A4 


B4 


R2041 


C2 


Cl 


C2022 


C4 


C3 


J4027 


A5 


B3 


R2046 


C2 


01 


C2025 


C3 


C3 


J4031 


A6 


B4 


R2049 


B1 


02 


C2026 


C3 


03 


J4044 


A6 


E4 


R2056 


A1 


E2 


C2037 


02 


Cl 








R3011 


E3 


A3 


C2041 


C4 


C2 


L1055 


A1 


El 


R3012 


E3 


A3 


C3014 


05 


A3 


L2029 


A3 


03 


R3015 


06 


A3 


C3019 


E4 


B3 


L3024 


B4 


C3 


R3016 


E4 


A3 


C3024 


05 


B2 


L4024 


A4 


B4 


R3017 


E4 


A3 


C3029 


B4 


C3 


L4055 


B1 


E4 


R3021 


05 


B3 


C3031 


A3 


C2 








R3033 


84 


C4 


C3039 


A3 


02 


Q1031 


E6 


B2 


R3039 


A3 


03 


C3046 


C2 


03 


01048 


Cl 


01 


R3041 


A4 


04 


C3047 


A4 


04 
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NUMBER LOCATION LOCATION 

CR302S E5 03 

CR3026 E5 C3 

CR3027 E6 C3 

CR3031 E5 C3 

CR3033 A3 C3 

CR3034 A3 C4 

CR4029 B3 C4 

E4039 AB C4 

L4025 A6 B4 

L4D31 A5 C4 

Q3D3B B3 C3 

03036 03 C3 

04035 C3 C4 

04037 B3 04 

R2014 A3 A3 

R2025 E3 B2 

R2031 03 C3 



CIRCUrr SCHEM BOARD 

NUMBER LOCATION LOCATION 

R2033 03 C3 

H2D36 D3 C2 

R2038 D3 D2 

R3014 A3 A3 

R3015 A3 A4 

R3019 04 B3 

R3020 04 B3 

R302i D4 B3 

R3022 04 B3 

R3C23 04 B4 

R3024 04 B3 

H3025 05 B4 

R3026 D5 B3 

R3027 D6 C3 

R302B 05 B4 

B302B DB C3 

R3030 04 C3 

R3031 05 C3 

R3032 05 C3 

R3033 04 C3 

R3034 03 C3 



#2 VR Mother 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER LOCATfON LOCATION 

R3035 C3 C3 

R3036 03 C3 

R3037 B3 C3 

R303B 03 C3 

R3D39 C3 C3 

R3041 C3 03 

R3042 C3 03 

R3043 83 C3 

R3044 B4 03 

R304& A4 C4 

R4026 05 B4 

H4029 B3 04 

R4031 B3 C4 

R4039* A5 C4 

U3010 A4 A3 

U301 7 A3 A3 

U3023 C4 B3 

tJ303SA E3 C3 

U303Se C3 C3 

U3041 AS C3 

U4022 AS C3 



^See Parts List for 
serial number ranges. 



ASSEMBLY A69AE 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


C101B 


A1 


A1 


C2061 


C2 


F2 


C1019 


A1 


A1 


C2065 


92 


F2 


C1022 


B1 


ai 








Cl 026 


A1 


81 


Q1026 


AI 


B1 


Cl 031 


A1 


Cl 


Q1035 


B1 


C1 


C1041 


B1 


01 


01043 


Cl 


01 


C1042 


B1 


01 


01062 


B2 


FI 


C1045 


Cl 


Dl 


0201 8 


A2 


A2 


C2023 


A2 


B2 


□2042 


B2 


02 


C2032 


AZ 


C2 








C2042 


B1 


02 


R101S 


B1 


At 


C2051 


C1 


EZ 


R10l$ 


AI 


AT 


C20B3 


B2 


E2 


R1024 


At 


Bt 


C20S9 


B1 


E2 


R1025 


AI 


B1 



20 dB Gain Steps 



cmcuiT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


SOARO 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


R1026 


AI 


B1 


R2021 


A2 


AI 


R1032 


AI 


Cl 


R2022 


A2 


B2 


R1037 


B1 


Cl 


R2023 


AI 


B2 


R1038 


02 


Cl 


R2026 


A2 


C2 


R1041 


B1 


01 ' 


Ra031 


A2 


C2 


R1042 


Cl 


01 


R2039 


B2 


C2 


R1045 


Cl 


01 


R2044 


SI 


D2 


R1D49 


C1 


01 


R2045 


ai 


02 


R1056 


C2 


El j 


B204B 


B2 


D2 


R206D 


B2 


FI 


R2051 


B2 


E2 


R1064 


B2 


FI 


R2052 


C2 


E2 


R1065 


C2 


FI 


R2D61 


C2 


E2 


R2014 


AI 


A2 


^^206 2 


Cl 


F2 


R2Q19 


A2 


A2 









ASSEMBLY A88A3 



CIRCUIT 


SCHEM 


board 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATfON 


NUMBER 


LOCATION 


location 


C101B 


01 


AI 


CR2021 


02 


BZ 


CtOT7 


oi 


At 








C102T 


01 


Bt 


01025 


D1 


B1 


CT026 


D1 


B1 


01031 


El 


Cl 


Cl 032 


El 


Cl 


01033 


El 


Cl 


Cl 035 


El 


Cl 


Q1041 


El 


01 


Cl 039 


El 


Cl 


Q2Q15 


Cl 


A2 


Cl 044 


Ft 


D1 


02019 


D1 


A2 


C20t5 


D2 


A2 


02046 


F2 


02 


C2Q1B 


01 


A2 








C2023 


01 


BZ 


R1013 


Cl 


AI 


C2028 


02 


BZ 


R1014 


Cl 


AI 


C2029 


02 


B2 


R1015 


D1 


AI 


C2033 


E2 


C2 


R1015 


01 


AI 


C2Q34 


El 


C2 


H1017 


01 


AI 


CZ042 


E2 


02 


R1019 


01 


AT 


C2043 


E2 


02 


R1024 


01 


B1 


C2046 


FI 


02 


R1025 


01 


91 



Bend leveling 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


SOARO 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


R10Z6 


01 


B1 


R20Z5 


02 


62 


R1027 


01 


Bt 


B20Z6 


02 


B2 


R10ZB 


D1 


B1 


R202G 


□2 


B2 


R1029 


El 


Cl 


R2031 


E2 


CZ 


R1031 


El 


Ct 


R2033 


E2 


CZ 


R1033 


E1 


Cl 


R2034 


E2 


C2 


R1035 


El 


Cl 


R2036 


El 


C2 


ft 1036 


El 


Cl 


R2037 


F2 


C2 


R1037 


FI 


ct 


R203B 


F2 


C2 


R103B 


E1 


Cl 


R2041 


F2 


02 


R1044 


FI 


D1 


R2042 


F2 


02 


ft 1046 


FI 


01 


R2043 


E2 


02 


R1047 


f1 


OT 


H2045 


E2 


D2 


R1048 


Ft 


01 


R2046 


E2 


D2 


R2017 


02 


A2 








R2D18 


02 


A2 


T2013 


Cl 


A2 


R2021 


02 


B2 








R2024 


02 


B2 










ttsvi 



♦ISVi 



R104S 

SdO 



C1045 

0.1 



m04X 

330 



C104X 

0.1 



MO^S 

330 

R10A4^ 



R1044 

100 






C104Z 

.01 



Q1025 



C.1032. 

.OV 



C1031 R1031 



p/O VR M7HK 



U3038B 



R402<? 



R1014 



R3013 

250 



TO VR 2*:? 
raTtR itLtCT 



C4027 

01— r 



f/0 

f>i050 



,47805 



.C4039 



AfafiAl UARtABUE RLSOLOTION MOTHE 



♦1043 



P/O mthP 
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RtV JUL »387- 
























□ CiOt*. RIOIT 



R7.D^2- 



PQVr Vfl 



HZiJ55 

la.oii 



U3058A 



H^re 4i 

CRS<)U « 



DIODES cn;jox£ thru 

CRi^31 ^CLKTfllLE, 
JMSt^LL^TlOhi 15 
oePEwD&hir OH 
FM:T0RY/ FIELD 



P/O Z5P FlLTfR 

AU5A1. 



CJ?3025 * 



{^KPOiyENT NUMBEfT EXAtfPl[ 



mAz iaasA 



£SO 



p/o 

PlDSO 



MOJtT 
3^01 K 



R>3ig 

£iO 



DQ'Cg'^ 



TO VR BD- #l 



R40^* 



RWttft 

^SO 



CR^CK^ * 



^lbt Sdiiitir? DkvIch 

jici HuoMuncv $n:r™ 



SE£ PAf^TS LtSr FOR 
VALUES AND BEFILAL HLJMSEn 
RANGES OF PARTS OUTLINED 
OR OEPlfTTta IN OFTEV 



A(iBAl VAMAtLE R-t^Ol-UTtON MOTHER BD ^ ^ 



AtiSAS VMLAALG |),t&&LUTIQH 
BANP LCVtLLNC, 


1 21. 
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r 



^SVARlABsLEl RESOLUTION (^04B&ftm^5ftNP leV£LIwg) 
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REV JUl_ kSS’L 

















CR7071 




VARIABLE RESOLUTION No. 
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i6 S iQB866 S R6^i R607S 
E - E C6073 
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s g jJ 

g C786I g 

|feR7l«2,| |g I 

I C8081.X1 S S iS 
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T7015 



A68A2 2nd FILTER SELECT Circuit Board 



^CIBK 



;Ct«29; 

;^6 



R204i; 
R2012 
^ R2013 

[R2044 



A68A4 POST VR AMPLIFIER Circuit Board 



#2 VARIABLE RESOLUTION 




Variable Resolution No 2 DIAGRAM ^2 



ASSEMBLY AfiSA2 



2nd Frlter Select 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER U3CAT10N LOCATION 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER iOCATION LOCATION 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBE R LOCATIO N LOCATION 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER LOCATION LOCATION 



ASSEMBLY A68A4 



Post VR Amplifier 



CIRCUIT SCHEM 



CIRCUIT SCHEM 



CIRCUIT SCHEM 



CIRCUIT 


SCHEM 
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location 


LOCATION 
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T D f E T F 






#2 VARIABLE RC80LUTI0N 





LOG^ AMPLIFIER AND DETECTOR 
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LOG AMPLIFIER AND DETECTOR DIAGRAM 



ASSEMBLY A&2 



cmcuiT 


BCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


C101B 


03 


A1 


Cl 01 9 


C3 


A1 


CW3} 


C3 


Cl 


Cl 033 


B3 


Cl 


C1041 




01 


C1D43 


A3 


OT 


C10&1 


A5 


El 


C1061 


F1 


FI 


C1062 


E2 


FI 


C1063 


E2 


FI 


C1069 


AS 


FI 


Cl 069 


A5 


FI 


Cl 071 


El 


G1 


Cl 072 


01 


G1 


Cl 073 


01 


G1 


Close 


C2 


J2 


Close 


B2 


J2 


CT08S 


Cl 


J1 


C110S 


AZ 


K1 


C2031 


C4 


C3 


C2033 


B4 


C2 


C2043 


A3 


02 


C2049 


A3 


El 


CZ052 


A5 


E2 


C2054 


E2 


£2 


C2062 


A6 


F2 


C20S6 


C2 


H2 


C209e 


B2 


J2 


C20S9 


AT 


J1 


C210S 


A2 


K2 


C3011 


A4 


A3 1 


C3025 


C3 


B3 


C3036 


S3 


C3 


C3041 


A4 


D3 


C3049 


A5 


E3 


C3068 


El 


F3 


C3071 


A5 


E3 


C3D82 


D1 


H3 


C309S 


SI 


J3 


C3099 


ei 


33 


C3100 


B1 


K3 


C310Z 


A1 


K3 


C3tD5 


A2 


K2 


C3111 


A2 


ita 


C40n 


04 


A4 


C4016 


E3 


A4 


C4027 


E3 


64 


C4029 


E3 


S4 


C4039 


E4 


A4 


C4041 


F4 


D4 


C4044 


E4 


04 


C4045 


F3 


04 


C5014 


03 


AS 


C5024 


ES 


B5 


C5029 


F4 


S5 


CS029 


F4 


65 


C&035 


F4 


C5 


C6021 


F5 


B6 


C6023 


E3 


B6 


C701T 


F5 


B7 


C7014 


F5 


A7 


C7021 


F5 


97 


C7024 


F5 


87 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


CR1061 


E2 


FI 


Cfll062 


E2 


F2 


CR1076 


D1 


G2 


CR1077 


C1 


G2 


CR2014 


C4 


AZ 


CRZ015 


C4 


AZ 


CR2031 


B4 


cz 


CR2032 


B4 


C2 


CR2044 


A3 


D2 


CR2D45 


A3 


oa 


CR206B 


E2 


F2 


C 9206 6 


E2 


F2 


CR2075 


D1 


G2 


CR2076 


D1 


G2 


CR2076 


D2 


G2 


CR2O07 


C2 


J2 


CR2O0B 


82 


J2 


CR2099 


B2 


J2 1 


C930S9 


82 


J3 


CR4ma 


04 


A4 


CH401S 


D4 


A4 


CRS027 


F4 


85 


CR5033 


F4 


C5 


L1051 


AB 


El 


L201 1 


A4 


AZ 


L2016 


D4 


A2 


U025 


C4 


B2 


L2041 


84 


CZ 


L2052 


A6 


E2 


L20fi5 


FI 


E2 


L2071 


D2 


GZ 


LZ0B5 


Cl 


HZ 


L3041 


A4 


D2 


L3061 


AB 


F3 


L601 1 


F5 


86 


L8021 


F5 


BB 


P1105 


A2 


K1 


P2105 


AZ 


K2 


Q1025 


D3 


BT 


Q1035 


C3 


Cl 


01050 


A3 


El 


01070 


El 


G1 


Q1070 


FI 


GT 


Qioeo 


D1 


HI 


OIOSS 


CT 


J1 
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A2 


K2 
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D3 


A3 


Q3030 


C3 


C3 


Q3Q45 


84 


D3 


03055 


A3 


E3 


Q3075 


E2 


G3 


03090 


Cl 


H3 


Q3100 


B1 


K2 


03105 


A1 


K3 


04025 


F4 


B4 


04030 


F3 


C4 


04035 


F3 


C4 


0601 0 


E3 


A6 


R1023 


C3 


B1 



ciBcurr 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


R1035 


84 


Cl 


R1045 


A3 


01 


R1056 


E2 


Et 


R1076 


01 


G1 
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Cl 


HI 


R1085 
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C2 


J1 
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At 


J1 
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K1 
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A2 


R206B 


E2 


F2 


Rzoee 


E2 


F2 


RZ076 


01 


G2 
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G3 
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A1 


J2 
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K2 
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AZ 


K1 


R 3020 A 


D3 


92 
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C4 


82 
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B2 
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82 
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C4 


B2 
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04 


92 
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82 
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03 


B2 
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84 


C2 


R3035G 


C4 


C2 


R303SH 


83 


ca 


R3035J 


B3 


C2 


R3035K 


C3 


C2 


R3O50A 


B3 


D2 


R30S0S 


A3 


02 


R30S0C 


A3 


02 


R 30500 


A3 


D2 


R3050E 


A3 


D2 


R3050F 


A3 


02 


R3050H 


A3 


02 


R3OB0J 


A3 


D2 


R3050K 


B3 


02 


R3065A 


FI 


F2 


R3065B 


E2 


F2 


R3065C 


E2 


FZ 


R30650 


E2 


F2 


R3065E 


E2 


F2 1 


R30e5F 


02 


FZ 


R3065G 


F2 


F2 


R3066H 


El 


F2 


R3065J 


El 


F2 


R3065K 


FI 


f2 


B 3090 A 


El 


H2 


R3O0OB 


Cl 


HZ 


R3060C 


Cl 


H2 


BSOeOD 


02 


HZ 


R3OS0E 


Cl 


HZ 


R30SOF 


C2 


K2 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


R30B0G 


02 


HZ 


B3O0OH 


D1 


HZ 


R3060J 


D1 


H2 


B30BOK 


El 


HZ 


R3082 


S2 


H3 


R3092 


B2 


J3 


R 3096 A 


B1 


J2 


R 30956 


92 


J2 


R3095C 


82 


J2 


R30950 


C2 


JZ 


R3095E 


62 


JZ 


R3C^5F 


B2 


J2 


R3095G 


C2 


J2 


R309BH 


C2 


J2 


R3096J 


B1 


J2 


R3095K 


Cl 


J2 


FI30S9 


B1 


J2 


R3101 


A2 


K3 


R3102 


A1 


K2 


R310B 


AZ 


KZ 


R3109 


AZ 


<Z 


H31 10 


AZ 


K3 


R3m 


B2 


KZ 


R4C10A 


E3 


A5 


R401Q8 


04 


AS 


R4010C 


04 


AS 


R4010D 


E4 


AS 


R40T0E 


04 


A5 


R4010f 


04 


AS 


R4010G 


E4 


AS 


R4010H 


E4 


AB 


R4010J 


03 


AB 


R4Q10K 


E3 


AS 


94015 


E4 


AZ 


R402B 


04 


A3 


R4026 


E4 


AZ 


9402 7 


E4 


A3 


R4031 


E3 


BZ 


R4032 


E3 


62 


R4034 


F3 


C4 


R4036 


F4 


BZ 


R4036 


F3 


BZ 


R4039 


F4 


az 


R4045 


E3 


B2 


R4046 


F4 


82 


R4060 


F3 


C2 


R4051 


F4 


C2 


R5015 


E3 


A3 


R5020 


E4 


A3 


R5021 


D4 


A3 


R5022 


D3 


A3 


R5024 


E6 


A3 


R50Z5 


E4 


A3 


RS027 


F5 


83 


R5029 


E4 


B3 


95031 


F4 


83 


B603Z 


F4 


B3 


R6028 


FS 


A3 


R6033 


F4 


83 


R6034 


F4 


83 


R6061 


F5 


03 



Psfirni ABZ shawn wj diagram 



F/0 ftOARO 
MOOMTIKC^ 
EXTHUS'.ON,, 



yA CMO* 

fT! 





.02. 
a— ii- 


R3X02 C3102 


Q31C 


78.7 .022 



: R3095A 
‘ 70 






A3095J 
32. 2K 




R3095K , 
644.4 ; 




81084. 
22.4 K ; 


QI095 ( 


cioaa 

.022 

— If 


RIOM 

lOO 


81084 

174.0 



Rsoeo j 

32. ZK 

-J— 



o*^nsn C10T2 R3080M 

C81077 CM07fc ,022 2^7.5 



10 9 

•M6V;j 



iR207# C1072 
CR2075 C82074 > 10.7 K ,q22 



\ Ksoaoc 

[■ 2 K 

fooaocj 
14.7K < 



u»N6MiiryLii!J cioaa 

CR30S7 CR20a7 .02 2 














4-5V* 




CK20^5 C«Z04k 



R2045 

7.3ZK 

C10fc3 MOSb 
84.4 



-44-p-4Q— 


• » 


4 82044 
<2.47K 

-is^z 


83045D 
1S4 4 




♦ iSVi 



>15Vi 



♦ iSVj 



•MSVi 



1 * 


183020A 
E 70 




1 ^ 

:^C3025 : 

Jr 


1830208 
C 644.4 


830200 
32.2 K 

81023 
4.75 8 


Q1025 1 

C1015 83020H 1 





A<40S8 
2.74 K 




85032 

lO.OK 



A4044 
1 K 



*4051 

100 



- -15Vi 



'WV — 


: *5025 


I:CS029 1 




4.04 K 


1 T 


-15Vi 












CR5033 








— M 






;R<033 . 


84034 ^ 






j 


^R.OK 


C5024 RS024 




RS027 


? 


•1 51 

1 




200 



.^C4044 

fh .022 



t A 
^70 



3 


4 


5 


4 


6 




F 




715 




70 






c 


E 






2 K 


14, 


.TK 



D 

1544 



Q 

400 



ii 

32.2 K 



27024 

120 



^ R4028 
447 



RE5IST0K PACKS 

R3020 y RaoaSt 
R3OS0 y 83045, 
83080 , 8309S , 
AND R401O . 



C70X4 

180 





C7021 

58 

^1— 



L4011 4^04021 
34/uH 



1. 8021 
23.5/.H 



J.C7011 

54 

84081 

459 



"^!P^?^U4090B-^ 



P/0 AfcB LOQ K VIDEO AMRL MA8P | 



-9t 



(Stir:— LOC AMPLIFIER i OEIECIOR 



(<J7 



VIDEO AMPLIFIER 






LSUtic Sensitive Devices 
* See Msfftisn^nce Secfi'on 



COMPONENT NJM6ER EXAMPLE 



REFER TO PRECEEDiNG PAGE 
FOR CIRCUIT BOARD DOLLY 





VIDEO AMPLIFIER 



DIAGRAM 




ASSEMBLY A62 



cmcuiT 


SCHEM 


BOARD 


cmcuiT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


eoARo 


number 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


C4toe 


A3 


H7 


061 10 


E3 


K4 


RE1D6 


E5 


J4 


R7086 


E4 


K4 


C5039 


C4 


C5 


061 IB 


£4 


K4 


RBI07 


OS 


JB 


R7087 


F3 


H7 


C&OS2 


D4 


H5 


Q7110 


FI 


KB 


R510S 


£1 


K7 


R70S2 


E3 


K5 


C5101 


E2 


K6 








R6024 


A3 


B6 


R70S3 


£3 


K5 


C5102 


E4 


J4 


B40S2 


£5 


E4 


R6072 


C3 


HB 


R7095 


E4 


K4 


C6033 


A3 


C6 


R4064 


C2 


F4 


R6073 


02 


G6 


H7096 


£3 


K3 


C7032 


A3 


C7 


R4071 


A4 


G4 


R6074 


02 


H6 


R7097 


E4 


34 


C7033 


A2 


C7 


R4072 


A4 


04 


R60B2 


C2 


HS 


R7099 


Cl 


G6 


C7073 


A3 


G6 


R4074 


C2 


G3 


R6O03 


C2 


G7 


H7102 


£1 


KS 


C7061 


C2 


H6 


R4O01 


E! 


H4 


R60B4 


C3 


H5 


R8020 


C4 


BB 


C7102 


05 


J6 


P4084 


A4 


H4 


R60B6 


C4 


K4 


R8021 


C3 


B8 


C7103 


05 


K5 


R4095 


D4 


J6 


RG101 


05 


J4 


RB031 


A2 


ca 


C71M 


FI 


ja 


R4091 


£1 


J7 


R6102 


£5 


J4 


RB034 


A2 


CS 








R4032 


Cl 


J7 


R6103 


D5 


J4 








CR5061 


04 


H5 


R4033 


D4 


HB 


R6104 


£4 


J4 


TP7091 


F3 


J0 


CR51D1 


E2 


K7 


R4094 


D4 


J5 


R6107 


DE 


J4 








CR6104 


E4 


J4 


R409S 


D4 


J6 


P610B 


02 


K6 


U4090A 


05 


J5 


CR7095 


£4 


K4 


R409G 


£2 


K6 


R6109 


05 


H7 


U4O9O0 


03 


J6 


CR7101 


£2 


K8 


R4101 


A3 


H7 


R6ni 


DE 


J6 


U4030C 


El 


JB 








R4102 


F2 


J7 


RB1 12 


05 


K5 


U40900 


E5 


J6 


Q4070 


02 


G4 


R410G 


D4 


H6 


R6113 


EB 


m 


U5041 


C3 


05 


Q407S 


02 


G4 


R5O01 


DB 


J4 


R6114 


F3 


J7 


U5060 


C2 


F5 


Q4100 


FI 


J8 


R5082 


04 


m 


R7071 


D2 


H6 


U5070 


A1 


GB 


a^70 


02 


G5 


RBoaa 


D3 


H4 


R7072 


02 


H7 


Ue040 


B3 


D6 


Q5075 


C2 


G5 


R5064 


C3 


H4 


R7073 


A3 


G6 


U6060 


B1 


ES 


0SD9D 


D1 


JS 


R&O06 


F2 


K8 


R7074 


Cl 


G7 


U6060 


a 


F7 


Q5095 


D1 


K6 


R5101 


E2 


J7 


B70B1 


E3 


K4 


Ue070 


A1 


G7 


0S09D 


E3 


K5 


R5ta2 


£2 


K6 


R70S2 


E3 


KS 








06095 


£2 


KE 


RB103 


ES 


J4 


R70BS 


E2 


K6 









Partial A62 atso sftown on d^sgrafn 23 



2-00 




J^l 050 



U6060 



1150^0 



Q 50 T 5 ftio' 



MOCNE : KPDftES^ 7^ 

i>A.Th : FULL ^CREEMCfs) Sl(|WJi,L -OK 

LlNGf-JR WPE 

lOfjz Ntisue — 2x 

M= LUGs PISP^AV JN d&/DC/ I 1 
JK r*ST Va ; W50R&SS 70 

DATA : OFFSET S<5UIVAL£WT TB S HElf I 
IF 3W V4AB STEPS fO-6: 

ussFuucope*- 



COMPDflEHt NUia-EFE EKWWPU 
















VIDEO AMPLIFIER 













496/496P Service Vol. 2 



EXTERNAL VIDEO MARKER 




Zo3 , 

— ■■■■ ' ■■ VIDEO PROCE! 





:®89eH 



C gE )69 ) 

ijg |fPSB87 

111 ^ 

_ °Lia »g7.iN 



iJ; iJ306^ 



j |^U3067 j 



U3025 



:U3035 



;U3040 



U3063 



0-69S6-00 



PROCESSOR Circuit Board 



A40 VIDEi 



3482-170 



VIDEO PROCESSOR 



Static: Sensitive Devices 



Comfson^nt Number 



.A23..AZ .R1234. 



OfLurt 

f(unt!}ef 



Assf/Iiify 



Aiumtflj ftf mtfi} 



Ctus&a ni^uiitad cDnrpqmc^ifls havf; no ^Fntier 







Video Processor DIAGRAM Q5 



ASSEMBLY A40 



ClRCUiT 


SCHEM 


BOARD 


ClfiCUlT 


SC HEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


number 


LOCATION 


location 


csoie 


D4 


A2 


R2D63 


05 


F2 


R4065 


EZ 


F2 


C2062 


C5 


f2 


R20B4 


B2 


F3 ' 


R406S 


E2 


F4 


C20S6 


DB 


F2 


R2065 


B2 


F3 


R4067 


E3 


F4 


C20S8 


D5 


F2 


B2069 


D5 


F2 


R4D63 


F2 


F4 


C2069 


A3 


F2 


R3D11 


Cl 


A3 








C301 1 


a; 


A3 


R3012 


Cl 


A3 


TP301 1 


Cl 


A3 


C301S 


B3 


B3 


R3022 


A1 


B3 


TP3052 


A3 


E3 


C30Z6 


D4 


B2 


R3024 


B1 


B3 


TP3055 


A2 


E3 


C3035 


A4 


C3 


R3025 


D2 


B3 


TP3O50 


AZ 


F3 


C3037 


A5 


C3 


fisoze 


D1 


B3 


TP3067 


A1 


F3 


C3042 


A3 


D4 


R3053 


C5 


E3 


TP401E 


Cl 


A4 


C304S 


A4 


□4 


R305B 


A2 


83 


TP4DZ1 


A1 


A4 


C3062 


A4 


E3 


R3D&S 


A2 


£3 


TP4067 


F2 


F4 


C3056 


CS 


E3 


R3064 


F2 


F3 








C3067 


C6 


F3 


R30S7 


AZ 


' F3 


U2016 


03 


A2 


C4011 


BS 


A4 


R30S& 


D5 


F3 


U2066 


B2 


F2 


C4014 


A1 


A4 


R3069 


E2 


F3 


UZOBB 


D5 


F2 


C4061 


E2 


F4 


R401 1 




A4 


U3015A 


B1 


A3 


C4068 


E3 


F4 


R4012 


Cl 


A4 


U 301 66 


B1 


A3 








F4013 


Cl 


A4 


U3015 


B5 


A3 


CR3026 


□ 3 


B3 


R4014 


B1 


A4 


U302S 


01 


B3 


CR406& 


E3 


F4 


B401B 


D2 


A4 


U3035 


64 


C3 








R4017 


D1 


A4 


U3040 


AS 


C3 


L3052 


A3 


E3 


R4018 


01 


A4 


U3062 


B3 


E3 


L4053 


A4 


E4 


B40Z2 


A1 


A4 


U3062 


05 


E3 








R4023 


03 


H4 1 


U30B3 


B1 


E3 


P3035 


F3 


C3 


R4024 


01 


B4 


U3067 


D5 


F3 








R404B 


F3 


D4 


U3067 


F2 


F3 


R2021 


D3 


B2 , 


R4061 


F2 


F4 








mo22 


03 


B2 


R4062 


F3 


F3 


VR301 1 


A1 


A3 


R2023 


B3 


BZ 


R4063 


E2 


F4 


VR4011 


A1 


A4 


R2062 


C5 


F2 ' 


R4Qe4 


E3 


F4 











jP 4 oia 



VIDEia FILTER 



V]£»EO BLANKING LEVEL] h(ii 



U3025 

LF 



A 0 &Ii |33 



.R.4&L1 
■ JjOO 



C^Oil 

0.1 



umi 

LM 31 R 



VIDEO ^ 

FILTEFt OUT 



TP 40 t 7 



ID.&K 



F^+O&S 
IQO K 



P/0 + 

CEf L£tr<ON /iWPL 



C(<40t& 



' 4. k 



P 3 D 3 S 

[& 



LLVLLEfl 

DtSABUE 



£3.4 k 



R/O 42 $ 
HCTTHER BD 



KZ02. 



U 201 B 



NOTES ^ 

ISOLATION BETWEEN ''INTL VlttEO'^ AND 
”£XT VIPEO" IN PUTS AT ** ViOtO FlLTEkOUT^ 
AAFRO?f.tMATELT BD4.B AT SdO kHz. 

-k- K4023 IB SELECTABlEh{NOM. VALUE tC.dk) 
TO KlH]|kS2t UNI^LAtHEiB DUE TO 
R.OLLOFf K REFERtO F^AINT INSTRUCT IONS.. 






ni23* 



U30fa7 



cmt LFJSt 

. TT" 



R£0fc7 

lOD 



T 


1 


2 3 4 


0 


O 0 0 1 


1 


o O O 


1 


O o \ 


1 


0 1 1 


1 


o 

0 


1 


t o 1 


1 


r 1 1 







Ai 


r^T 




11 V 


O 


0 


3 


' 1 




J 



A4Q VIDEO pnOCESEOFT 



34 fii -94 



jf^ Sti(ic SMiiDvi Dovini 
yy iM KUtotww? SniNi'f 



VIDEO PROCESSOR 





496/496P Service Vol. 2 



PEAK/AV(5 LEVEL 



U1031A 



PEAK/AYC; LOQJC 
U10£5B,C,D-VJ2023D 



U1033C 

VIDEO FLTR OUT — ► + CX^^O— +r 



^1031 B 

(UP/DOWN) 



[U2024 i 

(VA0-VA7) i\8 



f(S)lNPUT 
I OFFSET 



[INPUT 

VQAm DSCLK- 



^ SUCCESSIVE 
1 APPROXIMATION 

REC^ISTER 



VALID 

START DIVIDE - 



SAMPLE — HOLD 
LOQIC 



DISPLAY ENABLE 
COMPARE - 



7^ 

MAX HOLD 



I nstrumen; ^ ^(dbo-dbt) /B 
DATA BUS ^ ^ \ ^ 



COMMAND 

REQI5TER 



BIT 

ADDRESS 

LATCH 

U10U>A,B^ 



-TO 8BIT DATA 
INPUT REQISTER 



ADDRESS BUS 
DATA VALID - 



(ABQ,l,2,3t7) /5^ ADDRESS DECODER 
^ U2022tU2023A 



U1023 



PEAK 

REGISTER 



I 25 BIT I 

IaccumulatorI 



17 BIT 
COUNTER 



MAX HOLD LOGIC 
Ui025A^U2023E 



K RESISTOR 
S1014,U1015 



1 


B-A 

CALCUL. 


I 


* 


• 


BLANK 

LOGI 


I 


“ * 






3 


BLANKING 

;20I4A,l 



8 BIT DATA OUTPUT 






DBO-DBT-7^ 


REQISTER U2021 




/ ^ 



8 BIT DATA INPUT 
U1021 % 



r~ 


z — ^ 


CONT W 










OAT^ W 








i 


BUS aRANT 


^ 







BUS R£(^UEST - 

Zo(\ 



BUS GRANT LOGIC 
U201Z-UE014B-U2023F 
U1013A,B,C - U20U 



ADDRESS INCREMENT LOGIC 
UlOllA- U1012B,C,D — 

' U1013D-U2013D,F -U2023B,i 



VERTICAL DIGITAL STORAGE BD 



348;L'17X 















1 






OAC 

-y^ECToaqtMEMTOR- 



; HOLD 




^ IST E R 








i BIT 
REGISTER 




e: 



r !._■ y 

i . 



U 1 OJ 30 ^c^^yiKT\c^\. Sfcq 
1032, I I 




n BIT 67 1(VP0-VD?) 

LATCH i 



t LOqic 

U£ 01 &C^D 



'<® {JIT PUT 
^ QAIN 



-STORAGiE OFF 



r REGISTER 



U2015 A,B 



^ SYNC, 

- BIT ADPftESS 
" VIEW A 

■- VIEWB 

- VIEW B-A 
' SAVE A 
-DS EKABLE 



i Static Sensitivt Devices 

’ S&e JUj;dfjTJricp Sectton 



^CONT W 
“ &US GiRANT 

-JNCR ADRS 
-DS Fii/ W 



CDMPONENI NUMBER EXAMPLE 

Componnii Piumbii 

A 23 ..AZR 123 A 



i.A 2 .R 123 A 

T 



' I I Scitte^N't 

1 * I 

fl/WJPftir 

Chis$i^ fnountKd i:iQfiij>cit>^iiti Dave m As$afntl]| Nun^ber 
pifUs— Mf arid of Repl^^ceable Seclniur (Vts UJl. 



nrv/ nil 






fl 



X 



B 



1 



> 



2 




3HESn^O 






p S10M i 

> Q U o O O OO O j 



U10L1 



Rt0^ 






:■ U1012 i 

) U1013 } 

'iX;.X 



p U101S 

S U101B 



S103S, 



U1023 



£^102g 



;; raio: 



-J!.' t-*’’ 

'^202i4; IS 



f©0©ee©ei 

U2011 



U1017 

» U20H :5 
rOOO©0€>01 LQs:^'>f-5&,lya ■■ 

h U2012 (^,=-;o,^^:-vO-. . 

feoeGeoe-* h 02015 kp 

■;:ie>--i-^: VQO-T) U2016 



7,-1 1' 9 



[fisafiOT®iOTiiaaapoo (^aoDDODooopw 



12 □ □ □ PO^ ^ D DPOPPPDO D^' 'SjtDDgPP QPn 



J 



STO-5594- Fig. 8-27 A61 — Digital Storage Vertical circuit board. 3482-173 




PtI 



3482-174 






Digital Storage, Vertical 



Diagram 




ASSEMBLY A61 



CIRCUJT 


SCMEM 


BOARD 


CIRCUiT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBln 


LOCATION 


LOCATION 


number 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


location 


Cl 031 


FI 


a 


B20ie 


B2 


A2 


Ut033A 


F2 


Cl 


Cl 032 


El 


ct 


R2031 


C2 


C2^ 


m033B 


F2 


Cl 


C1037 


B5 


C2 


R2033 


A4 


B1 


Ut033C 


BS 


Cl 


C103S 


F2 


Cl 


R2033 


C& 


C2 


Ut034 


F2 


Cl 


C2031 


A4 


C2 


H2034 


C5 


C2 


U2011A 


□ 5 


A2 


C2032 


A5 


C2 


R203S 


E5 


C2 


U201 1 B 


04 


A3 


C2033 


C2 


C2 


R2G36 


A5 


C2 


U2011C 


DS 


A2 


C2034 


A4 


C2 


R2037 


A5 


C2 


U2011D 


05 


A2 


C2035 


A4 


C2 


R203e 


AS 


C2 


U201 2A 


D2 


A2 


C2036 


A4 


C2 


R2039 


AS 


C2 


U2012B 


ES 


A2 


C2037 


A5 


Cl 








U3012C 


ES 


A2 








S1014 


A1 


A1 


U2013 


F2 


A2 


L2032 


A4 


C2 








U201 36 


Bl 


A2 


L2033 


A4 


C2 


U1011A 


E5 


A1 


U2013C 


A3 


A2 


L2034 


A4 


C2 


UlOllS 


B4 


A1 


U201 3D 


E5 


A2 


L2035 


A4 


Cl 


U1012A 


B4 


A1 


U2013E 


E2 


A2 








U1012B 


F5 


A1 


U201 3F 


F6 


A2 


P1024 


FI 


C1 


U1012C 


ES 


A1 


U2014A 


B3 


A2 


P2D24 


C3 


Cl 


U1012D 


F5 


A1 


U2014B 


F5 


A2 








U1013A 


D5 


A1 


U2Q1 SA 


F3 


A2 


02Q3S 


E5 


C2 


U1013B 


DS 


AT 


UZ015B 


F4 


A2 








U1013C 


ES 


A1 


U201&C 


B3 


A2 


R1011 


A4 


A1 


U10130 


F5 


A1 


U201SD 


83 


A2 


mois 


A1 


A1 


U1015 


B1 


A1 


U2016 


F3 


A2 


R1026 


FI 


a 


U1016 


D2 


A1 


U202\ 


E2 


B2 


R1034 


FI 




UtOl7* 


ES 


A2 


U2012 


A3 


B2 


R1029 


m 


NA 


U1021 


E3 


ei 


U2023A 


A3 


B2 


R1030 


CB 


ct 


U1022 


C3 


B1 


U2023B 


F5 


B2 


R103T 


■FI 


Cl 


U1023 


D1 


B1 


U2Q23Q 


F& 


B2 


R1032 


FI 


Cl 


U1024 


El 


B1 


U2Q23D 


C4 


B2 


R1033 


FI 


Cl 


U1025 


B2 


ei 


U2023E 


D4 


B2 


R1034 


C2 


Cl 


U1025A 


C4 


B1 


U2023F 


DS 


B2 


R103& 


A4 


C2 


U 102 SC 


C4 


B] 


U2024 


C2 


B2 


R1036 


Ft 


Cl 


U102SD 


C4 


B1 


U2032 


BS 


C2 


ni037 


B2 


C2 


U1025D 


D4 


Bl 


UZ033 


B5 


C2 


R103& 


C5 


C2 


U1031A 


C5 


Cl 


U2034 


AS 


C2 


R1039 


C5 


Cl 


U1031B 


B4 


Cl 














U1032 


FI 


Cl 









*See Parts List lor 
sfirml number ranges. 



Digitally signed by 
http ://www . aa4df . co m 



in 





U£013B 



PS OUT 



U10J5 



lapo. a? 



O&NSTANT 



VALID 



UlOIfe-Ii 



uz^ja I - 11 



U2023A 



CHASSIS r<MI> 



l’^ 

5+1 Pi 

^-5- 


lf|3333 ^ 

n — H 


I ".“"rK 


j 




1 r. in!i7 ^ 





ph/avs LVL 













0 



E 



F 




moz4 

, 50MF 






M05S 



RIO^^ 

iiTKiftitist 

OF/iH 



U103B 

|_Mil6 



.01 



U1033A 



U1016 

:* 7.fL5175 



EC P1*J 7 
■<yiOl5‘9 
'EC^^lN 
^VIOIS 10 



mmi 

7^LSO + 



U£013A 



CLK2 



_l_ Et Pin H 

^unn-i it 

U£014A-3 ^ — 



STDROFF 



U10333 



UUI2A-& 



U£0I£A 



U£0£1 



U£0J4-t 



UaOidD'« 



UZOtBA 



ynjjss-4 

ul&^a-o 



11 DSDfttA OUT 



U£01t 



05 tN^U. 



U1021 



U2015E 



U£0£SE 



Tt£01t-S 



UEOeSD U1025B 



inO£5C 

74 LSOO 



BUIS <3 BANT 



BUS fi^RAHT 



U£0HE 

7-qLSOB 



U£01£C 



UWIZB U20£3C 



aO"5~d,HA^ 






U10I3D 

, 74LS0E 



OiOiE-li 



I74L51V0 



U20£3& 

74t-504 

COHT W 3jv4__ 



UlOUA 

7 4 LS 74 






U2012B 

74 LB 37 



U£014B 



U2011C 



UlOUD 

?4 L300 



CMIPOKEHT EXAUPLE 






UI0I3 

OZD35 ■F4L%oi- 



U£0£3F 

74 1-3 04 



PftTA W, 



I Hh4(4 



DK51TAL STORAliE, VERTICAL 



J^S3 - 95 
ftEV jUl 19 a; 



DBi 


J5 




& 




14 




5 


OEs 


Ji 




4 


CB 7 


It 



00$ 




Ul0i3B 

74150Z 

— H — 












^BOSKCq 






SYHCr 









So 


Qc 


a 


^^D 


/ 










H 










+5V 
70 ] 











Pj 


<?4 










- 





TT 


LT|333^3 


1|N 















ADC 













c 



D 




U2042 



U 2026 



Dacnpottstil!^ hi^vC fici ls$«rnt]dy N*jnil>er 
pcefii!— aw era) &t PeptiCMWe tJeclntal Parts Ual 



Fig. 8-28 A60 HORIZONTAL DIGITAL STORAGE Circuit Board 



HORJZONTAL DIGITAL STORAGE 



3482-176 



I static Sensitive Devices 

Ste Mgifit^asnce Section 



COMPONENT NUMBER EKAMPLE 



I ! ti1016 I : U1022 



Lz^iHJ [^ ^n | I 

© 1 j 1 i"^ 

> I i ' 

! ‘ U2012 I f U20I6 : U2022 : 



Lt 20 H ; i U 20 I 8 • ; U 202 -I 



UI024 j: 



I U1032 ! : UI034 , 






T ! [ NlMS 

GA[N NORTH GAISi 

P!pU.JPUI^_, . I 

" ' R304V I 'X ' ' 

I I itrtf i 



I 




i 

U203H ; 

I 


I 

I 






r U2032 i 


j 


! ! 




I 


U2038 ^ 
{ 


^ I 

I I 


I 

I 


,r\?l 



H1034 U fPuj 
-.i Rli^T 

rRiroi- V 

_ I 
! 

1 U2038 I i 



PSii '' 

Of 



Rti37 r' ^ ' " R2S41 I 

C3B32^ , 

&■ --HH i 



']'|LaB2||L3«3e| |La«sa; psi^' 



So [ |o_ ;«» ||L^|jLM3ej [LM»; ] 

^IHlH^bQSpQOOa^^ I^TaG-LKHXHXJD^j , 

{DC}i3{X3iiilbc^^ tooat^Doooor^h?' 



CompomM Nijmtfsr 

A23 A2 R1234 

flss^jnafy _ i !_ 
Sumb^ SdftoJSfFJfJHjr 













Digital Storage, Horizontal 



DIAGRAM 




ASSEMBLY A60 D*gjtal Storage Horjzontal 



CJRCUtT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


location 


LOCATION 


number 


LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 
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LOCATION 


a 03a 
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C3 


R2045 


A1 


02 


U2014A 
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C104S 
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D} 
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B4 
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U201 4B 


81 


A3 
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R204B 
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02 


U2014C 
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ASSEMBLY A64 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER LOCATION LOCATION 

C1018 E5 B1 

C1023 E5 Bt 

C1043 E4 Cl 

C1CM9 E3 01 

C2021 E5 B3 

C2022 E5 B2 

C2055 C3 E2 

C2066 Cl F2 

C2083 62 G2 

C2087 El H2 

C2101 E2 12 

C2103 E3 J1 

C2106 03 J2 

C3039 E4 C2 

C3043 E3 02 

C3051 E3 02 

C3073 E2 G2 

C4057 03 E4 

C4061 01 F4 

C5021 05 A5 

C5033 05 C5 

C5058 B2 E5 

C5089 03 15 

C5104 03 J5 

C6033 A5 C6 

C6033 A5 C6 

C6037 A5 C6 

C6037 A5 C6 

C6073 B2 G6 

C6081 B2 H6 

C7016 FI A6 

C7061 A5 F7 

C7071 A5 G7 

C7073 A4 G7 

C7074 A4 G7 

C7088 A5 H7 

C7091 C4 16 

C7093 A5 17 

C7094 C4 16 

C7097 A5 NA 

C7102 C4 16 
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ASSEMBLY A66 CRT READOUT 
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LOCATION 
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LOCATION 


LOCATION 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


C1012 


04 


A1 


L3028 


AS 


B3 


U1022C 


02 


81 


C1018 


A5 


A2 


L3032 


AS 


C3 


U1024 


B3 


B1 


C1022 


B4 


B1 


L3034 


A4 


C3 


U1026 


C3 


B1 


C1Q34 


C3 


Cl 








U1026 


C3 


B1 


C1038 


AS 


Cl 


R1012 


AS 


A1 


U1028 


C3 


Cl 


C1041 


F2 


01 


R1036 


E2 


Cl 


U1036C 


E3 


Cl 


Cl 042 


£1 


01 


R1041 


F2 


01 


U1038A 


F2 


Cl 


Cl 048 


03 


01 


R1042 


El 


01 


U1038B 


El 


Cl 


C2012 


A5 


A2 


R2012 


E4 


A2 


U1038C 


03 


Cl 


C2013 


E5 


A2 


R2013 


E4 


A2 


U10380 


01 


Cl 


C2014 


E4 


A2 


R20IS 


ES 


A2 


U2012 


AS 


A2 


C2015 


E4 


A2 


R2016 


05 


A2 


U2016 


A4 


A2 


C2016 


04 


A2 


R2036 


01 


C2 


U2018 


AS 


B2 


C2017 


05 


A2 


R2037 


E3 


C2 


U2022 


E5 


B2 


C2034 


A2 


C2 


R2038 


Cl 


C2 


U2024 


B3 


62 


C2036 


A1 


C2 


R2039 


Cl 


03 


U2028 


C4 


62 


C2038 


E3 


C2 


R2042 


E2 


D2 


U2032A 


81 


C2 


C2044 


Cl 


02 


R3014 


F5 


A3 


U2032B 


FI 


C2 


C3014 


E5 


A3 


R3015 


FS 


A3 


U2032C 


El 


C2 
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F3 


A3 


R3022 


ES 


B3 
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C2 


B2 


R3034 


A3 


C3 


U2024C 


A3 


B2 


R303S 


A3 


C3 


U20240 


B2 


B2 


R3036 


A4 


C3 


U2026A 


03 


62 


R303B 


04 


C3 


U2026B 


C3 


B2 


R3040 


C4 


03 


U2026C 


B3 


B2 


R3041 


01 


03 


U2044 


A1 


02 


R3042 


04 


D3 


U2046 


El 


02 


R3043 


El 


03 


U3014 


E3 


A3 


R3045 


04 


03 


U3016 


03 


A3 


R3045 


04 


03 


U3022 


C3 


B4 


R3046 


E4 


03 


U3041A 


B3 


03 


R3047 


C4 


03 


U3041B 


04 


03 


R4037 


C4 


C4 


U3042 


C4 


03 


R4038 


E4 


C4 


U3045 


A2 


03 


R4039 


C4 


C4 


U3046 


E4 


03 


R4040 


E4 


04 








R4041 


C4 


04 








R4042 


E4 


04 








R4043 


C4 


04 








R4044 


C4 


04 









ASSEMBLY A46A1 




CI011 


02 


A1 


Cl 01 4 


02 


A1 


CR1016 


02 


A2 


CR1017 


02 


A2 


CR1018 


C2 


B2 


01018 


C2 


B2 


ASSEMBLY 


A46A3 




C3011 


03 


A3 


C3014 


03 


A3 


CR3016 


03 


A3 


CR30I7 


03 


A3 


CR3018 


03 


A3 


0301 B 


03 


B3 



DAC 1200 INTERFACE 



R1012 


02 


At 


R1014 


02 


A1 


R1016 


02 


A2 


R1018 


C2 


B2 


UI012 


02 


A1 


U102C 


C2 


B1 


U1026 


E2 


Cl 


DAC 


1200 INTERFACE 


R3012 


03 


A3 


R30I4 


03 


A3 


R3016 


03 


A4 


R3018 


03 


A4 


U3012 


03 


A4 


U3020 


C3 


B4 


U3026 


C3 


B4 



♦See Parts List for 
serial number ranges. 
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Fig. 8-37 A44 1st LO DRIVER Circuit Board 



3482-200 



1st LO DRIVER 






1 St Lo Driver DIAGRAM 



ASSEMBLY A44 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER LOCATION LOCATION 



C2026 C2 
C2042* C2 
C2043* C2 
C2044 C2 
C2045 E2 
C2046 E2 
C2048 E2 
C2050 E4 
C205I E4 
C20S4 E4 
C2056 D5 
C3019 A2 
C3034 A3 
C3038 D3 
C3039 A2 
C3045 E2 
C3046 A2 
C3047 At 
C3048 E2 
C3055 F4 
C4014 B5 
C4046 B2 
C4055 E3 



82 

D2 

D2 

D2 

D2 

02 

D2 

E2 

E2 

E2 

E2 

A3 

C3 

C3 

D3 

D3 

D3 

04 

03 
E3 
A4 

04 
E4 



CR1052 F4 El 
CR1053 E4 El 
CR1054 E4 El 
CR2024 C2 B2 
CR3031 B2 C3 
CR3044 03 03 
CR3047 E2 03 

K3034 C2 C3 



L4038 A2 C4 

L4041 A1 04 



P3043 F2 03 



Q2026 B2 Cl 

02029 C2 B2 

02033 B1 C2 

02035 02 C2 

02039 01 C2 

02040 02 02 

□2045 E3 02 

02051 F4 E2 

02052 04 E2 

03028 C3 C3 



CIRCUIT 


SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


03042 


03 


03 


03047 


E2 


03 


03049 


F3 


03 


R1027 


El 


B1 


R1028 


El 


B1 


R10304 


FI 


B1 


R1031 


02 


Cl 


R1032 


C2 


Cl 


R1034 


04 


Cl 


R1035 


C2 


Cl 


R1036 


C2 


Cl 


R1037 


04 


Cl 


R1038 


Cl 


Cl 


R1039 


C2 


Cl 


R1040 


E3 


01 


R1041 


Cl 


01 


R1042 


E2 


01 


R1043 


El 


01 


R1044 


E2 


01 


R1045 


E3 


01 


R1046 


E3 


01 


R1047 


E4 


01 


R1048 


E4 


01 


R1049 


E4 


01 


R1050 


E4 


01 


R1051 


E4 


El 


R1052 


04 


El 


R1053 


E4 


El 


R10S4 


F4 


El 


R1055 


04 


El 


R2026 


C2 


B2 


R2027 


B1 


B2 


R2028 


B1 


B2 


R2029 


C2 


B2 


R2030 


B2 


C2 


R2031 


B2 


C2 


R2036 


02 


C2 


R2037 


02 


C2 


R2041 


02 


02 


R2042 


02 


02 


R2043 


02 


02 


R2044 


02 


02 


R2051 


E4 


E2 


R2052 


04 


E2 


R2053 


05 


El 


R2054 


05 


E2 


R3011 


83 
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SCHEM 


BOARD 


NUMBER 


LOCATION 


LOCATION 


R3012 


B3 


A3 


R3028 


C2 


62 


R3031 


B3 


C3 


R3040 


03 


03 


R3041 


C2 


03 


R3042 


03 


03 


R3046 


E2 


03 


R3048 


E2 


03 


R3049 


E3 


03 


R3050 


E3 


E4 


R4012 


B2 


A4 


R4014 


C5 


A4 


R4015 


B5 


A4 


R4037 


A2 
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R4038 


A2 


04 
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A1 


04 


R4044 


B2 


04 
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E3 


E4 
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E4 


E4 
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F4 


E4 
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Cl 
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E4 


El 
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B1 
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C2 
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E2 
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E2 
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E4 


E2 
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A3 
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A3 
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E4 
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E3 


E4 
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05 


El 
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E3 


03 
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C2 


C2 


W2045 


02 


02 



*See Parts List for 
serial number ranges. 
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ASSEMBLY A58 Processor 
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number 


LOCATION 


location 


NUMBER 


location 


LOCATION 


NUMBER 


location 


LOCATION 


C10I3 


01 


A1 


PI 020 


C4 


62 


U1031C 


E4 


Cl 


C1023 


C3 


61 


PI 033 


A5 


Cl 


U1031D 


A2 


Cl 


C1024 


E4 


61 








U1D3TE 


A2 


Cl 


C1026 


F4 


61 
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C3 


El 


U 1037 A 


AS 


Cl 


Cl 033 


D5 


Cl 


R1021 


C3 


B1 


U1037B 


OS 


Cl 


C2042 


B4 


D2 


R1022 


E4 


B1 


U2014 


AS 


A2 


C2046 


AS 


02 


R1023 


E4 


B1 


U2014 


E1 


A2 


C3015 


E2 


A3 


R1034 


F4 


B1 


U2035 


Cl 


C2 


C3032 


61 


C3 


R1026 


A2 


Bt 


U2044 


B4 


02 


C3D42 


A2 


D3 


F11027 


A2 


B1 


U3016 


E2 


A3 


C4034 


AT 


C3 


R1034 


AS 


Cl 


U3022 


El 


B3 


C4O30 


AT 


D3 


R1036 


C5 


Cl 


U3027 


B1 


83 








R2027 


63 


B2 
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C2 


C2 


CB2024 


63 


B1 


R2032 


81 


C2 


U304J 


AS 


02 








R3015 
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A3 
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A2 


02 
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Db 
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A1 


C3 
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□2 
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02 
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02 
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C3 
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02 
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ASSEMBLY A54 



CIRCUIT SCHEM BOARD 
NUMBER LOCATION LOCATION 

Cion D1 A1 

C1031 FI B1 

C1038 B1 Cl 

C1039 E4 Cl 

C201 1 D2 A2 

C2038 C4 C2 

C203B F2 C2 

S1033 E4 Cl 

U1012 Cl A1 

U1017 01 A1 

U1023 D1 B1 

U1033 64 Cl 

U1036 B1 Cl 

U1038 B2 Cl 

U2012 C2 A2 

U2017 D2 A2 

U2017 D2 A2 

U2023 E2 B2 

U2028 F2 B2 

U2032 C5 C2 

U2033 B1 C2 

U2033A A1 C2 

U2033B A1 C2 

U2033C B4 C2 

U2033D A4 C2 

U2035 C4 C2 
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A36 front panel board 
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See Miintensnce Section 
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PARTS ORDERING INFORMATION 
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accommodate improved components as they become available, 
and to give you the benefit of the latest circuit improvements 
developed in our engineering department. It is therefore 
important, when ordering parts, to include the following 
information in your order: Part number, instrument type or 
number, serial number, and modification number if applicable. 

If a part you have ordered has been replaced with a new or 
improved part, your local Tektronix. Inc. Field Office or 
representative will contact you concerning any change in part 
number. 



INDENTATION SYSTEM 

This mechanical parts list is indented to indicate item 
relationships. Following is an example of the indentation system 
used in the description column. 

1 2 3 4 5 Name & Description 

Assembly and/or Component 

Attaching parts for Assembly and/or Component 

Detail Part of Assembly and/or Component 
Attaching parts for Detail Part 

Parts of Detail Part 

Attaching parts for Parts of Detail Part 



Change information, if any. is located at the rear of this 
manual. 

SPECIAL NOTES AND SYMBOLS 

XOOO Part first added at this serial number 

OOX Part removed after this serial number 



Attaching Parts always appear in the same indentation as 
the item it mounts, while the detail parts are indented to the right. 
Indented Items are part of. and included with, the next higher 
indentation. The separation symbol — ' — indicates the end of 
attaching parts. 

Attaching parts must be purchased separately, unless otherwise 
specified. 



FIGURE AND INDEX NUMBERS 

Items in this section are referenced by figure and index 
numbers to the Illustrations 



ITEM NAME 

In the Parts List, an Item Name is separated from the 
description by a colon (:). Because of space limitations, an Item 
Name may sometimes appear as incomplete For further Item 
Name identification, the U.S. Federal Cataloging Handbook H6-1 
can be utilized where possible. 



ABBREVIATIONS 



•* 


INCH 


(( 


NUMBER SIZE 


ACTR 


ACTUATOR 


ADPTR 


ADAPTER 


ALIGN 


ALIGNMENT 


AL 


ALUMINUM 


ASSEM 


ASSEMBLED 


ASSY 


ASSEMBLY 


ATTEN 


ATTENUATOR 


AWG 


AMERICAN WIRE GAGE 


BO 


BOARD 


BRKT 


BRACKET 


BRS 


BRASS 


BRZ 


BRONZE 


BSHG 


BUSHING 


CAB 


CABINET 


CAP 


CAPACITOR 


CER 


CERAMIC 


CHAS 


CHASSIS 


CKT 


CIRCUIT 


COMP 


COMPOSITION 


CONN 


CONNECTOR 


COV 


COVER 


CPLG 


COUPLING 


CRT 


CATHODE RAY TUBE 


DEG 


DEGREE 


DWR 


DRAWER 



ELCTRN 


ELECTRON 


ELEC 


ELECTRICAL 


ELCTLT 


ELECTROLYTIC 


ELEM 


ELEMENT 


EPL 


ELECTRICAL PARTS LIST 


EOPT 


EQUIPMENT 


EXT 


EXTERNAL 


FIL 


FILLISTER HEAD 


FLEX 


FLEXIBLE 


FLH 


FLAT HEAD 


FLTR 


FILTER 


FR 


FRAME or FRONT 


FSTNR 


FASTENER 


FT 


FOOT 


FXD 


FIXED 


GSKT 


GASKET 


HDL 


HANDLE 


HEX 


HEXAGON 


HEX HD 


HEXAGONAL HEAD 


HEX SOC 


HEXAGONAL SOCKET 


HLCPS 


HELICAL COMPRESSION 


HLEXT 


HELICAL EXTENSION 


HV 


HIGH VOLTAGE 


IC 


INTEGRATED CIRCUIT 


ID 


INSIDE DIAMETER 


IDENT 


IDENTIFICATION 


IMPLR 


IMPELLER 



IN INCH 

INCANO INCANDESCENT 

INSUL INSULATOR 

INTL INTERNAL 

LPHLDR LAMPHOLDER 

MACH MACHINE 

MECH MECHANICAL 

MTG MOUNTING 

NIP NIPPLE 

NON WIRE NOT WIRE WOUND 

O0D ORDER BY DESCRIPTION 

OD OUTSIDE DIAMETER 

OVH OVAL HEAD 

PH 8RZ PHOSPHOR BRONZE 

PL PLAIN or PLATE 

PLSTC PLASTIC 

PN PART NUMBER 

PNH PAN HEAD 

PWR POWER 

RCPT RECEPTACLE 

RES RESISTOR 

RGD RIGID 

RLF RELIEF 

RTNR RETAINER 

SCH SOCKET HEAD 

SCOPE OSCILLOSCOPE 

SCR SCREW 



SE 


SINGLE END 


SECT 


SECTION 


SEMICONO SEMICONDUCTOR 


SHLD 


SHIELD 


SHLDR 


SHOULDERED 


SKT 


SOCKET 


SL 


SLIDE 


SLFLKG 


SELF-LOCKING 


SLVG 


SLEEVING 


SPR 


SPRING 


SO 


SQUARE 


SST 


STAINLESS STEEL 


STL 


STEEL 


SW 


SWITCH 


T 


TUBE 


TERM 


TERMINAL 


THD 


THREAD 


THK 


THICK 


TNSN 


TENSION 


TPG 


TAPPING 


TRH 


TRUSS HEAD 


V 


VOLTAGE 


VAR 


VARIABLE 


w/ 


WITH 


WSHR 


WASHER 


XFMR 


TRANSFORMER 


XSTR 


TRANSISTOR 




Replaceable Mechanical Parts — 496/496P Service Vol.2 



CROSS INDEX— MFR. CODE NUMBER TO MANUFACTURER 



Mfr. Code Manufacturer 



Address 



OOOAH 


STANDARD PRESSED STEEL CO., UNBRAKO D1V- 


OODBB 


BERQUIST COMPANY 


OOOBK 


STAUFFER SUPPLY 


OOOCY 


NORTHWEST FASTENER SALES. INC, 


OOOHC 


PANEL COMPONENT CORP. 


00779 


AMP, JNC. 


02615 


USM CORP., NYLOCK FASTENER DIVISION 


05820 


WAKEFIELD ENGINEERING, INC. 


06383 


PAN DU IT CORPORATION 


06540 


AMATOM ELECTRONIC HARDWARE, DIV. OF 
MITE CORP 


06666 


GENERAL DEVICES CO., INC. 


07707 


USM CORP . USM FASTENER DIV. 


08261 


SPECTRA-STRIP CORP. 


09422 


PLASTIC STAMPING CORPORATION 


11B97 


PLASTIGLIDE MFG, CORPORATION 


12327 


FREEWAY CORPORATION 


12360 


ALBANY PRODUCTS CO., DIV. OF PNEUMO 
DYNAMICS CORPORATION 


13103 


THERMALLOY COMPANY, INC. 


13257 


AMERACE, LTD. 


16426 


8ELDEN CORP. 


16733 


CABLEWAVE SYSTEMS INC, 


22526 


BERO ELECTRONICS. INC, 


22599 


ESNA. DIV. OF AMERACE CORPORATION 


23050 


PRODUCT COMPONENTS CORP 


24931 


SPECIALITY CONNECTOR CO., INC. 


26365 


GRIES REPRODUCER CO„ DIV. OF COATS 
AND CLARK, INC. 


27284 


MOLEX PRODUCTS CO. 


28817 


CAL-METEX CORP.. SUBSIDIARY OF METEX 
CORP. 


29567 


BUNKER'RAMO CORP.. AMPHENOL 
INDUSTRIAL DIV. 


31781 


EDAC INC. 


49671 


RCA CORPORATION 


52905 


SIMPLEX MFG. COMPANY 


52961 


PRODUCTS SERVICES CO 


56352 


COLE-FLEX CORP 


66878 


STANDARD PRESSED STEEL COMPANY 


57771 


STIMPSON, EDWIN B .CO. INC. 


61BS4 


TRW INC.. UNITED-CARR DiV 


70276 


ALLEN MFG- CO. 


70485 


ATLANTIC INDIA RUBBER WORKS, INC. 


71279 


CAMBRIDGE THERMIONIC CORP. 


71400 


BUSSMAN MFG., DIVISION OF MCGRAW* 
EDISON CO. 


71468 


ITT CANNON ELECTRIC 


73743 


FISCHER SPECIAL MFG. CO. 


73803 


TEXAS iNSTRUMENTS, INC,. METALLURGICAL 
MATERIALS DIV 


74445 


HOLO-KROME CO. 


74060 


BUNKER-RAMO CORP,, THE AMPHENOL RF DIV. 


74970 


JOHNSON. E. F.. CO, 


75497 


LAMSON AND SESSIONS CO. 


75915 


LITTELFUSE, INC. 


76654 


OAK INDUSTRIES. INC, SWITCH DIV. 


77132 


DOT FASTENER CO., A UNITED-CARR DIV 
OF TRW INC. 


77250 


PHEOLL MANUFACTURING CO., DIVISION 
OF ALLIED PRODUCTS CORP. 


781 89 


ILLINOIS TOOL WORKS, INC. 
SHAKEPROOF DIVISION 


79136 


WALDES, KOHINOOR. INC 


79807 


WROUGHT WASHER MFG. CO 


80009 


TEKTRONIX. INC. 


61041 


HOWARD INDUSTRIES, DIVISION OF M5L 



3 ® 



8535 DICE ROAD 
4350 WEST 76TH 
105 SE TAYLOR 
7923 SW CIRRUS DRIVE 
335 TESCONI CIRCLE 
P 0 BOX 3603 
611 INDUSTRIAL AVENUE 
AUDUBON ROAD 
17301 RIDGELAMD 

446 BLAKE ST- 

525 S- WEBSTER AVE- 

510 RIVER RD- 

7100 LAMPSON AVE- 

2216 W, ARMITAGE AVE- 

P O BOX 867. 1757 STANFORD ST. 

9301 ALLEN DRIVE 

145 WOODWARD AVENUE 
2021 W VALLEY VIEW LANE 
P O BOX 34829 
10 ESNA PARK DRIVE 
P 0. BOX 1331 
60 DODGE AVE. 

YOUK EXPRESSWAY 
16150 STAGG STREET 
30 LORRAINE AVE- 
2620 ENDRESS PLACE 

125 BEECHWOOD AVE. 

5224 KATRINE AVE. 

509 HINORV AVE. 

1830 S. 54TH AVE- 
20 BAILSIDE RD, 

30 ROCKEFELLER PLAZA 
5224 NE 42ND AVENUE 
36365 COLLEGE VIEW RD. 

91 CABOT ST. 

BENSON EAST 

900 SYLVAN AVENUE 

31 BURLINGTON MALL RO. 

P. O. DRAWER 570 

571 W. POLK ST. 

445 CONCORD AVE. 

2536 W UNIVERSITY ST 
666 E, DYER RD. 

446 MORGAN ST. 

34 FOREST STREET 
31 BROOK ST. WEST 
33 E. FRANKLIN ST. 

299 10TH AVE. S. W. 

5000 TIE DEM AN ROAD 
800 E. NORTHWEST HWY 
S, MAIN ST. 

ROUND HOUSE INDL PK,PO BOX 710 

5700 W. ROOSEVELT RD 

ST, CHARLES ROAD 
47-16 AUSTEL PLACE 
2100 S 0 BAY ST 
P O BOX 500 



City, State, Zip 



SANTA PE SPRINGS, CA 90670 
MINNEAPOLIS, MN 55435 
PORTLAND, OR 9721 4 
BEAVERTON, OR 9700S 
SANTA ROSA, CA 95401 
HARRISBURG, PA 17105 
PARAMUS, NJ 07652 
WAKEFIELD- MA 01860 
TINLEY PARK, I L 60477 

NEW HAVEN, CT 06515 
INDIANAPOLIS, IN 46219 
SHELTON, CT 06464 
GARDEN GROVE. CA 92642 
CHICAGO, IL 60647 
SANTA MONICA, CA 90406 
CLEVELAND, OH 44125 

SOUTH NORWALK. CT 06586 

DALLAS, TX 75234 
MARKHAM. ONTARIO, CANADA 
RICHMOND, IN 47374 
NORTH HAVEN, CT 60473 
NEW CUMBERLAND, PA 17070 
VAN NUVS. CA 91409 
MT VERNON. NY 10553 
GREENWOOD, IN 46142 

NEW ROCHELLE, NY 10802 
DOWNERS GROVE. IL 60515 

INGLEWOOD, CA 90301 

CHICAGO, IL 60650 
DON MILLS, ONT- CANADA M3A 1 
NEW YORK, NY 10020 
PORTLAND, OREGON 9721 B 
EUGENE, OR 97405 
WEST BABYLON, NY 11704 
JENKfNTOWN, PA 19046 
BAYPORT. NY 11705 
BURLINGTON, MA 01803 
HARTFORD, CT 06101 
CHICAGO, IL 60607 
CAMBRIDGE, MA 02138 

ST. LOUIS, MO 63107 
SANTA ANA, CA 92702 
CINCINNATI, OH 45206 

ATTLEBORO. MA 02703 
HARTFORD, CT 06110 
DANBURY. CT 06810 
WASECA, MN 56D93 
CLEVELAND. OH 44144 
OES PLAINES, IL 60016 
CRYSTAL LAKE. IL 60014 

WATEflBUBY, CT 06720 

CHICAGO, \L 60650 

ELGIN. IL 60120 
long island city, NY 11101 
MILWAUKEE, Wl 53207 
BEAVERTON. OB S7077 
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CROSS INDEX— MFR. CODE NUMBER TO MANUFACTURER 



Mfr. Code Manufacturer 



Address 



City, State. Zip 



INDUSTRIES. INC. 

WINCHESTER ELECTRONICS DIVISION 
LITTON INDUSTRIES. INC. 

CENTRAL SCREW CO. 

ELCO INDUSTRIES. INC. 

ASSOCIATED SPRING CORP.. SEABOARD DIV 
BOYD. A. B.. CO. 

SEASTROM MFG. COMPANY. INC. 

N. L INDUSTRIES, INC.. SOUTHERN SCREW 
DIV. 

AUGAT. INC. 

KINGS ELECTRONICS CO.. INC. 

TEXTRON INC. CAMCAR DIV 
SOUTHCO. INC. 

CONTINENTAL CONNECTOR CORP. 
WECKESSER CO., INC. 

NATVAR CORP. 

RUBBER TECK, INC. 

SEALECTRO CORP 

C/O PANEL COMPONENTS CORP 

PANEL COMPONENTS CORP 



P O BOX 287 

MAIN ST. AND HILLSIDE AVE. 

2530 CRESCENT OR. 

1103 SAMUELSON ROAD 
15001 S BROADWAY. P 0 BOX 231 
2527 GRANT AVENUE 
701 SONORA AVENUE 

P. O. BOX 1360 
33 PERRY AVE. 

40 MARBLEDALE ROAD 
600 18TH AVE 

34-63 56TH ST. 

4444 WEST IRVING PARK RD. 

211 RANDOLPH AVE. 

19115 HAMILTON AVE., P O BOX 389 
225 HOYT 
P.O- BOX 6626 
2015 SECOND ST. 



MILFORD. IL 60953 

OAKVILLE. CT 06779 
BROADVIEW. IL 60153 
ROCKFORD. IL 61101 
GARDENA. CA 90248 
SAN LEANDRO. CA 94579 
GLENDALE. CA 91201 

STATESVILLE. NC 28677 
ATTLEBORO, MA 02703 
TUCKAHOE. NY 10707 
ROCKFORD, IL61101 
LESTER. PA 19113 
WOODSIDE. NY 11377 
CHICAGO, IL 60641 
WOODBRIDGE. NJ 07095 
GARDENA. CA 90247 
MAMARONECK. NY 10544 
SANTA ROSA. CA 95406 
BERKELEY. CA 94170 
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Fig. & 
Index 
No. 


Tektronix 
Part NOh 


Seriai/Modef No. 
Eff Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


1- 


650-0568-00 






1 


FRONT COVER AS: 


80009 


650-0568-00 




105-0664-01 






1 


.LATCH ASSEMBLY: 


80009 


1 05-0634-01 


















-1 


211-0507-01 






4 


.SCREW.MACHINE:5-32 X 0,312 INCHPNH STL 


83385 


OBD 




















.4.^ 






- 


-LATCH ASSY INCLUDES: 






-2 


214-2350-00 






1 


..PIN3TR,HOLS.O,12S DIA X 2.0 INCH LONG 


OOOBK 


OBD 


-3 


367-0212-01 






1 


..HANOLE.LATCH:MOLDING 


80009 


367-021 2-01 


-A 


214*2357-00 






1 


..RN,SPR1NG:0.375" L X 0.125 OD.STL 


22599 


52-028-125-0375 


-5 


351 -0463-01 






1 


..GUIDE, SHAFT: STEEL 


80009 


35U0463*01 


^6 


214-1721-00 






1 


,.PIN.SPBING:0,375 X 0.069 


22599 


52-012-062*0375 




364-1385-00 






1 


..EXTENSION SHAFT:2.274' L X 0483 OD.STL 


8D009 


384*1385-00 


-e 


214-2352-00 






t 


..SPRING, HLCPS:1.0' L X 0.24‘ OD.MUSIC WtR 


B3553 


C0240-042-100M 


.9 


214-2349-00 






1 


..PIN,STR,HDLS:0 125 DIA X 1,0 INCH LONG,S 


OOOBK 


OBD 


*10 


354-0324-00 






1 


.-RINaRETAINlNG:E SHAPE,0.102 ID X 0.270 


79136 


S133-14-MD 


-11 


361^0762*00 






1 


..SPACER,SLEEVE;0 126 ID X 015'^ L,BRASS 


80009 


361-0762-00 


-12 


105-0686*00 






1 


-LATCH .COVER: 


80009 


105-0686-00 


-13 


214-2351-00 






1 


..PIN,SPRING:0.375^ L X O.lOr OD.STL 


22599 


52-022-094-0375 


-14 


214-2345-00 






1 


..SPR,HLCL,TRSN:0.665 INCH L X 0,245 OD.SS 


aoDog 


214-2345*00 


-15 


426-1271-02 






2 


..FRAME, LATCH: 


80009 


426-1271-02 


-16 


377*05064)0 






1 


. IN S ERT.CO VE R : AS S Y , LATG H S 1 DE, FO A M 


80009 


377-0506-00 


-17 


377-0507-00 






1 


.INSERT ,COVER:ASSY,HINGE SIDE.FOAM 


00009 


377-0507-00 


-16 


348-0628-00 






1 


.PADOUSHIONING:11.25 X 6.0 X 0.25.FOAM 


B0009 


348-0628*00 


-19 


200-2228-00 






1 


. DOOR ACCES S : FRONT CO V E R 


80009 


200-2228-00 


-20 


348*0524-00 






1 


. GAS KET : FR ONT PA NE L, S lU CONE . W/ PSA 


85471 


OBD 


-21 


200-2218-01 






T 


.COVER, FRONT; PLASTICPAINTED 


60009 


200-2218-01 




437-0253-00 


B010100 


BG10279 


1 


CABINET .SA: 


80009 


437-0253-00 




437*0253-01 


BO 10280 




1 


CABINET ASSY: 


80009 


437-0253*01 


-22 


340*0585-00 






4 


FOOTXABINETiBLUE PLASTIC 


80009 


348-OS85-OG 


















-23 


211-0674-00 






4 


.SCREW.MACHINE:6*32 X 0.32 INCH JHRUSS HD 


83486 


OBD 


















*24 


348-0587-00 






4 


.FOOT.CABINET:BLUE PLASTIC 


80009 


3484)587-00 












(ATTACHING PARTS)"' 






-25 


211-0674-00 






4 


.SCREW .MACHINE:6-32 X 0.32 INCH.THRUSS HD 


83486 


OBO 


















■26 


200-2324-00 


B010100 


B010279 


2 


CAP HANDLE: PLASTIC 


80009 


200-2324-00 


-27 


200-2622-00 


6010280 




2 


CAP.HANDLEALUMJNUM 


80009 


200-2622-00 


-28 


334-4651-00 


B01 0280 




2 


,MARKER,IOENT:MKD PUSH 


60009 


334*4661-00 


-29 


214*3199-00 


80 10280 




2 


.BUTTON,RELEASE;ALUMINUM 


80009 


214-3199-00 


-30 


367*0246-02 


BO 10100 


B010279 


1 


.HANDLE,CARRY[NG:14-3 INCH 


80009 


367*0246-02 




367-0306-01 


BO 10200 




1 


,HANDLE,CARRY1NG:M0LDE0 W^PUSTIC 


80009 


367*0306*01 


















-3T 


212-0637-00 


B01Q100 


B010279 


2 


-SCREW, MACHINE:lO-24 X 0 625 INCH, HEX HD 


02615 


OBD 


-32 


212*0560-00 


B010280 




6 


-SCREW,MACHINE: 10*32 X 0.312 INCH.FLH STL 


75497 


OBD 



























- 


.HANDLE ASSY INCLUDES: 






-33 


348-0644-00 


B010100 


BO 10279 


2 


-BUMPER, RUeeER:VINYL ELASTOMER, BLACK 


80009 


348-0644-00 


*34 


214*2782-00 


B010100 


BO 10279 


2 


-1NDEX.H ANGLE: 


80009 


214-2782-00 


-35 


380-0668-00 


BO 10280 




2 


HOUSINaiNDEX:PQLYAMIDE 


80009 


3SO-066S-00 


















-36 


213-0858-00 






8 


SCREW JPG, TF:6-32 X 0.5 INCH.10O DEG 


93907 


OBD 


















-37 


200*2694-00 


B010280 




2 


.COVER.INOEX:ALUMINUM 


80009 


200-2694*00 


















-38 


213-0918-00 


B010260 




6 


.SCREW JPG JR :8*32 X 0 625.FLH,62 DEG.P02 


93907 


OBD 


















-39 


214*0515-02 


B010100 


B01 0279 


2 


HUB.HDL INDEX:!. 42 OIA X 0,565 THK.AL CD 


80009 


214*0515-02 


-40 


214-3196-00 


6010280 




2 


. INDEX. HANOL£;ALUMINUM 


80009 


214-3198-00 


-4t 


214*3024-00 


B010100 


BO 10279 


2 


SPRING,HLCPS:0.36 OD X 1.35 


80009 


214-30244)0 


-42 


214-3200-00 


BO 10280 




2 


, SPRING, HLCPS:0,798 00 X 1.1 LCtOSED END 


80009 


214-3200-00 


-43 


346-0589-00 






2 


FOOT.CA0INET BLUE PLASTIC 


80Q09 


34BQ589-O0 


















-44 


212-0630*01 






A 


.SCREW, SPCL MACH: 10-24 X 1.55 LFLH 45 DEG 


80009 


212-0630-01 


-4S 


211*0513-00 






A 


SCREW,MACHINE:6-32 X 0.625 INCH^»NH STL 


B3385 


OBD 



'(END ATTACMfNG PABTSK 
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Fig. & 
Index 
No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


1-46 


105-0893-00 


B010280 




2 


.INDEX RLSE.HDL:ALUMINUM 


80009 


105-0893-00 


-47 


105-0894-00 


B010280 




2 


.INDEX STOP.HDL:POLYAMIDE 


80009 


105-0894-00 


-48 


437-0232-01 


B010100 


B010255 


1 


.CABINET.SA: 


80009 


437-0232-01 




437-0232-02 


B010256 


B010499 


1 


.CABINET.SA: 


80009 


437-0232-02 




437-0232-03 


B010500 




1 


.CABINET.SA: 


80009 


437-0232-03 



30*7 
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Fig.& 

Index Tektronix 

No. Part No. 



Serfal/Model No. 

Eff Dscont Qty 1 2 3 4 5 



Name & Description 



Mfr 

Code Mfr Part NumDer 



2-1 


426-1623-02 


1 


FRAME.MASK:S,D CRT, SILVER GRAV.PLASTIC 


60009 


426-1523-02 


-3 


378-0115-00 


1 

1 


FILTER.LT,CRT'BLU£,4.176 X 3.418.PLSTC 
CKT BOARD ASSY;CRT GRATICULE LIGHT 
(SEE A77 REPL) 

{ATTACHING PARTS)**" 


B0009 


378-0115-00 


-4 


213-0772-00 


2 


SCREW ,TPGTF:2-56 X 0.5,PLAST!TE.PNH.STL 

(END ATTACHING PARTS) 

CKT BOARD ASSY INCLUDES: 


93907 


OBO 


-5 


131-0592-00 


2 


.CONTACT,EL£C: 0.885 INCH LONG 


22526 


47353 


-e 


200-2216-01 


1 


RTNR,CRT SCALE:5.0 CRT 
"‘{ATTACHING PARTS) 


80009 


200-2216-01 


-1 


212-0128-00 


4 


SCREW ,CAP,SCH:8-32 X 0.50 INCH STL 
{END ATTACHING PARTS)**" 


70276 


OBD 




370-0877-00 


1 


REFLECT OR, LIGHT:PLASTIC 


80009 


378-0877-00 




337-2577-00 


1 


SHLOJMPLOSION:CLEAR.4,0 CRT.PLASTIC 


80009 


337-2577-00 


dO 


366-1786-01 


3 


SHELUKNOB:0.375 QD X 0.55 H.ABS 


00009 


366-1786-01 


-11 


210-1160-00 


6 


.WASHER,FLAT:0.129 IDX 0.031 THK.TEFLON 


86928 


5612-32-31 




213-OUO-OO 


6 


-SETSCREW:2.56 X 0.94 INCH.HEX SOC ST 


70276 


OBD 


-12 


366-1781-00 


1 


SHELL. KNOBj0.5B7 OD X 0.625 H. PLASTIC 


80009 


366-1781-00 




213-0140-00 


2 


.SETSCREW 2-66 X 0.94 INCH.HEX SOC ST 


70276 


OBD 


-13 

-14 


358-0301-01 


1 

2 


BUSHlNG.SLEEVErGRAY.MOLDED 
TERMN.COAXIALr{SE£ P901.P902 REPL) 
(ATTACHING PARTS)" 


80009 


358X)301-01 


-15 


220-0531-02 


2 


NUT.PLAIN,HEX.;0.25-36 X 0.312 INCH.STL 
""""""[END ATTACHING FARTS) 


80009 


220-0531-02 


-16 


366-1702-00 


1 


SHELL, KNOB:1 .125 OD X 0.65 H,ABS 


80009 


366-1782-00 




213-0243-00 


2 


.SETSCREW;S-40 X 0.25 INCH.HEX SOC ST 


70276 


OBD 


47 


366-1780-00 


2 


SHELL, KNOB: 1.375 OD X 0.375 H, PLASTIC 


80009 


366-1 76D-00 




213-0243-00 


4 


.SETSCREW:5-40 X 0.25 INCH.HEX SOC ST 


70276 


OBD 


-ia 


366-1779-01 


1 


SHELL.KNOB:1.1 OD X 0.5 H.PLASTIC 


80009 


366-1779-01 


A 


213-01 53-00 


1 


SETSCREW:S-40 X 0.125.STL BK OXD.HEX 


OOOCY 


OBD 


W-19 


366-1779-00 


1 


SHELLKNOB;1.1 OD X 0.5 H.PLASTIC 


60009 


366-1779-00 




213-0153-00 


1 


,SETSCREW:5.40 X 0,125, STL BK 0X0, HEX 


OOOCY 


OBD 


-20 


358-0301-02 


2 


BUSHING.SLEEVE;GRAY PLASTIC 


800D9 


358-0301-02 


-21 


358-0216-00 


1 


BUSNING.PLASTIC:0.257 ID X 0.412 WCH OD 


80009 


358-0216-00 


-22 


333-2731-03 


1 


PANEL.FRONT: 


80009 


333-2731-03 


-23 


211-0087-01 


1 


SCREW.MACHINE:2.56 X O.ISS.FLH 82 DEG.STL 


B33S5 


OBD 


-24 


386-3969-00 


1 


PLATE.CONN MTG:ANTf ROTATION 


00009 


386-3969-00 


-25 


210-0589-00 


1 . 


NUT .SELF LKG HE:4-40 X 0.250 INCH 


13257 


22 NM-40 


-26 

-27 


131-2343-00 


2 

1 


CONN.RCPT.ELECrSMA, DOUBLE FEMALE 
CABLE ASSY,RF:(SEE W340 REPL) 


16733 


705626-014 


-2B 


131-0818^00 


1 


.CONNECTOB,RCPT.:BNC.FEMALE 


91836 


KC-19-T53 


-29 


210-0201-00 


1 


TERMINAULUG;0.12 ID.LOCKING.BRZ TIN PL 


86928 


OBD 


-30 


210-0586-00 


1 


NUT.PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 


83365 


OBD 


-31 


354-0177-00 


3 


niNG.RETAININGiFOR 0.250 INCH DIA SHAFT 


79136 


5t00-25MF 


-32 


337-0925-04 


1 


SHLD GSKT,ELEK;37.0 INCH LONG 


60009 


337-0925-04 


-33 


386-3845-05 


1 


SUBPANEL.FRONT: 


00009 


386-3845-05 


-34 


212-0642-00 


4 


SCREW, MACHINE: 10-32 X 0 375M00 DEG.FLH 


93907 


OBO 


^35 

-36 


211-0576-00 


4 

1 


SCREW,CAP:6-32 X 0.875,SCH,STL.CD PL 

CKT BOARD ASSY;FRONT PANEL(SEE A38 REPL) 


56878 


OBO 


-37 


211-0121-00 


11 


SCR.ASSEM WSHR:4-40 X 0.438 INCH.PNH BBS 


63385 


OBO 


-38 


211-0008-01 


1 


SCREW .MACHlNE:4-40 X 0.250, PNH.STL,CD PL 


B3385 


OBD 


-39 


210-1176-00 


1 


WASHER, SHLOH:U/W T0-22D TRANSISTOR 


49671 


DF137A 


-40 


342-0163-00 


1 


INSULATORPLATE:XSTR.0.67S X 0.625 X 0.001 


80009 


342-0163-00 


-41 

A. 


210-OB51-00 


1 


WASHeR,FLAT:0.tl9 ID X 0.375 INCH OD.ST 


12327 


OBD 



HEND ATTACHING PARTS}' 



3/5 
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Replaceable Mechanical Parts— 496/496P Service VoL 2 



Fig. & 



Index 

No. 


Tektronix 
Pari No 


2- 




-42 


131-1229-OD 


-43 


214-1127-00 


-44 


214-1 126-01 


-45 


210-0405-00 


-46 


210-0053-00 


-47 


401-0340-01 


-48 


384T 462-04 


■49 


352-0457-21 

352-0457-25 


-50 


384-1462-01 


■51 


211-0034-00 


-52 


211-0034-00 



-53 

-54 

-55 

-56 

-57 

-58 

-59 

-60 



214-1126-01 

214-1127-00 

401-0340-01 

304-1463-01 

352-0457-21 

384-1462-01 

210-0053-00 

210-0405^00 



-61 





-62 

-63 

■64 


210-0583-00 

210-0046^00 

210-0940-00 


-65 


— 


-66 

-67 

-68 


210-0583-00 
21 0-0046-00 
210-0940-00 


-69 




-70 

-71 

■72 


210-0583-00 

210-0046-00 

210-0940-00 



-73 


2ia04D6-00 


-74 


210-1002-00 


-75 


843-0703-00 


■76 


211-0016-00 


-77 


210-0004-00 


-78 


380-0504-00 


-79 


214,1126-01 


■80 


214-3197-00 


■81 


384-1522X)1 


-82 


210-0992-00 


■83 


351-0528-00 


^4 


401-0418-00 


-65 


131-0590-00 


■86 


131-O509-OO 


.87 




88 


210-0583-00 


39 


210-0046-00 


90 


210-0940-00 



Seria 1/Model No. 
Eff D&cont 



Qfy 1 2 3 4 5 



Name 3^ Descripik^n 



1 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

4 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 

1 

1 

T 



3 

3 

1 

3 

3 



4 

a 

2 

1 

1 

1 



CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

-CONNECTOR, RCPT:22/44 CONTACT 
■SW rotary ASSYKSEE A38S6035 REPL) 

■ ROLLER, DETENT:0.1 25 DtA X 0,125 SST^ 
■SPRING, FLAT:07 X 0.12S,CU BE GRN CLR 
..NUr,PUIN,HEX.:2-56 X 0.188 INCH.BRS 

^ 0.175-OD S 

■ BEARING.RTRY SW:FRONT,0 375 D!A ' 
SW:W/DETENT.ie/7 POSN 

-HOLDER.CONTACTiPANCAKE SW,4 CONTACT 
..H0LDER,C0NTACT:1 CONTACT, GRAY PLASTIC 

■■SHA^.ROTARY SW:W/DETENt:2;posn ^ 

-SCREW,MACHtNE:2-S6 X 0.50 INCH PNH 

■ SW ROTARY ASSY:, SEE A38S3SepL) 
..SCREW. MAC NINE: 2-56 X 0.50 INCH PNH 
..SPRING,FLAT:G,7 X 0,12S,CU BE GRN CLR 

■ DIA X 0.125 SST 
••BEARJNG.RTHY SW:FRONT,0.37S DIA 

POSN.16 STOPS 

-H0LDER,C0NTACT:PANCAKE SW,4 CONTACT 
SW:W/DETENT,24 POSN 
..WASHER.LOCK:,NTL,0.092 ID X 0.1 75'OD.S 

..f.? A38R6049 REPL) 

"‘“*"*^‘"(ATTACHiNG PARTS)*' * 

.NUT.PUIN.HEX:0, 25-32 X 0.312 INCH BRS 
-WASHER,LOCK:0.261 ID.INTL.O.OtS THK BHS 
■WASHER, FLAT.-0.25 ,0 X 0.375 INCH OD STL 

"■(END ATTACHING PARTS) 

■[^^®_'f70R,YAR:(SEE A38R6051 REPL) 

' (ATTACHING PARTS} 

■WASHER. LOCK: 0.261 tD.INTUO 018 THK HRS 
■WASHER,FLAT:0.25 ID X 0.375 INCH OD STL 

(END ATTACHING PARTS) 

A38R6062 REPL) 

- ‘‘"'{ATTACHING PARTS) 

NUT,PUlN,HEX:0.25-32 X 0.312 INCH BRS 

WASHER IB,INTL,0,018 THK.BRS 

■WASHER, FU\T:0.25 ID X 0.375 INCH OD STL 

^ {^NO ATTACHING PARTSl 

.SWrrCH.ROTARTfSEE A38S203S REpM 
‘(ATTACHING PARTS) 

■_WASHER,FLAT;0.125 ID X 0,26 INCH OD BRS 

(END ATTACHING PARTS) 

..RETAINER, SPRING: 

■SCREW, MACHINE:4-40 X 0.625 INCH PNH STJ 
-WASHER,L0CK:#4 (NTL.O.OIS THK STL CD ^L 

..HOUSING. SWITCH: POLYCARBONATE 

..SPHING.FLAT:0.7 X 0,126,CU BE GRN CLR 
.•8UTT0N,FRICTI0N:ACETAL NATURAL 
-SHAFT ,ROTARY:0.248 OD X 1 374 L W/DFTPwr 

-BEARiNG.RTRY.SW: FRONT, 0.254 iD 
,CONTACT,ELEC'0.71 INCH LONG 
-TERMlNALPfN:0.46 L X 0.025 SO 

A38R6104.A38R6106 REPLI 

(ATTACHING PARTS) ' 

NUT,PLA)N,HEX:a.26-32 X 0.312 INCH.BRS 
“ ID.INTL.O.OIS THK BRS 
■WASHER, FU4T:0.25 ID X 0.375 INCH OD STL 
"(END ATTACHING PARTS) 



Mfr 

Code 



Mfr Part Number 



95238 600^ 1 20-5Y 25 A 



80009 

00009 

73743 

S3385 

Boom 

80009 

80009 

80009 

80CX>9 

83385 

83385 

80009 

80009 

00009 

80009 

80009 

B0009 

83305 

73743 



214-1 T 27-00 
214 , 11264)1 
12157-50 
OBD 

401-03404)1 

384-1462^04 

3S24M57-2T 

352-0457-25 

384-1462-01 

OBD 

OSD 

214-1126-01 

214-1127-00 

401-0340-01 

384-1463-01 

3524)457-21 

384-1462-01 

oeo 

12157-50 



73743 

78189 

79807 



2X20317^02 

1214-05-00^05410 

OBD 



73743 2X20317-402 

78189 1214-05-00-0541C 

79807 OBD 



73743 2X20317-402 

78189 1214-0S-00-0S41C 

79807 OBD 



73743 


12161-50 


12327 


OBD 


80009 


343-070300 


83385 


OBD 


OOOBK 


OBD 


80009 


3SO-0504-00 


60009 


214-1126-01 


80009 


214-3197-00 


80009 


384-1522-01 


80009 


210-0992-00 


80009 


351-0528-00 


00009 


401-0418-00 


22526 


47351 


22526 


48263-029 



73743 

78109 

79807 



2X20317-402 
121 4-05-00-0541 C 
OBD 



31M 



U 



REV MAY 1983 



Fig. & 
Index 
No. 

2 - 

-91 

-92 

-93 

-94 

-95 

-96 

-97 

-98 



-99 

.100 

.101 

.102 

.103 

.104 

.105 

.106 

.107 

.108 

-109 



.110 

.111 




.115 

.116 

.117 

.118 

.119 

.120 

.121 

-122 

-123 

.124 

-125 

.126 

.127 

.128 

-129 

.130 

.131 

-132 

.133 

-134 

.135 

-136 

-137 

-138 

-139 




Replaceable Mechanical Parts-496/496P Service Vol.2 



Tektronix Serial/Model No. 

Part No. Eft Dscont 



214-1127-00 

214-1126-01 

213-0759-00 

401-0340-01 

384-1492-01 

352-0457-22 

401-0341-01 



210-0583-00 

210-0046-00 

210- 0940-00 

354-0392-00 

214-2616-00 

214-2617-00 

343-0760-00 

343-0811-01 

211 - 0020-00 

210- 0586-00 

361-0920-00 

211- 0116-00 
213-0034-00 

334-3689-00 

348-0003-00 

210 - 0201-00 

210- 0586-00 

211- 0008-01 

337-2623-00 

210-0586-00 

136-0717-00 

136-0358-01 

175-0826-00 

175-0827-00 

352-0162-00 

352-0162-03 

352-0163-00 

352-0164-00 

131-0707-00 

386-4165-00 

361-0921-00 

252-0571-00 

337-2622-00 

198-4208-00 

175-0825-00 

175-0827-00 

175-0828-00 

175-0829-00 

175-0832-00 

352-0161-00 

352-0163-00 

352-0164-00 

352-0165-00 

352-0168-00 

131-0707-00 

134-0153-00 



Qty 1 2 3 4 5 



Name & Description 



1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

3 



3 

3 

3 

7 

8 

3 

4 
2 

4 

4 



2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



1 

1 

FT 

FT 

1 

1 

1 

2 

13 

3 

1 

FT 

1 

1 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

2 

1 

2 

2 

2 

38 

6 



SW ROTARY ASSY;(SEE A38S6118 REPL) 
..ROLLER.DETENT:0.125 DIA X 0.125, SST 
..SPRING,FLAT:0.7 X 0.125.CU BE GRN CLR 
..SCR,TPG,THD FOR:2-28 X 0.437 INCH.PNH.ST 
..BEARING.RTRY SW: FRONT .0.375 DIA 
..SHAFT.ROTARY SW;W/DETENT,28 P^SN 
..H0LDER,C0NTACT:PANCAKE SW,2 CONTACT 
.BEARING.RTRY SW:REAR.0.252 ID 
RESISTOR.VARKSEE A38R1121.A38R4043 AND 
A38R4121 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

.NUT.PLAIN,HEX:0.25-32 X 0.312 INCH.BRS 
.WASHER, LOCK:0.261 ID.INTL.0.018 THK.BRS 
.WASHER,FLAT:0.25 ID X 0.375 INCH OD.STL 

(END ATTACHING PARTS) 

RING.RETAINING: 

CONTACT.ELECiGROUNDING CU BE 
SPRING,GROUND:0.248 ID,COPPER BERYLLIUM 
CLAMP.CRT:PLASTIC 
CLAMP,CRT: 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW ,MACHINE:4-40 X 1.125 INCH.PNH STL 
NUT.PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25,STL 

••‘••••(END ATTACHING PARTS) 

SPACER,CRT SHLD: 

* (ATTACHING PARTS) 

SCR.ASSEM WSHR:4-40 X 0.312 INCH.PNH BRS 
SCR.TPG.THD CTG:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

MARKER.IDENT: J770 . 

GROMMET.RUBBER:0.312 INCH DIAMETER 
TERMINAL,LUG;0.12 ID.LOCKING.BRZ TIN PL 

(ATTACHING PARTS) 

NUT.PUASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 
SCREW.MACHINE:4-40 X 0.250.PNH,STL.CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

SHIELD.CRT:FRONT 

(ATTACHING PARTS) 

NUT.PL.ASSEM WA;4-40 X 0.25.STL 

••—••(END ATTACHING PARTS) 

SKT.PL-IN ELEC:ELECTRON TUBE.W/LEADS 
,SKT.PL-IN ELEKiELECTRON TUBE.20 CONTACT 
'wiRE,ELECTRICAL:3 WIRE RIBBON 
.CABLE.SP,ELEC:4.26 AWG.STRD.PVC JKT.RBN 
.HLDR.TERM CONN:4 WIRE BLACK 
CONN BODY.PL,EL;4 WIRE ORANGE 
CONN BODY.PL.EL:5 WIRE BLACK 
CONN BODY.PL.EL.6 WIRE BLACK 
.CONNECTOR,TERM:22-26 AWG.BRS & CU BE GOLD 
PLATE.MOUNTING:CRT 
SPACER.CRT SHLD: 

NEOPRENE EXTR-.CH AN .0.234 X 0.156 

SHIELD.CRTrREAR 

WIRE SET.ELEC: 

WIRE.ELECTRICAL:2 WIRE RIBBON 
.CABLE,SP.ELEC:4,26 AWG.STRD.PVC JKT.RBN 
WIRE ELECTRICAL:5 WIRE RIBBON 
WIRe'.ELECTRICAL:6 WIRE RIBBON 
.WIRE,ELECTRICAL:9 WIRE RIBBON 
.HLDR.TERM CONN:3 WIRE, BLACK 
CONN B0DY,PL.EL:5 WIRE BLACK 
CONN BODY.PL,EL:6 WIRE BLACK 
CONN BODY.PL.EL:7 WIRE BLACK 
CONN BODY.PL,EL:10 WIRE BLACK 
CONNECTOR.TERM 22-26 AWG.BRS 8 CU BE GOLD 
.KEY.PLZN CONNrMINI LATCH HSG 



Mfr 



Code 


Mfr Part Number 


80009 


214-1127-00 


80009 


214-1126-01 


93907 


OBD 


80009 


401-0340-01 


80009 


384-1492-01 


80009 


352-0457-22 


80009 


401-0341-01 



73743 


2X20317-402 


78189 


121 4-05-00-054 1C 


79807 


OBD 


79136 


5555-1 2MD 


80009 


214-2616-00 


80009 


214-2617-00 


80009 


343-0760-00 


80009 


343-0811-01 


83385 


OBD 


83385 


OBD 


80009 


361-0920-00 



83385 OBD 
83385 OBD 



80009 


334-3689-00 


70485 


1411B6040 


86928 


OBD 


83385 


OBD 


83385 


OBD 


80009 


337-2623-00 


83385 


OBD 


80009 


136-0717-00 


80009 


136-0358-01 


80009 


175-0826-00 


08261 


SS04267(1061)OC 


80009 


352-0162-00 


80009 


352-0162-03 


80009 


352-0163-00 


80009 


352-0164-00 


22526 


47439 


80009 


366-4165-00 


80009 


361-0921-00 


85471 


DIE#1353 


80009 


337-2622-00 


80009 


198-4208-00 


80009 


175-0825-00 


08261 


SS04267(1061)0C 


08261 


SS-0526-710610C 


08261 


SS-0626-710610C 


08261 


SS-0926(1061)OC 


80009 


352-0161-00 


80009 


352-0163-00 


80009 


352-0164-00 


80009 


352-0165-00 


80009 


352-0168-00 


22526 


47439 


80009 


134-0153-00 



3 



REV MAY 1983 



Replaceable Mechanical Parts — 496 / 496 P Service VoL 2 



Fig. & 

Index Tektronix 

No. Part No, 



3-1 200^222000 

-2 3S4-22S7-01 

-4 211-0097-01 



‘6 211 - 0012^01 

-7 384-0531-00 

-8 210-0054-00 

^9 210-1171-00 

*10 342-0354TJO 

-11 131-2196-00 

-12 214-0579-00 

-13 131-0608-00 

131-0993-00 
-14 

-IS 210-0586-00 

210-0406-00 
210-0054-00 

-16 337-2556-01 

-17 211-0507-01 

-IS 211-0666-00 



*19 342-0507-00 

-20 342-0094-00 

-21 — — 

-22 211-0601-00 



-23 131-0606-00 

-24 131-0589-00 

-25 196-4398-00 

352-0 T 63-00 
352-0164-00 
644^0163-07 
-26 200-2205-01 

-27 21 T01 62-00 

-2S 342-0478-00 

-29 131-2364-00 

-30 * 

-31 211-0007-01 

-32 211-0101-01 



-33 214^579-00 

34 136 - 0263-04 

35 214-2569-00 

-36 

-37 131-0372-00 

-38 



-39 21U0007-01 



Serial/ Model No, 
Eff Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 






f 


GUARaCKT BD: 


80009 


200-2220-00 






1 


.MARKERJDENT:CAUT!ON 


80009 


334-2257-01 






1 


CKT BOARD ASSY: HIGH VOLTAGE(SE£ A74 REPL} 












"■( ATTACHING PARTS) 










1 


SCREW .MACHINE:4-40 X 0,312 INCKPNH STL 


63385 


O0D 








(END ATTACHING PARTS}* 










- 


CKT BOARD ASSY INCLUDES; 










1 


■TRANSfSTOR:(SEE A74Q1073 REPL) 












"‘’""(ATTACHING PARTS) 










1 


.SCREW,MACHINE:4-40 X 0,375, PNH STL CD PL 


83385 


08D 






1 


, ROD. SPACER ;0. 25 OD X 0.656 INCH LONG 


80009 


384-0531-00 






1 


.WASHER, LOCK:SPUT,O.T18 ID X 0.212^00 S 


83385 


OBD 






1 


.WSHR,SHOULDERED:0.116 ID X 0.138 INCH OD 


52905 


A7148ST6P2 


















1 


.INSULATOR,PLATE:TRANSJSTOR, SILICON RUBBER 


0COB6 


7403^10-52 






1 


,CONN.RCPT,ELEC:CKT BD.6/12,FEMALE 


22526 


6SO(X>2-076 






1 


TERM, TEST POINT: BRS CD PL 


B0009 


214-0579-00 






5 


TERMINAUPfN:0,365 LX 0 025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


B010218 




1 


.BUS,CONOUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


650100-01 






1 


.CKT BOARD ASSY:HIGN VOLTAGE(SEE A74A1 REP 












“(ATTACHING PARTS) 






B030000 


B040219 


2 


.NUT.PLASSEM WA:4-40 X 0,25, STL 


83385 


OSD 


B040220 




2 


.NtlT,PLAIN,HEX :4^0 X 0,168 INCH.BRS 


73743 


12161-50 


B040220 




2 


.WASHER.LOCK:SPLIT,0.118 ID X 0.212*OD S 


B3385 


OBD 








‘(END ATTACHING PARTS)* 










1 


SHIELO.ELEG:HlGH VOLTAGE 


80009 


337-2556*01 


















1 


SCREW,MACHINE:6-32 X 0,312 INCK.PNH STL 


833B5 


OBD 






2 


SCREW,MACHlN£;e432 X 4.25 INCH.PNH STL 


80009 


211-0866*00 








""*‘(END ATTACHING PARTS)** 










- 


HIGH VOLTAGE SHIELD ASSY INCLUDES: 










1 


.fNSULATOR.PLATE:HIGH VOLTAGE 


80009 


342-0507-00 






1 


.(NSULATOR.PLATE:1.25 X 2,25 INCH UPLSTC 


80009 


342-0094-00 






1 


CKT BOARD ASSY; MAIN MOTHER(SEE A28 REPL) 












""(ATTACHING PARTS) 










14 


SCR^ASSEM WSHR:6-32 X 0.31 2, DOUBLE SEMS 


83335 


OBD 


















- 


CKT BOARD ASSY tNCLUDES: 










75 


TERMINAL, PJN;0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 






938 


.TERMINALPIN:0.4S L X 0,025 SO 


22526 


48283T529 






1 


WIRE SET, ELEC: 


80009 


198-4398-00 






1 


..CONN BODY,PL,EL:5 WIRE BLACK 


80009 


352-0163-00 






1 


..CONN BOOY,PL.EL;6 WIRE SLACK 


80009 


352-0164-00 






1 


VAR RESOLN MDl: 


80009 


644-0163-07 






1 


COVER, ELEC SHLD:VR2 CIRCUfT BOARD 


80009 


200*2205-01 


















17 


■SCREW, MACHINE:2,56 X 0,108 [NCH.SCH.SST 


ODOAH 


OBD 








(END ATTACHING PARTS) 










2 


INSULATOR,TERM:0,5 INCH LONG.PLASTIC 


80009 


342-0478-00 






2 


TERM.FEED THRU;U-SHAPE.0.462 X 0.525 


S0009 


131*2364-00 






1 


CKT BOARD ASSY: BAND LEVELrNG(SEE A68A3 RE 












- (ATTACHING PARTS)"" 










4 


. SCREW, MACHINE:4-40 X 0.1 68 INCH,PNH STL 


83385 


OBD 






2 


.SCR£W,MACHINE:4-40 X 0,25.100 DEG.FLH STL 


83365 


OBD 








(END ATTACHING PARTS) 










- 


-CKT BOARD ASSY INCLUDES: 










2 


„TERM,TEST POlNT:SRS CD PL 


00009 


214-0579-00 






5 


..SOCKET, PIN TERM 'FOR 0,025 INCH SQUARE PI 


22526 


75377-001 






2 


- HEAT SINK.XSTRr[1) TD-5.BE-CU 


80009 


214-2569-00 






1 


CABLE ASSY,RF:(SEE W692 REPL) 










2 


CONNECTOR, fiCPT,;COAXIAL 


93231 


5 T -043-4300 






1 


,CKT BD ASSY:2ND FILTER SELECT 










- 


.(SEE A68A2 REPL) 






















4 


$CREW,MACHINE:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 


63385 


OBD 















3io? 
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1 Fig. a 
m index 
No. 


Tektronix 
Part No. 


3- 




-40 


136-0263-04 


-41 


131-0583-00 


-42 


346-0032-00 


-43 


214-0579^00 


■44 





-45 


211^0007-01 


-46 


211-0101-01 


-47 


136-0263-04 


^6 


214-2569-00 


-49 


214-0579-00 


-50 


407-2137-00 


-51 


21 1 -054 T -00 


-52 


21 1-0504-00 


-53 





-54 


211-05O3-D0 


-55 


380-0546-01 


-56 


211-0514^00 


-57 


210-0006’00 


-58 


211-01 80-00 


-59 

1 





-60 


131-0787-00 


-61 


131-2196-00 


■62 


131-2167-00 


-63 


36T -091 7-00 


-64 





-65 


211-0180-00 


-66 


131-0787-00 


-67 


131-2167-00 


■68 


407-2138-00 


-69 


211-0541-00 


-70 


211-0510-00 


-71 


200-2206-01 


-72 


211-0162-01 


-73 


211-0030-00 


-74 


131-2364-00 


-75 


342-0476-00 


-76 


— 


■77 


211-0007-00 


-78 


136-0263-04 


-79 


214-0579-00 



Serial/Modef No. 
Eff Dscont 



1 2 3 4 5 



Name & Deacriptlo n 



-CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

„SOCKET,PlN TERM: FOR 0,025 /NCR SQUARE PI 
.TERMINAL,PIN:0.46 L X 0.02S SQ 
..STRAP.RETAINING:0 075 DIA X 4 0 UMLD RB 
..TERM, TEST POINT;BRS CD PL 
.CKT BOARD ASSY: POST V.R. AMP^SEE A68A4 RE 

(ATTACHING PARTS) 

-SCREW; MACH IN E:4-40 X 0.188 INGH.PNH STL 
-SCREW, MACHINE:4-40 X 0.25.100 DEG.FLH STL 

■™“*”‘(END ATTACHING PARTS) 

CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

..SOCKET.PIN TERM:FOR 0.025 INCH SQUARE PI 
..HEAT SINK.XSTRi(l) TO-5,BE‘CU 
..TERM.TEST PO!NT:BRS CD PL 
.BRACKET, HOUSING: RIGHT 

’ (ATTACHING PARTS) 

SCREW, MACHINE:&^32 X 0.25*100 DEG.FLH STL 
.SCREW,MACHlNE:6-32 X 0,25 INCH.PNH STL 

"'(END ATTACHING PARTS) 

.MICR0CKT,LINEAR:(SEE U3041 REPL) 

* ‘ ■( ATTA CH I NO PARTS)** * * * 

.SCREW, MACH(NE:6-32 X 0-188 1NCH,PNH STL 

(END ATTACHING PARTS)* 

.HOUSiNaCKT BO:VR2.AL 

' *'***""{ATTACHING PARTS)'”*** 

.SCREW, MACHINE:6-32 X 0.7SO INCH,PNH STL 
WASHER, LOCK: #6 INTL,0.018 THK.STL CD PL 
-SCR.ASSEM WSHR:2-56 X 0.25 INCH.PNH 8RS 

"'"'*"*”(END attaching PARTS)”* 

-CKT BOARD ASSY: #2 V.R. MOTHER 
.(SEE A68A1 REPL) 

„CONTACT,ELEC:0.64 INCH LONG 
„CONN,RCPT,ELEC;CKT BD ,6/ 12, FEMALE 
- .CONN,RCPT.ELEC:CKT G D,FEM ALE, 1 2)24 
-SPACER,$LEEVE:Q-14t ID X 0.25 INCH LONG 
.CKT BOARD ASSY:#T V.R. MOTHER 
.{SEE A69A1 REPL) 

■ "'^'''CATTACHfNG PARTS)*”' 

-SCR.ASSEM WSHR:2^56 X 0.25 INCH.PNH BRS 

" {EN D ATTACH IN G PART SJ* 

CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

..CONTACT, ELEC:0.64 INCH LONG 
-,CONN,RCPT,ELEC:CKT BD, FEMALE, 12/24 
■BRACKET.HOUSI NG ; LEFT 

■ *"'**”{ATTACHING PARTS)*””* 

.SCREW, MACNINE:6-32 X 0.25*100 DEG,FLH STL 
.SCREW.MACHINE6-32 X 0,375,PNH,STL,CD PL 

”**(ENO ATTACHING PARTS)”'”*”* 

,COVER,ELEC SHLD:VR1 CIRCUIT BOARD 

* (ATTACHING PARTS) 

.SCREW, MACHINE: 2-56 X 0.188 fNCH.SCH.SST 
.SCREW, MACHINE: 2-56 X 0.25*82 DEG,FLH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

.TERM, FEED THRU:U-SHAPE, 0.462 X 0.525 
. INSULATOR, TERM:0. 5 INCH LONG.PLASTIC 
CKT BOARD ASSY:20 DB GAIN STEPS 
(SEE A69A5 REPL) 

■'**** "‘(ATTACHING PARTS)'”** 

.SCREW,MACHINE:4^0 X 0.1 B8 INCH.PNH STL 

- (END ATTACHING PARTS} 

.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

..SOCKET, PIN TERM: FOR 0,025 INCH SQUARE PI 
..TERM.TEST POINT: BRS CD PL 



Mfr Part Number 



75377-001 

48283-029 

2859-75-4 

214-0579-00 



75377-001 

214-2569-00 

214-0579-00 

407-2137-00 



63365 OBD 

80009 380-0546-01 

83385 OBD 

76189 1 206-00^00-054 1 C 

83385 OBD 



22S26 47359 

22526 650002-076 

22526 65002-009 

B0009 361-0917-00 



83365 OBD 



22526 47359 

2252 S 65002-009 

80009 407-2138-00 

83385 OBD 

83385 OBD 

80009 200-2206-01 

OOOAH 08D 
83385 OBD 

80000 131-2364-00 

80009 342-0478-00 



83385 OBD 



22526 75377-001 

80009 214-0579-00 



b-n 
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Rg. & 
Index 

No. 


Tektronix 
Part No. 


Senal/Modef Na 
Eff Dscont 


Qty 


12 3 4 5 Name 6 Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


3^80 








1 


,CKT BOARD ASSY 10 DB GAIN STEPS 








— _ 






- 


.(SEE A69A4 HEPL) 






















^81 


211-0007-01 






4 


.SCREW, MACHINE:4-40 X 0.188 fNCRPNH STL 


B3385 


OfiD 


-82 


211-0008-01 






2 


.SCREW.MACHINE:4-40 X 0.250. PNH,STL,CD PL 


83385 


OBD 












-*^"{END ATTACHING PARTS)’*"™' 








- — 






- 


.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-93 


214-2569-00 






2 


..HEAT SINK.XSTR:(1) Tas.SE-CU 


80009 


214-2569-00 


-84 


136-0263-04 






a 


..SOCKET, PIN TERM:FOR 0.025 INCH SQUARE PI 


22526 


75377-001 


-95 


214-0579-00 






2 


..TERMJEST P0INT:6RS CD PL 


80009 


214-0579-00 




-— - — 






1 


,CKT BD ASSY: 1ST FILTER SELECT 








— 








(SEE A69A3 REPL) 






















-B7 


211-0007-01 






4 


,SCREW,MACHINE:4^0 X 0.1 88 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 



























- 


.CKT BOARD ASSY INCLUDES ; 






-88 


2144)579-00 






2 


..TERM, TEST POINT:BRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-89 


136-0263-04 






10 


..SOCKETPIN TERM TOR 0.025 INCH SQUARE PI 


22526 


75377-001 


-90 


346-0032-00 






3 


..STRAP,RETAINING;0.075 DIA X 4.0 L.MLD RB 


98159 


2859-75-4 


-91 


131-0589-00 






4 


,TERMINAL,PIN:0,46 L X 0.025 SQ 


22526 


48283-029 


-&2 


— — 






1 


CKT BOARD ASSY:V.R, INPUT(SEE A63A2 REPL) 






















-93 


211-0007-01 






4 


.SCREW, MACHINE:4^0 X 0.188 INCH.PNH STL 


B3385 


OBD 


-94 


211-0101-01 






1 


.SCREW, MACHINE:4-4a X 0.25.100 DEG, FLH STL 


83385 


OBO 


























* 


.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-95 


214-0579-00 






3 


*TERM.TEST POINT; BRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-96 


136-0263-04 






2 


..SOCKET PIN TERMPOR 0.025 INCH SQUARE PI 


22526 


75377-001 


-97 


214-2569-00 






1 


..HEAT SINK,XSTR:(1) TO-5.BE-CU 


30009 


214-2569-00 


-98 


131-0372-00 






1 


.CONNECTOR,RCPT.;COAXlAL 


98291 


51-043-4300 


-99 


380-0547-01 






1 


HOUSING.CKT BD;VR1,AL 


30009 


380-0547-01 



31 ^ 
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Fig. & 
Index 
No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


4-1 


407-2383-00 






1 


BRACKET .ANGLEiCIRCUIT BOARD 


80009 


407-2383-00 


















-2 


211-0507-01 






2 


SCREW.MACHINE:6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


















-3 









1 


CKT BOARD ASSY:SWEEP(SEE A72 REPL) 






-4 


131-2167-00 






2 


-CONN,RCPT.ELEC:CKT BD. FEMALE. 12/24 


22526 


65002-009 


-5 


131-2196-00 






1 


.CONN.RCPT.ELEC:CKT BD.6/12.FEMALE 


22526 


650002-076 


-6 


214-0579-00 






1 


•TERM.TEST POINT:BRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-7 


131-0993-00 






3 


.BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100-01 


-8 


131-0608-00 






14 


•TERMINAL,PIN:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


-9 


, 






1 


CKT BOARD ASSY:Z-AXIS(SEE A70 REPL) 






-10 


131-0608-00 






9 


,TERMINAL.PIN:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


-11 









1 


■TRANSISTOR:(SEE A70Q3028 REPL) 






















-12 


210-0586-00 






1 


.NUT.PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


-13 


210-1133-00 






1 


.WASHER.FLAT;0.142 ID X 0.058 THK.FBR 


80009 


210-1133-00 


-14 


211-0097-01 






1 


.SCREW, MACHINE:4-40 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


















-15 


386-1130-00 






2 


.INSULATOR DISCiTRANSISTOR.NYLON 


13103 


771 7-1 5N 


-16 


131-2196-00 






1 


.CONN,RCPT.ELEC:CKT BD.6/1 2, FEMALE 


22526 


650002-076 


-17 


131-2167-00 






2 


.CONN .RCPT.ELEC: CKT BD, FEMALE. 1 2/24 


22526 


65002-009 


-18 









2 


.TRANSISTOR:(SEE A70Q4058.A70Q4063 REPL) 






















-19 


210-0586-00 






2 


.NUT.PLASSEM WA:4.40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


-20 


211-0097-01 






2 


.SCREW, MACHINE;4.40 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


















-21 








2 


,TRANSISTOR:(SEE A70Q4059.A70Q4065 REPL) 






















-22 


211-0097-01 






2 


.SCREW, MACHINE:4-40 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


-23 


210-0586-00 






2 


.NUT.PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


















-24 


210-1282-00 






4 


.WASHER.FLAT;0.130 ID X 0.06 THK.STEEL 


07707 


S-BBUP-4 


-25 


136-0544-00 






9 


.JACK.TIP:HORIZ CKT CD MT.WHITE 


74970 


105-1101-001 


-26 









1 


CKT BOARD ASSY:LEVELING VIDEO PROCESSOR 








^ ^ ^ 






. 


(SEE A40 REPL) 






-27 


131-0993-00 






1 


.BUS.CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100-01 


-28 


131-2167-00 






1 


.CONN.RCPT.ELECiCKT BD, FEMALE, 12/24 


22526 


65002-009 


-29 


131-2196-00 






1 


.CONN.RCPT,ELEC:CKT BD.6/1 2.FEM ALE 


22526 


650002-076 


-30 


214-0579-00 






8 


.TERM.TEST POINT :BRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-31 


131-0608-00 






2 


.TERMINAL, PIN:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 




672-0941-00 






1 


CKT BOARD ASSY:1ST LO DRIVER 


80009 


672-0941-00 


















-32 


211-0666-00 






2 


SCREW.MACHINE:6-32 X 4.25 INCH.PNH STL 


80009 


211-0666-00 


-33 


211-0507-01 






1 


SCREW.MACHINE;6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


























. 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-34 








1 


CKT BOARD ASSY: 1ST L.O. DRIVER{SEE A44 RE 






















-35 


211-0116-00 






4 


.SCR.ASSEM WSHR:4-40 X 0.312 INCH.PNH BRS 


83385 


OBD 



























. 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-36 


131-0993-00 






1 


,.BUS.CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100-01 


-37 


131-0608-00 






2 


..TERMINAL.PIN:0-365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


-38 


131-2167-00 






2 


..CONN.RCPT.ELECiCKT BD.FEMALE.12/24 


22526 


65002-009 


-39 


214-0579-00 






2 


TERM.TEST POINT:BRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-40 


. 






1 


TRANSITOR:(SEE Q3052 REPL) 






















-41 


211-0008-01 






1 


SCREW.MACHINE;4-40 X 0.250.PNH,STL,CD PL 


83385 


OBD 


-42 


210-1178-00 






1 


WASHER.SHLDR:U/W TO-220 TRANSISTOR 


49671 


DF137A 


















-43 


342-0355-00 






1 


.INSULATOR.PLATE:TRANSISTOR.SILICONE RUBBE 


OOOBB 


7403-09FR-51 


-44 


352-0512-00 






1 


HOLDER.CKT BD:5.7 L, ALUMINUM 


80009 


352-0512-00 
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Fig. & 



Index 

No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/ Model No, 
Eff Dscont 


Qty 


^^345 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


4- 


672-0809-00 


B0101 00 


BO 10399 


1 


CKT BOARD ASSy;GEIS(TER FREQ CO^^^ROL 


80009 


672-0809-00 




672-0S09-01 


B010400 


8010413 


1 


CKT BOARD ASSY:CENfTER FREQ CONTROL 


80009 


672-0809-01 




672-0809-02 


B01 0414 


B010469 


1 


CKT BOARD ASSY:CENTER FREQ CONTROL 


8D0D9 


672-0809-02 




672-0809-03 


B010470 




T 


CKT BOARD ASSY:CEN7ER FREQ CONTROL 


80009 


672-0809-03 












(ATTACHING PARTS) 






45 


211-0665-00 






2 


BCREW,MACHlNE:6-32 X 4.25 INCHPNH STL 


80009 


211-0666-00 


-46 


211-0507-01 






1 


SCREW.MACHlNE:6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 


83305 


OBD 












(END ATTACHING PARTS) 














- 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-47 


— - — - 






1 


CKT BOARD ASSY:CTR FREQ CONTROL 








' 






- 


(SEE A46 REPL) 
















(ATTACHING PARTS) 






-48 


211-0116-00 






4 


.SCR.ASSEM WSHR:4-40 X 0.312 INCH.PNH BRS 


83335 


OBD 












1END ATTACHING PARTS)*”' 








— 








-CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-49 


1 36-057 B-OO 






4 


.,SKTPL-IN ELEK:MICROCKT.24 PfNPOW PROFI 


73803 


C S9002-24 


-50 


131-2167-00 






2 


..CONN.RCPT,ELEC:CKT BDPEMALEj2y24 


22526 


65002-009 


-51 


131-0993-00 






2 


..BUSCONDUGTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


050100-01 


-52 


131-0608-00 






4 


..TERM]NALPIN:0.36S L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


-53 


214-0579-00 


B010100 


6010399 


7 


,.TERM,TEST POINT; BRS CD PL 


B0009 


214-0579-00 




214-0579-00 


B010400 




5 


TERM.TEST POINTiBRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-54 


352-0512-00 






1 


HOLDEB,CKT BD:5.7 LALUMINUM 


80009 


352-0512-00 




672-0B11-00 






1 


CKT BOARD ASSY: SPAN ATTENUATOR 


80009 


672-0011-00 


















-55 


211-0666-00 






2 


SCREW, MACH1NE:6^2 X 4,25 INCH,PNH STL 


80009 


211-0666-00 


■56 


211-0507-00 






1 


SCREW, MACHINE: 6-32 X 0.312 INCHPNH STL 


83385 


OBD 




















„ ™ 






- 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-57 








1 


.CKT BOARD ASSY:SPAN ATTENUATORfSEE A48 RE 
















"(ATTACHING PARTS) 






-55 


211-0116-00 






4 


.SCR.ASSEM WSHR;4-40 X 0.312 INCHPNH BRS 


B3385 


OBD 




















129-0299-00 


B010400 




2 


. POST , ELEC-M ECH : H EX ,0.333 1 NC H LONG 


80009 


129-0299-00 












-'•'••'"‘“'‘(ATTACHING PARTS)'"" 








211-0116-00 


B010400 




2 


,SCR,ASSEM WSHR:4-40 X 0.312 INCHPNH BRS 


83385 


OBD 




















“ 






- 


.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-59 


131-0993-00 






1 


..BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100-01 


■60 


131-0608-00 






2 


..TERMINALP1N:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


-61 


214-0579-00 






2 


..TERMJEST POlNT:BRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-62 


131-2167-00 






2 


..CONN,RCPTPLEC:CKT BDPEM ALE. 12/24 


22526 


65002-009 


.63 


214-1845-01 






2 


.-HEAT S]NK,XSTR:0T26 DIA HOLE, At 


8000S 


214-1845-01 


















-64 


210-0586-00 






2 


- NUTPL.ASSEM WA:4-40 X 0.25,STL 


B3385 


OBD 


■65 


211-0008-01 






2 


..SCREW, MACHINE:4-40 X 0.2SOPNH,STL,CD PL 


83385 


oeo 


















-66 


352-0512-00 






I 


-HOLDER, CRT BD:5.7 LALUMINUM 


80009 


352-0512-00 


-67 








1 


CKT BOARD ASSY:MEMORY{SEE A54 REPL) 






-68 


131-2196-00 






1 


-CONN, RCPT.ELEC; CKT BD.6/12PEMALE 


22526 


650002-076 


-69 


131-2167-00 






2 


-CONN,RCPT,ELEC:CKT BD,FEMALE,l2/24 


22526 


65002-009 


-70 


™ — 






1 


CKT BOARD ASSY PROCESSOR^ SEE A5B REPL) 






-71 


131-0993-00 






2 


.BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100^01 


-72 


131-0606-00 






5 


TERMINALPIN:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


-73 


131-2196-00 






1 


-CONNPCPT.ELEC:CKT 8D,6/12,FEMAL£ 


22526 


6500C2-076 


-74 


131-2167-00 






2 


.CONNPCPT,ELEC:CKT BO.FEMALE ,12/24 


22526 


65002-009 


-75 


136-0208-00 






1 


.SOCKETPLUG-IN:CRYSTAL AUGAT 


91506 


8004-1 G5 



3ZH 
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Fig. St 

}r>dex Tektronix 
Part No. 



Serial/Model No. 

Eff Dscon! Qty 1 2 3 4 5 



Name & Desciiption 



Mfr 

Code 



4 _ 672-0610-00 

,76 211-0666.^00 

.77 211^0507-01 



,78 337-2803-00 

.79 211-0103-01 

.SO 211-0005-01 

-81 — ““ 

.62 211-0116-00 



,83 1 31-2167.-00 

.^4 131-2196-00 

.85 131-0608-00 

-06 214-0579.^00 

-87 198-4209-00 

352-0169-00 
352-0169-02 
-80 131-0372-00 

49 352-0512-01 

672-0808-00 

-90 211-0666-00 

-91 211-0507-01 



-92 

-93 211-0116-00 



-94 214-0579-00 

-95 131-2196-00 

-96 131-2167-00 

47 352-0512-00 

672-OBI 3-00 

4B 211-0666-00 

-99 211-0507-00 



-100 200-2238-00 

-101 334-2257-01 

-102 

403 211 - 0116-00 



404 131-0993-00 

-105 131-0608-00 

-106 131-2196-00 

407 214-2867-00 

-108 211-0008-01 

-109 210-1001-00 

410 211-0017-00 

-111 131-2167-00 

412 361-0564-00 

14 13 352-0312-00 



1 CKT BOARD ASSYrLOG AMPLIFIER 

* ‘“(ATTACHING PARTSP*** 

2 SCREW, MACH I NE4-32 X 4,25 INCH.PNH STL 

1 SCREW. MACHINE: 6-32 X 0,312 INCH,PNH STL 

“(END ATTACHING PARTS) 

CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

1 SKtELD, ELEC: CIRCUIT BOARD 

/‘““““'“(ATTACHING PARTS) * 

6 .SCREW.MACHINEi4-40 X 0,188.100 DEG.FLH ST 

3 SCREW,MACH1NE:4-40 X 0.125 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTSF 

1 .CKT BOARD ASSYiLOG AMPLIFIER(SEE A62 REPL 
““(ATTACHING PARTS) 

4 SCR.ASSEM WSHR:4-40 X 0.312 INCH.PNH BRS 

““'(END ATTACHING PARTS)'"'*'*" 

.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

1 ,,CONN.RCPT.ELEC:CKT B DEEM ALE. 12/24 

1 ^,CDNN,BCPT.ELEC:CKT BD.642.FEMALE 

4 ..TERMINAL, PIK:0-365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 

1 .TERM.TEST P0INT:BRS CD PL 

1 .WIRE SET, ELEC: 

1 .HLDRTERM CONN:2 WIRE BLACK 

1 ..CONN BODY.PL,EL:2 WIRE RED 

2 .CONNECTOR,RCPT.:COAXlAL 

1 HOLDER.CKT BD:5,7 L.ALUMINUM 

1 CKT BOARD ASSYiCRT READOUT 

‘(ATTACHING PARTS} 

2 SCREW.MACHINE:6-32 X 4.25 INCHPNH STL 

1 SCREW,MACH!NE:6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 

““(END ATTACHING PARTS) 

CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

1 .CKT BOARD ASSY:CRT READOUT(SEE A66 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

4 .SCR.ASSEM WSHR:4-40 X 0,312 INCH.PNH BRS 

(END ATTACHING PARTS)** ** 

.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

1 „TERMJEST POlNT:BBS CD PL 

1 ..CONN,RCPT.ELEC:CKT BD.6/12 .FEMALE 

2 ..CONN,RCPT,ELEG:CKT BD.FEMALE. 12/24 

1 HOLDER.CKT BD:5.7 L.ALUMtNUM 

1 CKT BOARD ASSY: DEFLECTION AMPLIFIER 

(ATTACHING PARTS)"" 

2 SCREW, MACHINE:6-32 X 4.25 INCH.PNH STL 

1 SCflEW,MACHINE:6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 

“'{END ATTACHING PARTS) 

CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

1 COVER ,C KT BD : DEF LECT I ON AM P LI Ft ER 

1 ..MARKER.IDENTCAUTION 

1 .CKT BOARD ASSY:OEFLECTION AMP(SEE A64 REP 

.""■““““(ATTACHING PARTS)"" 

4 ,SCR.ASSEM WSHR:4-4Q X 0,312 INCH.PNH BRS 

(END ATTACHING PARTS]"*' 

.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

4 „8US.CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 

14 . J£RMINALPIN:0 365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 

1 . CONN. RCPT,ELEC: CKT BD, 6/1 2, FEMALE 

2 ..HEATSINK.XSTR: 

. , “ “ ‘(ATTACH ING PAR TS) * 

4 SCREW, MACHINE:440 X 0 250.PNH.STL.CD PL 

4 WASHER.FLAT:0.119 ID X 0.375' OD.BRS 

2 .SCREW.MACHlNE:4-40 X 0 37S INCHPNH STL 

„ "(END ATTACHING PARTS) "' 

2 "cONN,RCPT.ELEC:CKT BD.FEMALE.12/Z4 

2 ..SPACER,SLEEVE:0.50 L X 0,133 ID BRS CD 

1 HOLDER.CKT BD:5.7 L.ALUMINUM 



80009 

B0009 

03385 



80009 

83385 

83335 



83385 



22S26 

22526 

22525 

80009 

80009 

80009 

80009 

98291 

80009 

80009 

80009 

83365 



83385 



80009 

22526 

22526 

80009 

00009 

80009 

83385 



B0009 

80009 



83385 



00779 

22526 

22526 

80009 

83385 

12360 

03305 

22526 

76854 

60009 



Mfr Pari Number 



672-0810-00 

211-0666-00 

OBD 



337-2003-00 

OBD 

OBD 



OBD 



65002-009 

650002-076 

47357 

214-0579-00 
198-4 209 -00 
352-0169-00 
352-0169-00 
51-0434300 
3524)512-01 
672-0808-00 

211-0666-00 

OBD 



OBD 



214-0579-00 

650002-076 

65002-009 

352-0512-00 

672-0813^00 

211-0666-00 

OBD 



200-2238-00 

334^2257-01 



OBD 



850100-01 
47357 
650002-076 
214-2067 00 

OBD 

OBD 

OBD 

65002-009 
3-S 165-275 
352-0S12-00 
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Fig. & 
Index 
No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Mcxlel No. 
Eff Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


4-114 


351-0559-00 






1 


GUIDE, CKT BD ALUMINUM 


80009 


351-0559-00 


















.115 


211-0507-01 






1 


SCREW, MACHINE:6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


















.116 


426-1467-01 






1 


FRAME SECT,SA:SIDE 


80009 


426-1467-01 


















.117 


210-0457-00 






2 


NUT.pl. ASSEM WA:6-32 X 0.312.STL CO PL 


83385 


OBD 


















-118 









1 


CABLE ASSY,RF:(SEE W694 REPL) 






-119 


342-0604-00 


B010205 




1 


(NSULATOR.PLATEtFILTER 


85471 


OBD 




342-0604-00 


B010150 




1 


INSULATOR.PLATE:FILTER 


85471 


OBD 











- 


(496P ONLY) 






-120 


. — 






1 


FILTER,CRYSTAL:{SEE FL690 REPL) 






















-121 


210-0405-00 






2 


NUT,PLAIN.HEX.:2-56 X 0.188 INCH.BRS 


73743 


12157-50 


















-122 









1 


CABLE ASSY.RF:(SEE W696 REPL) 






-123 


407-2765-00 


B010100 


B010109 


1 


BRACKET.RTNGiCIRCUrr BOARD.CENTER 


80009 


407-2765-00 


















-124 


211-0510-00 






2 


SCREW,MACHINE:6-32 X 0.375,PNH.STL,CD PL 


83385 


OBD 




210-1171-00 


B042625 




2 


WSHR,SHOULDERED:0.116 ID X 0.138 INCH OD 


52905 


A7148516P2 


















-125 


407-2759-00 


B010100 


B042623 


1 


BRACKET.FILTER: 


80009 


407-2759-00 




407-2759-01 


B042524 




1 


BRACKET.FILTER: 


80009 


407-2759-01 


















-126 


211-0008-01 






1 


SCREW.MACHINE:4-40 X 0.250,PNH.STL,CD PL 


83385 


OBD 


















-127 


351-0577-00 






1 


GUIDE.CKT BD:2.9 INCH LONG.AL 


80009 


351-0577-00 


















-128 


211-0504-00 






2 


SCREW,MACHINE:6-32 X 0.25 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


















-129 


351-0561-00 






1 


GUIDE.CKT BD:PLASTIC 


80009 


351-0561-00 


-130 


426-1531-00 






1 


CHAS ASSY,INNER:SPECTRUM ANALYZER 


80009 


426-1531-00 


















-131 


211-0507-01 






1 


SCREW.MACHINE:6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


-132 


210-0457-00 






2 


NUT.PL, ASSEM WA:6-32 X 0.312.STL CD PL 


83385 


OBD 


















-133 


366-1763-00 






1 


KNOB:GY,0.3 OD X 0.81 H.W/SHAFT 


80009 


366-1763-00 


















-134 


354-0163-00 






1 


RING.RETAINING:TRUARC.CAD PLATE 


79136 


5133-12MD 


















-135 


214-2924-01 






1 


LEVER.SWITCHiACETAL 


80009 


214-2924-01 


















-136 


377-0499-00 






1 


INSERT.SCR THD:6-32 X 0.635 INCH LONG 


80009 


377-0499-00 


-137 


211-0512-00 






1 


SCREW.MACHINE:6-32 X 0.50" 100 DEG.FLH ST 


83385 


OBD 


















-138 


384-1540-00 






1 


EXTENSION,SHAFT:0.125 OD X 1.87 L 


80009 


384-1540-00 


-139 


376-0053-00 






1 


CPLG,SHAFT.RGD:0.128 ID X 0.312 OD 


80009 


376-0053-00 


-140 


407-2784-00 






1 


BRACKET.RTNG:CIRCUIT BOARD 


80009 


407-2784-00 


















-141 


210-0457-00 






1 


NUT.PL, ASSEM WA:6-32 X 0.312.STL CD PL 


83385 


OBD 


-142 


211-0510-00 






1 


SCREW.MACHINE;6-32 X 0.375.PNH.STL.CD PL 


83385 


OBD 


















-143 


407-2514-00 






1 


BRACKET.RING:CIRCUIT BOARD.SIDE 


80009 


407-2514-00 


















-144 


210-0457-00 






1 


NUT.PL.ASSEM WA:6-32 X 0.312.STL CD PL 


83385 


OBD 


-145 


211-0510-00 






1 


SCREW.MACHINE:6-32 X 0.375.PNH.STL.CD PL 


83385 


OBD 


















-146 


384-1518-00 






1 


SHAFT.SWITCH:12.35L X 0.125 OD.ALUMINUM 


80009 


384-1518-00 


-147 


214-2772-01 






1 


ACTUATOR.SWITCH:POWER 


80009 


214-2772-01 


-148 


426-1467-01 






1 


FRAME SECT.SA:SIDE 


80009 


426-1467-01 




161-0104-00 


B010310 




1 


CABLE ASSY.PWR.:3 WIRE,98.0* LONG 


16428 


KH8352 



3>ZO 



9-15 



REV MAY 1983 



1 



Replaceable Mechanical Parts — 496/496P Service Vol.2 



Fig. & 
Index 
No. 



Tektronix 
Part No. 



Serial/Model No. 
Eft Dscont 



Qty 1 2 3 4 5 



Name & Description 



Mfr 

Code 



Mfr Part Number 



j 

j 

J 

J 

] 

] 

] 

.] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

1 



5-1 



I 



346-0161-01 



-2 


211-0007-01 


1 


-3 


210-0589-00 


1 


-4 


211-0014-00 


1 


-5 


346-0162-01 


1 


-6 


211-0007-01 


1 


-7 


--- ■ --- 


1 




352-0165-00 


1 




352-0165-02 


1 




134-0153-00 


4 


-8 


— 


1 


-9 


— 


1 


-10 


131-0608-00 


11 




343-0549-00 B010170 


1 


-11 


361-0935-00 


1 


-12 


214-2769-00 


1 


-13 


211-0097-01 


4 


-14 


. - 


1 


-15 





1 


-16 


— 


1 


-17 


— 


1 


-18 


211-0007-01 


2 


-19 





1 


-20 


— 


1 


-21 


— 


1 


-22 


211-0008-01 


2 


-23 


343-0119-01 


1 


-24 


210-0458-00 


1 


-25 


210-0803-00 


1 


-26 


407-2353-00 


1 


-27 


— 


1 


-28 


— 


2 


-29 


— 


1 




337-2991-00 B010326 


1 


-30 


— 


1 


-31 


211-0008-01 


2 


-32 


, , , , 


1 


-33 


— 


1 


-34 


— 


1 


-35 


— 


1 


-36 


— 


1 


-37 


— 


1 


-38 


211-0008-01 


2 


-39 


175-2371-00 


1 




352-0165-00 


1 


-40 


343-0144-00 


1 


-41 


211-0121-00 


1 



STRAP.RETAINING:1.54 L X 0.5 W.SST.W/BRKT 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 
NUT.SELF LKG HE:4-40 X 0.250 INCH 
SCREW.MACHINE.4-40 X 0.50 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

STRAP.RETAINING:3.21 L X 0.5 W.SST.W/BRKT 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE.-4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

WIRE SET.ELEC:(SEE W1037 REPL) 

.CONN BODY.PL,EL:7 WIRE BLACK 
.CONN BODY.PL,EL:7 WIRE RED 
•KEY.PLZN CONN:MINI LATCH HSG 
OSCILLATOR,RF:(SEE A16 REPL) 

.CKT BOARD ASSY:1ST LO. INTERFACE 
.(SEE A16A1REPL) 

..TERMINAL.PIN:0 365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 
.. STRAP, TIEDOWN:0.091 W X 3.62 INCH LONG 
SPACER.OSCiALUMINUM 
HEAT SINK.OSC: 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE;4-40 X 0.312 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W166 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W130 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W132 REPL) 

POWER DIV ASSY:(SEE A13 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W182.W320 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W360 REPL) 
FILTER.BANDPASS:(SEE FL36 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.250.PNH.STL.CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

CLAMP.LOOP:0.094 ID, NYLON 

(ATTACHING PARTS) 

NUT.PL.ASSEM WA:8-32 X 0.344 INCH.STL 
WASHER, FLAT:0.15 ID X 0.032 THK.STL CD 

(END ATTACHING PARTS) 

BRACKET. ANGLE: LOW PASS FILTER 
ATTENUATOR, FXD:(SEE ATI 3 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W134 REPL) 

CABLE ASSY,RF:(SEE W220 REPL) 
SHIELD.PROT:WAVEGUARD MIXER 
DIR FILTER:(SEE FL16 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.250.PNH.STUCD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W161 REPL) 

CABLE ASSY, RF:(SEEW1 00 REPL) 

FILTER.LOW PASS:(SEE FL10 REPL) 
ATTENUATOR. VAR:(SEE ATI 2 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W105 REPL) 
ATTENUATOR.VAR:(SEE AT10 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.250.PNH.STL.CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

ATTENUATOR ASSY INCLUDES: 

.CA ASSY,SP.ELEC:8.5 INCH LONG.RIBBON 
..CONN BODY.PL.EL:7 WIRE BLACK 
.CLAMP,LOOP:0.125 INCH ID.BLK NYLON 

(ATTACHING PARTS) 

.SCR.ASSEM WSHR.4-40 X 0.438 INCH.PNH BRS 
(END ATTACHING PARTS) 



80009 

83385 

13257 

83385 

80009 

83385 



80009 

80009 

80009 



22526 

06383 

80009 

80009 

83385 



83385 



83385 

95987 

83385 

12327 



80009 



83385 



346-0161-01 

OBD 

22 NM-40 
OBD 

346-0162-01 

OBD 



352-0165-00 

352-0165-02 

134-0153-00 



47357 

PLT1M 

361-0935-00 

214-2769-00 

OBD 



OBD 



OBD 

3/32-2 

OBD 

OBD 



80009 407-2353-00 



337-2991-00 



OBD 



/ 75 -33 /o 



-oo 



83385 


OBD 


80009 


175-2371-00 


80009 


352-0165-00 


95987 


1-8-2 


83385 


OBD 
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Fig. & 
Index 


Tektronix 


No. 


Part No. 


5-42 




-43 


— ... 


-44 


- 


-45 


— 


-46 


211-0008-01 


.47 


— 




352-0162-00 

352-0164-00 


-48 


— 


-49 


211-0206-00 


-50 


131-1425-00 


-51 


— 


-52 


211-0008-02 


53 


— 


54 


— 


»5 


210-0586-00 


6 


, __ 



Sehal/Model No. 
Eff Dscont 



Name & Dascription 



210-0586-00 

210-0851-00 

210-1178-00 

210 - 1002-00 

342-0355-00 

175-2376-00 

352-0163-00 

407-2166-00 

131-1972-00 

131-0938-00 



211 - 0012-01 

129 0236-00 
255-0678-00 
337-2574-01 
343-01 19-00 

211-0033-00 

210-0803-00 

129-0386-00 

210- 0586-00 
343-0013-00 

211- 0033-00 

210- 0803-00 

343-0003-00 

211- 0033-00 
210-0801-00 






1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 



2 

FT 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



1 CABLE ASSV.RF:(SEE W101 REPL) 

I CABLE ASSY,RF:(SEE W240 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W502 REPL) 

CRT ASSY:(SEEA24 REPL) 

- * (ATTACHING PARTS) 

5REW.MACHINE:4.40 X O^SO.PNH.STL CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

HYBRID ASSY INCLUDES' 

1 3.0 INCH LONQ(SEE W242 RE 

..HLDR.TERM CONN:4 WIRE BLACK 
1 .^ONN B0DY.PL,EL:6 WIRE BUCK 

■,ccl ASSY:PHASE gate INPUT 
.{SEE A24A1 REPL) 

, * (ATTACHING PARTS) 

-SCR.CAP.SOC HD:2-56 X 0.312 INCH STL 

(END ATTACHING PARTS)**** 

CKT BOARD ASSY INCLUDES 

^CONTACT SET.ELE.R ANGLE.0.150' L STR OF 

CABLE ASSY.RF:(SEE W348 REPL) 

ASSY:(SEE A34 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

X 0.250.PNH.STL CD PL 

•••(END ATTACHING PARTS) 

OSC/MIXER ASSY INCLUDES: 

•CKT BOARD ASSY:100MH2 L/0 RGLTR 
(SEE A34A2 REPL) 

MICR0CIRCUIT.U;(SEE UlOlO REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

■N^y'^*--ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 

(END ATTACHING PARTS) 

.MICROCIRCUIT.Ll;(SEE U2010 REPL) 

* (ATTACHING PARTS) 

NUT.PL.ASSEM WA;4-40 X 0.25 STL 

0.37S INCH OD.ST 
.WASHER, SHLDR:U/W TO-220 TRANSISTOR 
.WASHER,FUT.0.,25 ID X 0.25 INCH OO B«S 
(END ATTACHING PARTS) 

•CA ASSY.SP.ELEC:5.5 INCH LONG 
CONN B0DY,PL,EL:5 WIRE BUCK 

CONir^P^^^^^ mixer, ALUMINUM 

^NN.RCPT,ELEC:SNAP CATCH.RIGHT ANGLE 
.CONNECTOR.RCPT.:50 OHM MALE SnIp ON 
.C^ BOARD ASSY:1 10 MIXER/OSQSEE AMA1 RE 
(ATTACHING PARTS)-—-.. ^ 

“-40 X 0.375.PNH STL CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

.SPApR.POST:0.188 HEX X 0.375 INCH LONG 

. PLASTIC, EXTR .GROMMET, BLACK 
■SHIELD.ELECrCIRCUIT BOARD 
CLAMP,LOOP:0.094 INCH DIA 
(ATTACHING PARTS) 

WAShIr® ^ PNH.STL.CD PL 
WASHER.FUT.0.I5 ID X 0.032 THK.STL CD 

■ (END ATTACHING PARTS) 

inch LONG 

NUT,PL.ASSEM WA.4.40 X 0.25.STL 
^^MP.LOOP:0.375 ID.PUSTIC 

(ATTACHING PARTS) 

Waqucd WSHR 4.40 X 0 312 PNH.STL.CD PL 
0 ’3 ^ 0 032 THK.STL CD 

(END ATTACHING PARTS) 

CLAMP,LOOP:0.25 ID.PLASTIC 

(ATTACHING PARTS) 

WSHR 4-40 X 0.312 PNH.STL CD PL 
° 0 025 THK.BRS NI 

(END ATTACHING PARTS) 



Mfr 

_Code Mfr Part Number 



S3385 OBD 



60009 352-0162-00 

80009 352-0164-00 



OOOAH OBD 
22526 65521-136 



83385 OBD 



83385 OBD 



r 

r 



83385 

12327 

49671 

12327 

OOOBB 

80009 

80009 

80009 

98291 

98291 



OBD 

OBD 

OF137A 

OBD 

7403-09FR-51 

175-2376-00 

352-0163-00 

407-2166-00 

51-047-0239 

051-043.0349 



83385 OBD 



06540 

80009 

80009 

95987 

83385 

12327 

80009 

83385 

95987 

83385 

12327 

95987 

83385 

12327 



9726-A-0440 

255-0678-00 

337-2574-01 

3/32-2 

OBD 

OBD 

129-0386-00 

OBD 

3-8-6B 

OBD 

OBD 

1-4-6B 

OBD 

OBD 
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Replaceable Mechanical Parts— 496/496P Service Vol.2 



1 Fig. & 










f Index 


Tektronix 


Serlal/Model No. 




No. 


Part No. 


Eff 


Dscont 


Qty 


5-82 


343-0013-00 






1 


-83 


211-0033-00 






1 


-84 


210-1001-00 






2 


-85 


129-0577-00 






1 


-86 


210-0004-00 






1 


-87 


— 






1 


-88 


— 






1 


.89 


— 






1 


-90 


— 






1 


-91 


— 






1 


-92 


211-0008-01 






4 


-93 


— 






1 


-94 


175-2370-00 






1 




352-0162-00 






1 


-95 


— 






1 


-96 


— 






1 

1 


-97 


211-0008-01 






2 


-98 


337-2575-01 






1 


-99 


211-0012-01 






2 


-100 


255-0678-00 






FT 


-101 


129-0236-00 






2 


-102 


— 






1 


-103 


211-0007-01 






1 


-104 


210-1122-00 






1 


-105 


214-1611-00 






1 


-106 


131-0938-00 






2 


-107 


407-2148-00 






1 


-108 


175-2369-00 






1 




352-0162-00 






1 . 


-109 


— 






1 


-110 


211-0007-01 






2 

1 

4 


-111 


211-0012-01 






-112 


211-0628-00 






1 


-113 


200-2611-00 






1 


-114 


211-0005-00 






14 


•115 


— 






1 



.116 

-117 



211-0196-00 

210 - 1002-00 



^ ^ ^ ^ ^ Name & Description 

CLAMP, LOOP:0.375 ID, PLASTIC 

* (ATTACHING PARTS) 

SCR,ASSEM WSHR:4.40 X 0.312 PNH.STLCD PL 
WASHER.FLAT:0.119 ID X 0.375’ OD.BRS 

(END ATTACHING PARTS) 

SPACER.POST:0.188 HEX X 1.442’L.BRS 
WASHER, LOCK:#4 INTL.0.015 THK.STL CD PL 
CABLE ASSY.RF:(SEE W344 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W160 REPL) 

FILTER.LOW PASS:(SEE FL11 REPL) 

CABLE ASSY.RF:(SEE WHO REPL) 

SEC CONV ASSY:(SEE A18 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE.4-40 X 0.250.PNH,STL.CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

SEC CONV ASSY INCLUDES: 

CABLE ASSY,RF:(SEE A18W222 REPL) 

CA ASSY.SP.ELEC:5.5 INCH LONG 
..HLDR.TERM CONN:4 WIRE BLACK 
CABLE ASSY.RF:(SEE W140 REPL) 

CABLE ASSY.RF:($EE W182 REPL) 
FILTER.AMP:(SEE A32 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW,MACHINE:4.40 X 0.250.PNH.STL.CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

AMP FILTER ASSY INCLUDES. 
.SHIELD.ELEC.CIRCUIT BOARD 

(ATTACHING PARTS) 

.SCREW, MACHINE:4-40 X 0.375,PNH STL CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

.PLASTIC,EXTR:GROMMET,BLACK 
.SPACER,POST:0.188 HEX X 0.375 INCH LONG 
.CKT BOARD ASSYillO I.F. AMP{SEE A23A1 REP 

- (ATTACHING PARTS) 

.SCREW,MACHINE:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 
•WASHER,LOCK:0.12 ID.DISHED.0.025 THK 

(END ATTACHING PARTS) 

.HEAT SINK.ELEC.0.280 ID,W/ 4-40 THREADS 
.CONNECTOR,RCPT.:50 OHM MALE SNAP-ON 
.BRACKET,ANGLE:IF AMPLIFIER.ALUMINUM 
CA ASSY.SP,ELEC:5.0 INCH LONG.RIBBON 
..HLDR,TERM CONN:4 WIRE BLACK 
FIRST CONV:(SEE A12 REPL) 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

PH LOCK 2N LO.:(SEE A22 REPL) 

* (ATTACHING PARTS) 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.375.PNH STL CD PL 
SCREW, MACHINE.-6.32 X 1.125 INCH.PNH.STL 

(END ATTACHING PARTS) 

PHASE LOCK 2ND L.O. ASSY INCLUDES: 
.COVER.2ND LO:PHASE LOCKED CONTROL 

• (ATTACHING PARTS) 

.SCREW, MACHINE:4-40 X 0.125 INCH.PNH STL 

• (END ATTACHING PARTS) 

.CKT BOARD ASSY:16-20HH2 PHASE LOCK 
.(SEE A22A1REPL) 

• (ATTACHING PARTS) 

SCREW,MACHINE:4.40 X 0.188.SCH.HEX.STL 
.WASHER,FLAT:0.125 ID X 0.25 INCH OD.BRS 
(END ATTACHING PARTS) 



Mfr 

Code 



95987 

83385 

12360 

80009 

OOOBK 



83385 



80009 

80009 



83385 

80009 

83385 

80009 

06540 



83385 

86928 

05820 

98291 

80009 

80009 

80009 



83385 



83385 

83385 



80009 

83385 



OOOAH 

12327 



I 



Mfr Part Number 



3-8-6B 

OBD 

OBD 

129-0577-00 

OBD 



OBD 



175-2370-00 

352-0162-00 



OBD 



337-2575-01 

OBD 

255-0678-00 

9726-A-0440 



OBD 

OBD 

260-4T5E-C4631 

051-043-0349 

407-2148-00 

175-2369-00 

352-0162-00 



OBD 



OBD 

OBD 



200-2611-00 

OBD 



OBD 

OBD 
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Replaceable Mechanical Parts— 496/496P Service Vol.2 



Fig. & 
Index 


Tektronix 


Serial/Model No. 








Mfr 




No. 


Part No. 


Eft Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 


Name & Description 


Code 


Mfr Part Number 



5- 

-118 


214-0579-00 


12 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 
..TERM, TEST POINTiBRS CD PL 


80009 


214-0579-00 


-119 

.120 


210-0586-00 


1 

1 


..TRANSFORMER, RF:(SEE T2092 REPL) 
•NUT.PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


-121 


210-0894-00 


1 


..WASHER.NONMETAL:0.19 ID X 0.438’ OD.PLST 


09422 


OBD 


-122 


210-11714X) 


1 


..WSHR,SHOULDERED:0.116 ID X 0 138 INCH OD 


52905 


A7148516P2 


-123 


211-0036-00 


1 


..SCREW.MACHINE:4-40 X 0.500,BDGH.NYL.SLOT 


26365 


921-4120-0014 


-124 


131-0372-00 


1 


CONNECTOR.RCPT,:COAXIAL 


98291 


51-043-4300 


-125 


210-0261-00 


1 


.TERMINAL,LUG:0.14 ID.PLAIN.BRASS 


80009 


210-0261-00 


-126 


211-0005-01 


1 


.SCREW,MACHINE:4-40 X 0.125 INCH,PNH STL 


83385 


OBD 


-127 


175-3952-00 


1 


CA ASSY.SP.ELEC:9.26 AWG.7.5 L.RIBBON 


80009 


175-3952-00 




134-0153-00 


2 


..KEY.PL2N CONN;MINI LATCH HSG 


80009 


134-0153-00 




352-0162-00 


1 


..HLDR.TERM CONN 4 WIRE BLACK 


80009 


352-0162-00 




352-0168-00 


1 


..CONN BODY.PL,EL:10 WIRE BLACK 


80009 


352-0168-00 


-128 


343-0002-00 


1 


.CLAMP,LOOP:0.188 INCH DIA 


95987 


3-16-6B 


129 


211-0097-01 


1 


.SCREW.MACHINE:4-40 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


130 


210-1002-00 


1 


.WASHER,FLAT:0.125 ID X 0.25 INCH OD.BRS 


12327 


OBD 


131 


210-0863-00 


1 


WSHR.LOOP CLAMP;0.187 ID U/W 0.5 W CLP.ST 


95987 


C191 


132 


129-0889-00 


8 


.SPACER.POST:0.4 L W/4-40 INT & EXT THD 


80009 


129-0889-00 


133 


210-0055-00 


8 


.WASHER.LOCK:SPLIT.0.145 ID X 0.253 OD,S 


83385 


OBD 


134 


380-0664-00 


1 


HOUSING.2ND LOiPHASE LOCKED CONTROL 


80009 


380-0664-00 


135 


200-2610-00 


1 

1 


PH LOCK LO. CONT:(SEE A22A2 REPL) 
..COVER.2ND LO:PHASELOCKED,AL 


80009 


200-2610-00 


136 


211-0256-00 


26 


..SCREW.CAP;2-56 X 0.25.HEX SCH.SST 


OOOCY 


OBD 


137 


131-2017-00 


2 


..CONN,RCPT.ELEC:SMA FEMALE,FLANGE MOUNT 


24931 


39JR 152-1 


138 


211-0261-01 


4 


..SCREW,MACHINE:2-56 X 0.125 HEX SCH,SST 


OOOCY 


OBD 


139 


131-1170-00 


1 


..CONN.RCPT.ELECiSNAP-ON.MALE 


98291 


51-045-0249 


140 

141 


211-0162-01 


1 

6 


..CKT BOARD ASSY:2182MHZ MICROSTRIP OSC 
..(SEE A22A2A1 REPL) 

..SCREW.MACHINE 2-56 X 0.188 INCH,SCH,SST 


OOOAH 


OBD 


142 


210-1008-00 


6 


.. WASHER, FLAT;0.09 ID X 0.188’ OD.BRS 


12360 


OBD 


143 

144 


211-0162-01 


1 

4 


..CKT BOARD ASSY:2200MHZ REF MIXER(SEE 
..A22A2A3 REPL) 

..SCREW.MACHINE:2-56 X 0.188 INCH.SCH.SST 


OOOAH 


OBD 


145 


210-1008-00 


4 


..WASHER,FLAT;0.09 ID X 0.188’ OD.BRS 


12360 


OBD 


146 

147 


211-0162-01 


1 

4 


..CKT BOARD ASSY:2200MHZ REF 
..(SEE A22A2A2 REPL) 

..SCREW.MACHINE:2-56 X 0.188 INCH.SCH.SST 


OOOAH 


OBD 


148 


210-1008-00 


4 


..WASHER.FLAT:0.09 ID X 0.188’ OD.BRS 


12360 


OBD 


149 


380-0665-00 


1 


..HOUSING.2ND LO PHASE LOCKED 


80009 


380-0665-00 


150 


348-0750-01 B010250 


2 


GASKET: PHASE LOCKED 2ND LO 


80009 


348-0750-01 




348-0750-01 B010155 


2 


.(496 ONLY) 

GASKET; PHASE LOCKED 2ND LO 


80009 


348-0750-01 


-151 


348-0089-00 


7 


.(496P ONLY) 

BUMPER.PLASTIC:BLACK VINYL 


80009 


348-0089-00 


-152 


441-1443-01 


1 


CHASSIS.SA-.RADIO FREQUENCY COMPONENTS 


80009 


441-1443-01 



33 



0 



9-19 
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f^K 

CLfiVDB 



W1037 

O) 



W132 



A16Al(? 



W130y5 



W320 



An3{W 



W134 



W360W 



Ap2 

US)/T 



vW105 



VU220 



A24A1 



Cm)W502 
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Index 


Tektronix 


Serial/ Model No. 


No. 


Part No, 


Eff 


Dscont 


6- 


■ 






-1 


212-Q650-00 






-2 


200-2221-00 






-3 


2! 1-0105-01 






-4 


337^2553-01 


B010100 


B010509 




337^2553-03 


B010S10 




-5 


211-0101-01 






-6 


386-4595-00 


B010100 


B010509 


-7 


211-0097-00 


B0101 00 


B010510 


-8 


210-0651-00 


BOIOIOO 


B0 10510 


-9 


210-0586-00 


B010100 


B010510 


-10 


426-1920-00 


BO 10610 






407-^2927-00 


B010510 






210-0406-00 


B010510 






210-0054-00 


B010510 




-11 


220-0665-00 


BOIOIOO 


B0105G9 


-12 


211-0016-00 


B010100 


B010509 


-13 


210-0351-00 


BOIOIOO 


B010509 


-14 


210-1350-00 


BOIOIOO 


B010509 


-15 


348-0093-00 


BOIOIOO 


B0105D9 


-16 


210-0774-01 


BOIOIOO 


B010509 


-17 

-18 


361-1099-00 


BOIOIOO 


B010509 


-19 


211-0196-00 






-20 


211-0012-01 






-2t 


131-0606-00 






-22 


361-0552-00 






-23 


361-0994-00 






-24 


342-0354-00 






-25 


255-0334-00 






-26 


175-3557-00 
352-01 64-03 
352-0164-06 






-27 


175-3159-00 

352-0162-04 






-28 


343.0144-00 






-29 


211-0008-01 






-30 


348-0171-00 






-31 


200-2512-00 






-32 


211-0105-01 






-33 


162-0018-00 






-34 


343-0144-00 






-35 


210-0586-00 






-36 


342-0466-01 







1 2 3 4 5 



Name & Description 



Mfr Part Number 



POWER SUPPLYtHtGH VOLTAGE(S£E A30 REPL) 

“^^‘^'’(ATTACHrMG PARTS)' 

SCREW,MACHINE: 10-32 X 0.437'* 100 DEG.FLH 

(END ATTACHING PARTS)"*"**" 

POWER SUPPLY INCLUDES: 

.COVER, ACCESS: REAR PANEL CONN, BOTTOM 

(ATTACHING PARTS) 

.SCREW.MACHINE:4-40 X 0.1&8J00 DEG.FLH ST 

."■""""(END ATTACHING PARTS)" 

.SHIELD,ELEC:POWER SUPPLY 
.SHI£LO.ELEC:POWER SUPPLY 

"*"(ATTACH1NG PARTS) 

.SCREW,MACHINE:4^0 X 0^5,100 DEG.FLH STL 

(END ATTAGHfNG PARTS) 

.PLATE.FAN:2,6 SQ X 0.08.LEAD 

""'"(ATTACHING PARTS) "" 

.SCREW.MACHINE:4-40X 0,312 iNCH.PNH STL 
WASHER,FLAT:0.119 ID X 0,375 INCH OD.ST 
.NUTPLASSEM WA:4^0 X 0.2S.STL 

T (END ATTACHING PARTS)*"*"*" 

PAN,TUBEAX!AL!(SEE A30B100 REPL) 
.MOUlSfT.RESlLlENTPAN.SlUCON RUBBER 
.BRACKET.CMPNT:FAN.ALUMINUM 

""(ATTACHING PARTS) * 

.NUTPLA1N,HEX.:4-40 X 0.188 INCH.BRS 
.WASHER,LOCK:SPLIT,0,118 ID X 0.212‘OD S 
.NUT,PLA1N.HEX.:SLFLKG.4-40 X 0.25TPLSTC 
SCREW ,MACHINE:4-40 X 0.62S INCHPNH STL 
.WASHERpLAT:0119 ID X 0.375 INCH OD.ST 
WASH ER.FLATtO 149 ID X 0.062 THK, 0.038 

"'(END ATTACHING PARTS)"""'" 

,GROMMET.RUBBER:0.375 INCH 
.EYELET.METALLIC:01S2 OD X 0.218 L.BRASS 
.SPACERPAN:2.6 SQ X OT25 THiCPOAM 
.CKT BOARD ASSY PAN DRIVE{SEE A30A2 REPL) 

""{ATTACHING PARTS)'" 

. SCREW. MACHINE: 4‘40 X 0.430 PNH.STLPOZ 
.SCREW,MACH1NE:4-40 X 0.375PNH STL CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

,CKT BOARD ASSY INCLUDES: 
,PERMINAL.PIN:a.3€5 L X 0.02S PH BR2 GOLD 
.SPACER.SLEEVE.0.093 L X 0,126 ID BRS ID 
.SPACER, 8LE£VE:0.1 16 ID X 0.195 INCH LONG 
INSULATOR.PLATE:TRANSlSTOR, SILICON RUBBER 
PLASTIC CHANNEL:1Z,75 X 0.175 X 0.155, NYL 
,CA ASSY.SP.ELEC:5.26 AWG.tB.O URIBBON 
..CONN BOOY,PL,£L:6 WIRE ORANGE 
..CONN BODYPL,EL:6 WIRE BLUE 
.CA ASSY,SP,ELEC:6.0 INCH LONG. RIBBON 
.CONN BODYPL.EL 4 WIRE YELLOW 
.CLAMP,LOOP:0.12S INCH ID,BLK NYLON 

.**" (ATTACHING PARTS) 

.SCREW.MACH|NE:4.40 X 0.2S0PNH.STL.CD PL 

."""""'(END ATTACHING PARTS) 

.GROMMET PLASTIC: U-SHAPED 
,COVER,ACCESS:LINE VOLTAGE 

,*"** (ATTACHING PARTS) 

.SCREW.MACHINE:4-40 X 0.188,100 DEGPLH ST 

“"(END ATTACHING PARTS}" * 

.INSUL SLVG.ELEC:0.2&B ID.VINYL 
,CLAMP.LOOP:0,125 INCH lO.BLK NYLON 

(ATTACHING PARTS)" 

.NUTPUASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 

‘TEND ATTACHING PARTS) 

JN6ULATOR.fi LM:SHlELDpOLYESTER 



200 - 2221-00 



337-2553-01 



386-4595-00 



407-2927-00 

407-2927-00 

12161-50 

OBD 

OSD 

OBD 

OSD 

5613-19-62 

MOLDCM6368 

OBD 

361-1099-00 



47357 

3-5116^322 

361-0994-00 

7403-10-52 

122-37-2500 

175-3557-00 

352-0164-03 

352-0164-06 

175-3159-00 

352-0162-04 

1 - 8-2 



348-0171-00 

200-2512-00 



342 . 0486-01 
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Fig, & 
Index 
No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/ Model No. 
Eff Dscont 


Qty 


6-37 


— 






1 


-38 


211-0510-00 






3 


-39 


an-0014-00 






2 


-40 


211-0514-00 






2 


-41 


211-0012-01 






2 


-42 


211-0097-01 






6 


-43 


214-0579-00 






3 


-44 


21 4-277 (TOO 






3 


-45 


136-0388-00 






2 


^6 


131-2324-00 






1 


-47 


131-0608-00 






18 


-48 


344-0326-00 






10 


-49 








3 


-50 


211-0007-01 






3 


-51 


210-1171-00 






3 


52 


342-0354-00 






3 


53 


214-2863-00 






1 


54 


211-0014-00 






2 


55 


361-0345-00 






2 


56 








2 


)7 


210-0455-00 






2 


>8 


210-D046-00 


B010100 


B010119 


2 




210-0011-00 


BOlOtZO 




2 


>9 


210-1027-00 


BO! 01 GO 


8010119 


2 


0 


210-1355-00 






2 


t 


342-0517^00 






2 


2 


214-2972-01 






1 


3 


2104}457-00 






1 


i 


211-0507-01 






2 


i 


129-0575-00 






2 




361-0933-00 






3 



131-2250-00 

385-0100-00 

214 ^ 3269^00 



1 2 3 4 5 



Name ^ Description 



.CKT BOARD ASSY: MAIN PWR SUPPLY 
.{SEE A30A1 HEPL) 

' ‘""""{ATTACHING PARTS) 

SCREW.iyACHINE:6^2 X 0.375,PNH,STUCD PL 
,5CREW.MACHlNE:4-40 X 0,50 INCH.PNH STL 
■SCREW, MACH JNEi 642 X 0.750 INCHPNH STL 
-SCREW, MACHINE: 4-40 X 0475.PNH STL CD PL 
. SCREW, MACHINE:4-40 X 0.312 INCH.PNH STL 

"{END ATTACHING PARTS)'"'****’ 

CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

,TERM.TEST POINT: 0RS CD PL 

- HEAT SlNK,DlODE:(2) DO^,AL 
..SOCKETPIN TERM:UAft^ 0.04 DIA PIN 
,.CONN,RCPT,ELEC:CKT BD,20^0 CONT.FEMALE 
..TERMiNAL,PIN;0.365 L X 0,025 PH BRZ GOLD 
..CLIP,ELECTRICAL:FUSE3RASS 
„TRANSISTOR:(SEE A30A1Q2021 ,A20A1Q2024, 
-A30A1Q3022 REPL] 

{ATTACHING PARTS) 

.. SCREW, MACHINE:4-40 X 0.1 SB INCH,PNH STL 
..WSHR,SHOULDERED:0.116 ID X 0.138 INCH OD 

- “(END ATTACHING PARTS) 

..INSULATOR;PLATE;TRANSISTOR.SlUCON RUBBE 
..HEAT SINK,XSTR; 

(ATTACHING PARTS)"""""' 

- SCREW, MACHINE: 4-40 X 0.50 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS)* 

.. SPACER, SLEEVE:0. 17 L X OH 25 ID, ALUMINUM 
..TRANSISTOR :{SEE A30A1Q20.A30A1Q2071 REPL 

- (ATTACHING PARTS) 

..NUT.PLAlN.HEX.:0.25-2e X 0.375 INCH, BRAS 
.,WA SHE RXOCK: 0.261 IO.INTL0.018 THK.BRS 
., WASHER, LOCK:0.2S fD,rNTL,0.025 THK STL 
.-WASHER,FLAT:0.252 JD X 0-624 THK X 0.40 
-.WASHER ,SHLXIR:0. 255 ID X 0-6 00 X 0.19 TH 
..INSULATOR,WSHR:0.26 ID X 1.0 OD.MICA 

*- (END ATTACHING PARTS)*"’""* 

,-HEAT SINK, XSTR: 

"’"(ATTACHING PARTS)""""'*’ 

..NUTPL,ASSEM WA:642 X 0.312, STL CD PL 
-SCREW, MACHINE: 6-32 X 0.312 INCH,PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

. - SPACE R , POST ; 0-3 1 2 L , Wy642 TH 0 , BR S ,0.3 1 
..SPACER,OIODE:0-18B X 0.375 X 0.95 
.CONN,RCPT,ELEC:CKT BD,5 MALE 
-SPACER, POST-O.S L W/6-32 THD THRU, NYLON 
,HEAT SINK, DIODE: 



211 - 0012-01 

361-0917-00 

342- 0566-00 
162-0039-00 

343- 0144-00 
210-0586-00 



210-0566-00 

342-0460-00 



(ATTACHING PARTS)* *' 

1 -SCREW,MACHlNE:4-40 X 0.375, PNH STL CD PL 

■ ""(END ATTACHING PARTS) 

2 .SPACER, SLEEVE:0H41 ID X 0.25 INCH LONG 

1 -INSULATOR, PLATE: HEAT SINK, SILICON RUBBER 

1 .INSUL SLVG,ELEC:0,133 ID X 0.153 OD 

1 WIRE SET,ELEC:(SEE A30W300 REPL) 

2 ,CLAMP.LOOP:0,125 INCH ID,BLK NYLON 

’(ATTACHING PARTS) 

2 -NUTPUASSEM WA:4-40 X 0,25,STL 

■ (END ATTACHING PARTS)'"' 

2 .SWITCH, POWER:(SEE A30S300 REPL) 

“"(ATTACHING PARTS) 

2 ^NUT,PL,ASSEM WA;4-40 X 0.25,STL 

""’“"■‘CEND attaching PARTS) 

1 -INSULATOR, PLATE: POWER SWITCH,PLASTtC 



Mff 

Code 



83385 

03385 

83385 

83385 

83385 



80009 

300C9 

71279 

31781 

22526 

75915 



83385 

52905 

OOOBB 

80009 

83385 

80009 



73743 

78189 

OOOBK 

80009 

80009 

13103 

80009 

83385 

83385 

80009 

80009 

27264 

80009 

BOODS 

83385 

80009 

80009 

56352 

95907 

83385 



83385 

00009 



330 



Mfr Part Number 



OBD 

OSD 

OBD 

OSD 

OBD 



214-0579-00 

214-2770-00 

450-3704-01X1300 

307-040-S26-30G 

47357 

102071 



OBD 

A7148516P2 

7403-10-52 

214-2863-00 

OBD 

361-0345-00 



3O09AO2 

121 4-05-00-0541 C 

OBD 

210-1027-00 
21 0-1 355-00 
56-02-28 

214-2972-01 

OSD 

OBD 

129-0575-00 
361-0933-00 
09-61-1053 
385-01 OOlOO 
214-3269-DO 

OBD 

361-0917-00 

342-0566-00 

OBD 

1 - 8-2 

OBD 



OBD 

342-0460-00 



1 
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Fig. & 
Index 
No. 



6-80 

-81 

-82 

-83 

-84 

-85 

-86 

-87 

-80 

-89 

-90 

-91 

-92 

-93 

-94 

-95 

-96 

-97 

^.98 

-99 

-100 

-101 

-102 

-103 

-104 

-105 

-106 

-107 

-108 

-109 

-110 



-111 

-112 

-113 

-114 

-115 

-116 

-117 

118 

119 



Tektronix 
Part No. 



386-4102-00 

210-0586-00 



210-0586-00 

342-0570-00 

342- 0439-00 

343- 0144-00 

210-0586-00 

210 - 0202-00 

210-0457-00 

334-3379-00 

343-0004-00 

210-0586-00 

210-0863-00 

343-0549-00 

343-0003-00 

210-0586-00 

210- 0863-00 

175-4131-00 

352-0169-02 

352-0168-00 

175-4189-00 

352-0169-05 

337-0925-05 

378-0112-00 

211- 0601-00 

131-0818-00 

131-0106-02 

131-0274-00 

131-0771-00 

361-1045-00 

333-2799-00 

333-2647-01 

333-2647-03 

211-0038-00 

211-0086-00 

386-3948-01 

220-0601-00 



211 - 0012-01 

200-2264-00 

204-0833-00 

348-0655-00 





Serial/Model No. 
Eff Dscont 



B010100 B010439 

B010440 



Qty 


1 2 3 4 5 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


1 


•PLATE.MOUNTINGiPOWER SWITCH 


80009 


386-4102-00 


2 


NUT.PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


1 

2 


•FILTER, RFI:(SEE A30FL302 REPL) 
•NUT.PL,ASSEM WA:4.40 X 0.25,STL 


03385 


OBD 


1 


. INSULATOR, FILMTOROID ASSY 


80009 


342-0570-00 


1 


. INSULATOR, PLATE:CIRCUIT BOARD 


80009 


342-0439-00 


3 


•CLAMP.LOOP:0.125 INCH ID.BLK NYLON 


95987 


1-8-2 


3 


.NUT,PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


1 


.TERMINAL,LUG:0.146 ID.LOCKING.BRZ TINNED 


78189 


2104-06-00-2520N 


1 


.NUT,PL,ASSEM WA:6-32 X 0.312.STL CD PL 


83385 


OBD 


1 


.MARKER.IDENT.MARKED GROUND SYMBOL 


80009 


334-3379-00 


1 


.CLAMP.LOOP.0.312 INCH DIAMETER.PLSTC 


95987 


5-16-6B 


1 


.NUT.PLASSEM WA.4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


1 


.WSHR.LOOP CLAMP:0.187 ID UAN 0.5 W CLP, ST 


95987 


C191 


1 


.STRAP,TIEDOWN:0.091 W X 3.62 INCH LONG 


06383 


PLT1M 


1 


.CLAMP.LOOP:0.25 ID.PLASTIC 


95987 


1-4-6B 


1 


.NUT.PL.ASSEM WA:4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


1 


.WSHR.LOOP CLAMP:0.187 ID UPAl 0.5 W CLP.ST 


95987 


C191 


1 


(END ATTACHING PARTS) 

.CA ASSY.SP,ELEC:13.0 INCH LONG.RIBBON 


80009 


175-4131-00 


1 


..CONN BODY.PUEL:2 WIRE RED 


80009 


352-0169-00 


1 


..CONN BODY.PL.ELT0 WIRE BLACK 


80009 


352-0168-00 


1 


CABLE ASSY.RFiSO OHM COAX,7.0 INCH LONG 


80009 


175-4189-00 


1 


..CONN BODY,PL,EL:2 WIRE GREEN 


80009 


352-0169-05 


1 

1 


.CABLE ASSY.RF:(SEE A30W620 REPL) 
.SHLD,GSKT.ELEK:30.75 INCH LONG 


80009 


337-0925-05 


1 


.GRILLE.PLASTIC: 


80009 


378-0112-00 


2 


.SCR.ASSEM WSHR:6-32 X 0.312, DOUBLE SEMS 


83385 


OBD 


1. 


(END ATTACHING PARTS)*** 

.CONNECTOR.RCPT,:BNC.FEMALE 


91836 


KC-19-153 


4 


.CONNECTOR.RCPT,;BNC 


24931 


28JR 178-1 


1 


.CONNECTOR, RCPT,:BNC 


91836 


KC79-67 


1 


.CONN,RCPT,ELEC:4 CONT.QUICK DISCONNECT 


91836 


1904-2M58 


1 


.SPACER.SLEEVE:0.368 ID X 0.125 


80009 


361-1045-00 


1 


.PANEL, REAR: 


80009 


333-2799-00 


1 


.PANEL.REAR: 


80009 


333-2647-01 


1 


.PANEL.REAR: 


80009 


333-2647-03 


2 


.SCREW.MACHINE:4-40 X 0.312,FLH,100 DEG 


83385 


OBD 


2 


.SCREW,MACHINE:4-40 X 0.75 100’ DEG,FLH ST 


83385 


OBD 


1 


.PANEL,V SEL: 


80009 


386-3948-01 


2 


.NUT.PLAIN,CAP.:4-40 X 0.25 INCH HEX.BRS 


73743 


93261-03 


1 

2 


FILTER.RFI:(SEE A30FL301 REPL) 

SCREW, MACHINE:4-40 X 0.375,PNH STL CD PL 


83385 


OBD 


1 


CAP.,FUSEHOLDER:3AG FUSES 


S3629 


FEK 031 1666 


1 


.BODY,FUSEHOLDER:3AG & 5 X 20MM FUSES 


S3629 


031.1653(MDLFEU) 


1 


.GASKET, FUSE: 


80009 


348-0655-00 
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Fig. & 



Index 

No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 Name & Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


6-120 


380-0629-00 






1 


.HOUSING.REAR:CIRCUIT BOARD 


80009 


380-0629-00 


.121 


354.0607-00 






1 


PACKING.PREFMD:7.315 ID X 0.062 OD 


80009 


354-0607-00 


-122 


— 






1 


•CKT BOARD ASSY:ACCESS INTFQSEE A30A76 RE 






















.123 


211-0116-00 






2 


.SCR.ASSEM WSHR:4-40 X 0.312 INCH.PNH BRS 


83385 


OBD 




















— 






- 


.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






124 


131-2323-00 






1 


..CONN,RCPT.ELEC:CKT BD.12/24 CONT.FEMALE 


31781 


307-0204-526-300 


125 


348-0599-00 






1 


..SEAL,CONNECTOR:ACCESSORY BUS.VINYL 


80009 


348-0599-00 


126 


131-1437-00 






1 


..CONN,RCPT.ELEC;25 FEMALE CONTACT 


71468 


DB25S-F179 


















127 


131-0890-00 






2 


..LOCK.CONNECTOR 4-40 X 0.312 L 


71468 


D 20418-2 


















128 


131-0608-00 






4 


..TERMINAL.PIN:0.365 L X 0.025 PH BR2 GOLD 


22526 


47357 


129 


361-1044-00 






2 


..SPACER, SLEEVE:0.125 ID X 0.232 INCH LONG 


80009 


361-1044-00 


130 


200-0237-04 






1 


.COVER.FUSE HLDRiPLASTIC.SAFETY CONTROLLED 


80009 


200-0237-04 


131 


252-0714-00 






1 


.RUBBER.ROO:0.062 X 0 094 SlUCON SPONGE 


80009 


252-0714-00 


132 


129-0815-00 






2 


SPACER.POST:0.23 LONG X 0.375 DIA 


80009 


129-0815-00 


















133 


210-0583-00 






2 


.NUT.PLAIN,HEX:0.25-32 X 0.312 INCH.BRS 


73743 


2X20317-402 


134 


210-0046-00 






2 


-WASHER.LOCK:0.261 ID.INTL.0.018 THK.BRS 


78189 


1214-05-00-0541C 


















135 


348-0056-00 






2 


.GROMMET.PLASTIC:0.375 INCH DIA 


80009 


348-0056-00 


136 


129-0815-01 






2 


SPACER.POST:0.24 LONG X 0.375 DIA 


80009 


129-0815-01 


















137 


210-0583-00 






2 


NUT.PLAIN.HEX:0.25-32 X 0.312 INCH.BRS 


73743 


2X20317-402 


138 


210-0046-00 






2 


.WASHER,LOCK:0.261 ID.INTU0.018 THK.BRS 


78189 


1214-05-00-0541C 


















139 


426-1466-03 






1 


FRAME SECT.SAiREAR 


80009 


426-1466-03 



23 
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I 



t Fig, & 
■ Index 
^ No. 


Tektronix 
Part No, 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


s 


7- 


™ — 






1 


-1 


211 0507-01 






2 




200-2242-00 






1 


-3 


211-0087-01 






12 


-4 









1 


-5 


211-0007-00 






4 


-6 


136-0263^04 






4 


-7 


214-0579-00 






3 




131^993-00 






2 


^9 


131-0608-00 






7 


-10 


131-1612-03 






3 




131-1612-06 






3 


^11 


— 






1 


-12 


211-0007-01 






4 


-13 


214-0579-00 






2 


-14 


136-0263-04 






6 


-15 


. 






1 


-16 

1 


211-0007-01 






3 


F 

07 


214-0579-00 






3 


-18 


136-0263-04 






6 


■19 









1 


-20 









1 


-21 


131-0156-00 






2 


-22 


334,3654-00 






1 


-23 


342-0474-00 






20 


-24 


131-0593-00 






1 


-25 


407-2312-00 






1 


-26 


211-0007-01 






2 


^27 


200-2243-00 






1 


-28 


211-0067-01 






9 


-29 


— 






1 


-30 


211-0007-01 






4 


^1 


214,0579-00 






2 


-32 


214-3039-00 


BOlOlOO 


B010199 


1 


-33 









1 


-34 


21L0007-01 






2 


-35 


136-0263-04 






4 




346^737-00 






A/R 


-36 


131-0156-00 






2 


^37 


334-3652-00 






1 


-38 


337-2680^00 






1 


-39 


211-0196^00 






2 



^2345 Name & Description 

PHASE LOCK ASSY:{SEE A50 REPL) 

* (ATTACHING PARTSf 

SCREW.MACHINE:6^2 X 0.312 INCH.PNH STL 

*"*“(EN0 ATTACHING PARTS) 

PHASE LOCK ASSY INCLUDES: 

.CDV,PH LOCK SYN: FRONT 

"(ATTACHING PARTS) 

, SCREW, MACHINE:2-56 X 0.180,FLH 82 DEG,STL 

•""""""(END ATTACHING PARTS)"' 

■CKT BOAD ASSY.CONTROLLED OSQSEE A50A5 RE 

• {ATTACHING PARTS) 

SCREW, MACHrNE:4-40 X 0,168 INCH.PNH STL 

."""‘""{END ATTACHING PARTS)*" 

.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

..SOCKET, PIN TERMiEOR 0.025 INCH SQUARE PI 
„TERM.TEST POINT: BBS CO PL 
..BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 
..TERMINALPIN:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 
.TERM,FEEDTHRU:U-SHP,0.3 L X 0.35 L X 0.25 
.TERM,FEEDTHRU:U-SHP.O 55 L X 0.35 W 
.CKT BOARD ASSYiOFPSET MIXER{SEE A50A3 REP 

* (ATTACHING PARTS) 

.SCREW,MACHINE:4^0 X 01 88 INCNPNH STL 

(END ATTACHING PARTS)*" 

-CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

..TERM, TEST POINT: BR3 CD PL 

..SOCKET, PfN TERM:FOR 0 025 INCH SQUARE Pf 

.CKT BOARD AS5V:SYNTHESI2ER(SEE A60A1 REPL 

(ATTACHING PARTS)'"**""" 

.SCREW,MACHINE;4-40X 0.188 INCH,PNH STL 

(END ATTACHING PARTS)*"""" 

.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 

..TERM,TEST POINT:BRS CO PL 
..SOCKETPIN TERM; FOR 0.025 INCH SQUARE PI 
.CABLE ASSY.RF:(SEE W350 REPL) 

-CABLE ASSY,RF:(SEE W500 REPL) 

. CO NN ECT OR , RCPT, : COAX I A L 
-PLATE, IDENT:MARKED 0 LOCK SYNTH,FRONT 
JNSUL HALF FEEDiDELRiN 
.CONTACT, ELEC: 1.1 5 INCH LONG 
.BRACKET, SYNTHZR PHASE LOCK 

[ATTACHING PARTS) 

.SCREW, MACHINE: 4-40 X 0,188 INCH,PNH STL 

"(END ATTACHING PARTS) 

.COV,PH LOCK SYNiREAR 

(ATTACHING PARTS)"" 

-SCREW ,MACHINE:2-56 X GT88,FUH 82 DEG,STL 

T (END ATTACHING PARTS)'"* 

.CKT BOARD ASSYiSTROBE DRIVER(SEE A50A2 RE 

""(ATTACHING PARTS) 

.SCREW, MACHlNE:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS)'"""" 

.CKT BOARD ASSY INCLUDES; 

..TERM,TEST POINT:BRS CD PL 
..SPHjNG,GROUND: 

..FILTER,BANDPASS;{SEE FL2064 REPL) 

""(ATTACHING PARTS) 

..SCREW, MACHINE:4-40 X GJB8 INCH.PNH STL 

*-(END ATTACHING PARTS) 

..SOCKETPIW TERM:FOR 0.025 INCH SQUARE PI 
..SHIELD GBKT,ELEK:TAPE MESH,0,3?5 
.CO NN EC T 0 R , RC PT, : COAX I AL 
-PU^TEJDENT: MARKED O LOCK SYNTH.REAR 
.SHIELD. CRT: PHASE LOCK SYNTHESIZER. REAR 

- (ATTACHING PARTS)*""""** 

.SCREW.MACHlNE:4-40 X 0,188,SCK,HEX,STL ' 

* (END ATTACHING PARTS) *** 



Mfr 

Code 



83385 



80009 

B338S 



83385 



22526 

80009 

00779 

22526 

80009 

80009 



83385 



80009 

22526 



83365 



80009 

22526 



98291 

80009 

80009 

22S26 

80009 

8338S 

80009 

63385 



83385 



80009 

80009 



83385 

22526 

28817 

98291 

80009 

S0009 

OOOAH 



Mfr Part Number 



OBD 



200-2242-01} 

OBD 



OBD 



75377-001 

214-0579-00 

850100T31 

47357 

131-1612-03 

131-1612-06 



OBD 



214-0579-00 

75377-001 



OBD 



214-0579-00 

75377-001 



051-043-0669 

334^54-00 

342-0474-00 

47354 

407-2312-00 

OBD 

200-2243-00 

OBD 



OBD 



214-0579-00 

214-3039-00 



OBD 

75377-001 

OBD 

051-043-0669 

334-3652-00 

337-2680-00 

OBD 
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Fig. & 
Index 

No. 


Tektronix 
Part No 


Serial/ Model No. 
Eff Dscont 


Qty 


1 2 3 4 5 Name A Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


7-40 


337-2566*01 






1 


.SHIELD, ELEC: PH LOCK SYNTHESIZER. FRONT 


80009 


337-2566-01 


-41 


__ 






1 


.CKT BOARD ASSY; ERROR AMP(SEE A50A4 REPL) 






















*42 


211-0007-01 






3 


.$CREW,MACH1NE:4-40 X 0.1 68 (NCH.PNH STL 


83385 


OBO 




















, 






* 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-43 









1 


..MlCROCJRCU!T.Lh{SEE AS0A4U2075 REPL] 
















“""{ATTACHING PARTS)" 






-44 


211-0000*01 






1 


..SCREW .MACHINE:4*40 X 0.250,PNH,STL.CD PL 


83385 


OBD 


















*45 


131-2167-00 






1 


..CONN,RCPT,ELEC:CKT BD. FEMALE. 1 2/24 


22526 


65002-009 


.46 


214-0579-00 






3 


.TERM.TEST POINT:BRS CO PL 


80009 


214-0579-00 


*47 


131-2196-00 






1 


„CONN,RCPT,ELEC:CKT BD, 6/1 2, PE MALE 


22526 


650002*076 


*48 


131-0993-00 






2 


..BUS.CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100-01 


-49 


131 0608-00 






5 


„TERMINAL,PIN:0,365 L X 0 025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


*50 


136*0263-04 






12 


..SOCKET, PIN TERM: FOR 0.025 INCH SQUARE Pt 


22526 


75377-001 


-51 


386-4508-00 


BO 101 00 


B010109 


1 


PLATE.ELEC GND:0.63 X 0.5 X 2.1 


80009 


38645084X) 




407-2909-00 


B010110 




1 


BRACKET.CMPNTtSHI ELD. ALUM 


00009 


407-2909*00 




672-0814-00 






1 


CKT BOARD ASSY:PHASE LOCK CONTROL 


00009 


672-0814-00 


















-52 


211-0666*00 






2 


SCREW ,MACHIN£:6-32 X 4.2S INCHPNH STL 


80D09 


211-0666-00 


-53 


2T 1-0507-01 






1 


SCREW, MACHlNE:6-32 X 0.312 INCH.PNH STL 


03385 


OBD 


























- 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-S4 


337-2803*00 






1 


. SHIELD, ELEC:CJRCUIT BOARD 


80009 


337-2803-00 


















-55 


211-0105-01 






6 


SCREW.MACHINE:4*40 X 0,188.100 DEG.FLH ST 


83305 


OBD 


-56 


211-0005-00 






3 


,SCREW,MACHINE:4-40 X 0,125 tNCH.PNH STL 


83305 


OBD 


















-67 









1 


CKT BOARD ASYSrPHASE LOCK CONT{SEE A51 RE 






















■50 


211-0116-00 






4 


.SCR.ASSEM WSHR:4.40 X 0.312 fNCH.PNH BRS 


63305 


OBD 




















— 






* 


CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






-59 


131-2167-00 






1 


ON N , RC PT.ELEC : C KT BD . FEM A L E, 1 2/24 


22526 


65002-009 


■60 


131-2196-00 






2 


..CONN.RCPT.ELEC:CKT BD,6/12.FEMALE 


22526 


650002-076 


-61 


131-0993-00 






2 


..BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100*01 


-62 


131-0608-00 






0 


.. TERMINAL, PEN:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


■63 








1 


.CABLE ASSY,RF:{SEE WS02 REPL) 






-64 


131-0938-00 






2 


,CONNECTOR,RCPT.:50 OHM MALE SNAP-ON 


98291 


051-043-0349 


■65 


352*0512-01 






1 


HOLDER.CKT BD:5 7 L.ALUMINUM 


60009 


352-0512-01 


-66 


. 






1 


CKT BOARD ASSY:DGTL STOR INTFC(SEE A60 REP 






^7 


131-2167-00 






2 


.CONN.RCPTELEC:CKT BD, FEMALE, 12/24 


22526 


BB002-009 


-60 


131-2196-00 






1 


CONN .Ft CPT, ELEC; CKT BD,6/1 2, FEMALE 


22526 


650002-076 


■69 


131*0993-00 






2 


.BUS,CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100*01 


-70 


131-0608-00 






4 


.TERMINALPIN:0,365 L X 0,025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


*71 


351 -0590-00 






3 


GU 1 DE,CKT BD: BLACK. POLYPROPYLENE 


80009 


351-0580-00 




672-0016-00 


BO 101 00 


B0103SO 


1 


CKT BOARD ASSY; DIGITAL STORAGE VERTICAL 


80009 


672-0016-00 




672*0816*01 


B010361 




1 


CKT BOARD ASSY: DIGITAL STORAGE VERTICAL 


80009 


672*0816*01 


















-72 


211-06S6-00 






2 


SCREW,MACHJNE;S-32 X 4.25 INCH.PNH STL 


B0009 


211-0666-00 


-73 


211-0507-01 






1 


SCREW,MACH]NE;6^2 X 0 312 INCH.PNH STL 


83385 


OSD 




















****. 






. 


CKT BOARD ASSY INCLUDES; 






*74 









1 


.CKT BOARD ASSYrDIGITAL STORAGEfSEE A61 RE 






















-75 


211-0116-00 






4 


.SCR.ASSEM WSHR:4-4D X 0.312 INCH.PNH BRS 


83385 


OBD 



























.. 


.CKT BOARD ASSY INCLUDES: 






*76 


131-2167*00 






2 


..CONN,RCPT,ELEC;CKT 8 D, FEMALE. 12/24 


22526 


65002-009 


*77 


131*2196-00 






1 


.. CONN. RCPT, ELEC. CKT BD,6n 2.FEMALE 


22526 


650002-076 


-70 


131-0993*00 






2 


. BUS.CONDUCTOR:2 WIRE BLACK 


00779 


850100*01 


*79 


131-0608-00 






4 


..TERMINAL.P1N:0.365 L X 0.025 PH BRZ GOLD 


22526 


47357 


-60 


35 2- OS 12-00 






1 


HOLDER, CKT BD:5.7 L.ALUMINUM 


80009 


352-0512-00 
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lnde>< 

No, 



Tektronix 
Pert No. 



Seriaj/Model No, 
Eff Dscont 



Qty 12 3 4 5 



Name & Description 



Mfr 

Code 



9 ^ 



175-31 59-00 
352-0162-04 
175-2400-00 
352-0169-03 

386-4439-00 

211-0097-01 

348-0656-00 

129-0623-00 



POWER SUPPLY:(SEE A3 REPL) 

(496P ONLY) 

(COMMON PARTS TO 496M96P POWER SUPPLY ARE 
SHOWN IN FIG. 6) 

,CA ASSY.SP,ELEC:6.0 INCH LONG,RlBBON 
.CONN BODY.PUEL;4 WIRE YELLOW 
CA ASSY.SP.ELEC:11.0 INCH LONG,RI0BON 
CONN BOOY.PL,EL;2 WIRE ORANGE 
CA ASSY,SP,ELEC:(SEE W560 REPL) 
PUVTE,CLja^MPiNG: 

*‘*’(ATTACHINQ PARTS)*"’**" 

SCREW, MACH!NE:4-40 X 0.312 INCHPNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

PAD.CUSHlONING;1.0 X 0.5 X 0.062.RUBBER 
SPACER.POSTiO.aSS L X 0.5 HEX,BRASS 
.CKT BOARD ASSY:GPIB INTERFACE 
(SEE A30A57 REPL) 

(ATTACHING PARTS)*"’ 



00009 

80009 

00009 

80009 

80009 

83385 

B0009 

60009 



-9 


211.0116-00 




2 


.SCR.ASSEM WSHR;4-40 X 0.312 INCHpNH BRS 
GKT BOARD ASSY INCLUDES: 


83385 


*10 


131-0608-00 




2 


.TERMfNALPIN: 0,365 L X 0,025 PH BRZ GOLD 


22526 


-11 


131-2581-00 




1 


..CONN,HCPT,ELEC:CKT BD.4 X 7 CONT, FEMALE 


91506 


12 


131-2203-02 




1 


..CONN,RCPT,ELEC^CkT BD,24 CONT.FEMALE 


29587 


13 


340-0598-00 




1 


.,SEAL,CONNECTOR:GPIB BUS.V1NYL 
.”*** (ATTACHING PARTS)'"'"***" 


00009 


14 


214-2071-00 




2 


..HARDWARE KIT:STANOOFF,W/NLIT & LOCK WASHE 


00779 


15 


21O-OBD4-00 




2 


„WASHER,FLAT:0.17 TD X 0 375 INCH OD*STL 


12327 


16 


361*1044-00 




2 


SPACER,SLEEVE:0.125 ID X 0.232 INCH LONG 


80009 


17 


200-2499-00 




1 


DOOR ACCESS :SW!TCH 


80009 


18 


426-1733-00 




1 


FBAME,OOOR: 


80009 


19 


333-2647-00 


B010100 


B010439 1 


PANEUREAR: 


80009 




333^2447*02 


B010440 


1 


PANELPEAR: 


00009 


20 


129-08154)1 




4 


SPACER.POST:0.24 LONG X 0.375 DIA 


00009 


21 


210-05934)0 




4 


NUTPLA1N,HEX;0.25-32 X 0.312 INCH,0RS 


73743 


22 


210-0046-00 




4 


WASHER, LOCK:0.261 ID,INTL0.01B THK.BRS 


70189 



9-27 



Mfr Part Number 



175-3159-00 

352-0162-04 

175-2460-00 

352-0169-03 

386^439-00 

OBD 

340-0656-00 

129-0823-00 



OSD 



47357 

528-AG29D 

57-20240-11(398) 

348-0598-00 

552633-1 

OBD 

36M044-00 
200-24994)0 
426-1 7334H) 
333-2647-00 
333-2447-02 
129-08154)1 

2X20317-402 

1214-05-0a0541C 
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Fig. & 

Index Tektronix Serial/Mode! No. 

No, Part No. Eff Dscortt Q!y 1 2 3 4 5 Name & Description 



10-1 


378-0188-00 


1 


-2 


210-0586-00 


5 


^3 


333-2711-00 


1 


-4 


386-4542-00 


1 


-5 


213-0229-00 


28 


-6 


210-0586-00 


1 


.7 


211-0038-00 


6 


-8 


348-0748-00 


1 


-9 


426-1792-00 


1 


-10 


213-0760-00 


6 


-IT 


381-0427-00 


2 


-12 


211-0559-00 


12 


-13 


211-0512-00 


2 


-14 


211-0630-00 


2 


-15 


361-1134-00 


2 


-16 


361-1135-00 


2 


-17 


437-0232-01 


1 


-18 


211-0507-00 


4 


-19 


340 06 17-00 


4 


-20 


367-0246-01 


2 


-21 


200-21 91-00 


4 


-22 


390-0844-01 


2 


-23 


343-0752-00 


4 


-24 


124-0366-00 


2 




124-0367-00 


2 


-25 


348^0633-00 


4 




348-0632-00 


4 


-26 


348-0544-00 


4 


-27 


213-0782-00 


1 


-28 


361-1066-00 


4 , 


-29 


213-0760 00 


4 


-30 


426-1793-00 


4 


-31 


211-0007-01 


24 


-32 


386-4572-00 


2 


-33 


211^0559-00 


6 


-34 


220-0906-00 


2 


-35 


361-0052-00 


2 


-36 


351-0683-00 


2 


■37 


210-0585-00 


10 


-38 


211-0038-00 


10 


-39 


210-1017-00 


10 


-40 


306-4532-00 


1 


-41 


210-0586-00 


10 


-42 


211-0038-00 


10 



GRILLE, METAL1 6.56 X 1.032.AL 

(ATTACHING PARTS)”**' 

NUT.PUASSEM WA:4-40 X 0.25,STL 

{END ATTACHING PARTS)”"***-* 

PANELFRONT: 

SUBPANEL.FRONT: 

"(ATTACHING PARTS) " 

SCR.TPG.THD FOR:6.-20 X0.375MO0 DEGTLH ST 
NUT,PL,ASSEM WA;4*4Q X 0.25.STL 
SCREW,MACNINE:4-40 X 0.312.FLH,100 DEG 

(ATTACHiNG PARTS) 

FLIPSTAND.CAB.:FULL RACK.SST 
FRAME, CABINETTRONT 

{ATTACHING PARTS)” 

SCREW TPGTF:8-32 X O.B75,SPCL TAPTITE 

(END ATTACHING PARTS) 

BAR, SUPPORTrCAN, ALUMINUM 

(ATTACHING PARTS)****””*” 

SCREW, MACHINE' 6^32 X 0.375*100 DEG.FLH ST 
SCREW, MACHIN0&^32 X 0.50* 100 DEG.FLH ST 
SCREW, MACHINE; 6-32 X 1.125,100 DEG.FLH ST 

* *'(END ATTACHING PARTS) 

SPACER, SLEEVE;0.872 L X 0.125 ID,AL 
SPACER, SLEEVE:0.28B L X 0.213 ID,AL 
CABINET.SA: 

(ATTACHING PARTS)** 

SCREW,MACHINE:6^32 X 0.312 INCH.PNH STL 

**"(END ATTACHING PARTS)*** 

FOOT.CAB IN ET:BQT. EARTH BROWN 
HAN D LE,C A R R Y)NG : T 6, 34 1 L , W/CLI P 
CAP,RETAINER: PLASTIC 
CABINET, SIDE;RtGHT 
RETAINER, HANOLE:STAINLESS STEEL 
STRIPJRIM:CORNER,BOT.BLUE,1 0.085 L 
STRIP,TRIM:CORNER,TOP,BLUE.2l.5a5 L 
SHLD,GSKT.ELEK;FINGER TYPE,19.0 L 
SHLO.GSKT.ELEK:F1NGER TYPE J 9.0 L 
FOOT,CABINET:REAR,TEK BLUE. POLYCAR BO NATE 

(ATTACHING PARTS)”'” 

SCREW,TPG,TF:a^32 X 0.625 RLH,STEEL CO 

”**{END ATTACHING PARTS)"” 

SPACER, PLATE: 0,1 15 THK.AL 

(ATTACHING PARTS)*” 

SCREW ,TPG,TF:6-32 X 0.875.SPCL TAPTITE 

(END ATTACHING PARTS)*'****"* 

FRAME SECT,CAB.: 

"(ATTACHING PARTS) 

SCREW,MACHINE:4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 

***”*"””(END ATTACHING PARTS) *' 

SPRT.CHAS TRACK: 20. 406 UALUMINUM 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW,MACHINE:6-32 X 0.375*100 DEG.FLH ST 

(END ATTACHING PARTS)*****”” 

NUT BLOCK-0.772 X 0.375 X 0.25, AL 
SPACER,SLEEVE:0.34 L X 0.172 ID.DELRIN 
GUiDE,SLIDE: 

"""-"(ATTACHING PARTS}* 

NUTPL.ASSEM WA:4-40 X 0.25,STL 
SCREW,MACHINE;4^40X 0.312, F|_H. 100 DEG 

(END ATTACHING PARTS) 

WASHER.NONMETAL:0.281 ID X 0.875 INCH ID 
PL^TE,SIDE:DRAWER,AL 

* (ATTACHING PARTS)**”* 

NUT.PLASSEM WA:4^40 X 0.25.STL 
SCREW, MACHINE;4-4Q X 0.312,FLHJOO DEG 



Mfr 

Code Mfr Part Number 



00009 


376-01SB-00 


83385 


OBD 


60009 


333-2711-00 


80009 


386-4542-00 


93907 


OBD 


83385 


OBD 


83385 


OBD 


80009 


348-0748-00 


80009 


426-1792-00 


93907 


OBD 


80009 


381-0427-00 


B3385 


OBD 


83385 


OBD 


83385 


OBD 


30009 


361-1134-00 


80009 


361-1135-00 


80009 


437-0232-01 


93385 


OBD 


80009 


346-0617-00 


80009 


367-0248-01 


80009 


200-2191-00 


80009 


390-0844-01 


60009 


343-0752-00 


80009 


124-0366-00 


80009 


124-0367-00 


52961 


OBD 


52961 


OBD 


60009 


348-0544-00 


93907 


OSD 


80009 


361-1066-00 


93907 


OSD 


80009 


426-1793-00 


83305 


OBD 


80009 


386-4572-00 


83385 


OBD 


80009 


220-0906-00 


80009 


361-0052-00 


80009 


351-0683-00 


B3385 


OBD 


833B5 


OBD 


80009 


210-1017-00 


80009 


386-4532-00 


03385 


OBD 


03385 


OBD 



34 ^ 



K4AV 'fO&'S 
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Fig. & 

Index Tektronix Serial/Model No. Mfr 

No. Part No. Eff Dscont Qty 1 2 3 4 5 Name & Description Code Mfr Part Number 



10-43 


386-4541-00 


1 


PLATE,ORAWER:RH VERT.AL 


80009 


386-4541-00 


-44 


210-0586-00 


10 


NUT.PL.ASSEM WA;4-40 X 0.25.STL 


83385 


OBD 


^5 


211-0097-01 


13 


SCREW.MACHINE.4-40 X 0.312 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


^6 


386-4533-00 


1 


PLATE.DRAWER:ACCESSORY,TOP,AL 


80009 


386-4533-00 


-47 


386-4531-00 


1 


PLATE.DRAWERrACCESSORY.BOTTOM.AL 


80009 


386-4531-00 


-48 


200-2713-00 


1 


COVER.HOLEiRIGHT 


80009 


200-2713-00 


-49 


211-0008-01 


1 


SCREW.MACHINE:4-40 X 0.250.PNH.STL.CD PL 


83385 


OBD 


-50 


134-0166-00 


2 


PLUG.BUTTON:0.25 HOLESTL 
(OPTION 30 ONLY) 


61864 


OBD 


-51 


134-0156-00 


2 


BLTTTON.PLUGiO.S HOLE 
(OPTION 30 ONLY) 


77132 


SS48152-K1110 


-52 


134-0138-00 


1 


BUTTON.PLUG:SNAP-IN 
(OPTION 30 ONLY) 


77132 


SS48172 


-53 


200-2712-00 


1 


COVER, HOLE;LEFT 


80009 


200-2712-00 


-54 


211-0008-01 


1 


SCREW, MACHINE-.4-40 X 0.250,PNH.STL.CD PL 


83385 


OBD 


-55 


386-4660-00 


2 


SUPPORT.PLATErALUMINUM 


80009 


386-4660-00 


-56 


211-0025-00 


14 


SCREW.MACHINE:4-40 X 0.375 100 DEG.FLH ST 


83385 


OBD 


-57 


386-4661-00 


2 


PLATE.SUPPORT:FRAME.AL 


80009 


386-4661-00 


-58 


212-0655-00 


4 


SCREW.CAP: 10-24 X 0.625, HEX SOCH.STL 


OOOCY 


OBD 


-59 


333-2712-00 


1 


PANEUREAR: 


80009 


333-2712-00 


-60 


211-0007-01 


25 


SCREW.MACHINE.4-40 X 0.188 INCH.PNH STL 


83385 


OBD 


-61 


390-0804-00 


1 


CABINET SIDE:INSIDE.RIGHT REAR 


80009 


390-0804-00 


-62 


390-0845-00 


1 


CABINET BOTTOM: INSIDE 


80009 


390-0845-00 


-63 


390-0806-00 


1 


CABINET TOP/BOT:REAR 


80009 


390-0806-00 


-64 


390-0805-00 


1 


CABINET SIDE:INSIDE,LEFT REAR 


80009 


390-0805-00 
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Replaceable Mechanical Parts — 496/496P Service Vol,2 



Fig. & 
Index 
No, 

It-i 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-7.1 

-8 

-9 

-9,1 

-10 

-11 

-12 

-13 

-14 

#-,s 

-IS 

^17 

.18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 

-27 

I 



Tektronix 
Part No. 



131-2343-00 

378-0869-00 

124-0387-00 

390-0314-00 



343-0001-00 

210-0586-00 

210-0863-00 

210-1093-00 

210- 1092-00 

211- 0198-00 
211^014-00 

436-0160^00 

3B6-4747.00 

211-0097-01 

367-0304-00 

211 - 0101-01 

366-0438-00 

213- 0005-00 
386-4545-00 

210-0586-00 

214- 3305-00 
210-0586-00 




Serial/Model No. 

Eff Dsccint Qty 1 2 3 4 5 Name & Description Code Mfr Part Number 





1 

1 

1 

1 

1 


CABLE ASSY,RF:(SEE W401 REPL} 
(OPTION 31 ONLY) 

CABLE ASSY,RF;($EE W405 REPL) 
(OPTION 31 ONLY} 

CABLE ASSV,RF:{SEE W407 REPL) 
(OPTION 31 ONLY) 

CABLE ASSY,RF;{SEE W409 REPL) 
(OPTION 31 ONLY) 

CABLE ASSY,RF:(SEE W403 REPL] 
(OPTION 31 ONLY) 








7 


CONN,RCPT,ELEC:SMA.DOUBLE FEMALE 
(OPTION 31 ONLY) 


16733 


705&2B-014 




1 


GRILLE, METAL: 16-0 X 1 032.AL 
(OPTION 31 ONLY) 


90009 


378-0889-00 




1 


STRIP.TRfM:RACKMOUNT HANDLE, LEFT, VINYL 


30009 


124-0387-00 




1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 


CABINET SIDE:LEFT 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

CABLE ASSY,RF:(SEE W402 REPL) 
{OPTION 31 ONLY) 

TERMN,COAXIAL:(SEE P110.P112 REPL) 
CABLE ASSY,RF:(SEE W404 REPL) 
(OPTION 31 ONLY) 

CABLE ASSY.RF:(SEE W406 REPL) 
(OPTION 31 ONLY) 

CABLE ASSY,RF:(SEE W400 REPL) 
(OPTION 31 ONLY) 

CABLE ASSY,RF:(S£E W408 REPL) 
(OPTION 31 ONLY) 


80009 


390-0814-00 




5 


CLAMP, LOOP: 0.1 5 INCH DIA, PLASTIC 
{OPTION 31 ONLY) 


95967 


1-8-6B 




5 


NUT.PL.ASSEM WA:iC40 X 0.25.STL 
[OPTION 31 ONLY) 


83385 


080 




5 


WSHR.LOOP CLAMP:0,1B7 ID UAV 0.5 W CLP .STL 
(OPTION 31 ONLY) 


95907 


C191 


B010100 


B01 01 09 5 


WASH ER, FLAT: 0 188 ID X 0.312 OD X 0.156 
(OPTION 31 ONLY) 


83305 


OBD 


B010110 


5 


WASHER, FLAT: 0.1 47 ID X 0.312' DD.BRS 
(OPTION 3t ONLY) 


12327 


OBD 


B010100 


B110109 5 


SCREW,MACHINE:4^0X 0.438 PNH.STLPOZ 
(OPTION 31 ONLY) 


77250 


OBD 


B010110 


5. 


SCftEW,MACHINE:4-40 X 0.50 INCH.PNH STL 
(OPTION 31 ONLY) 


83365 


OBD 




1 


DRAWER.ACCESS: 


80009 


436-0160-00 




1 


SUPPORT, CABLE:12.607 X 0.75, AL 


00009 


386-4747-00 




A 


. SCREW ,MACHINE:4-40 X 0,312 INCH.PNH STL 
(END ATTACHING PARTS)'"'^*'*' 


83385 


OBD 




1 


HDL.ACCESS,OWR:ALUMINUM 
- (ATTACHING PARTS) 


80009 


3670304-00 




2 


. SCREW, MACHINE:4-40 X 0.25,100 DEG.FLH STL 
ATTACHING PARTS)*'" 


83385 


OBD 




1 


.KNOBtAL,0.251 id X 0,5 OD X 0.62 


80009 


366^0488-00 




1 


„SETSCREW:8-32 X t.25 INCH, HEX SOC ST 


74445 


OBD 




1 


SUBPANELFRONT: 

‘***“*" ""(ATTACHING PARTS)*' 


80009 


386-4545-00 




4 


NUT,PUASSEM WA:4-40 X 0.25, STL 
''""*(END ATTACHING PARTS) 


83385 


OBD 




1 


. FA ST EN E R , PAWL: RIGHT, AD J U STAB LE 
'"“‘{ATTACHING PARTS) 


94222 


43-99-124-41 




2 


NUT,PL,ASSEM WA:4-40 X 0.25, STL 
.""'"""{END ATTACHING PARTS) 


63385 


OBD 
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Tektronix Serial/Mode^ No. 

Part No. Dscont Qty 1 2 3 4 5 Name & Description 



380^1602-00 






1 


210-05364)0 






B 


211-0101-01 






e 


386-4604-00 






1 


386-4605-00 






2 


343-0709-00 






1 


348-0708-00 






1 


342-0556-00 






1 


386-4604-00 






1 


333-2717-00 






1 


377-0520-00 






1 


390-0752-00 






1 


200-2222-00 






1 


211-0552-00 


BO 10100 


B010109 


4 


21 1-0623-00 


B010110 




4 


210-0803-00 


B010100 


B010109 


4 


210-0858-00 


B0101I0 




4 


337-2823-00 






1 


340-0003-00 






4 


361-1161-00 






4 


— — 






1 


346-0726-00 






1 


131-1547-00 






1 


211-0030-00 






t 


220-0918-00 






1 


211-OD01-00 






1 


334-4447-M 






1 


378-0172-^00 






1 


211-0552-00 






2 


210-0858-00 






2 


390-0749-00 






1 


351-0623-00 






PR 


351-0104-00 






PR 


212-0591-00 






2 


210-0020-00 






2 


210-0445-00 






2 


105-0787-00 






2 


212-0023-00 






2 


361-1007-00 






2 


348-0631-00 






2 


105-0786-01 






2 


124-0392-00 






1 



HOUSlNaDRAWeFl;ACCESSORY,AL 

(ATTACHING PARTS)""" 

NUT,PL.ASSEM WA 4^40 X 0.25.STL 
SCREW.MACHINE:4A0 X 0.25,100 DEG.FLH STL 

(END ATTAChfNG PARTS) 

D)VIDER,ACCESS:2,296 X 3.175,AL 
.DIVIDER.ACCESS:5 392 X 3 625.AL 
PAO,CLJSHIONING;5.231 X 3.12S,V0LARA 
PAD<CUSH!ONING:5,28 X 6.25,VOLARA 
.INSUU^TOR,PLATE:FiLTER,POLYESTER 
DIVIDER, ACCeSS:2.296 X 3.175.AL 
.PANEL, REAR :ACCESS.DHAWER,AL 
(NSERT.DRAWERiACCESSPOLYURETHANE 
CABINET. TOP: TEK BLUE 
GUAnO.FAN: 

* "(ATTACHING PARTS)"" 

SCREW,MACH1NE:6^32 X 2 INCH.PNH STL 
SCREW MACHINE:6-32 X 2.25 INCHES, PNH.STL 
WASHERPLAT:0.15 10 X 0.032 THK.STL CD 
WASHER. FLAT: 0.500 00 X 0.171 ID X 0.063 

"'"{END ATTACHING PARTS)" 

SHIELDPAN:ALUMINUM 
GROMMET ,RUBBER:0.312 INCH DIAMETER 
SPACER, SLEEVE:1. 75 L X 0.144 ID.AL 
FAN,VENTJLATJON:(SEE B200 REPL) 
GASKETiFAN HOUSING 
CONN,RCPT,ELEC:MALE,D.04 DtA CONT 

(ATTACHING PARTS) 

SCREW, MACHINE:2^S6 X 0.25‘82 OEG.FLH STL 

(END ATTACHING PARTS)""""* 

NUT BLOCKiO 306 X 0.25 SO 

■"'""""""{ATTACHENG PARTS)** 

SCREW,MACHINE:2-56 X 0,25 INCHPNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

MARKERJDENTiMKD CAUTION 
OUCT.AIR:W,TAN HO U SING. A L 

" * * ■( ATTACH ] NG PA RTS) * * " " * * 

SCREW.MACHINE:6.32 X 2 INCH.PNH STL 
WAS HER,FLj^T: 0.500 OD X 0,171 ID X O.OS3 

"**"(END ATTACHING PARTS) 

CABINET BOTTOM :TEK BLUE 
SLIDE.OWR.EXT:22.0 L X 1.54.STEEL 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

SLIDE SECT,OWR: 12.625 X 2.2S 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

SCREW,MACHINE: 10-32 X 0.750 INCH OVH STL 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

WASHER,L0CK:#12 INTU0.025 THK.STL CD P 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

NUT,PLAIN,HEX.:10-32 X 0.375 INCH.STL 
L^^TCHPETAINING:RACKM0UNT,SST 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

(ATTACHING PARTS)"'"""" 

SCR EW,MACH|NE: 6^32 X 0.37S,PNH,STL CO PL 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

(END ATTACHING PARTS) 

SPACER.HANOLE:0.156 THK.1.25 W.0.65 H 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 
PAD,CUSHIONING:0.375 X 0.5 X 0.062 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

RELEASE, LATCH :W/COVER, pursue 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 
STRIP,TRlM:RACKMOUNT HANDLE.RlGHT VINY 



Mfr 

Code 



I 

Mfr Part Number 



80009 


380-1602-00 


83385 


OBD 


83385 


OBD 


80009 


306-4604*00 


80009 


3BS4605-00 


80009 


346-0709-00 


60009 


340-0700-00 


60009 


342-0556-00 


60009 


386-4604*00 


60009 


333-2717-00 


B0009 


377-052aO0 


B0009 


390-0752-00 


81041 


6-182*033 


83365 


OBD 


83365 


OBD 


12327 


OBD 


60009 


210-0050-00 


00009 


337-2823-00 


70485 


1411B6040 


80009 


361-1161-00 


80009 


348-0728-00 


81312 


JFZP 


83335 


OBD 


80009 


220-0918-00 


87308 


OBD 


B0009 


334*4447-00 


80009 


378-0172-00 


03305 


OBD 


80009 


210-0858-00 


80009 


390-0749-00 


80009 


351-0623-00 


06666 


C-1353 


63385 


OSD 


80009 


210-0020-00 


eaafis 


OBD 


80009 


105-0787-00 


83385 


OBD 


80009 


361-1007-00 


65471 


080 


00009 


105-0786-01 


00009 


124-0392-00 
REV MAY 






3?' 



Replaceable Mechanical Parts — 496/496P Service Vol.2 



Fig. & 
Index 
No. 


Tektronix 
Part No. 


Serial/Model No. 
Eff Dscont 


Qty 


11-66 


390-0813-00 






1 


-67 


210-1298-00 






2 


-68 


212-0591-00 






2 




621-0483-00 






1 


-69 


175-4465-00 






1 




352-0161-00 






1 


-70 


— 






1 


-71 


211-0016-00 






2 


-72 


407-2711-00 






1 


-73 


211-0008-01 






2 


-74 


214-3203-00 






1 


-75 


354-0163-00 






1 


-76 


378-0180-00 






1 


-77 


211-0008-01 






2 


-78 


348-0171-00 






1 


-79 


131-1548-00 






1 


-80 


211-0030-00 






1 


-81 


220-0899-00 






1 


-82 


211-0211-00 






1 



1 2 3 4 5 Name & Description 



CABINET SIDEiRIGHT 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 
WSHR.SHLDR&RECD:0.195 ID X 0.195 THK 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

SCREW.MACHINE: 10-32 X 0.760 INCH OVH STL 
(OPTION 30 AND 31 ONLY) 

POWER SUPPLY:HIGH VOLTAGE 
(RACKMOUNT & BENCH MODEL POWER SUPPLY 
SEE RG. 6 FOR COMMON PARTS) 

CA ASSY.SP.ELEC:2,22 AWG.5.0 L.RIBBON 
..HLDRJERM CONN:3 WIRE.BLACK 
.SWITCH.SLIDE:(SEE S301 REPL) 

, (ATTACHING PARTS)**'** 

SCREW.MACHINE:4-40 X 0.625 INCH.PNH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

BRACKET.ANGLE:SWITCH MOUNTING.AL 

(ATTACHING PARTS) 

.SCREW,MACHINE:4-40 X 0.250,PNH,STL.CD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

.ACTUATOR.SWITCH: 

(ATTACHING PARTS) 

RING.RETAININGiTRUARC.CAD PLATE 

(END ATTACHING PARTS) 

BAFFLE.AIR: 

(ATTACHING PARTS) 

.SCREW.MACHINE.4-40 X 0.250.PNH.STUCD PL 

(END ATTACHING PARTS) 

GROMMET.PLASTIC:U-SHAPED 
CONN,RCPT.ELEC:FEMALE.0.04 DIA CONT 

(ATTACHING PARTS) 

.SCREW.MACHINE;2-5€ X 0.25*82 DEG.FLH STL 

(END ATTACHING PARTS) 

NUT BLOCK:0.375 X 0.25 SO 

(ATTACHING PARTS) 

.SCR.CAP.SOC HD:4-40 X 0.188 INCH.STL 
(END ATTACHING PARTS) 



Mfr 

Ccxie Mfr Part Number 



80009 


390-0813-00 


80009 


210-1298-00 


83385 


OBD 


80009 


621-0483-00 


80009 

80009 


175-4465-00 

352-0161-00 


83385 


OBD 


80009 


407-2711-00 


83385 


OBD 


80009 


214-3203-00 


79136 


5133-12MD 


80009 


378-0180-00 


83385 


OBD 


80009 

81312 


348-0171-00 

JF2S 


83385 


OBD 


80009 


220-0899-00 


OOOAH 


OBD 



3 ^ 2 . 



REV MAY 1983 



9-32 









STANDARD ACCESSORIES 



-1 


016-0653-00 


1 


VISOR CRT: FOLDING 


80009 


016-0653-00 


-2 


378-0887-00 


1 


FILTER, MESHiEMI 


80009 


378-0887-00 


“3 


378-0115-01 


1 


FILTER, LT, CRT: AMBER 4.176 X 3 .418 , PLASTIC 


80009 


378-0115-01 




378-0115-02 


1 


FILTER, LT,CRT;GRAY 4.176 X 3 .418 , PLASTIC 


80009 


378-0115-02 


-4 


161-0118-00 


1 


CABLE ASSY.PWR, :3,16 AWG . 1 25V ,90 .0 L 


16428 


KH-8686 


-5 


161-0132-00 


1 


CABLE ASSY,PWR:3,075MM SQ , 20V ,3 .05ML 


S3109 


OBD 






- 


(EUROPEAN ONLY) 






-6 


161-0133-00 


1 


CABLE ASSY,PWR;3,0.75MM SQ,240V , 3 .05ML 


S3109 


OBD 






- 


(UNITED KINGDOM ONLY) 






-7 


161-0135-00 


1 


CABLE ASSY,PWR:3,0.75MM SQ ,240V ,3 .05ML 


S3109 


OBD 






- 


(AUSTRALIAN ONLY) 






-8 


161-0134-00 


1 


CABLE ASSY.PWR: 3, 18 AWG,240V,3 .05ML 


S3109 


OBD 






- 


(NORTH AMERICAN ONLY) 






-9 


343-0170-00 


1 


RTNR.CA TO CA:U/W 0.25 OD CABLES 


80009 


343-0170-00 


-10 


159-0017-00 


2 


FUSE .CARTRIDGE : 3AG ,4A , 250V , FAST BLOW 


71400 


MTH4 


-11 


103-0045-00 


1 


ADAPTER. CONN :BNC FEMALE TON MALE 


91836 


KN99-35 


-12 


012-0114-00 


1 


CABLE ASSY, RF: 50 OHM COAX, 7 2.0 L 


91836 


K-3802 


-13 


012-0076-00 


1 


CABLE ASSY,RF:50 OHM COAX, 20.0 L 


80009 


012-0076-00 


-14 


012-0630-03 


1 


CABLE,INTC0N:2 METERS L 


74868 


AC30147-102 






- 


(496P ONLY) 








070-3480-00 


1 


MANUAL , TECH : OPERATORS 


80009 


070-3480-00 




070-3481-00 


1 


MANUAL, TECHtSERVICE, VOL. 1 


80009 


070-3481-00 




070-3482-00 


1 


MANUAL, TECH:SERVICE, VOL. 2 


80009 


070-3482-00 




070-3483-00 


1 


MANUAL , TECH : SERVI CE , HANDBOOK 


80009 


070-3483-00 




070-3484-00 


1 


MANUAL .TECH : PROGRAMMERS 


80009 


070-3484-00 






- 


(496P ONLY) 







> 355 " 

496/496P SERVICE VOL 2 







Fig. & 

Index Tektronix Serial/Model No. 

No. Part No. Eff Dscont 



Mfr 

Code Mfr Part Number 



Name & Description 



REV JUL 1982 



ACCESSORIES 



MANUAL CHANGE INFORMATION 



At Tektronix, we continually strive to keep up with latest electronic developments 
by adding circuit and component improvements to our instruments as soon as they 
are developed and tested. 



Sometimes, due to printing and shipping requirements, we can't get these 
changes immediately into printed manuals. Hence, your manual may contain new 
change information on following pages. 

A single change may affect several sections. Since the change information sheets 
are carried in the manual until all changes are permanently entered, some 
duplication may occur. If no such change pages appear following this page, your 
manual is correct as printed. 





Product: 



lbkl'mnix» manual change information 

■^^^^cawwrrreDTOC)<cEUfNa Date: 8-20-81 Change Reference: 

496/496F S pec trum Analyzer Vol. 2 Manual Part No.; Q7Q-3482-QQ 



DESCRIPTION 



ELECTRICAL PARTS LIST AND SCHEMATIC CHANGES 

ADD: 

A38DS1029 150-0093-01 LAM,INCAND:5V,0.06A,6833a515,WIRE 

A38Q1031 151-0629-01 PHOTOTRANSISTOR: 30V 6mA MIN Ga As , TO- 18 

A48Q1037 151-0629-01 PHOTOTRANSISTOR: 30V. , 6mA MIN GaAs , TO- 18 

These parts are shown on diagram FRONT PANEL - Partial 






Page 1 of 



1 



3 - 5^7 





IbktfOniX® manual CHANGE INFORMATION 

rMMMTTTtDTOExcELLeNCE Date: 2-23-82 Change Reference: C12/g82 

Product: Spectrum Analyzer Serv. Vol. 2 . 07Q-3482-QQ 



DESCRIPTION 



ELECTRICAL PARTS LIST AND SCHEMATIC CHANGES 

change TO: 

A22A1R2068 321-0285-09 RES . ,FXD, FILM; 9 . 09K OHM, 1%,0 . 125W 



ADD: 

A22A1R224 321-0189-00 RES , ,FXD, FILM: 909 OHM, 1% , 0. 125W 

A22A1R1010 317-0750-00 RES . , FXD,CMPSN : 75 0HM,5%, 0. 125W 

K224 is added in the FINE TUNE line between pin 5 of PI 048 and C224, KlOlO is 
parallel to L1012 on the -12 V line. 



The above parts are located on the A22A1 16-20 mz PHASELOCK CIRCUIT and shown 
On diagram PHASELOCKED 2nd LO. 



Page 1 of 1 
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OOMMn-reO 70 EXCELLENCE 



Produce '■96/496P 



MANUAL CHANGE INFORMATION 

Date: _ 8-17-82 Change Reference; M^8040 

Manual Part No.: 070-3482-00 



8-17-82 



DESCRIPTION 





3>UV 
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T^ktfOnbC manual change information 

cMMMTTreD TO EXCELLENCE Datc: 4-25~83 Change Reference: H48495 

Product: '^96/496P Spectrum Analyzer Serv. Vol. 2 Manual Part No.: 070-3482-00 

DESCRIPTION 



EFF SN B010631 ELECTRICAL PARTS LIST AND SCHEMATIC CHANGES 



CHANGE the 


A60 HORIZONTAL 


DIGITAL STORAGE BD, shovm on diagram^^ 


A60 


670-5555-02 


CKT BOARD ASSY: DIGITAL STORAGE HORIZ 
(OPTION 02 ONLY) 


A60C1041 


283-0359-01 


CAP.,FXD,CER DI: 1000PF,5%,200V 


A60C1048 


283-0346-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.47UF, +80-20%, lOOV 


A60C2022 


283-0330-00 


CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 


A60C2041 


283-0346-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.47UF, +80-20%, lOOV 


A60C2042 


283-0065-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.001UF,5%,100V 


A60C2043 


290-0527-00 


CAP. ,FXD,ELCTLT: 15UF,20%,20V 


A60C2044 


283-0065-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.001UF,5%,100V 


A60C2045 


290-0527-00 


CAP . , FXD , ELCTLT : 1 5UF , 20% , 20V 


A60C2046 


290-0527-00 


CAP . , FXD , ELCTLT ; 1 5UF , 20% , 20 V 


A60C2047 


290-0527-00 


CAP . , FXD , ELCTLT : 15UF , 20% , 20V 


A60L2039 


108-0598-00 


COIL,RF:200UH 


A60L2041 


108-0598-00 


COIL,RF:200UH 


A60L2043 


108-0598-00 


C0IL,RF:200UH 


A60L2046 


108-0598-00 


COIL,RF:200UH 


A60R1039 


311-1915-00 


RES. ,VAR,NONWIR:20K OHM,10%,0.5W 


A60R1040 


315-0273-00 


RES. ,FXD,CMPSN:27K 0HM,5%,0.25W 


A60R1041 


311-1921-00 


RES. ,VAR,NONWIR:250 OHM, 10%,0.5W 


A60R1042 


321-0188-00 


RES. ,FXD,FILM:887 OHM, 1%,0. 125W 


A60R1043 


321-0188-00 


RES., FXD, FILM: 88 7 OHM, 1%,0. 125W 


A60R1044 


321-0402-00 


RES. , FXD, FILM: 150K OHM, 1%,0. 125W 


A60R1045 


315-0102-00 


RES. ,FXD,CMPSN:1K OHM,5%,0.25W 


A60R1046 


311-1915-00 


RES. ,VAR,NONWIR:20K OHM,10%,0.5W 


A60R1047 


315-0152-00 


RES. ,FXD,CMPSN:1.5K OHM,5%,0.25W 


A60R1048 


311-1921-00 


RES. ,VAR,NONWIR:250 OHM,10%,0.5W 


A60R1049 


315-0102-00 


RES. ,FXD,CMSPN; IK 0HM,5%,0.25W 


A60R2015 


307-0446-00 


RES. ,NTWK,FXD,FI;10K OHM, 20%, (9) RES 


A60R2022 


317-0102-00 


RES. ,FXD,CMSPN:1K OHM, 5%,0. 125W 


A60R2025 


315-0152-00 


RES. ,FXD,CMPSN: 1.5K OHM,5%,0.25W 


A60R2027 


315-0203-00 


RES. ,FXD,CMSPN:20K OHM,5%,0.25W 



Page 1 of 4 



TO READ: 



34/ 



0002775-00D 





Product: ^96/496P Spect ru m Analyzer _4-25^3 ciiange Reference: ^4849 5 

DESCRIPTION 



A60R2033 


307-0446-00 


RES. ,NTWK,FXD FI;10K OHM, 20%, (9) RES 


A60R2035 


315-0272-00 


RES. ,FXD,CMPSN: 


2.7K OHM,5%,0.25W 


A60R2040 


321-0199-00 


RES., FXD, FILM :1 


. 15K OHM, 1%,0.125W 


A60R2041 


321-0277-00 


RES. ,FXD,FILM:7 


.50K OHM,1%,0.125W 


A60R2042 


321-0412-00 


RES.,FXD,FILM:191K OHM, 1%,0. 125W 


A60R2043 


321-0277-00 


RES.,FXD,FILM:7 


.5K OHM,1%,0.125W 


A60R2044 


321-0277-00 


RES.,FXD,FILM:7 


.5K 0HM,1%,0.125W 


A60R2045 


321-0232-00 


RES. ,FXD,FILM;2 


.55K OHM,1%,0.125W 


A60R2046 


321-0232-00 


RES. ,FXD,FILM:2 


.55K OHM,1%,0.125W 


A60R2047 


315-0102-00 


RES.,FXD,CMPSN: 


IK OHM,5%,0.25W 


A60R2048 


315-0103-00 


RES. ,FXD,CMPSN: 


lOK OHM,5%,0.25W 


A60R2049 


321-0412-00 


RES. ,FXD, FILM; 191K OHM, 1%,0. 125W 


A60U1014 


156-0388-03 


MICR0CIRCUIT,DI 


:DUAL D FLIP-FLOP 


A60U1015 


156-0480-02 


MICRO Cl RCUIT,DI 


:QUAD 2 INP & GATE 


A60U1016 

A60U1022 


156-0852-02 

156-0391-02 


MICROCIRCUIT.DI 

MICROCIRCUIT,DI 


:SYNC 4-BIT COUNTER 
:HEX LATCH W/CLEAR 


A60U1023 


156-0852-02 


MICROCIRCUIT,DI 


:HEX DRIVER W/ 3-STATE 


A60U1024 


156-0388-03 


MICROCIRCUIT,DI 


;DUAL D FLIP-FLOP 


A60U1026 


156-0987-00 


MICROCIRCUIT,DI 


:4096 X 1 STATIC R/W RAM 


A60U1027 


156-0391-02 


MICROCIRCUIT,DI 


:HEX LATCH W/CLEAR 


A60U1033 


156-0172-02 


MICROCIRCUIT,DI 


:DUAL 


A60U1035 


156-0465-02 


MICROCIRCUIT,DI 


;8 INP HAND GATE 


A60U1041 


156-1320-00 


MICROCIRCUIT,DI 


:8 INP OR NON GATE 


A60U1042 


156-0927-02 


MICROCIRCUIT, LI 


;DIGITAL/ANALOG CONVERTER 


A60U1045 


156-1226-00 


MICROCIRCUIT, LI 


:DUAL COMPARATOR, 14 DIP 


A60U2014 


156-0844-02 


MICROCIRCUIT, DI 


tSYNC 4-BIT BIN COUNTER 


A60U2015 


156-0385-02 


MICROCIRCUIT,DI 


;HEX INVERTER 


A60U2016 


156-0844-02 


MICROCIRCUIT,DI 


;SYNC 4-BIT BIN COUNTER 


A60U2017 


156-0480-02 


MICROCIRCUIT,DI 


;QUAI) 2 INP 4 GATE 


A60U2023 


156-0844-02 


MICROCIRCUIT,DI 


rSYNC 4-BIT BIN COUNTER 


A60U2024 


156-0844-02 


MICROCIRCUIT,DI 


;SYNC 4-BIT BIN COUNTER 


A60U2025 


156-0382-02 


MICROCIRCUIT,DI 


zQUAD 2 INP 4 GATE 


A601G026 


156-0987-00 


MICROCIRCUIT.DI 


;4096 X 1 STATIC R/W RAM 


A60U2027 


156-1220-01 


MICROCIRCUIT,DI 


.-HEX BUS DRIVER 


A60U2035 


155-0158-00 


MICROCIRCUIT,DI 


iDIGITAL STORAGE HORIZONTAL 


A60U2042 


156-0927-02 


MICROCIRCUIT, LI 


: DIGITAL/ANALOG CONVERTER 


A60U2046 


156-1126-01 


MICROCIRCUIT, LI 


: VOLTAGE COMPARATOR, SEL 


A60U2047 


156-1272-00 


MICROCIRCUIT.LI 


:DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 



^Ce^■ 



P^gc 2 of 4 



Product; ^96/A96P 



Change Reference: M48495 . 



DESCRIPTION 



A61 


670-5554-03 


CKT BOARD ASSY; DIGITAL STORAGE 
(OPTION 02 ONLY) 


A61C1039* 


283-0221-00 


CAP.,FXD,CER DI:0.47UF,20%,50V 


A61C2020* 


283-0139-00 


CAP.,FXD,CER DI;150PF,20%,50V 


A61L2032 


108-0537-00 


COIL,RF:200UH 


A61L2033 


108-0537-00 


COIL,RF;200UH 


A61L2034 


108-0537-00 


COIL,RF:200UH 


A61L2035 


108-0537-00 


COIL,RF:200UH 


A60R2020* 


321-0260-00 


RES.,FXD,FILM:4.99K OHM, 1%,0. 125W 


A61U1020* 


156-0330-02 


MICR0C1RCUIT,DI:HEX BUFFER 


A61U2020* 


156-0172-02 


MICROCIRCUIT,DI:DUAL RETRIG MONOSTABLE 



The above parts are located on the A61 VERTICAL DIGITAL STORAGE BD and shown 
on diagram DIGITAL STORAGE, VERTICAL - Partical schematic included 

*Denotes added parts. 
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l^ktronix 

(XIMMITTEO TO EXCELLENCE 

Product' 496/496P Spectrum 


MANUAL CHANGE INFORMATION 

10-7-82 riiflncie Reference: M48500 


Analyzer Serv. Vol. 2 Manual Part No.: 


070-3482-00 1 


DESCRIPTION 


EFF SN BO 104 70 








ELECTRICAL PARTS LIST AND SCHEMATIC CHANGES 




CHANGE TO: 








AA6 


670-5547-03 


CRT BOARD ASSY: CENTER FREQ CONTROL 




A46U1Q44 


156-1851-00 


MICROCIRCUIT, LI :OPERATIONAL AMPLIFIER 




A46U2046 


156-1582-00 


MICROCIRCUIT, LI: OPERATIONAL AMPLIFIER 




A46U3042 


156-1851-00 


MICROCIRCUIT, LI: OPERATIONAL AMPLIFIER 




A46U3046 


156-1582-00 


MICROCIRCUIT, LI: OPERATIONAL AMPLIFIER 




REMOVE: 








A46C1042 


283-0330-00 


CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 




A46C1043 


283-0330-00 


CAP.,FXD,CER DI: 100PF,5%,50V 




A46C2045 


283-0330-00 


CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 




A46C3038 


283-0330-00 


CAP.,FXD,CER D1:100PF,5%,50V 




A46C3039 


283-0330-00 


CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 




A46C3044 


283-0330-00 


CAP.,FXD,CER DI:100PF,5%,50V 




The above 


parts are located* >on the A46 CENTER FREQUENCY CONTROL board and shown 


on diagram 


CENTER FREQUENCY CONTROL 
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TEKTRONIX MANUALS CHANGE INFORMATION 



I/a t e . fa~c^7~83 

Product . see b el oui 

Man ua 1 Par t No . : see b el o ui 

Change Ref erenc e : M517Q6 



EFF SN B043380 
EFF SN BO 10705 
EFF SN B6 10705 



DESCRIPTION 

492/492P 070-3784-01 
496/4 96P 070-3482-00 
492/6 & 492P/6 070-4233-00 




ELECTRICAL PARTS LIST 



CHANGE TO: 


A62 


670-5548-03 


A62R101 !♦ 


321-0155-00 


A62R1056 


321-0079-00 


A62R1060* 


321-0325-00 


A62R1076 


321-0065-00 


A62R1080# 


321-0325-00 


A62R1084 


321-0325-00 


A62R1086 


321-0126-00 


A62R1090* 


321-0325-00 


A62R2076 


321-0253-00 


A62R2078 


321-0291-00 


A62R3082 


321-0294-00 


A62R3102 


321-0106-00 


A62R3105 


321-0089-00 


A62R5015 


321-0139-00 


A62W1023* 


131-0566-00 


A62W2013* 


131-0566-00 


REMOVE: 


A62R1023 


321-0258-00 


A62R2013 


321-0226-00 



AND SCHEMATIC CHANGES 



CKT BOARD ASSY; DEFLECTION AMP 
RES. .FXD, FILM. 402 OHM, I’/., O. 125W 
RES. , FXD. FILM: 64. 9 OHM, IX. 0. 125W 
RES. , FXD, FILM; 23. 7K OHM, IX, 0. 125W 
RES. , FXD, FILM; 46. 4 OHM, 0. 5X, 0. 125W 
RES. , FXD, FILM: 23. 7K OHM, IX, 0. 125W 

RES. , FXD, FILM: 23. 7K OHM, IX, 0. 125W 

RES. , FXD, FILM: 200 OHM, IX, 0. 125W 
RES. . FXD, FILM, 23. 7K OHM, IX, 0. 125W 

RES. , FXD, FILM; 4. 22K OHM, IX, 0. 125W 

RES. , FXD, FILM: 10. 5K OHM, IX, 0. 125W 

RES. , FXD, FILM: 11. 3K OHM, IX, 0. 125W 

RES. , FXD, FILM: 124 OHM, IX, 0. 125W 
RES. , FXD, FILM: 82. 5 OHM, IX, 0. 125W 
RES. , FXD, FILM; 274 OHM, IX. 0. 125W 
DUMMY RES. ; 0. 094 ODXO. 225 
DUMMY RES. : O. 094 ODXO. 225 



RES. , FXD, FILM: 4. 75K OHM. IX, 0. 125W 
RES. . FXD, FILM: 2. 21K OHM, IX, 0. 125W 



RlOll, R1060, R1080 and R1090 are mounted on the back of the board. 
The powersupply voltages on R5021 and R5022 have been reversed. R5022 
now goes to +15V, R5021 goes to -15V. 



The above parts are located on the P/0 A62 LOG 7 VIDEO Ahff>L BOARD and 
shown on the LOG AMPLIFIER AND DETECTOR diagram - Partials of changes 
included on following page: 

♦DENOTES ADDED PARTS 
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TEKTRONIX MANUALS CHANGE INFORMATION 






L 



]• 



1'" 

1 - 









] 

1 

1 



] 

h 



Date; 



Product : 

Man ual Part No. : 
Change Reference : 



6-&-S3 Rev, 
see b el o m 
see b el ouj 
M514B2 



DESCRIPTION 



EFF SN B 043350 
EFF SN BO 10700 
EFF SN B610700 



(492/492P) 
(496/496P > 
{492/6 & 492P/6 



070-3784-01 

070-3482-00 

070-4233-00 



Revised 7 - 7-93 



ELECTRICAL PARTS LIST AND SCHEMATIC CHANGES 



CHANGE TO: 
A60 

A60U2025 



670-5555-03 

156-0384-02 



CKT BOARD ASSYi DIGITAL STORAGE HDRI2 
(OPTION 02 ONLY) 

microcircuit, DIj QUAD 2 IhP & GATE 



ADD: 



A60R1024 

A60R1026 

A60R2023 



317-0103-00 

317-0103-00 

317-0103-00 



RES. .FXD.CMPSN: lOK OHM, 5%, 0. 125W 
RES. , FXD, CMPSN: lOK OHM, 5%, 0. 125W 
RES. , FXD, CMPSN: lOK OHM, 57., 0. 125W 



The above added parts are located on the A60 HORIZONTAL DIGITAL STORAGE B 
shown on diagrams, 492/492P, 496/496P, 492/6 & 492/6P partial 





U1024A 






STOP ACQ 
CC PINSS 



U 2025 C^ 

rcriN9 ^ 



£US tHANT- 
CC PIN4-S 



U2015F 




BUS REQ 
CC PIN4S 



R/W- 



02035-ZA 




U2027 

74LS3t5 



56^7 
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TEKTRONIX MANUALS CHANGE INFCff?MATIDN 



U3 1 e ■ 
r^C'jijct 






TFan u3 1 P<ar t No . _ 
C h a rv G « REj-FeTence 



fc- 14-83 
see b e I o tiJ 
see b e 1 o m 
M50642 



description 



err 3N B043170 t4E2/492F) 070-3784-01 

EEf^ SN S01C650 f49£>/496P> 070-3482-00 

£FF SN E610650 f 492/6 Zi 492F/6 ) 070-4233-00 



ELECTRICAL PARTS LIST AND SCHEMATIC CHANGES 



Ct-iANC-E TH 



A44Rj02fcs 321-032c-00 h'Eb. , FXD, FILM. 24. 3K OHM, 1 X.- 0. 1 25N (492/492P) 

<TEST SELECTABLE) ^ 



444K102SJ 321-0322-00 RES. . FXD. F ILM. 22. 1 K OHM, 17. , O. 1 25W t496/49toP, 



(TEST SELECTABLE 



492/6 492P/4 



'At- adavs parts jre located on the A44 1ST LO DRIVER BD. 
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